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In der vorliegenden Arbeit wurden mit der Bestimmung der spezifischen Wa¨rme su-
praleitender massiver metallischer Gla¨ser (BMGs) im Temperaturbereich zwischen
25 mK und 300 K erstmalig deren thermodynamische Eigenschaften bei diesen Tem-
peraturen detailliert untersucht. Die Messungen wurden mit Hilfe eines Aufbaus
durchgefu¨hrt, welcher die etablierte Relaxationsmethode implementiert. Des Wei-
teren wurde ein neuartiger mikrostrukturierter Aufbau zur Untersuchung kleinster
Proben mit Massen von nur wenigen Milligramm bis hinab zu Temperaturen von
5 mK entwickelt. Die Temperatur dieser Plattform wird mit Hilfe eines metallischen
paramagnetischen Ag:Er-Sensors bestimmt, welcher durch eine mikrostrukturierte,
gradiometrische Ma¨anderspule aus Niob mit Hilfe eines dc-SQUIDs induktiv aus-
gelesen wird. Auf diese Weise konnte eine hervorragende Temperaturauflo¨sung von
unter 30 nK/
√
Hz und eine a¨ußerst geringe Addenda von unter 200 pJ/K bei 50 mK
erreicht werden. Durch die Verknu¨pfung gemessener spezifischer Wa¨rmen mit Daten
der Wa¨rmeleitfa¨higkeit konnten die unterschiedlichen Freiheitsgrade der untersuch-
ten BMGs sowie deren Wechselwirkungsmechanismen konsistent modelliert werden:
Fu¨r T > 2 K zeigt sich eine ausgepra¨gte Anomalie in der phononischen spezifischen
Wa¨rme, welche durch lokalisierte harmonische Vibrationen hervorgerufen wird. Un-
terhalb des Phasenu¨bergangs in den supraleitenden Zustand, in dem Wechselwirkun-
gen atomarer Tunnelsysteme mit Quasiteilchen beru¨cksichtigt werden mu¨ssen, stehen
die Beobachtungen im Einklang mit der BCS-Theorie. Bei tiefsten Temperaturen las-
sen sich die Ergebnisse im Rahmen des Standardtunnelmodells interpretieren.
Specific heat of superconducting metallic glasses
at low temperatures
In the framework of this thesis we performed, for the first time, an in-depth inves-
tigation of the thermodynamic properties of superconducting bulk metallic glasses
(BMGs) by means of specific heat measurements in the temperature range between
25 mK and 300 K. To determine the specific heat we used a setup based on the well-
established relaxation method. Furthermore we developed a novel micro-fabricated
platform to measure superconducting, mg-sized samples down to T = 5 mK. The
platform temperature is measured by a metallic paramagnetic Ag:Er sensor that is
inductively coupled to the input coil of a dc-SQUID by means of a micro-structured
gradiometric meander coil. Thereby, we reached a temperature resolution of less
than 30 nK/
√
Hz and a very low addenda heat capacity below 200 pJ/K at 50 mK.
Connecting the obtained results with thermal conductivity data we were able to
consistently model the various degrees of freedom in these BMGs and their interac-
tion mechanisms: For temperatures T > 2 K, we find pronounced low temperature
anomalies in the phononic specific heat, which are attributed to localized harmonic
vibration modes. In the superconducting state close to TC, where interactions of
atomic tunneling systems with quasi-particles need to be taken into account, both
measurements agree well with BCS-theory predictions. Far below TC we find good
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Das Wechselspiel zwischen Theorie und Experiment war immer schon treibende Kraft
hin zu neuen Erkenntnissen der Physik. Theoretische Vorhersagen werden von Expe-
rimenten besta¨tigt oder widerlegt, neue und unerwartete experimentelle Entdeckun-
gen wollen durch Theorien beschrieben werden. Ein prominentes Beispiel hierfu¨r
stellt die Entwicklung der Quantenmechanik dar, welche die Grundlage der moder-
nen Festko¨rperphysik bildet. Die Plancksche Idee der gequantelten Energiezusta¨nde,
welche eine Vielzahl von Beobachtungen erkla¨ren konnte, vermochte Einstein auf
den Energieinhalt von Festko¨rpern zu u¨bertragen [Ein07]. Dessen Ansatz, Gitter-
schwingungen als ungekoppelte harmonische Oszillatoren zu beschreiben, erwies sich
allerdings im Hinblick auf die Beschreibung der spezifischen Wa¨rme kristalliner Di-
elektrika noch als unzureichend, da die Kopplung der einzelnen Oszillatoren in diesem
Fall eine wichtige Rolle spielt. Im Jahr 1912 lieferte dann Peter Debye mit dem bis
heute verwendeten und nach ihm benannten Modell eine befriedigende Erkla¨rung
[Deb12]. Diesem liegt die Idee zu Grunde, kollektive Anregungen des Atomgitters
– sogenannte Phononen – als Eigenzusta¨nde und somit elementare Energiequanten
des Festko¨rpers zu betrachten. Nach ga¨ngiger Vorstellung ist dieses Modell sowohl
fu¨r Kristalle als auch auf amorphe Strukturen, d.h. Festko¨rper mit ungeordneter
Anordnung der Konstituenten, anwendbar, solange die dominanten Phononen eine
Wellenla¨nge besitzen, dass von einem homogenen Medium ausgegangen werden kann
– dies ist insbesondere bei tiefen Temperaturen der Fall [Hun09].
Messungen der spezifischen Wa¨rme sowie der thermischen Leitfa¨higkeit [And63,
Zel71, Ste73, Las75] verdeutlichten jedoch in den 1970er Jahren, dass eine Erga¨nzung
des Debye-Modells zur Beschreibung der thermodynamischen Eigenschaften amor-
pher Dielektrika erforderlich ist: Unterhalb von 1 K zeigen diese, zusa¨tzlich zum ku-
bischen Verlauf kristalliner Proben, einen linearen Beitrag in der spezifischen Wa¨rme
und einen deutlich reduzierten und u¨berraschenderweise quadratischen Temperatur-
verlauf fu¨r die Wa¨rmeleitfa¨higkeit. Mit einem pha¨nomenologischen Modell, im Jahre
1972 unabha¨ngig voneinander durch Anderson et al. sowie Phillips entwickelt, wer-
den diese Experimente durch die Existenz sogenannter atomarer Tunnelsysteme er-
kla¨rt [And72b, Phi72]. Durch quantenmechanische Tunnelprozesse von Atomen oder
Atomgruppen zwischen energetisch nahezu entarteten Zusta¨nden in amorphen Mate-
rialien ergeben sich fundamentale Unterschiede zwischen Kristallen und Gla¨sern bei
tiefen Temperaturen, welche mit Hilfe des Standardtunnelmodells erkla¨rt werden.
Der Erfolg dieses empirischen Modells beruht auf der Tatsache, dass es in der
Lage ist, neben den erwa¨hnten thermischen Eigenschaften [Zel71, Ste76, Las75,
Gra77, Cah88, Dey89] eine Vielzahl physikalischer Messgro¨ßen wie die dielek-
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trische Konstante [Fro77, vR98, Str98, Luc16], Schallgeschwindigkeitsa¨nderungen
[Rau95, Cla00, Hem15] und die Ultraschallda¨mpfung [Hun74] in Gla¨sern vorauszusa-
gen. Eine Vielzahl von Erweiterungen und Modifikationen des urspru¨nglichen Modells
versucht seither, neben der Interaktion dieser Tunnelsysteme mit Phononen beispiels-
weise auch die Wechselwirkungen untereinander [Bur95, Nal04] oder die Interakti-
on mit Leitungselektronen und BCS-artigen Quasiteilchen [Bla78, Gol78, Lo¨h81] zu
beru¨cksichtigen [Esq98]. Ein genaues Versta¨ndnis dieser Interaktionen ist aktueller
denn je, da das Standardtunnelmodell auch bei der Beschreibung du¨nner, amorpher
Schichten Anwendung findet, mit deren Hilfe mesoskopische Systeme wie beispiels-
weise Josephson-Kontakte realisiert werden. Die Interaktion von Ladungstra¨gern,
welche diese Tunnelbarriere durchdringen, mit Tunnelsystemen fu¨hren zu einer zeit-
lichen Fluktuation kritischer Stro¨me [Ans11]. Dies erschwert auch die Modellierung
und Optimierung von mit Hilfe dieser Josephson-Kontakte realisierten supraleiten-
den Qubits, deren Koha¨renzzeiten durch die Interaktion mit Tunnelsystemen limi-
tiert sein kann [Mar05, Lis10].
Aus diesen Gru¨nden ist es (auch) fu¨r das Versta¨ndnis solcher Bauteile wichtig, die
im Rahmen des Standardtunnelmodells gemachten Voraussagen fu¨r amorphe Me-
talle experimentell zu verifizieren. Supraleitende massive metallische Gla¨ser, welche
in den letzten Jahrzehnten verfu¨gbar wurden, versprechen in dieser Hinsicht inter-
essante Mo¨glichkeiten die Gu¨ltigkeit bzw. Relevanz des Standardtunnelmodells zu
testen. In diesen Systemen kann sowohl die Wechselwirkung von Tunnelsystemen
mit angeregten Cooper-Paaren (sogenannten Quasiteilchen) im supraleitenden Zu-
stand als auch mit Elektronen im normalleitenden Zustand untersucht werden. Durch
die mittlerweile verfu¨gbaren Probengro¨ßen mit kleinsten Kantenla¨ngen im Bereich
einiger Millimeter ist der Einfluss von Oberfla¨cheneffekten vernachla¨ssigbar, sodass
die intrinsischen Eigenschaften dieser Materialien untersucht werden ko¨nnen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde daher die spezifische Wa¨rme dreier supraleiten-
der metallischer Gla¨ser, welche auf unterschiedlichen Multikomponentenlegierungen
basieren, im Temperaturbereich zwischen 25 mK und 300 K gemessen. Auf Grund
ihrer inha¨renten Verknu¨pfung mit der Entropie S spiegelt die spezifische Wa¨rme
C = T ∂S/∂T die Anzahl verfu¨gbarer Freiheitsgrade wider und erlaubt somit unmit-
telbar Ru¨ckschlu¨sse auf die mikroskopischen Eigenschaften der untersuchten Materia-
lien. Des Weiteren liegen fu¨r diese Materialien Werte fu¨r die thermische Leitfa¨higkeit
vor [Rot13], welche ein Maß fu¨r die Interaktion von Wa¨rme-transportierenden Teil-
chen wie Leitungselektronen und Phononen mit diesen Freiheitsgraden darstellt.
Somit konnte im Rahmen dieser Arbeit erstmalig das thermische Modell massiver
metallischer Gla¨ser konsistent u¨ber fu¨nf Gro¨ßenordnungen in der Temperatur mit
Modellen verglichen werden. Abha¨ngig von der betrachteten Energieskala E = kBT
dominieren verschiedene Einflu¨sse den Verlauf der Messgro¨ßen, welche auf Grund ih-
rer unterschiedlichen Abha¨ngigkeiten von der Temperatur separat analysiert werden
ko¨nnen.
3Mit dem Auffinden von Einstein-Oszillatoren in Gla¨sern, welche bei Temperaturen
im Bereich einiger Kelvin sichtbar werden und ebenfalls im Rahmen dieser Arbeit
untersucht werden, schließt sich der Kreis vom Wechselspiel zwischen Theorie und
Experiment. Albert Einstein ha¨tte sich wohl gefreut, denn u¨ber die Gu¨ltigkeit seiner
eingangs erwa¨hnten Theorie musste er noch spekulieren [Ein07]:
”
Auf amorphe Stoffe
la¨ßt sich wegen der u¨ber das Wesen des amorphen Zustandes herrschenden Unklarheit
nichts aussagen.“
Die vorliegende Arbeit ist thematisch wie folgt unterteilt:
In Kapitel 2 werden zuna¨chst Grundlagen metallischer Gla¨ser einfu¨hrend erla¨utert
und die zur Analyse genutzten Messgro¨ßen, die spezifische Wa¨rme C sowie die
Wa¨rmeleitfa¨higkeit κ, definiert. Im weiteren Verlauf des Kapitels werden die ther-
modynamischen Eigenschaften metallischer Gla¨ser im Rahmen des Standardtunnel-
modells diskutiert, wobei auch der Einfluss der supraleitenden Phase bei tiefen Tem-
peraturen beru¨cksichtigt wird.
Das darauf folgende Kapitel 3 stellt die experimentellen Methoden vor, welche zur
Datenerhebung im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurden. Ein besonderes Au-
genmerk wird auf die genutzten Thermometer gelegt, da eine akkurate Tempera-
turskala fu¨r die pra¨zise Bestimmung der Wa¨rmekapazita¨t von großer Bedeutung ist.
Anknu¨pfend daran werden die experimentellen Aufbauten zur Bestimmung der spe-
zifischen Wa¨rme sowie bereits bekannte Eigenschaften der untersuchten Materialien
vorgestellt.
In Kapitel 4 werden die erzielten Messergebnisse interpretiert, wobei neben dem
Vergleich mit dem Standardtunnelmodell und der BCS-Theorie fu¨r Supraleiter auch
auf die beobachteten weichen phononischen Moden bei Temperaturen im Bereich
einiger Kelvin eingegangen wird.
Um Messungen der spezifischen Wa¨rme bei noch tieferen als den bisher zuga¨nglichen
Temperaturen durchfu¨hren zu ko¨nnen, wurde zudem ein neuartiger Aufbau entwi-
ckelt, welcher in Kapitel 5 vorgestellt wird. Dieser wurde mit Hilfe von Proben be-
kannter Wa¨rmekapazita¨t charakterisiert und erste Ergebnisse versprechen, dass mit
dessen Hilfe zuku¨nftig Messungen bis hinab zu wenigen Millikelvin mo¨glich sein wer-
den - in diesem Temperaturbereich wird unter anderem ein durch die Wechselwirkung
zwischen einzelnen Tunnelsystemen ausgelo¨ster Phasenu¨bergang und ein zunehmen-
der Einfluss von Kernmomenten erwartet [Str98].
Im abschließenden Kapitel 6 findet sich eine Zusammenfassung der im Rahmen dieser
Arbeit erzielten Erkenntnisse und ein Ausblick auf zuku¨nftige Experimente.
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2. Physikalische Grundlagen
Die vorliegende Arbeit untersucht thermodynamische Eigenschaften metallischer
Gla¨ser. Hierfu¨r werden zuna¨chst fu¨r das Versta¨ndnis der Arbeit wesentliche Aspek-
te, insbesondere mit Hinblick auf die Struktur dieser Materialklasse, einfu¨hrend
erla¨utert. Der Glasu¨bergang selbst sowie angrenzende Temperaturregionen werden
nur skizzenhaft ero¨rtert. Der Fokus dieser Arbeit liegt hingegen auf den besonderen
Eigenschaften metallischer Gla¨ser bei tiefen Temperaturen, weshalb im folgenden Ab-
schnitt 2.2 die Grundlagen hierfu¨r diskutiert werden. Insbesondere wird das fu¨r tiefste
Temperaturen etablierte Standardtunnelmodell diskutiert und Folgerungen fu¨r die
spezifische Wa¨rme sowie die Wa¨rmeleitfa¨higkeit abgeleitet. Abschließend wird der
im mittleren Temperaturbereich (2 – 100 K) beobachtete Boson-Peak diskutiert.
2.1 Metallische Gla¨ser
Amorphe Dielektrika wie Silikatgla¨ser sind ein wohl bekannter, etablierter Werkstoff,
deren vielfa¨ltiger Nutzen unbestritten ist. Auch bei moderaten Ku¨hlraten entsteht
aus einer entsprechenden Schmelze durch Abku¨hlen ein Glas. Anders verha¨lt es sich
bei Metallen, die durch konventionelle Herstellung nur in (poly-)kristalliner Form
vorliegen. Es war lange unklar, ob auch Metalle in amorpher Struktur, das heißt
ohne Fernordnung, ausfrieren ko¨nnen.
In den 1950er betrachteten Turnbull und seine Mitarbeiter das diffusive Verhalten
von Atomen in unterku¨hlten Flu¨ssigkeiten. Hierzu nutzten sie fu¨r ihre Berechnungen
ein Modell fester Kugeln und sagten im Rahmen dieses Modells einen Glasu¨bergang
fu¨r jede unterku¨hlte Flu¨ssigkeit, auch solche mit metallischen Bindungen, voraus
[Coh59]. Bedingung war, dass die Schmelze eine rasche Abku¨hlung erfahren wu¨rde.
Hierdurch wird dem System die zur Diffusion no¨tige thermische Energie entzo-
gen, was einen drastischen Anstieg der Viskosita¨t zur Folge hat. Die unterku¨hlte
Flu¨ssigkeit erstarrt somit, bevor sie die energetisch bevorzugte Kristallstruktur ein-
nehmen kann.
Der experimentelle Nachweis gelang 1960: Klement, Willens und Duwez konnten eine
Au75Si25-Legierung im sogenannten Schmelzschleuder-Verfahren
1 mit einer Ku¨hlrate
von etwa 106 K/s abku¨hlen und so in eine starre amorphe Struktur u¨berfu¨hren
[Kle60]. Auch wenn die Autoren noch vorsichtig vom Fund einer
”
nicht-kristallinen
1Ein Tropfen der Schmelze mit einem Gewicht von etwa 25 mg wurde dabei auf die Innenseite
eines schnell rotierenden, thermisch gut leitenden Zylinders gespritzt [Duw60].
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Struktur“ sprechen, die mittels Ro¨ntgendiffraktometrie nachgewiesen wurde, gilt die-
ses Experiment heute als Geburtsstunde metallischer Gla¨ser.
Die nur wenige Mikrometer dicken Strukturen erweckten schnell das Interesse
von Forschern sowohl im Bereich der experimentellen als auch der theoretischen
Festko¨rperphysik. Fortschritte in der Gusstechnik [Kui84, Ino95b, Sch10] gingen
dabei Hand in Hand mit der Entdeckung immer weiterer Systeme, die eine Glas-
struktur ausbilden. Die hierfu¨r no¨tigen Ku¨hlraten konnten sukzessive gesenkt und
gleichzeitig die kritischen Gussdicken gesteigert werden [Lo¨f03]. Empirisch konnten
dabei drei Hauptkriterien fu¨r eine gute Glasbildungsfa¨higkeit herausgearbeitet wer-
den [Ino95a, Ino00]:
Erstens sollte die Legierung aus wenigstens drei verschiedenen Elementen bestehen,
welche zweitens einen Unterschied von wenigstens 12 % im Atomradius aufweisen
sowie drittens eine negative Mischungsenthalpie in der unterku¨hlten Flu¨ssigkeit be-
sitzen. Man kann diese Kriterien wie folgt veranschaulichen: Die Differenz der freien
Energie zwischen Kristall und Flu¨ssigkeit resultiert in einer treibenden Kraft fu¨r
die Entstehung von Nukleationskeimen. Dem entgegen wirkt die Ausbildung einer
Phasenseperation zwischen den Nukleationskeimen und der umgebenden flu¨ssigen
Phase, welche eine Energiebarriere darstellt. In diesem Bild ist es versta¨ndlich, dass
die Ausbildung einer großen Einheitszelle (bedingt durch verschiedene elementare
Bestandteile) durch unterschiedlich große Konstituenten (geminderte Mobilita¨t der
Atome) gehemmt wird [Lo¨f03].
In der heutigen Zeit sind somit auch sogenannte massive metallische Gla¨ser (BMG2)
mit makroskopischen Ausdehnungen von bis zu 10 cm verfu¨gbar [Nis12, Wan04].
Diverse physikalische Eigenschaften der BMGs werden maßgeblich durch die Nah-
ordnung der amorphen Struktur bestimmt und ko¨nnen somit durch die Komposi-
tion des Glases gezielt optimiert werden [O’H87]. Materialspezifische Vorteile wie
Korrosionsbesta¨ndigkeit, mechanische Ha¨rte, hohe Elastizita¨t, weich-magnetisches
Verhalten, eine geringe Magnetostriktion uvm. finden daher mittlerweile gezielt Ver-
wendung in einem wachsendem Anwendungsspektrum in Industrie und Forschung
[Her88, Tel04, Zhu09].
2.1.1 Glasu¨bergang
Im Gegensatz zur Kristallisation ist der Glasu¨bergang kein thermodynamisch defi-
nierter Phasenu¨bergang, man spricht daher von einem Transformationsbereich. Um
dieses Verhalten na¨her zu untersuchen, betrachten wir die in Abbildung 2.1 eindimen-
sional dargestellte Potentiallandschaft im Konfigurationsraum eines glasbildenden
Systems, wie es durch die ungeordnete Struktur in der Schmelze beziehungsweise
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Abbildung 2.1: Schematische Dar-
stellung der Potentiallandschaft eines
Festko¨rpers. Neben einem tiefen Mini-
mum, das der kristallinen Form ent-
spricht, gibt es diverse lokale Minima,
welche wiederum eine Substruktur auf-
weisen. Der gestrichelte Pfeil deutet ei-
ne mo¨gliche Konfigurationsa¨nderung an,
wobei hierfu¨r eine Energiebarriere der
Ho¨he ∆E zu u¨berwinden ist. Nach
[Gol69].
kann das System verschiedene Konfigurationen annehmen und abha¨ngig von der
Temperatur T Energiebarrieren in der Gro¨ßenordnung ∆E . kBT u¨berwinden; da-
bei bezeichnet kB die Boltzmann-Konstante.
Fu¨r diese sogenannte Relaxation ist, hier vereinfacht dargestellt, eine charakteristi-
sche Zeit τ ∝ e∆E/(kBT ) no¨tig [Ang88, Fau03]. Auf mikroskopischer Skala entspricht
dieses Relaxieren, wie im vorangegangenen Abschnitt erla¨utert, dem Umordnen von
Atomen und Atomgruppen. Mit fallender Temperatur sinkt diese atomare Mobilita¨t
rapide, die Viskosita¨t der unterku¨hlten Flu¨ssigkeit steigt stark an. Oberhalb einer
(willku¨rlich festgelegten) Viskosita¨t von 1013 Poise beziehungsweise einer Relaxati-
onszeit von 100 s spricht man von einem Glas [Roy15]. Zuru¨ck im Bild der Ener-
gielandschaft bedeutet dies, dass das System in einem lokalen Minimum erstarrt
und in diesem makroskopischen Zustand auf experimentell zuga¨nglichen Zeitskalen
verbleibt, da die Relaxationszeit auch fu¨r T < Tg exponentiell ansteigt
3.
Der Glasu¨bergang ist experimentell mit Hilfe der dynamischen Differenzaklori-
metrie beobachtbar. Eine solche Messung ist in Abbildung 2.2 exemplarisch fu¨r
Zr55Cu30Al10Ni5 dargestellt. Das Glas wird von niedrigen Temperaturen kommend
mit einer konstanten Rate von 0,33 K/s aufgewa¨rmt. Der hierfu¨r no¨tige Wa¨rmefluss
wird entsprechend geregelt und aufgezeichnet. Schon ab etwa 500 K zeigt das Glas ein
leicht exothermes Verhalten, was auf das Einsetzen von (irreversiblen) Relaxations-
prozessen hindeutet. Im Temperaturbereich um den Glasu¨bergang bei Tg = 690 K ist
ein deutlicher Anstieg des Wa¨rmeflusses zu beobachten und zuvor nicht zuga¨ngliche
Freiheitsgrade werden thermisch besetzt. Bei einer Temperatur von Tx = 760 K kris-
tallisiert die Probe schließlich aus und setzt dabei latente Wa¨rme frei. Zum Vergleich
3Man beachte, dass fu¨r das vollsta¨ndige Relaxieren des Gesamtsystems ins thermodynamische
Gleichgewicht eine Zeit in der Gro¨ßenordnung von etwa 100 τ no¨tig ist [Roy15].
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ist auch die Messung der selben Probe im kristallinen Zustand als gepunktete Linie
dargestellt. Hierbei beobachtet man erwartungsgema¨ß keines der oben beschriebenen
Merkmale.























Abbildung 2.2: Dynamische Differenz-
kalorimetrie von Zr55Cu30Al10Ni5. Fu¨r
die Glasprobe ist die Glasu¨bergangstem-
peratur Tg sowie die Kristallisationstem-
peratur Tx gekennzeichnet. Die kristal-
line Probe zeigt diese U¨berga¨nge nicht.
Nach [Mor08].
2.1.2 Atomare Struktur
Viele physikalische Eigenschaften metallischer Gla¨ser werden durch ihre atomare
Struktur gepra¨gt. Auch die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Messgro¨ßen der
spezifischen Wa¨rme und der Wa¨rmeleitfa¨higkeit lassen Ru¨ckschlu¨sse auf die Struktur
des Materials zu. Deshalb sollen im Folgenden die wesentlichen Erkenntnisse u¨ber
die atomare Zusammensetzung metallischer Gla¨ser aufgezeigt werden.
Die Strukturanalyse metallischer Gla¨ser auf atomarer Ebene wird durch die nicht
vorhandene Fernordnung sowie ihre relevante La¨ngenskala, typischerweise einige
Atomabsta¨nde, erschwert. Im Jahr 1970 gelang es, die radiale Paarverteilungs-
funktion G(r), d.h. die Korrelation zwischen Teilchenzahldichte und Abstand r zu
einem Bezugsatoms, von dicht gepackten, zufa¨llig verteilten, harten Kugeln mit
Hilfe von computergestu¨tzten Simulationen zu ermitteln [Fin70]. Die experimen-
telle Bestimmung der radialen Paarverteilungsfunktion eines Ni76P24-Glases zeig-
te eine sehr gute U¨bereinstimmung, sodass das Modell eine nu¨tzliche Beschrei-
bung der Struktur in Gla¨sern darstellt [Car70]. Abbildung 2.3 zeigt eine mittels
Ro¨ntgenbeugung ermittelte radiale Verteilungsfunktion G(r) fu¨r das metallische Glas
Au49Ag5,5Pd2,3Cu26,9Si16,3. Die Funktion wurde auf G(r → ∞) = 1 normiert. Man
erkennt ein scharfes Maximum bei einem Abstand von etwa 2,8A verursacht durch
die Nahordnung im System. Mit zunehmendem Abstand verflacht die Intensita¨t der
breiter werdenden Maxima, da keine Fernordnung vorliegt und somit die Korrelation
der atomaren Absta¨nde mit zunehmendem Abstand r abnimmt.
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Abbildung 2.3: Die radiale Paarver-
teilungsfunktion metallischer Gla¨ser
wird hier exemplarisch anhand von
Au49Ag5,5Pd2,3Cu26,9Si16,3 darge-
stellt. Die Korrelation der atomaren
Absta¨nde r, auf die im Text na¨her
eingegangen wird, ist immer schwa¨cher
ausgepra¨gt. Nach [Wan11].
Die dargestellte Messung zeigt weiterhin, dass eine sogenannte mittelreichweitige
Ordnung (MRO4) von einigen Atomla¨ngen existiert. Die MRO wird unter anderem
mittels ikosaedrischer Strukturen realisiert [Sai01]. Wie in Abbildung 2.4 dargestellt
ordnen sich dabei zwo¨lf Atome derart um ein Zentralatom, dass sie die Ecken ei-
nes regelma¨ßigen Ikosaeders bilden. Diese Strukturen bilden sich bereits in der un-
terku¨hlten Flu¨ssigkeit und bleiben nach der Glasbildung erhalten [Sch02]. Der Ikosa-
eder ist im Vergleich zu einem Kuboktaeder, wie er in Kristallen angetroffen werden
kann, energetisch gu¨nstiger und somit die lokal bevorzugte Struktur [Fra52]. Es ist
jedoch nicht mo¨glich, durch Translation oder Rotation von Ikosaedern den gesamten
dreidimensionalen Raum auszufu¨llen, weshalb es zu Frustrationen in den atoma-
ren Bindungen kommt [Hir13]. Unterschiedlich große Atomradien der verwendeten
Konstituenten sowie durch die Orbitalstruktur bedingte Pra¨ferenzen der Bindungs-
winkel versta¨rken diesen Effekt, was sich beispielsweise mit Hilfe von sogenannten
Molekulardynamik-Simulationen zeigen la¨sst [She06].
Abbildung 2.4: Darstellung einer ato-
maren Anordnung in ikosaedrischer
Struktur. Um das Zentralatom (orange)
sind zwo¨lf Atome angeordnet. Farbliche
Hervorhebungen von Atomen in der sel-
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Experimentell lassen sich diese Strukturen mittels hochauflo¨sender Elektronenbeugs-
experimente nachweisen. Das Ergebnis einer solchen Messung an 3 – 5 nm du¨nnen
Folien aus amorphem Zr80Pt20 ist in Abbildung 2.5 dargestellt [Hir13]. Zur Auflo¨sung
der lokalen Struktur wurde ein Elektronenstrahl mit einem Durchmesser von nur
0,36 nm verwendet. Fu¨r die Interpretation der beobachteten Beugungsmuster wer-
den diese mit solchen aus Simulationen verglichen. Abha¨ngig von der Ausrichtung
der untersuchten, ikosaederfo¨rmigen Struktur relativ zur Strahlachse ergeben sich
unterschiedliche Beugungsbilder. Die erwartete zwei-, drei- und fu¨nfza¨hlige Symme-
trie, die ein Ikosaeder besitzt, konnte beobachtet werden. Daru¨ber hinaus la¨sst sich
zeigen, dass die Simulation nur unter Beru¨cksichtigung von Frustrationen in den
atomaren Bindungen eine gute U¨bereinstimmung mit den experimentellen Werten
zeigt.
Abbildung 2.5: Das hochaufgelo¨ste
Elektronenbeugungsbild an einer Folie
aus amorphem Zr80Pt20 und der Ver-
gleich mit Simulationen belegen die zwei-
, drei- und fu¨nfza¨hlige Symmetrie, wie sie
fu¨r ikosaederfo¨rmige Strukturen erwartet
wird. Charakteristische Merkmale der je-
weiligen Symmetrie sind mit Pfeilen mar-
kiert. Nach [Hir13].
Die Ikosaeder ko¨nnen als Struktureinheiten eines gro¨ßeren Clusters von Atomen
betrachtet werden [Hu15]. Benachbarte Strukturen ko¨nnen sich dabei, wie in Ab-
bildung 2.6 exemplarisch fu¨r ein bina¨res Kupfer-Zirkonium-System dargestellt, bei-
spielsweise ein Atom (A), eine Kante (B) oder eine Fla¨che (C) teilen. Weiterhin sind
auch ineinander greifende Strukturen mo¨glich (D). Daraus resultierende Netzwerke
ko¨nnen hunderte Atome beinhalten [Li14]. Es sind insbesondere diese Cluster, die
die mittelreichweitige Ordnung in amorphen Metallen ausmachen.
Daru¨ber hinaus finden sich in metallischen Gla¨sern nicht nur auf Ikosaedern basie-
rende Strukturen. Molekulardynamik-Simulationen zeigen eine Vielzahl realisierter
Polyeder. Diese ko¨nnen wiederum verschiedene Frustrationsgrade aufweisen, dicht ge-
packt oder ein freies Volumen umschließend angeordnet sein [Che09]. Auch die Zahl
unmittelbar benachbarter Atome, die Koordinationszahl, fluktuiert stark [Hui09]. Es
ist letztlich diese enorme Vielfalt geometrischer Anordnungen, die die Beschreibung
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Abbildung 2.6: Schematische Darstellung mo¨glicher Cluster eines auf Kupfer (Oran-
ge) und Zirkon (blau) basierenden Glases. Benachbarte atomare Strukturen - hier Iko-
saeder - ko¨nnen sich beispielsweise ein Atom (A), eine Kante (B), eine Fla¨che (C) oder
ein Volumen (D) teilen. Die jeweiligen Zentralatome der Ikosaeder sind zur einfacheren
Erkennung vergro¨ßert dargestellt. Aus [Zem15].
der Struktur und daraus resultierender Eigenschaften so anspruchsvoll macht. Die
hier dargestellten Erkenntnisse ko¨nnen daher nur einen ersten allgemeinen U¨berblick
geben, erlauben jedoch insbesondere im Hinblick auf die Tieftemperatureigenschaf-
ten metallischer Gla¨ser (vgl. Abschnitt 2.2.2 sowie Abschnitt 2.2.4) ein grundlegendes
Versta¨ndnis der Besonderheiten von Gla¨sern. Die detaillierte Strukturanalyse und
ihre Abha¨ngigkeit von Parameter wie beispielsweise der Materialzusammensetzung
oder der Ku¨hlrate bei der Glasbildung ist Gegenstand aktueller Forschung [Hir16].
12 2. Physikalische Grundlagen
2.2 Tieftemperatureigenschaften von Gla¨sern
Die Untersuchung thermodynamischer Eigenschaften ist ein wesentlicher Baustein
fu¨r die Erforschung von Pha¨nomenen der Festko¨rperphysik. Mit Hinblick auf die
Untersuchung amorpher Strukturen spielte und spielt dabei sowohl die spezifische
Wa¨rme C wie auch die Wa¨rmeleitfa¨higkeit κ eine tragende Rolle. Im folgenden Ab-
schnitt werden diese Messgro¨ßen zuna¨chst definiert und wichtige, allgemeingu¨ltige
Eigenschaften diskutiert, ehe in Abschnitt 2.2.2 der Bezug zu (metallischen) Gla¨sern
hergestellt wird. Gefolgt von diesen einfu¨hrenden Abschnitten wird in Abschnitt 2.2.3
die BCS-Theorie fu¨r Supraleiter diskutiert. Von besonderer Relevanz fu¨r die unter-
suchten amorphen Systeme ist das in Abschnitt 2.2.4 dargestellte Standardtunnel-
modell sowie der in Abschnitt 2.2.5 diskutierte Boson-Peak.
2.2.1 Thermodynamische Messgro¨ßen














unmittelbar mit der inneren Energie U beziehungsweise der Entropie S des zu un-
tersuchenden Systems verknu¨pft. Der Index kennzeichnet dabei das fu¨r die Messung
konstant zu haltende Volumen V . Diese Definition ist fu¨r theoretische U¨berlegungen
hilfreich, in der Praxis werden Messungen jedoch meist bei konstantem Druck p
durchgefu¨hrt. Die Differenz




ha¨ngt vom thermischen Ausdehnungskoeffizienten α = (∂V/∂T)p / V und der Kom-
pressibilita¨t k = (∂V/∂p)T / V der Probe ab, ist aber insbesondere bei tiefen Tempe-
raturen vernachla¨ssigbar klein und wird daher, wenn nicht explizit erwa¨hnt, nachfol-
gend nicht beru¨cksichtigt. Somit gilt C = Cp ≈ CV in guter Na¨herung [Gro12]. Die
Wa¨rmekapazita¨t ist eine extensive Zustandsgro¨ße und ha¨ngt von der Probenmasse m
ab. Fu¨r die Materialcharakterisierung ist daher nur die spezifische Wa¨rmekapzaita¨t
C = C · mmol
m
(2.3)
von Interesse. Dabei bezeichnet mmol die atomare Molmasse der Probe, d.h. das arith-
metische Mittel der Molmassen der Atome gewichtet entsprechend ihrer Ha¨ufigkeit.
Alle nachfolgenden Ergebnisse werden, wenn nicht anders erwa¨hnt, gema¨ß dieser
Definition analysiert und diskutiert.
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Die spezifische Wa¨rme setzt sich aus den verschiedenen Freiheitsgraden eines Systems
additiv zusammen. Diese lassen sich getrennt voneinander berechnen, experimentell





als Maß fu¨r die Anzahl anregbarer Freiheitsgrade. Auf Grund unterschiedlicher Tem-
peraturabha¨ngigkeiten lassen sich bei Messreihen u¨ber einen gro¨ßeren Temperatur-
bereich oder durch Variation eines a¨ußeren Magnetfeldes Beitra¨ge verschiedener Frei-
heitsgrade separieren.
Phononischer Beitrag zur spezifischen Wa¨rme
Die Gitterschwingungen eines Festko¨rpers sind ein solcher Freiheitsgrad. Sie lassen
sich in dem nach Peter Debye benannten Debye-Modell als kollektive Anregungen
gekoppelter Atomru¨mpfe, sogenannte Phononen, beschreiben, die mit der Kreisfre-


















als Mittelung aus longitudinaler (l) und transversaler (t) Schallgeschwindigkeit be-
rechnen la¨sst und ρ die Dichte des Materials angibt. Fu¨r eine detaillierte Herleitung
sei an dieser Stelle auf die Literatur verwiesen [Gro12, Hun09]. Mit Hilfe der Bose-
Einstein-Verteilung f(E, T ) = 1/(exp(E/(kBT )) − 1) ergibt sich die innere Energie




~ω f(~ω, T )Dph(ω) dω , (2.7)
wobei mit ~ das reduzierte Planck’sche Wirkungsquantum bezeichnet wird. Fu¨r die












(ex − 1)2 dx . (2.8)
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Dabei bezeichnet R die universelle Gaskonstante und Θ
D
die Debye-Temperatur,
welcher als materialspezifischer Parameter den Verlauf der Debyeschen spezifischen
Wa¨rme vollsta¨ndig definiert. Diese ha¨ngt gema¨ß kBΘD = ~ωD mit der Debye-
Frequenz ωD zusammen. Die obige Gleichung (2.8) la¨sst sich numerisch auswerten.











fu¨r T  Θ
D
3R fu¨r T & Θ
D
. (2.9)
Fu¨r tiefe Temperaturen ergibt sich somit im Einklang mit Messungen an vielen (kris-
tallinen) Materialien die bekannte kubische Abha¨ngigkeit CD(T ) ∝ T 3 [Hun09]. Fu¨r
hohe Temperaturen erha¨lt man das bekannte Dulong-Petit-Gesetz [Dul18].
Elektronischer Beitrag zur spezifischen Wa¨rme
Fu¨r einfache Metalle ko¨nnen die Leitungselektronen in sehr guter Na¨herung als idea-
les freies Elektronengas beschrieben werden, wobei der fermionische Charakter der
Elektronen zu beru¨cksichtigen ist. Die wesentlichen Arbeiten gehen auf Sommerfeld




k2BDel(EF)T = γel T (2.10)
einen linearen Zusammenhang zwischen elektronischer spezifischer Wa¨rme und Tem-
peratur, welcher in der normalleitenden Phase Gu¨ltigkeit besitzt [Gro12]. Der als
Sommerfeld-Koeffizient bezeichnete Proportionalita¨tsfaktor γel ist ein Maß fu¨r die
elektronische Zustandsdichte an der Fermikante Del(EF). Typischerweise spielt der
elektronische Beitrag bei Temperaturen unterhalb von etwa 10 K eine wichtige Rolle,
bei ho¨heren Temperaturen dominiert der phononische Beitrag.
Thermische Leitfa¨higkeit
Neben der spezifischen Wa¨rme werden im Rahmen dieser Arbeit auch Messungen der
thermischen Leitfa¨higkeit analysiert. Die thermische Leitfa¨higkeit κ kann mit Hilfe
des Ausdrucks
~q = κ ~∇T (2.11)
definiert werden, welche einen bestehenden Temperaturgradienten ~∇T mit einem
Wa¨rmefluss ~q verknu¨pft. Der Wa¨rmefluss in einer Probe wird im Allgemeinen durch
Stoßprozesse limitiert, sodass die Bestimmung der thermischen Wa¨rmeleitfa¨higkeit
Ru¨ckschlu¨sse auf diese Stoßprozesse und somit auf die Wechselwirkungs-Dynamik
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zwischen Streuzentren und wa¨rmeleitenden (Quasi-)Teilchen erlaubt. In metalli-
schen Gla¨sern sind sowohl phononische (κph) als auch elektronische Beitra¨ge (κel)
zu beru¨cksichtigen, die sich zu
κtot = κph + κel (2.12)
addieren.
Der phononische Wa¨rmetransport la¨sst sich mit Hilfe der kinetischen Gastheorie im









Cα(ω) vα(ω) lα(ω) dω (2.13)
neben der Wa¨rmekapazita¨t pro Volumeneinheit Cα auch von der freien Wegla¨nge lα
und der Gruppengeschwindigkeit vα ab [Gro12]. Es muss u¨ber alle Phononenzwei-
ge α, d.h. sowohl longitudinale als auch transversale Polarita¨ten, summiert werden.
Zur Vereinfachung wird analog zum Debye-Modell u¨ber die verschiedenen Polari-
sierungen gemittelt und die als konstant angenommene Debye-Geschwindigkeit vD
als Gruppengeschwindigkeit eines effektiven Phonenzweigs verwenden. In der domi-
nanten Phononenna¨herung beru¨cksichtigt man nur den Beitrag der Phononen mit




C(T ) vD l(T ) =
1
3
C(T ) v2D τ(T ) (2.14)
mit der Stoß- beziehungsweise Relaxationsrate τ = l/vD ergibt. Gema¨ß der Matthies-





τ−1i (T ) . (2.15)
Fu¨r hochreine dielektrische Kristalle begrenzt bei Temperaturen unterhalb weni-
ger Kelvin die Streuung an der Probenoberfla¨che die Relaxationsrate, da die freie
Wegla¨nge durch die Probendimension limitiert ist. Andere Mechanismen wie die
Phonon-Phonon-Streuung spielen in diesem Temperaturbereich keine Rolle mehr. In
U¨bereinstimmung mit experimentellen Daten [Zel71] ergibt sich somit die Beziehung
κph ∝ C ∝ T 3. Fu¨r Gla¨ser findet man ein von dieser Vorhersage abweichendes Ver-
halten, welches auf die dem Glas intrinsische Unordnung zuru¨ckzufu¨hren ist. Die
resultierenden Stoßprozesse, welche die Wa¨rmeleitung bei tiefen Temperaturen do-
minieren, werden in den folgenden Abschnitten na¨her diskutiert.
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2.2.2 Thermodynamische Eigenschaften von Gla¨sern
Ausgehend von den einfu¨hrenden Erla¨uterungen des vorangegangenen Abschnitts
ließe sich unterhalb von etwa 1 K eine kubische Temperaturabha¨ngigkeit sowohl in
der spezifischen Wa¨rme als auch in der thermischen Leitfa¨higkeit von amorphen
Dielektrika vermuten. Im Debye-Modell wurden keinerlei einschra¨nkende Annahmen
bezu¨glich der zu Grunde liegenden Struktur getroffen. Weiterhin liegt die Wellenla¨nge
λ = 2pivD/ωD der dominanten thermischen Phononen mit Eph = kBT im Bereich
einiger 100 – 1000A. Somit sollte die zu Grunde liegende amorphe Struktur keinerlei





























Abbildung 2.7: Die spezifische Wa¨rme
von Gla¨sern, hier exemplarisch durch
Messungen an ausgewa¨hlten Dielektrika
dargestellt, zeigt einen Zusatzbeitrag fu¨r
tiefe Temperaturen. Der von Kristallen
bekannte kubische Zusammenhang C ∝
T 3 wird somit u¨berlagert. Die auf die
atomare Molmasse umgerechneten Da-
ten stammen aus [Zel71, Ste73, Las75,
Ste76].
In den 1960er beziehungsweise fru¨hen 1970er Jahren wurden diese U¨berlegungen
durch erste experimentelle Messungen der spezifischen Wa¨rme und der thermischen
Leitfa¨higkeit an amorphen Dielektrika widerlegt [And63, Zel71]. In Abbildung 2.7
sind Messungen an verschiedenen amorphen Dielektrika im Temperaturbereich un-
terhalb von etwa 1 K dargestellt. Wa¨hrend die spezifische Wa¨rme des ebenso darge-
stellten SiO2-Kristalls den erwarteten kubischen Verlauf zeigt, erkennt man bei allen
untersuchten Gla¨sern ein Abflachen hin zu tiefen Temperaturen. Fu¨r amorphes SiO2
(Quarzglas) findet man bei Messungen bis hin zu 25 mK mit C ∝ T 1.3 eine in etwa
lineare Temperaturabha¨ngigkeit. Diese Messungen ließen auf einen zusa¨tzlichen, bis
dato unbekannten Freiheitsgrad amorpher Systeme bei tiefen Temperaturen schlie-
ßen.
Ein a¨hnliches Bild ergibt sich bei der Betrachtung von Messreihen der thermischen
Leitfa¨higkeit, die in Abbildung 2.8 dargestellt sind. Im Gegensatz zu Messungen
an einem SiO2-Kristall findet man fu¨r Gla¨ser eine in etwa quadratische Tempera-
turabha¨ngigkeit κ ∝ T 2−δ (|δ| < 0,2) bei Temperaturen unterhalb von 1 K. Fu¨r
Temperaturen um die 2 – 10 K findet sich bei allen Gla¨sern ein mehr oder weni-
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ger stark ausgepra¨gter Plateaubereich. Kristalline Proben zeigen ein solches Plateau
nicht [Hun09]. Der Absolutwert der thermischen Leitfa¨higkeit von Gla¨sern ist im Ver-
gleich zu kristallinen Strukturen um Gro¨ßenordnungen kleiner, sodass offenbar ein
effizienter zusa¨tzlicher Streumechanismus zur Verfu¨gung steht. Weiterhin erschien es
zuna¨chst erstaunlich, dass alle untersuchten Stoffe mit unterschiedlichen chemischen
Kompositionen und Bindungstypen einen a¨hnlichen qualitativen wie auch quanti-
tativen Verlauf zeigen. Diese Eigenschaft ist als Universalita¨t der Gla¨ser bekannt
[Ste73, Ber88, Leg91]. Aus dieser Beobachtung la¨sst sich schließen, dass der zu Grun-
de liegende Streumechanismus der amorphen Struktur als solcher entstammt.

































3 Abbildung 2.8:Darstellung der thermi-
schen Leitfa¨higkeit ausgewa¨hlter dielek-
trischer Gla¨ser: Fu¨r tiefe Temperaturen
zeigt sich der fu¨r Gla¨ser typische Verlauf
κ ∝ T 2−δ, im Temperaturbereich einiger
Kelvin findet man einen Plateau-Bereich.
Der Vergleich mit kristallinem SiO2
zeigt, dass die thermische Leitfa¨higkeit
in Gla¨sern um Gro¨ßenordnungen unter-
dru¨ckt wird. Daten aus [Zel71, Ste73,
Cah88].
Die hier dargestellten Beobachtungen lassen sich durch sogenannte Tunnelsyste-
me erkla¨ren. Diese werden im Rahmen des Standardtunnelmodells (STM), wel-
ches im Jahr 1972 unabha¨ngig voneinander durch Anderson et al. und Phillips als
pha¨nomenologisches Modell vorgeschlagen wurde [And72b, Phi72], in Abschnitt 2.2.4
eingefu¨hrt und motiviert. Das Standardtunnelmodell wurde zuna¨chst fu¨r dielektri-
sche Gla¨ser eingefu¨hrt. Modifikationen und Erweiterungen erlauben die Anwendung
auch fu¨r metallische Gla¨ser. Die experimentelle U¨berpru¨fung dieses Modells ange-
wendet auf supraleitende metallische Gla¨ser ist die Hauptmotivation fu¨r diese Arbeit.
Bevor das Modell na¨her beschrieben wird, sollen im folgenden Abschnitt 2.2.3 Aspek-
te der Supraleitung diskutiert werden. Aufbauend auf diesen Grundlagen kann dann
das Standardtunnelmodell fu¨r supraleitende metallische Gla¨ser diskutiert werden.
2.2.3 Wa¨rmekapazita¨t von Supraleitern
Die BCS-Theorie5, entwickelt in den 1950er Jahren, liefert eine mikroskopische Her-
leitung fu¨r die Ausbildung eines makroskopischen Zustandes [Bar57b, Bar57a]. Im
5Benannt nach ihren Entwicklern John Bardeen, Leon N. Cooper und John R. Schrieffer.
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Rahmen dieser bahnbrechenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass eine noch so
kleine attraktive Wechselwirkung zwischen den Elektronen zu einer Instabilita¨t des
Elektronengases an der Oberfla¨che des Fermi-Sees fu¨hrt [Coo56]. Die Polarisierung
in der na¨heren Umgebung eines Elektrons fu¨hrt zu einer Deformationsspur der Io-
nenru¨mpfe, welche attraktiv auf ein weiteres Elektron wirkt. Gleichzeitig wird das ab-
stoßend wirkende Coulomb-artige Wechselwirkungspotential zwischen zwei Elektro-
nen durch Screening-Effekte reduziert, sodass fu¨r tiefe Temperaturen ein gebundener
Zwei-Elektronen-Zustand, ein sogenanntes Cooper-Paar, vorliegt. Fu¨r eine detaillier-
te Diskussion wird an dieser Stelle auf die Literatur verwiesen, z.B. [Tin04, Gro12],
und die Diskussion auf die fu¨r das Versta¨ndnis dieser Arbeit relevanten Teile be-
schra¨nkt. Dabei wird in ga¨ngiger Praxis nur der elektronische Beitrag der spezifischen
Wa¨rme diskutiert, da der phononische Beitrag unberu¨hrt bleibt.
Eine zentrale Voraussage der BCS-Theorie ist eine Mindestenergie 2∆s(T ), die zum
Aufbrechen eines Cooper-Paares no¨tig ist. Dies bedeutet, dass die elektronische Zu-
standsdichte in der Na¨he der Fermi-Energie EF keine besetzbaren Zusta¨nde fu¨r Ener-
gien E = EF±∆s(T ) aufweist. Fu¨r T = 0 la¨sst sich diese Energielu¨cke ∆s(T ) mittels
∆s,0 := ∆s(0) = 1,764 kB TC (2.16)
bestimmen. Dabei bezeichnet TC die materialspezifische kritische Temperatur, unter-
halb derer der supraleitende Zustand angenommen wird. Sie wird auch als Sprung-











ε2 +∆2s (T )
dε (2.17)
numerisch berechnet werden. Das Integrationslimit wird dabei durch die Debye-
Frequenz ωD definiert. Das Produkt aus dem isotrop angenommenen Kopplungspara-
meter V (fu¨r amorphe Strukturen eine gerechtfertigte Na¨herung) und der Zustands-
dichte der Elektronen an der Fermikante Del(EF) kann bestimmt werden, indem man
das Integral fu¨r T = TC auswertet. Hier gilt ∆s(TC) = 0.
Abbildung 2.9 zeigt die reduzierte Energielu¨cke ∆s(T )/∆s,0 in Abha¨ngigkeit der re-
duzierten Temperatur T/TC. Der Verlauf der Kurve zeigt, dass die Energielu¨cke fu¨r
kleine Temperaturen T/TC . 0.5 in etwa konstant ist. Fu¨r T → TC hingegen nimmt
die Energielu¨cke ab, bis sie schließlich fu¨r T ≥ TC wie angesprochen verschwindet.
Eine direkte experimentelle Bestimmung fu¨r Indium, Zinn und Blei gelang 1961 und
besta¨tigt die Theorie eindrucksvoll [Gia61]. Kleinere systematische Abweichungen
sind insbesondere auf die vereinfachte Annahmen eines isotropen, konstanten Kopp-
lungsparameters V zuru¨ckzufu¨hren [Ens00b].
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Abbildung 2.9: Verlauf der redu-
zierten Energielu¨cke ∆s(T )/∆s,0 in
Abha¨ngigkeit der reduzierten Tempe-
ratur T/TC. Messdaten aus [Gia61] fu¨r
supraleitendes Indium, Zinn und Blei
belegen die gute U¨bereinstimmung von
Experiment und Theorie.
Cooper-Paare tragen mit der Entropie S = 0 nicht zur spezifischen Wa¨rme bei. An-
ders verha¨lt es sich fu¨r aufgebrochene Cooper-Paare, sogenannte Quasiteilchen, deren
Anzahl mit sinkender Temperatur auf Grund der endlichen Energielu¨cke anna¨hernd
exponentiell abnimmt. Na¨herungsweise la¨sst sich fu¨r Temperaturen T/TC < 0.5 die









angeben [Ens00b, Gro12]. Der Proportionalita¨tsfaktor a la¨sst sich im Rahmen der
BCS-Theorie in der durchgefu¨hrten Na¨hrung bestimmen, dient im Allgemeinen aber
als dimensionsloser Parameter zur Anpassung an Messwerte.
Weiterhin la¨sst sich im Rahmen der BCS-Theorie fu¨r T = TC ein Sprung in der
spezifischen Wa¨rme ∆CBCS = Cel,s − Cel,n voraussagen, wobei Cel,n die spezifische






und ist eine zentrale experimentell u¨berpru¨fbare Vorhersage der BCS-Theorie.
Abbildung 2.10 zeigt Messungen der spezifischen Wa¨rme an Vanadium im rele-
vanten (invers aufgetragenen) Temperaturbereich. Der fu¨r Supraleiter charakteris-
tische Sprung in der spezifischen Wa¨rme bei TC gema¨ß Gleichung (2.19) besta¨tigt
die Theorie eindrucksvoll. Von tiefen Temperaturen kommend steigt die spezifi-
sche Wa¨rme wie erwartet exponentiell an, was in der gewa¨hlten Darstellung ei-
nem linearen Verlauf entspricht. Daru¨ber hinaus ist auch eine Anpassung gema¨ß der
aus der BCS-Theorie abgeleiteten Gleichung (2.18) dargestellt, die fu¨r TC/T > 2
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den Verlauf der Messdaten sehr gut widerspiegelt. Mit dem angepassten Para-
meter ∆s,0/(kB TC) = 2,0 ergibt sich unter Beru¨cksichtigung der durchgefu¨hrten
Na¨herungen eine gute U¨bereinstimmung mit Gleichung (2.16). Im Einklang mit den
durchgefu¨hrten Na¨herungen, insbesondere mit Hinblick auf eine reduzierte Ener-
gielu¨cke fu¨r T . TC, zeigt sich eine Abweichung von diesem Verlauf bei ho¨heren
Temperaturen.
0 1 2 3 4 5
















Abbildung 2.10: Messungen der spe-
zifischen Wa¨rme an Vanadium zeigen
einen anna¨hernd exponentiellen Verlauf
fu¨r deren elektronischen Anteil. Fu¨r
T = TC findet man wie im Rahmen
der BCS-Theorie erwartet eine Diskon-
tinuita¨t. Weiterhin sind Anpassungen
gema¨ß BCS- und GLAG-Theorie darge-
stellt. Daten aus [Cor56, Des86].
In diesem Bereich lassen sich die Daten unter Zuhilfenahme der sogenannten GLAG-
Theorie6 interpretieren, welche nahe TC als limitierte Form der BCS-Theorie auf-
gefasst werden kann [Tin04]. Im Rahmen dieser Theorie wird die Supraleitung mit
Hilfe einer makroskopischen Wellenfunktion Ψ beschrieben. Die Differenz der freien
Energie ∆f zwischen normalleitendem und supraleitendem Zustand kann dann als
Taylor-Entwicklung in |Ψ |2 gema¨ß
∆f = α |Ψ |2 + β |Ψ |4 (2.20)
beschrieben und minimiert werden. Hierbei werden elektromagnetische Felder und
Gradienten vernachla¨ssigt. Eine physikalisch sinnvolle Parametrisierung bedingt





















6Benannt nach ihren maßgeblichen Entwicklern Witali L. Ginsburg, Lew D. Landau, Aleksej A.
Abrikosov und Lew P. Gorkow.
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einen Ausdruck fu¨r das kritische Feld eines Supraleiters, der durch experimentelle
Befunde besta¨tigt wird [Tin04, Kle16]. Im Rahmen der Thermodynamik la¨sst sich
die spezifische Wa¨rme und das kritische Magnetfeld u¨ber die Rutgers-Formel












in Zusammenhang bringen [Rut34, Gro12, Ens00b]. Einsetzten von Gleichung (2.22)















wobei a und b als materialspezifische Parameter angepasst werden. Der Verlauf die-
ser Funktion, den wir im Rahmen der GLAG-Theorie erhalten haben, ist in Abbil-
dung 2.10 dargestellt. Fu¨r TC/T & 1 beschreibt die Anpassung den Verlauf der Mess-
werte sehr gut. Fu¨r tiefere Temperaturen ist die hier dargestellte, Taylor-entwickelte
Na¨herung zu rudimenta¨r.
Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass fu¨r die Herleitung der BCS-Theorie keinerlei
einschra¨nkenden Annahmen u¨ber die dem Festko¨rper zu Grunde liegende Struktur
gemacht wurden. Folglich gelten die hier vorgestellten Zusammenha¨nge auch fu¨r
amorphe Festko¨rper. Die Struktur beeinflusst jedoch die freie Wegla¨nge und das
Energiespektrum der Phononen [Kov01], durch welche die Wechselwirkung zwischen
Cooper-Paaren vermittelt wird. Weiterhin ist die Zustandsdichte der Elektronen an
der Fermi-Kante in amorphen Strukturen wegen der kurzen freien Wegla¨ngen der
Leitungselektronen verbreitert. Dadurch erwartet man letztlich eine Vera¨nderung
von charakteristischen Gro¨ßen wie der Phonon-Elektron-Kopplungssta¨rke α oder der
Sprungtemperatur TC im Vergleich zu ihren kristallinen Pendants. Fu¨r die Sprung-
temperatur TC liefert die BCS-Theorie gema¨ß
TC = 1,13ΘD · e−2/(Del(EF)V) (2.25)
einen quantitativen Zusammenhang mit der elektronischen Zustandsdichte an der
Fermi-Kante [Gro12]. In der Praxis ist eine detaillierte Kenntnis der beno¨tigen Pa-
rameter auf Grund der komplexen Dynamik in amorphen Systemen jedoch derzeit
nicht gegeben. Experimentell zeigt sich, dass die Sprungtemperatur in Gla¨sern im
Vergleich zum Kristall sowohl verringert als auch erho¨ht vorgefunden wird [Col73].
Zusammenfassend lassen sich durch die Messung der spezifischen Wa¨rme drei Voraus-
sagen der BCS-Theorie experimentell u¨berpru¨fen: Die Sprungho¨he ∆CBCS(TC), das
kubische Abfallen der spezifischen Wa¨rme fu¨r T . TC sowie der exponentielle Ver-
lauf fu¨r Temperaturen T < TC/2. Der Exponent wird dabei gema¨ß Gleichung (2.16)
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mit der Sprungtemperatur TC verknu¨pft. Materialien, die diese Kriterien in guter
Na¨herung erfu¨llen, bezeichnet man als BCS-artige Supraleiter.
2.2.4 Standardtunnelmodell
In Abschnitt 2.2.2 wurde gezeigt, dass sich thermodynamische Eigenschaften von
Gla¨sern bei tiefen Temperaturen deutlich von ihren kristallinen Pendants unter-
scheiden. Diese Messungen legen auf Grund der beobachteten Universalita¨t einen
dem Glas inha¨renten Freiheitsgrad nahe. In einem empirischen Modell konnten Phil-
lips [Phi72] und Anderson et al. [And72b] unabha¨ngig voneinander sogenannte Tun-
nelsysteme als einen solchen Freiheitsgrad identifizieren. Die genaue mikroskopische
Struktur eines Tunnelsystems ist bis heute nicht gekla¨rt und mag sich auch fu¨r ver-
schiedene Materialklassen unterscheiden (siehe beispielsweise [Leg91, Bar13, Tal02]).
Fu¨r ein anschauliches Versta¨ndnis ist in Abbildung 2.11 die zweidimensionale Dar-
stellung von amorphem Quarzglas (SiO2) abgebildet.
O Si
Abbildung 2.11: Zweidimensionale
schematische Darstellung eines Quarz-
glases (SiO2) und mo¨gliche Anordnungen
fu¨r Zwei-Niveau-Systeme, deren zwei na-
hezu entartete Konfigurationszusta¨nde
in hell- beziehungsweise dunkelgru¨n
hervorgehoben sind. Sowohl Trans-
lationsverschiebungen senkrecht und
parallel zur Bindungsachse als auch
Rotationen von Atomen oder Atom-
gruppen sind denkbare Anordnungen fu¨r
Tunnelsysteme. Nach [Zac32].
Sauerstoff- und Silizium-Atome sind dabei in weiß beziehungsweise blau dargestellt.
Durch die Unordnung gibt es in dieser Struktur fu¨r gewisse Atome beziehungswei-
se Atomgruppen zwei energetisch nahezu entartete Anordnungen, die in hell- be-
ziehungsweise dunkelgru¨n hervorgehoben sind. Hierbei sind verschiedene mo¨gliche
Szenarien dargestellt: Translationsverschiebungen senkrecht oder parallel zur Bin-
dungsachse sowie Rotationen von Atomgruppen oder einzelnen Atomen mit nicht
gesa¨ttigter Bindung sind denkbar. Bei sogenannten Spingla¨sern sind es Spinausrich-
tungen, die als Tra¨ger eines Tunnelsystems in Frage kommen. Im folgenden soll der
sprachlichen Klarheit wegen das Tunnelsystem als (Quasi-)Teilchen bezeichnet wer-
den, wobei hierdurch keinerlei Aussage u¨ber die Natur des Tunnelsystems getroffen
wird.
2.2. Tieftemperatureigenschaften von Gla¨sern 23
Zwei-Niveau-Systeme
Die Potentiallandschaft eines einzelnen Tunnelsystems kann wie in Abbildung 2.12
dargestellt als Doppelmuldenpotential beschrieben werden. Dieses Doppelmuldenpo-
tential kann mit Bezug auf Abbildung 2.1 als lokales
”
Doppel-Minimum“ eingebet-
tet in eine weite Potentiallandschaft aufgefasst werden. Fu¨r die Beschreibung eines
Tunnelsystems als Doppelmuldenpotential eignen sich die Parameter ~Ω/2 als Null-
punktsenergie der beiden Einzelmulden sowie die Asymmetrieenergie ∆ (siehe Gra-
fik). Die beiden Mulden mit Abstand d sind durch eine Potentialbarriere der Ho¨he
V separiert. Der Abstand d kann je nach mikroskopischer Auspra¨gung des Tunnel-





Abbildung 2.12: Schematische Darstel-
lung der lokalen Potentiallandschaft ei-
nes Tunnelsystems. Das Potential wird
durch den Abstand d der zwei lokalen
Minima mit Grundzustandsenergie ~Ω/2
sowie der Asymmetrieenergie ∆ und Po-
tentialbarriere V charakterisiert.
Die Nullpunktsenergie ~Ω/2 ist durch die Bindungsenergie zwischen dem tunnelnden
Teilchen mit Masse m und seiner Nachbarschaft definiert. In guter Na¨herung ist diese
Kopplungssta¨rke fu¨r strukturelle Gla¨ser unabha¨ngig davon, ob ein
”
regula¨res“ Atom
oder ein Tunnelsystem betrachtete wird und liegt somit in der Gro¨ßenordnung kBΘD
[Luc16]. Die Debye-Temperatur Θ
D
der hier betrachteten metallischen Gla¨ser liegt
im Bereich einiger 100 K. Somit ist es fu¨r tiefe Temperaturen unterhalb von etwa
1 K, wo das Standardtunnelmodells Gu¨ltigkeit besitzt, gerechtfertigt, lediglich die
Grundzusta¨nde der Einzelmulden zu betrachten7. In diesem Temperaturbereich ist
auch ein thermisch aktivierter Prozess nicht relevant, sodass die Dynamik des Sys-
tems durch quantenmechanisches Tunneln durch die Potentialbarriere beschrieben
werden kann.
7Fu¨r das hier angenommmene harmonische Potential (vgl. Gleichung (2.26)) ist der Abstand
zwischen den Energieniveaus durch ∆E = ~Ω gegeben.
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ξ (x+ d/2)2 +∆/2 fu¨r x < −∆/(2ξd)
ξ (x− d/2)2 −∆/2 fu¨r x > −∆/(2ξd)
}
+O(x4) (2.26)
an, wobei ξ = mΩ2 mit der Masse m des tunnelnden Teilchens und der Eigenkreisfre-
quenz Ω verknu¨pft ist. Eine kleine Korrektur vierter Ordnung formt aus den beiden
quadratischen Termen der Einzelmulden das gewu¨nschte Doppelmuldenpotential.
Na¨hert man die Einzelmuldenpotentiale gema¨ß Gleichung (2.26) in Form eines har-











gegeben, wobei der Index die linke (L) beziehungsweise rechte (R) Einzelmulde be-










Ψ = E Ψ (2.28)
la¨sst sich hieraus ermitteln, indem man eine lineare Superposition
Ψ(x) = cLΨL(x) + cRΨR(x) (2.29)
mit den reellen Parametern cL, cR ansetzt. Der hier gewa¨hlte Ansatz ist bei einem
kleinen U¨berlapp der Wellenfunktionen gerechtfertigt [Ens00a] und die Energieeigen-











berechnen. Hij mit i, j ∈ {L,R} bezeichnet das U¨bergangsmatrixelement 〈Ψi|Hˆ|Ψj〉
und S = 〈ΨL|ΨR〉 den U¨berlapp der Wellenfunktionen. Minimiert man diesen Aus-
druck im Zuge eines Variationsansatzes mit Hinblick auf die Parameter cL und cR,










Hierfu¨r wurde der Energienullpunkt auf die Mitte der beiden Grundzustandsener-
gien der Einzelmulden gelegt, sodass HLL = (~Ω +∆) /2 beziehungsweise HRR =
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(~Ω −∆) /2 gilt. Somit ergeben sich durch den U¨berlapp der Wellenfunktionen zwei
aufgespaltene Energiezusta¨nde, die durch die Energie
E = E+ − E− =
√
∆2 + 4H2LR =
√
∆2 +∆20 (2.32)
separiert sind. Auf Grund der beiden verfu¨gbaren Energieniveaus wird ein Tunnel-
system oft als Zwei-Niveau-System bezeichnet. Die Tunnelaufspaltung ∆0 = −2HLR
kann mit Hilfe der Sto¨rungstheorie 1. Ordnung zu ∆0 ≈ ~Ωe−λ bestimmt werden.






bestimmen und ist von der Masse des tunnelnden Objekts, dem Abstand d und
der Potentialbarriere V abha¨ngig [Ens00b]. Dieser Parameter ist ein Maß fu¨r die
Tunnelwahrscheinlichkeit.









in Matrixform darstellen. Diese Darstellungsform erweist sich fu¨r weitere Berechnun-
gen als nu¨tzlich. Durch eine Rotation um den Winkel ϕ mit tan (2ϕ) = ∆0/∆ erha¨lt
man die Eigenfunktionen
Ψs(x) = +ΨL(x) cosϕ+ ΨR(x) sin(ϕ)
Ψa(x) = −ΨL(x) sinϕ+ ΨR(x) cos(ϕ)
(2.35)
mit den dazugeho¨rigen Energieeigenwerten E− = −12E (s) beziehungsweise E+ =
+1
2









erha¨lt. Die Indizes beziehen sich dabei auf den symmetrischen (s) beziehungsweise
anti-symmetrischen (a) Charakter der Wellenfunktion fu¨r den Fall ∆ = 0. Die ermit-
telten Eigenfunktionen sowie die zugeho¨rigen Energieniveaus sind in Abbildung 2.13
schematisch dargestellt. Die symmetrische Lo¨sung Ψs bildet dabei den energetischen
Grundzustand.
8Benannt nach G. Wentzel, H. Kramer, L. Brillouin.








Abbildung 2.13: Schematische Darstel-
lung der Wellenfunktionen Ψs und Ψa als
Lo¨sungen der stationa¨ren Schro¨dinger-
Gleichung mit angedeuteten Energieni-
veaus im Abstand E. Nach [Kin08].
Verteilung der Tunnelparameter
Bisher wurde lediglich ein einzelnes Tunnelsystem betrachtet. Um Aussagen u¨ber ma-
kroskopische Messgro¨ßen wie die spezifische Wa¨rme oder die Wa¨rmeleitfa¨higkeit aus
dem Modell abzuleiten, muss die Gesamtheit aller Tunnelsysteme betrachtet werden.
Im Rahmen des Standardtunnelmodells wird hierfu¨r die Verteilungsfunktion P (∆,λ)
eingefu¨hrt, die die Zustandsdichte der Tunnelsysteme in Abha¨ngigkeit der Tunnel-
parameter ∆ und λ angibt. Eine zentrale Annahme ist, dass diese Dichteverteilung
unabha¨ngig von den eben genannten Parametern ist und somit durch
P (∆,λ) d∆ dλ = P0 d∆ dλ (2.37)
beschrieben werden kann. Dabei bezeichnet P0 eine experimentell zu bestimmen-
de Konstante9. Es sei angemerkt, dass die Darstellung durch Differentiale und
spa¨tere Integration, die an dieser Stelle eine Summation ersetzt, durch die große
Zahl von Tunnelsystemen in einem Glas (typischerweise 1−10 ppm [Esq98]) gerecht-
fertigt ist. Fu¨r die nachfolgende Diskussion ist es hilfreich, die Verteilungsfunktion
in Abha¨ngigkeit der Energieaufspaltung E sowie dem dimensionslosen Parameter
u = ∆0/E anzugeben. Unter Verwendung von Gleichung (2.32) erha¨lt man durch
Substitution den Ausdruck




(1− u2) dE du . (2.38)
Die Gesamtzahl der Tunnelsysteme ergibt sich aus dem Doppelintegral u¨ber P (E, u).
Um einen (physikalisch sinnvollen) endlichen Wert hierfu¨r zu erhalten, beru¨cksichtigt
man nur Tunnelsysteme mit ∆ < ∆max und λ < λmax, andernfalls wu¨rde sich eine
unendlich große Tunnelsystemdichte ergeben. Anschaulich ist klar, dass in einem ge-
gebenen Probenvolumen ein Tunnelsystem mit maximaler Asymmetrieenergie ∆max
9Je nach Darstellungsform findet man Angaben fu¨r P0 in den Einheiten [J
−1 g−1], [J−1 mol−1],
[J−1 m−3] oder a¨hnliches.
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beziehungsweise maximalem Tunnelparameter λmax existiert, sodass die gewa¨hlten
Integrationsgrenzen keine physikalische Einschra¨nkung darstellen. Diese Bedingung
u¨bersetzt sich zu den Integrationsgrenzen 0 < E < Emax und umin < u < 1. Hieraus




P (E, u)du = P0 ln (2/umin) ≈ D0 (2.39)
ermitteln. Diese la¨sst sich wegen der nur schwachen, logarithmischen Abha¨ngigkeit
von der Energie E in guter Na¨herung durch die Konstante D0 ausdru¨cken, was fu¨r
spa¨tere Berechnungen von Gebrauch sein wird.
Wechselwirkung der Tunnelsysteme mit ihrer Umgebung
Bisher wurden Tunnelsysteme nur im Hinblick auf die energetischen Zusta¨nde disku-
tiert. Um die Dynamik der U¨berga¨nge zwischen den Energieniveaus zu beschreiben,
muss die Wechselwirkung der Tunnelsysteme mit ihrer Umgebung betrachtet wer-
den. In metallischen Gla¨sern muss sowohl die Wechselwirkung mit Phononen als auch
Elektronen und - im supraleitenden Zustand - Quasiteilchen beru¨cksichtigt werden.
Wechselwirkung mit Phononen Fu¨r tiefe Temperaturen, wie sie hier diskutiert
werden, spielt der Ein-Phonon-Prozess die dominante Rolle fu¨r die Beschreibung der
spezifischen Wa¨rme. Mehr-Phononen-Prozesse oder thermisch aktivierte Vorga¨nge,
wie sie bei ho¨heren Temperaturen erwartet werden, ko¨nnen vernachla¨ssigt werden,
weil im entsprechenden Temperaturbereich die spezifische Wa¨rme durch Beitra¨ge
der BCS-Quasiteilchen und elektronische Beitra¨ge um Gro¨ßenordnungen dominiert
wird. Der Ein-Phonon-Prozess beschreibt die Wechselwirkung eines Tunnelsystems
mit einem einzelnen Phonon, welches durch die elastische Verzerrung der Glasmatrix,
hervorgerufen durch das Phonon, an das Tunnelsystem koppelt.
E
ωh
Abbildung 2.14: Darstellung des Ein-
Phonon-Prozesses: Durch Absorption
(links) oder Emission (rechts) eines
Phonons wechselt das Tunnelsystem
zwischen seinen beiden energetischen
Zusta¨nden.
Dieser Prozess ist in Abbildung 2.14 schematisch dargestellt. Durch Absorption oder
Emission eines Phonons der Energie Eph = ~ω = E kann das Tunnelsystem Ener-
gie aufnehmen oder abgeben. Die fu¨r diesen Prozess charakteristische Zeit bezeich-
net man mit τph,rel. Um die phononische Relaxationsrate 1/τph,rel zu berechnen, be-
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schreibt man den Einfluss durch die elastische Verzerrung der atomaren Umgebung








γα e˜ , (2.40)
sodass H˜ = H˜0 + H˜S gilt. Dabei beru¨cksichtigt γα das Deformationspotential des
jeweiligen Phononenzweigs und e˜ das skalar gena¨herte Verzerrungsfeld [Esq98]. Dies
fu¨hrt zu einer kleinen A¨nderung der Energieniveaus des Tunnelsystems im Ver-
gleich zum ungesto¨rten System. Mit Hilfe von Fermis Goldener Regel lassen sich






∣∣∣〈Ψs|H˜S|Ψa〉∣∣∣2 Dph(E) f(E) δ(E − ~ω) (2.41)
als Summe u¨ber die longitudinalen und transversalen Phononenzweige berechnen,
wobei f(E) die Bose-Einstein-Verteilung angibt. Analog verfa¨hrt man fu¨r die Be-
rechnung von λs→a, wobei sich hier die Zustandsdichte im Endzustand auf Grund
des emittierten Phonons gema¨ß [1 + f(E)] berechnet. Unter Verwendung der Debye-
schen Zustandsdichte aus Gleichung (2.5) erha¨lt man somit fu¨r die Relaxationsrate























Neben der Materialdichte ρ fließt das Deformationspotential γα und die Schallge-
schwindigkeit vα der jeweiligen Phononenzweige als materialspezifische Parameter
in die Relaxationszeit ein. Fu¨r spa¨tere Analysen lassen sich die Vorfaktoren zum
Parameter A zusammenfassen. Die Relaxationszeit (Kehrwert der Relaxationsrate)
fa¨llt kubisch mit der Energieaufspaltung E ab. Bei konstanter Aufspaltung E ergibt
sich fu¨r symmetrische Tunnelsysteme mit u = ∆0/E = 1 die schnellste Relaxations-
zeit. Asymmetrische Tunnelsysteme ko¨nnen hingegen eine sehr große Relaxations-
zeit aufweisen, die unter Umsta¨nden gro¨ßer als die experimentelle Beobachtungszeit
ausfallen kann. Aus experimenteller Sicht ist es deshalb unerla¨sslich, auf die Ther-
malisierungszeit der Probe zu achten. Weiterhin ist bereits jetzt ersichtlich, dass die
Relaxationszeit einen Einfluss auf die gemessene spezifische Wa¨rme haben kann. Die-
ser Umstand wird im na¨chsten Abschnitt beleuchtet. Letztlich sei noch erwa¨hnt, dass
sich im Ausdruck coth (E/(2kBT )) die (inverse) thermische Besetzungszahldifferenz
eines Zweiniveausystems widerspiegelt.
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Wechselwirkung mit Elektronen und Quasiteilchen Neben der Interaktion
mit Phononen sind in den untersuchten metallischen Gla¨sern auch die Kopplung
an Elektronen und, unterhalb von TC, an Quasiteilchen zu beru¨cksichtigen. Fu¨r die
Kopplung zwischen Tunnelsystemen und Leitungselektronen la¨sst sich analog zum
Ein-Phonon-Prozess ein Sto¨rhamiltonoperator angeben, der die inelastische Streuung
der Elektronen an Tunnelsystemen beschreibt. Fu¨r die elektronische Relaxationsrate











einen Ausdruck, der neben der Zustandsdichte der Elektronen an der Fermi-Kante
auch vom atomaren Volumen Ω0 abha¨ngt [Gol78, Lo¨h81]. Der Parameter ξel gibt
dabei in Analogie zum Deformationspotential γα die Sta¨rke der Wechselwirkung zwi-
schen Elektronen und Tunnelsystemen wieder.
Unterhalb einer kritischen Temperatur TC werden die im Rahmen dieser Arbeit be-
trachteten Gla¨ser supraleitend. In diesem Fall muss die Wechselwirkung zwischen
Tunnelsystemen und BCS-artigen Quasiteilchen beru¨cksichtigt werden. Durch die
Ausbildung einer endlichen Energielu¨cke in der Zustandsdichte der Quasiteilchen







1 + e∆s(T )/(kBT )
(2.44)























der Relaxationsrate fu¨r die Wechselwir-
kung zwischen Tunnelsystemen und ih-
rer Umgebung. Neben der phononischen
und elektronischen Relaxationsrate ist
auch die Rate fu¨r die Wechselwirkung
mit BCS-artigen Quasiteilchen wiederge-
geben. Die Berechnungen gelten fu¨r ein
symmetrisches Tunnelsystem mit E =
0,3 K kB. Die Kopplungsparameter sind
dem Text zu entnehmen.
In Abbildung 2.15 ist der Temperaturverlauf der drei diskutierten Relaxationsra-
ten schematisch dargestellt. Die materialspezifischen Parameter wurden dabei, so-
weit bekannt, Messungen an dem metallische Glas Zr55Cu30Al10Ni5 entnommen. Zur
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Berechnung der phononische Relaxationsrate τrel,ph gema¨ß Gleichung (2.42) wur-
de ρ = 6785 kg/m3, vl = 4690 m/s, vt = 2200 m/s und γα = 0,5 eV gewa¨hlt
[Tam07, Esq98, Ber88]. Fu¨r die elektronische Kopplung wurde in U¨bereinstimmung
mit akustischen Messungen K = Del(EF)Ω0 ξel = 0,45 und TC = 0,9 K gewa¨hlt
[Hem15]. Die Darstellung beschreibt ein symmetrisches Tunnelsystem mit E =
0,3 K kB. Die phononische und elektronische Relaxationsrate zeigen einen a¨hnlichen
Verlauf, der von hohen Temperaturen kommend auf Grund der thermischen Be-
setzungsstatistik zuna¨chst abfa¨llt und fu¨r T < E/kB einen etwa konstanten Wert
annimmt. Wegen der im Vergleich zu Phononen ho¨heren Zustandsdichte Del(EF) ist
die Kopplung der Tunnelsysteme an Elektronen um Gro¨ßenordnungen ho¨her und
die Rate dementsprechend gro¨ßer. Im supraleitenden Zustand nimmt die Anzahl der
angeregten Quasiteilchen mit sinkender Temperatur exponentiell ab, was die Relaxa-
tionsrate τ−1rel,s entsprechend reduziert. Fu¨r die gewa¨hlten Parameter dominiert unter-
halb von etwa 100 mK die phononische Relaxationsrate. Fu¨r asymmetrische Tunnel-
systeme lassen sich a¨hnliche Schlu¨sse ziehen. Sie zeigen unabha¨ngig vom betrachteten
Relaxationskanal bei gleicher Energieaufspaltung eine um den Faktor u2 = (∆0/E)
2
reduzierte Rate.
Spezifische Wa¨rme im Standardtunnelmodell
In den vorangegangenen Abschnitten wurde die Energieaufspaltung von Tunnelsys-
temen im Rahmen des Standardtunnelmodells berechnet sowie deren Verteilungs-
funktion und zeitliche Dynamik betrachtet. Mit diesen Informationen la¨sst sich der
Beitrag aller Tunnelsysteme zur spezifischen Wa¨rme berechnen.
Hierfu¨r betrachtet man zuna¨chst die spezifische Wa¨rme eines einzelnen Tunnelsys-





e−Ei/(kBT ) = e−E/(2kBT ) + eE/(2kBT ) (2.45)








berechnen. Diese ist gema¨ß C(T ) = T∂S/∂T mit der spezifischen Wa¨rme verknu¨pft,
sodass man fu¨r die Wa¨rmekapazita¨t eines einzelnen Tunnelsystems C1(T ) den Aus-
druck






(eE/(kBT ) + 1)
2 (2.47)
erha¨lt. Die spa¨tere Integration u¨ber ein Ensemble von Tunnelsystemen rechtfertigt
diese Schreibweise fu¨r ein einzelnes Tunnelsystem. In der Literatur wird ein sol-
cher Verlauf der spezifischen Wa¨rme, unabha¨ngig vom Standardtunnelmodell, als
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Schottky-Anomalie bezeichnet. Der Verlauf ist in Abbildung 2.16 fu¨r ein System mit
Energieaufspaltung E = kBTS dargestellt, wobei TS die charakteristische Schottky-
Temperatur bezeichnet. Fu¨r Temperaturen deutlich unterhalb von TS la¨sst sich ein
anna¨hernd exponentielles Verhalten C1(T ) ∝ exp(−E/(kBT )) beobachten, wa¨hrend
fu¨r Temperaturen T > TS ein quadratisches Abflachen C1(T ) ∝ T−2 zu erwarten
ist. Eine Schottky-Anomalie ist experimentell nur dann beobachtbar, wenn eine si-
gnifikante Anzahl von Zwei-Niveau-Systemen mit der selben Energieaufspaltung E
existiert. Dies ko¨nnen beispielsweise Spinsysteme sein, deren Entartung durch das
lokale Kristallfeld oder durch externe Magnetfelder aufgehoben ist. Fu¨r die Gesamt-
heit aller Tunnelsysteme erwartet man auf Grund der Verteilung der Zustandsdichte
gema¨ß Gleichung (2.38) ein anderes Verhalten.
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Abbildung 2.16: Die spezifische
Wa¨rme (in Einheiten von kB) eines
einzelnen Zwei-Niveau-Systems mit
Energieaufspaltung E = kB TS zeigt ein
Maximum bei T ≈ 0,42TS. Fu¨r tiefe-
re Temperaturen erwartet man einen
exponentiellen Verlauf, fu¨r ho¨here Tem-
peraturen ein quadratisches Abflachen
der als Schottky-Anomalie bekannten
Kurve.
Zur Ermittelung der spezifischen Wa¨rme eines Ensembles von Tunnelsystemen muss
gema¨ß der Verteilungsfunktion u¨ber alle Energiewerte integriert werden und man






C1(T )P (E, u) du dE . (2.48)
Dieser Ausdruck setzt implizit voraus, dass alle Tunnelsysteme einer kleinen Tem-
peratura¨nderung, wie sie zur experimentellen Bestimmung der spezifischen Wa¨rme
vorgenommen wird, instantan folgen ko¨nnen. Auf Grund der im vorherigen Ab-
schnitt diskutierten endlichen Relaxationszeit gilt dies jedoch nicht fu¨r beliebige
Tunnelsysteme. Zur spezifischen Wa¨rme tragen nur Tunnelsysteme bei, die inner-
halb der experimentellen Beobachtungszeit texp relaxieren. Dieser Umstand la¨sst sich
beru¨cksichtigen, indem man annimmt, dass ein Tunnelsystem mit der Wahrschein-
lichkeit
p(E, T, texp, u) = 1− e−texp/τ(E,T,t,u) (2.49)
32 2. Physikalische Grundlagen
einer a¨ußeren Sto¨rung, d.h. in diesem Fall einer Temperatura¨nderung, folgt [Dey89].
























(1− u2) du dE ,
der sich numerisch auswerten la¨sst [Dey89]. Das Ergebnis einer solchen numerischen
Berechnung ist in Abbildung 2.17 abgebildet. Die Berechnung erfolgt mit den zuvor
angegebenen materialspezifischen Parametern und umin = 10
−5 sowie texp = 10 s. Auf
Grund numerischer Limitationen wurde das Integral u¨ber die Aufspaltungsenergie
E aus Gleichung (2.50) fu¨r Werte im Bereich 0,01 kB K ≤ E ≤ 10 kB K ausgewertet.
Fu¨r die Wahl der Relaxationszeit werden drei Szenarien dargestellt: Im ersten Fall





τ−1rel,el fu¨r T > TC
τ−1rel,s fu¨r T ≤ TC
(2.51)
beru¨cksichtigt, d.h. die Raten der verschiedenen Relaxationskana¨le werden addiert
(vgl. Gleichung (2.15)). Zum Vergleich hierzu ist auch eine rein phononische Re-
laxation mit sonst gleichen Parametern dargestellt. Beide Berechnungen liefern ein
anna¨hrend lineares Verhalten der spezifischen Wa¨rme. Bei tiefen Temperaturen do-
miniert, wie in Abbildung 2.15 ersichtlich, der phononische Relaxationskanal, so-
dass beide Kurven den gleichen Verlauf zeigen. Im Bereich einiger 100 mK nimmt
die Relaxationsrate τ−1ges auf Grund der Wechselwirkung mit Quasiteilchen stark
zu, was zu einem geringfu¨gigen Steigungsanstieg in der berechneten spezifischen
Wa¨rme fu¨hrt, weil mehr Tunnelsysteme einer Temperatura¨nderung folgen ko¨nnen.
Bei noch ho¨herer Temperatur steigt auch die phononische Relaxationsrate gema¨ß
τ−1rel,ph ∝ coth (E/(2kBT )) und beide Kurven sa¨ttigen, weil im angenommenen Zeit-
raum texp nahezu alle Tunnelsysteme einer Temperaturvera¨nderung folgen ko¨nnen.

















dargestellt [Dey89]. Mit Blick auf Gleichung (2.49) la¨sst sich dies gleichermaßen als
asympotischer Grenzfall fu¨r sehr lange Beobachtungszeiten oder fu¨r instantan rela-
xierende Tunnelsysteme auffassen und definiert somit ein oberes Limit fu¨r die spe-






















Grenzfall texp / τges → ∞
∝T1
Parameter:




A = 2,1 ⋅10-77 J3 s
K = 0,45
TC = 0,9K
texp = 10 s
Abbildung 2.17: Der berechnete Tem-
peraturverlauf der spezifischen Wa¨rme
von Tunnelsystemen unterhalb von 1 K
zeigt ein anna¨hernd lineares Verhalten.
Abha¨ngig von zur Verfu¨gung stehenden
Relaxationskana¨len ergeben sich kleine-
re Abweichungen, die im Text na¨her
erla¨utert werden.
zifische Wa¨rme im Rahmen des vorgestellten Modells. Der letztgenannte Ausdruck
wird ha¨ufig fu¨r die Anpassung an experimentelle Daten genutzt und erlaubt eine
Abscha¨tzung der Tunnelsystemdichte P0.
Die Abbildung verdeutlicht, dass fu¨r den gewa¨hlten Parametersatz unabha¨ngig von
den beru¨cksichtigten Relaxationsraten ein anna¨hrend lineares Verhalten der spezi-
fischen Wa¨rme erwartbar ist. Oberhalb von etwa 300 mK ist auf Grund der großen
Wechselwirkungsraten mit Quasiteilchen eine Beobachtungszeit von texp = 10 s aus-
reichend, um den Sa¨ttigungswert, d.h. das Beitragen nahezu aller Tunnelsysteme zur
spezifischen Wa¨rme, zu erreichen. Unterhalb von etwa 200 mK ist der phononische
Relaxationskanal im Einklang mit den in Abbildung 2.15 dargestellten Relaxations-
raten dominant. In diesem Regime ha¨ngt die ermittelte spezifische Wa¨rme von der ex-
perimentellen Beobachtungszeit texp ab. Dies soll durch Abbildung 2.18 verdeutlicht
werden, welche die spezifische Wa¨rme bei einer Temperatur T = 50 mK als Funktion
der gewa¨hlten experimentellen Zeitskala texp darstellt. Fu¨r die Berechnung wurde
der selbe Parametersatz wie zuvor gewa¨hlt und Gleichung (2.50) bei verschiedenen
Zeiten texp ausgewertet. Fu¨r kleine Zeiten erkennt man einen logarithmischen An-
stieg CSTM ∝ log(texp) der spezifischen Wa¨rme, der auch experimentelle Besta¨tigung
findet [Sam94]. Fu¨r lange Zeitskalen, die die im Rahmen dieser Arbeit gewa¨hlten
Beobachtungszeiten texp deutlich u¨bersteigen, ergibt sich der Sa¨ttigungswert. Das
Einsetzten des Sa¨ttigungsverhaltens ha¨ngt mit der fu¨r die Berechnung no¨tigen Wahl
von umin ab, weil dadurch die langsamsten noch zu beru¨cksichtigenden Tunnelsyste-
me definiert werden.
Dieses messzeitabha¨ngige Verhalten kann sich auch indirekt auf temperatur-
abha¨ngige Messungen der spezifischen Wa¨rme auswirken: Im Allgemeinen ist die
thermische Kopplung zwischen Messaufbau und Probe (vgl. Abschnitt 3.2) durch ei-
ne temperaturabha¨ngige Leitfa¨higkeit κ(T ) definiert, die zusammen mit der ebenfalls
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Grenzfall texp / τges → ∞
∝ log(texp)
T = 50mK
Abbildung 2.18: Darstellung der
zeitabha¨ngigen spezifischen Wa¨rme
CSTM(T, t), wie sie sich im Rahmen des
Standardtunnelmodells berechnen la¨sst.
Fu¨r reale Relaxationsraten τexp erwartet
man einen logarithmischen Anstieg.
Auf großen Zeitskalen ist, bedingt durch
umin, eine Sa¨ttigung zu beobachten. Zum
Vergleich ist auch die spezifische Wa¨rme
in der zeitunabha¨ngigen Na¨herung
dargestellt.
temperaturabha¨ngigen spezifischen Wa¨rme C(T ) zu einer Temperaturabha¨ngigkeit
bei der Wahl einer sinnvollen experimentellen Beobachtungszeit texp(T ) fu¨hrt. Dies
kann zu einer Abweichung der in etwa linear erwarteten Temperaturabha¨ngigkeit von
CTLS(T ) fu¨hren (vgl. Abbildung 2.17) und muss bei der Interpretation von Messdaten
beru¨cksichtigt werden.
Wa¨rmeleitfa¨higkeit im Standardtunnelmodell
Neben der spezifischen Wa¨rme erlaubt das Standardtunnelmodell unter
Beru¨cksichtigung von Gleichung (2.14) auch Vorhersagen fu¨r das Verhalten der
thermischen Leitfa¨higkeit. Fu¨r elektrische Leiter setzt sich die Wa¨rmeleitfa¨higkeit im
Allgemeinen aus einem phononischen und elektronischen Kanal additiv zusammen
(vgl. Gleichung (2.22)). Fu¨r beide Summanden sind die relevanten Stoßprozesse, die
den Wa¨rmefluss limitieren, gema¨ß Gleichung (2.15) zu beru¨cksichtigen. Fu¨r den elek-
tronischen Kanal dominiert in metallischen Gla¨sern die Streuung an Defekten. Dies
la¨sst sich unter anderem an der nahezu konstanten elektrischen Leitfa¨higkeit ρel me-
tallischer Gla¨ser u¨ber den gesamten experimentell zuga¨nglichen Temperaturbereich
erkennen [Kuo06, Wan07]. Unter Ausnutzung des Wiedemann-Franz-Gesetzes
κel = L T/ρel (2.53)
mit der Lorenz-Zahl L ≈ 2,44 · 10−8 W Ω/K2 erha¨lt man in guter Na¨herung einen
linearen elektronischen Beitrag zur thermischen Leitfa¨higkeit im normal-leitenden
Zustand. In supraleitenden metallischen Gla¨sern wird dieser Beitrag durch die sich
ausbildende Energielu¨cke in der Zustandsdichte stark unterdru¨ckt. Unter Zuhilfe-
nahme der BCS-Theorie findet man eine in etwa exponentielle Unterdru¨ckung der
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elektronischen Leitfa¨higkeit fu¨r Temperaturen T < TC [Bar59, Rot13]. Dies fu¨hrt
dazu, dass die Wa¨rmeleitfa¨higkeit supraleitender metallischer Gla¨ser fu¨r T . TC/2
durch die Rayleigh-artige Phonon-Streuung an Tunnelzentren dominiert wird und der
elektronische Beitrag zur Wa¨rmeleitfa¨higkeit vernachla¨ssigbar klein wird. In diesem
Regime gleicht der limitierende Streumechanismus somit dem amorpher Dielektrika.
Unter Verwendung der dominanten Phononenna¨herung und der bisherigen Ergebnis-











T 2±δ , (2.54)
wobei fu¨r eine detaillierte Herleitung, insbesondere des zu Grunde liegenden reso-
nanten Streuprozesses, an dieser Stelle auf die Literatur verwiesen wird [And72b,
Ja¨c72, Hun86]. Neben den bereits zuvor eingefu¨hrten materialspezifischen Parame-
tern geht auch die Zustandsdichte der Tunnelsysteme D0 aus Gleichung (2.39) in die
Gleichung ein. Es ergibt sich innerhalb einer Abweichung von δ = ±0,2 eine sehr
gute U¨bereinstimmung mit Literaturdaten sowohl fu¨r Dielektrika (vgl. Referezen in
Abbildung 2.8) als auch metallische Gla¨ser [vL81, Rot13].
Im Temperaturbereich TC/2 . T < TC ist die Wechselwirkung mit BCS-artigen
Quasiteilchen nicht zu vernachla¨ssigen. Auf Grund des exponentiellen Ausster-
bens angeregter Cooper-Paare als mo¨gliche Streuzentren steigt hier die thermische
Leitfa¨higkeit mit fallender Temperatur mitunter wieder an und zeigt ein lokales Ma-
ximum, ehe sie sich fu¨r tiefere Temperaturen dem quadratischen Verhalten κ ∝ T 2
anna¨hert.
Fu¨r Temperaturen im Bereich einiger Kelvin spielen auch thermisch aktivierte Pro-
zesse eine zunehmende Rolle und das hier diskutierte Standardtunnelmodell verliert
seine Gu¨ltigkeit. In diesem Temperaturbereich zeigen Gla¨ser eine weitere universelle
Eigenschaft - den sogenannten Boson-Peak, welcher im folgenden Abschnitt disku-
tiert wird.
Abschließend sei noch angemerkt, dass sich mit dem hier vorgestellte Standard-
tunnelmodell neben den diskutierten thermischen Eigenschaften auch viele wei-
tere Messgro¨ßen wie die Ultraschallda¨mpfung, die dielektrische Konstante und
die Schallgeschwindigkeit interpretieren lassen [Hun74, Ens89, Hem15, Luc16]. Die
U¨bereinstimmung des pha¨nomenologischen Modells mit experimentellen Daten ist
dabei ha¨ufig sehr gut; systematische Abweichungen legen jedoch auch die Notwendig-
keit von Erweiterungen wie beispielsweise die Wechselwirkung von Tunnelsystemen
untereinander sowie mit magnetischen und elektrischen Momenten der Atomhu¨lle
beziehungsweise Atomkerne nahe [Str98, Gil93, Luc16]. Auch im Hinblick hierauf
ist es wichtig, das etablierte Modell mit seinen diversen Erga¨nzungsvorschla¨gen an
metallischen Gla¨sern zu u¨berpru¨fen.
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2.2.5 Boson-Peak
Neben Tunnelsystemen zeigen Gla¨ser im Bereich einiger Kelvin eine weitere inter-
essante Eigenschaft, den sogenannten Boson-Peak. Es handelt sich hierbei um ei-
ne U¨berho¨hung der phononischen Zustandsdichte im Frequenzbereich von etwa 0,1
– 10 THz [Gri03] gegenu¨ber der im Debye-Modell angenommenen Zustandsdichte
gema¨ß Gleichung (2.5). Der typische Verlauf der normierten Zustandsdichte D(ω)/ω2
ist in Abbildung 2.19 dargestellt, wobei die genaue Lage der Anomalie vom betrach-
teten amorphen Material und dessen Vorgeschichte abha¨ngt. Der Boson-Peak la¨sst
sich sowohl in Gla¨sern als auch in unterku¨hlten Flu¨ssigkeiten mit Hilfe von Streu-
experimenten (Raman-Spektroskpie, inelastische Ro¨ntgen- und Neutron-Streuung)
nachweisen [Buc88, Mey96, Nak02, D’A09]. Die Phononen-Dispersionsrelation ist in
diesem Frequenzbereich linear [Gri03], sodass ein Anstieg der Zustandsdichte auf
Grund einer signifikanten A¨nderung in der Schallgeschwindigkeit als Ursache ausge-
schlossen werden kann. Der Ursprung des Boson-Peaks und dessen Erforschung mit
Hilfe sowohl von theoretischen Modellen als auch Molekulardynamik-Simulationen ist
Gegenstand aktueller Forschung [Sch06, Gue08, Vas09, Car13, PC13, Ram15, Sch15]
und es existiert derzeit kein allgemein akzeptiertes Modell. Etabliert ist hingegen,
dass die zusa¨tzlichen Moden auf lokalisierte Bewegungen von schwach gebunde-
nen Atomru¨mpfen oder kleineren Clustern von Atomgruppen zuru¨ckgefu¨hrt werden
ko¨nnen. In amorphem SiO2 konnten auf mikroskopischer Skala gekoppelte Rotati-
onsfreiheitsgrade der zugrunde liegenden Tetraeder-Struktur als solche weiche Mo-
den identifiziert werden [Nak02]. Die Vielfalt an vorliegenden Clusterverba¨nden in
metallischen Gla¨sern (vgl. Abschnitt 2.1.2) erschwert eine detaillierte Analyse, ins-
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Abbildung 2.19: Die schematische
Darstellung der normierten Zustands-
dichte D(ω)/ω2 von Gla¨sern, wie sie
beispielsweise mit Hilfe von Neutronen-
streuexperimenten ermittelt wird, zeigt
im Vergleich zum Debyeschen Beitrag
(gru¨n) eine deutliche U¨berho¨hung mit ei-
nem materialabha¨ngigen Maximum im
Frequenzbereich von etwa 1 THz, was
einer Temperatur von circa 50 K ent-
spricht.
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besondere muss die Dynamik der lokalen geometrischen Struktur und deren Einfluss
auf die nah- und mittelreichweitige Ordnung beru¨cksichtigt werden [Gue08].
Die Zustandsdichte ist gema¨ß Gleichung (2.7) mit der spezifischen Wa¨rme verknu¨pft,
sodass deren Messung neben Streuexperimenten ein wichtiges Werkzeug bei der Cha-
rakterisierung des Boson-Peaks darstellt. Relevante Beitra¨ge erwartet man gema¨ß der
Relation ~ω = kB T im Temperaturbereich unterhalb von etwa 100 K, wie auch in
Abbildung 2.19 ersichtlich wird. Die harmonischen, lokalisierten Moden lassen sich
in guter U¨bereinstimmung mit experimentellen Daten [Li06, Zho06, Kep07, D’A09]
als sogenannte Einstein-Oszillatoren [Ein07] beschreiben. Die spezifische Wa¨rme CE
eines solchen Kollektives ungekoppelter Oszillatoren la¨sst sich zu






(eΘE/T − 1)2 (2.55)
berechnen [Ein07], wobei in vollsta¨ndiger Analogie zum Debye-Modell die Einstein-
Temperatur ΘE als materialspezifischer Parameter eingeht. Der Parameter nE spie-
gelt den Stoffmengenanteil wider und ist somit ein Maß fu¨r die Dichte solcher
Einstein-Moden im vorhanden Material. Er ha¨ngt, wie bereits angedeutet, von
verschiedensten Parametern (Sto¨chiometrie, Vorgeschichte, Ku¨hlrate wa¨hrend des
Glasu¨bergangs, Druck, uvm.) ab.
Die diskutierten Einstein-Moden mu¨ssen auch bei der Analyse der Daten thermischer
Leitfa¨higkeitsmessungen beru¨cksichtigt werden. Diese liefern hierbei einen wertvollen
Beitrag, da der in Abbildung 2.8 dargestellte Plateau-Bereich von Gla¨sern im Tempe-
raturbereich von etwa 2 – 60 K ein ebenso intensiv diskutiertes [Ale86, Gil93, Zho06],
universelles Charakteristikum amorpher Systeme ist und mit dem Boson-Peak in
Verbindung gebracht wird. Bedingt durch die Lokalisierung tragen die relevanten
Moden nicht unmittelbar zur Wa¨rmeleitung bei. Jedoch agieren sie als zusa¨tzliche
Streuzentren und tragen somit gema¨ß
τ−1(T, ω) = aω4 + b ω2 + c
ω2T 2
(ω − ωE)2 + Λω2Eω2
(2.56)
signifikant zur phononischen Stoßrate τ−1 bei [Zho06]. Hierbei beschreibt der erste
Summand die elastische Streuung an punktfo¨rmigen Defekten [Kle55]. Legt man







fi (1− Mi/M) (2.57)
unter Kenntnis des freien Volumen pro Atom Ω0 und der Debye-Geschwindigkeit
vD unabha¨ngig berechnen [Cal59]. Die relative Ha¨ufigkeit fi einer Atomsorte mit
Masse Mi sowie das durchschnittliche Atomgewicht M lassen sich unmittelbar aus
der chemischen Zusammensetzung des Glases gewinnen. Der quadratische Term
b ω2 beru¨cksichtigt die Wechselwirkung mit Elektronen. Der dritte Term in Glei-
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chung (2.56) beschreibt die resonante Streuung von Phononen an lokalisierten
Einstein-Moden mit der Resonanzfrequenz ωE = ΘE/kB und dem gemittelten De-
formationspotential Λ. Der Vorfaktor c ist proportional zur Einstein-Moden-Dichte








ω4 e~ω/(kBT ) dω
(e~ω/(kBT ) − 1)2 τ−1(T, ω) , (2.58)
mit dessen Hilfe sich die phononische Wa¨rmeleitfa¨higkeit im Temperaturbereich eini-
ger Kelvin inklusive des Plateau-Bereichs numerisch berechnen la¨sst. Die erfolgreiche
Anpassung an experimentelle Daten [Zho06, Rot13] untermauert das Modell lokali-
sierter Moden, da hierfu¨r - im Gegensatz zu Messungen der spezifischen Wa¨rme oder
Streuexperimenten - die Lokalisierung eine notwendige Bedingung zur Erkla¨rung
des Plateau-Bereiches ist. Die Lokalisierung konnte auch mit Hilfe von Kapitza-
Widerstands-Messungen [Mat77, Nak02] sowie den genannten computergestu¨tzten
Simulationsexperimenten nachgewiesen werden.
Bei Temperaturen oberhalb des Plateau-Bereichs beobachtet man wieder einen An-
stieg der phononischen Leitfa¨higkeit. In diesem Temperaturbereich wird die Wel-
lenla¨nge λ der dominanten Phononen von weniger als 20A vergleichbar mit der
freien Wegla¨nge lph der selbigen. Maßgeblich fu¨r deren Limitierung ist hier insbeson-
dere die Streuung an besagten Einstein-Moden. Gema¨ß dem Ioffe-Regel-Kriterium
[Iof60] ko¨nnen sich in einer solchen Konstellation (λ . lph) keine (phononischen)
Wellen mehr ausbreiten und man muss von lokalisierten Schwingungsmoden aus-
gehen. Damit verliert auch das Gleichung (2.58) zu Grunde liegende Modell der
phononischen Wa¨rmeleitung seine Gu¨ltigkeit. In diesem Bereich kann der Energie-
transport mit Hilfe sogenannter hopping-Prozesse erkla¨rt werden. Niederenergetische
Phononen koppeln an die lokalisierten Moden und sorgen so fu¨r einen diffusiven
Wa¨rmefluss in diesem Regime. Eine detaillierte Beschreibung findet sich beispiels-
weise in [Ein11, Ale86, Jag89, Orb93].
3. Experimentelle Methoden
In diesem Kapitel werden die experimentellen Methoden und Aufbauten, die fu¨r die
Erstellung dieser Arbeit verwendet wurden, detailliert beschrieben. Fu¨r die Messung
der spezifischen Wa¨rme ist eine genaue Kenntnis der Temperatur unabko¨mmlich,
weshalb in Abschnitt 3.1 zuna¨chst die genutzten Thermometer und ihre Kalibrati-
on erla¨utert werden. Im folgenden Abschnitt 3.2 wird die Methodik zur Messung
der spezifischen Wa¨rme eingefu¨hrt und die verwendete Messapparatur detailliert be-
schrieben. Ein weiteres Augenmerk liegt auf der computergestu¨tzten Auswertung
der gewonnenen Messdaten und der Charakterisierung der Apparatur, bevor in Ab-
schnitt 3.3 die verwendeten Glasproben vorgestellt werden.
3.1 Thermometrie
Alle im Rahmen dieser Arbeit durchgefu¨hrten Messungen wurden, wenn nicht anders
gekennzeichnet, in einem kommerziell erha¨ltlichen 3He/4He -Verdu¨nnungskryostat1
durchgefu¨hrt. Das allgemeine Funktionsprinzip eines solchen Verdu¨nnungskryostaten
ist in der Literatur ausfu¨hrlich beschrieben und wird deshalb an dieser Stelle nicht
weiter vertieft [Ens00b, Pob07]. An der Mischkammer des Kryostaten befindet sich
eine thermisch und mechanisch an diese angekoppelte Experimentierplattform aus
reinem Kupfer2, welche die Anbringung von experimentellen Aufbauten erlaubt. Je
nach Bedarf konnte die Experimentierplattform auf Temperaturen im Bereich von
etwa 8 mK− 5 K stabilisiert werden.
Um die Temperatur der Experimentierplattform zu bestimmen, wurde ein Kohle-
widerstandsthermometer genutzt, dessen Auslese in Abschnitt 3.1.3 na¨her erla¨utert
wird. Zur Korrektur mo¨glicher alterungsbedingter Vera¨nderungen dieses Thermome-
ters wurde es unter Zuhilfenahme eines Rauschthermometers rekalibriert, welches
fu¨r diesen Zweck neu aufgebaut wurde. Das verwendete Rauschthermometer, disku-
tiert in Abschnitt 3.1.2, wird dabei als Sekunda¨rthermometer betrieben. Fu¨r diesen
Zweck wurde es mit Hilfe eines Fixpunktthermometers an einem einzelnen Tempe-
raturpunkt (98,9 mK) kalibriert. Weitere Fixpunkte im Temperaturbereich von 15 –
1200 mK erlauben die U¨berpru¨fung der vorgenommenen Kalibration.
1Kelvinox 400 der Firma Oxford Instruments, Tubney Woods, Abingdon OX13 5QX, Vereinigtes
Ko¨nigreich.
2Das sauerstofffreie Material wurde zuvor getempert und ist somit weitgehend frei von Fremd-
atomen, insbesondere Wasserstoff.
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3.1.1 Fixpunktthermometer
Das hier genutzten Fixpunktthermometer SRD1000-006 der Firma HDL3 basiert auf
dem supraleitenden Phasenu¨bergang verschiedener Materialien. Der Phasenu¨bergang
bedingt eine A¨nderung der Suszeptibilita¨t, welche detektiert wird. Hierfu¨r sind zehn
verschiedene Materialien (siehe Tabelle 3.1) auf einer planaren Prima¨rspule ange-
bracht, durch die ein Wechselstrom (mit Amplitude 50 µA und Frequenz 976,5 Hz)
getrieben wird. U¨ber eine Sekunda¨rspule wird der korrespondierende Spannungs-
abfall detektiert. In der Na¨he jedes Sprungpunktes variiert die Suszeptibilita¨t des
entsprechenden Materials stark mit der Temperatur, was eine A¨nderung der Gegen-
induktivita¨t M und damit der Spannungsamplitude in der Sekunda¨rspule bewirkt.
Um eine Absenkung der Sprungtemperatur durch ein externes magnetisches Feld
zu unterbinden, befindet sich die Messapparatur in einer Schirmung aus Cryoperm4
und Niob. Durch die magnetische Signaldetektion ist der gesamte Aufbau robust ge-
genu¨ber elektrischen Sto¨rungen wie beispielsweise Masseschleifen und mechanischen
Verspannungen [Net07]. Somit erlaubt diese Apparatur durch die seitens des Her-
stellers (in Zusammenarbeit mit der PTB5) vorgenommene Kalibration gegen ein
Prima¨rthermometer die Implementierung der PLTS-2000-Temperaturskala [Rus02].
Na¨here Details zur Funktionsweise und Kalibration wurden im Rahmen der Entwick-
lung vero¨ffentlicht [Bos03, Bos05, Sch05a, Bos06, Net07].











Tabelle 3.1: Im Fixpunktther-
mometer verwendete Supraleiter.
Deren Sprungtemperaturen TC
sowie die dazugeho¨rigen Brei-
ten WC wurden gegen ein
3He-
Schmelzpunktthermometer auf
Grundlage der PLTS-2000 kalibiert
(siehe Text). Nach [Net07].
Abbildung 3.1 zeigt den Temperaturverlauf der Gegeninduktivita¨t M , wie er im Rah-
men dieser Arbeit gemessen wurde. Auf der Abszisse ist die mit Hilfe des Rauschther-
mometers ermittelte Temperatur aufgetragen. Die Kurve zeigt die erwarteten zehn
scharfen A¨nderungen in der Gegeninduktivita¨t beim Durchfahren der Temperatur.
Die gepunkteten Hilfslinien dienen der optischen Fu¨hrung.
3HDL Hightech Development Leiden, P.O. Box 691, 2300 Leiden, Niederlande.
4Diese weichmagnetische Legierung ist auf Grund ihrer hohen Permeabilita¨t bei tiefer Tempe-
ratur gut zur Abschirmung magnetischer Felder geeignet.





























Abbildung 3.1: Die Temperaturabha¨n-
gigkeit der Gegeninduktivita¨t des Fix-
punktthermometers zeigt zehn Stufen.
Diese lassen sich jeweils den Sprung-
punkten der angegebenen Materialien
zuordnen. Auf der Abszisse ist die mit
Hilfe eines Rauschthermometers ermit-
telte Temperatur aufgetragen, das am
Iridium-Fixpunkt kalibriert wurde (vgl.
Abschnitt 3.1.2).
Abbildung 3.2 zeigt exemplarisch den Phasenu¨bergang des Iridium-Fixpunktes. Man
erkennt, dass der supraleitende U¨bergang nicht sprunghaft erfolgt sondern einen
gewisse Breite WC hat. Um die Sprungtemperatur zu ermitteln, wurde der rele-
vante Temperaturbereich sowohl bei fallender als auch steigender Temperatur mit
Raten von typischerweise 6 min/mK durchfahren6. Dies erlaubt eine Korrektur des
beobachteten hysteretischen Verhaltens, dessen Sta¨rke von der gewa¨hlten Tempe-
ratura¨nderungsrate abha¨ngt. In hinreichender Entfernung vom Sprungpunkt findet
man die Werte M0 und M100, deren Differenz den vollen Amplitudenhub (100 %)
definieren. Bei einem Hub von 50 % findet sich per Definition der Sprungpunkt TC,
wobei der Mittelwert zwischen den beiden Hysteresekurven genutzt wird. Weiterhin
la¨sst sich mit WC ein Maß fu¨r die Scha¨rfe des U¨bergangs aus der Messung extra-
hieren. Diese ergibt sich aus der vollen Breite der hysteresekorrigierten Messkurve
zwischen einem Hub von 10 % und 90 % (gru¨ner Pfeil). Aus der gemessenen Kur-
ve la¨sst sich jeweils ein einzelner Temperaturpunkt sowie dessen Breite extrahieren,
jedoch keine kontinuierliche Skala. Zur Auftragung der Temperatur auf der Abszis-
se wurde die kontinuierliche Temperaturskala des Widerstandsthermometers nach
dessen Kalibration (vgl. Abschnitt 3.1.3) genutzt.
Zur Erstellung einer kontinuierlichen Temperaturskala wurde ein Rauschthermome-
ter, welches im folgenden Abschnitt diskutiert wird, verwendet. Es wurde mit Hilfe
des bei TC = 98,9 mK ermittelten Temperaturpunktes kalibriert. Die weiteren Fix-
punkte wurden zur U¨berpru¨fung der ermittelten Kalibration herangezogen, wobei
entsprechende Ergebnisse im folgenden Abschnitt diskutiert werden.
6Die Temperatura¨nderung wurde hierbei mit Hilfe eines Kohlethermometers (vgl. Ab-
schnitt 3.1.3) geregelt.



















Abbildung 3.2: Darstellung des supra-
leitenden Phasenu¨bergangs von Iridium
bei TC = 98,9 mK. Der Verlauf der Ge-
geninduktivita¨t M wa¨hrend des Pha-
senu¨bergangs erlaubt eine genaue Be-
stimmung der Sprungtemperatur TC so-
wie der charakteristischen Breite WC
des U¨bergangs. Die Details der Aus-
wertung, auch im Hinblick auf das be-
obachtete hysteretische Verhalten, sind
im Text erla¨utert. Auf der Abszisse ist
die Temperatur des Kohlethermometers
(vgl. Abschnitt 3.1.3) nach dessen Kali-
bration aufgetragen.
3.1.2 Rauschthermometer
Die Funktionsweise des in diesem Abschnitt diskutierten Rauschthermometers fußt
auf der Detektion des thermischen Rauschens freier Ladungstra¨ger in elektrischen
Leitern. Die theoretischen Grundlagen fu¨r diese Ladungsfluktuationen werden im
folgenden Abschnitt erla¨utert, ehe der experimentelle Aufbau und die damit gewon-
nenen Resultate vorgestellt werden.
Thermisches Johnson-Rauschen
Bereits 1928 wurde durch die Pionierarbeiten von Johnson und Nyquist ein direkter
Zusammenhang zwischen dem Spannungsrauschen, welches u¨ber einem Widerstand
abfa¨llt, und dessen Temperatur ermittelt [Joh28, Nyq28]. Betrachtet man ein passi-
ves Netzwerk aus zwei identischen, miteinander kurzgeschlossenen Widersta¨nden bei
einer Temperatur T , so generiert ein Spannungsrauschen in einem der beiden Wi-
dersta¨nde einen Strom, welcher eine Leistungsdissipation im jeweils anderen Wider-
stand zur Folge hat. Dieser Energietransport findet aus Symmetriegru¨nden in beide
Richtungen gleichermaßen statt, und zwar in jedem Frequenzbereich fu¨r sich betrach-
tet, da man sonst mit Hilfe von passiven Frequenzfiltern den zweiten Hauptsatz der
Thermodynamik verletzten ko¨nnte. Einer Mode des Netzwerkes mit Frequenz f la¨sst
sich in Analogie zum harmonischen Oszillator die Energie
E(f, T ) = hf
(
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mit dem Planckschen Wirkungsquantum h zuordnen7. Aus obigen U¨berlegungen la¨sst
sich fu¨r die spektrale Leistungsdichte des Spannungsrauschens SU der Ausdruck
SU(f, T ) =
d
df
〈U2〉 = 4 Re(Z)E(f, T ) = 4 kBT Re(Z) (3.2)
berechnen, wobei Re(Z) den Realteil einer Impedanz Z bezeichnet und der Operator
〈〉 fu¨r den zeitlichen Mittelwert des Arguments steht. Die letzte Umformung ergibt
sich im Rahmen einer Taylor-Entwicklung fu¨r hf  kBT und wird als sogenannte
Nyquist-Formel bezeichnet. Die Voraussetzung fu¨r diese Na¨herung ist in dem fu¨r
das Rauschthermometer relevanten Parameterraum (fmax = 10 kHz, Tmin = 1 mK)
erfu¨llt, der relative Fehler durch die Na¨herung ist kleiner als 10−8. An dieser Stelle
sei angemerkt, dass sich obiger Ausdruck fu¨r das auch als Johnson-Rauschen bekann-
te Pha¨nomen durch das Fluktuations-Dissipations-Theorem herleiten la¨sst, welches
einen allgemeineren Ansatz im Rahmen der Quantenmechanik verfolgt [Cal51]. Die-
ses Theorem verknu¨pft die Fluktuation einer generalisierten Kraft mit einem gene-
ralisierten Widerstand und gilt fu¨r beliebige lineare, dissipative Systeme. Fu¨r den
angegebenen Frequenzbereich erha¨lt man als klassische Na¨herung obigen Ausdruck.





ein sogenanntes weißes Rauschen, d.h. die Rauschamplitude 〈U2〉 ist unabha¨ngig von
der betrachteten Frequenz f . Auch gehen keine weiteren Parameter wie die Beschaf-
fenheit des Materials in die Berechnung ein. Um einem bekannten, temperaturun-
abha¨ngigen ohmschen Widerstand R = const . eine Temperatur zuordnen zu ko¨nnen,
ist es demnach hinreichend, sein Spannungsrauschen zu ermitteln. Es ist diese so
simple wie tiefgru¨ndige Idee, die dem hier entwickelten Rauschthermometer voran
steht.
Die spektrale Leistungsdichte des Spannungsrauschens SU ist jedoch sehr klein
8 und
daher experimentell nur schwer zuga¨nglich. No¨tig hierfu¨r wa¨re eine sehr rauscharme
Versta¨rkerkette sowie ein großer Widerstand R. Mit Hinblick auf no¨tige Therma-
lisierungszeiten ist ein solch großer Widerstand jedoch nicht wu¨nschenswert. Ein









7In einer klassischen Berechnung in Analogie zum Hohlraumstrahler, wie sie in den Arbeiten
von Johnson und Nyquist zu finden ist, findet sich der Summand 1/2 nicht wieder.
8Beispiel: Fu¨r R = 1 kΩ und T = 1 K gilt SU < 10
−19 V2/Hz.
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zu detektieren, welche sich aus Gleichung (3.3) mit Hilfe des ohmschen Gesetztes
U = IR ergibt. Dieser Ansatz erlaubt durch die Wahl eines sehr kleinen Widerstan-
des, typischerweise sind Werte im Bereich einiger µΩ realisierbar [Mu¨c16], eine schnel-
le Thermalisierung sowie ein mit kleiner werdendem Widerstand steigende spektrale
Leistungsdichte SI . Mit Hilfe supraleitender Quanteninterferenz-Detektoren, soge-
nannter SQUIDs9, steht fu¨r die Auslese ein sehr sensitives und rauscharmes Werk-
zeug zur Verfu¨gung. Erfolgreiche Realisierungen dieser Art fu¨r Temperaturen im
mK-Bereich sind in der Literatur beschrieben [Lus01, Mu¨c16, Shi16]. Eine Herausfor-
derung dieser Aufbauten ist die reproduzierbare und temperaturstabile supraleitende
elektronische Kontaktierung der Rauschquelle [Mu¨c16], weshalb im Rahmen dieser
Arbeit die Auslese mit Hilfe einer induktiven Kopplung realisiert wurde. Dies erlaubt
auch eine Minimierung von parasita¨ren Wa¨rmeeintra¨gen, wie es fu¨r tiefe Temperatu-
ren erforderlich wird [Rot13]. Die Bewegung von Ladungstra¨gern in der Rauschquelle
fu¨hrt zu einem fluktuierenden magnetischen Fluss Φ in der unmittelbaren Umgebung
der Rauschquelle, welcher mit Hilfe eines sogenannten Wagenrad-SQUIDs detektiert
werden kann. Es gilt dabei SΦ = SI/M
2, wobei der Proportionalita¨tsfaktor M im All-
gemeinen nur durch numerische Simulationen unter Kenntnis der genauen Geometrie
des Aufbaus ermittelt werden kann[Net07, Kir16]. Bevor auf die Details des Aufbaus
eingegangen wird, sollen an dieser Stelle zuna¨chst grundlegende Eigenschaften eines
SQUIDs diskutiert werden.
dc-SQUIDs
SQUID-Magnetometer geho¨ren zu den derzeit empfindlichsten Messgera¨ten fu¨r die
Detektion magnetischer Felder bei gleichzeitig hoher Bandbreite. Geeignete SQUIDs
weisen weiterhin ein sehr geringes Eigenrauschen bei einer Leistungsdissipation im
Bereich einiger 100 pW auf, welche je nach Betriebsart, d.h. in einem zweistufigen
Aufbau, noch um Gro¨ßenordnungen reduziert werden kann. Die Funktionsweise die-
ser Messgera¨te wird hier, soweit fu¨r das weitere Versta¨ndnis der Arbeit no¨tig, disku-
tiert. Fu¨r eine tiefer gehende Diskussion siehe beispielsweise [Cla04].
Ein dc-SQUID besteht, wie in Abbildung 3.3 a dargestellt, aus einer geschlossenen
supraleitenden Schleife, welche von zwei sogenannten Josephson-Kontakten10 unter-
brochen wird. Diese Unterbrechungen bestehen aus sehr du¨nnen nicht-supraleitenden
Schichten. Um hysterische Effekte zu unterdru¨cken, werden diese jeweils mit einem
parallel geschalteten Shunt-Widerstand RS bestu¨ckt. Treibt man einen Betriebsstrom
Ib durch das SQUID, so ko¨nnen die Cooper-Paare verlustfrei durch die Kontakte tun-
neln, solange ein gewisser kritischer Strom IC nicht u¨berschritten wird. Fu¨r Ib > IC
werden Cooper-Paare aufgebrochen und tunneln als Quasiteilchen durch die Barriere.
9Englische Abku¨rzung fu¨r
”
Superconducting Quantum Interference Device“
10Benannt nach B.D. Josephson, der das Verhalten eines solchen Kontaktes 1962 theoretisch
vorhergesagt hat [Jos62].
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Abbildung 3.3: dc-SQUID-Magnetometer: a) Schematisches Schaltbild (Details siehe
Text), b) Strom-Spannungskennlinie fu¨r die Fa¨lle Φ = nΦ0 und Φ = (n + 1/2) Φ0, c)
Fluss-Spannungskennlinie fu¨r den Fall, dass der Betriebsstrom Ib = 31 µA durch das
SQUID getrieben wird. Nach [Wei96].
Dies fu¨hrt zu einem stromabha¨ngigen Spannungsabfall US(Ib) u¨ber dem SQUID, der
sich asymptotisch einem ohmschen Verhalten entsprechend der Shunt-Widersta¨nde
na¨hert. Der Gesamtfluss durch eine geschlossene supraleitende Schleife ist quanti-
siert und durch ein Vielfaches des magnetischen Flussquants Φ0 ∼= 2,067 · 10−15 V s
gegeben. Ein externer Fluss Φ fu¨hrt daher zu einem Kompensationsstrom in der
SQUID-Schleife, der einen internen Kompensationsfluss Φint nach sich zieht, sodass
Φges = Φ+Φint = nΦ0 mit n ∈ Z gilt. Daraus folgt, dass der kritische Strom IC peri-
odisch vom eingeschlossenen Fluss Φ in der SQUID-Schleife abha¨ngt. Wie in Abbil-
dung 3.3 b) dargestellt ist er maximal fu¨r Φ = nΦ0 und minimal fu¨r Φ = (n+1/2) Φ0.
Ha¨lt man den Betriebsstrom Ib konstant und variiert den Fluss Φ, so erha¨lt man die
in Abbildung 3.3 c) dargestellte Fluss-Spannungs-Kennlinie. Fu¨r den gewa¨hlten Be-
triebsstrom Ib = 31 µA ha¨ngt die SQUID-Spannung US empfindlich vom Fluss Φ ab
und das SQUID fungiert als Fluss-Spannungs-Wandler. Der Wert fu¨r Ib ha¨ngt vom
betrachteten SQUID ab.
Linearisierung des SQUID-Signals Der nutzbare Arbeitsbereich dieses Wand-
lers ist durch die Periodizita¨t des Spannungssignals US auf einen kleinen Bereich
von etwa Φ0/4 limitiert. Deshalb wird eine zusa¨tzliche elektronische Beschaltung
11,
welche sich bei Raumtemperatur befindet, zur Linearisierung des Signals verwen-
det, die in Abbildung 3.4 dargestellt ist. Diese stabilisiert den Fluss im SQUID auf
einen Wert, an dem die Fluss-Spannungs-Kennlinie mo¨glichst steil ist. Ein solcher
Arbeitspunkt ist in Abbildung 3.3 c) entsprechend gekennzeichnet.
Die Schaltung zur Linearisierung des Signals ist in Abbildung 3.4 dargestellt und
funktioniert wie folgt: Bei konstantem Betriebsstrom Ib fu¨hrt eine extern verursachte
Flussa¨nderung ∆Φ im SQUID zu einer Spannungsa¨nderung ∆US. Diese wird durch
11XXF-1 der Firma Magnicon GmbH, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg, Deutschland.
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den Differenzversta¨rker, der mit einer Spannung Ub – der Spannung am Arbeits-
punkt – referenziert ist, versta¨rkt und das Signal im Anschluss zeitlich integriert.
Das Ausgangssignal ∆Uout des Integrators liegt an einem Ru¨ckkoppelwiderstand Rf
(Index gema¨ß der englischen Bezeichnung
”
feedback“) an und generiert somit einen
Ru¨ckkoppelstrom, der u¨ber eine Ru¨ckkoppelspule Lf (mit der Kopplungskonstan-
te Mf) in das SQUID koppelt und die externe Flussa¨nderung kompensiert, sodass
das SQUID am Arbeitspunkt verbleibt. Gema¨ß dem Schaltbild fu¨hrt eine externe




















Abbildung 3.4: Schematische Darstellung der SQUID-basierten Auslese der Rausch-
quelle: Das temperaturabha¨ngige Johnson-Rauschen im Kupfer (rote Markierung) fu¨hrt
zu einem Flussrauschen ∆Φ im SQUID (blaue Markierung). Die jeweiligen Kopplungen
sind mit MS und Mf bezeichnet. Mit Hilfe einer Elektronik, die bei Raumtemperatur
betrieben wird, kann das Spannungssignal linearisiert und versta¨rkt werden (gru¨ne
Markierung). Dieser Betriebsmodus wird als FLL-Modus (siehe Text) bezeichnet.
Aufbau des Rauschthermometers
Bisher wurde das thermisch getriebene Johnson-Rauschen fu¨r sich sowie die SQUID-
basierte Auslesekette betrachtet. Mit diesem Vorwissen la¨sst sich der realisierte Auf-
bau des induktiv gekoppelten Rauschthermometers diskutieren, welcher in Abbil-
dung 3.5 dargestellt ist.
Als Rauschquelle dient ein Kupferstab, der zugleich auch als Halterung fu¨r die
u¨brigen Bauteile dient. Hierzu wurde der zylinderfo¨rmige obere Teil der La¨nge nach
halbiert und auf der entstandenen Fla¨che Vertiefungen fu¨r den SQUID-Sensor mit
einer Gro¨ße von 3,5× 3,5 mm2 sowie fu¨r eine Platine mit Leiterbahnen zur Kontak-
tierung des SQUID-Sensors gefra¨st. Die Zuleitungen werden in einer Nut versenkt.
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Abbildung 3.5: Darstellung des in-
duktiv ausgelesenen Rauschthermome-
ters: a) Ein SQUID-Sensor zur Detek-
tion magnetischer Fluktuationen, welche
durch Elektronen-Bewegungen im Kup-
fer verursacht werden, befindet sich in ei-
ner Aussparung des Kupferzylinders. Die
Platine mit Leiterbahnen und eine Nut
dienen zur elektronischen Kontaktierung
des SQUIDs. b) Nach dem Verschrauben
einer zweiten Zylinderha¨lfte (wiederum
aus Kupfer, hier nicht dargestellt) wird
eine Schirmung aus Niob u¨bergestu¨lpt.
SQUID-Sensor und Platine wurden jeweils mit dem Isolierlack IMI 703112 aufge-
klebt, welcher zur thermischen Kontaktierung von Bauteilen in der Tieftemperatur-
physik etabliert ist. Nach der elektrischen Kontaktierung des SQUID-Sensors kann
die zweite Zylinderha¨lfte, welche hier nicht dargestellt ist, wieder aufgesetzt und mit
Schrauben fixiert werden. Um den Aufbau vor externen magnetischen Fluktuationen
zu schirmen, wird ein Hohlzylinder aus supraleitendem Niob u¨bergestu¨lpt, wie in
Abbildung 3.5 b) zu sehen ist. Eine Bodenplatte mit Durchgangslo¨chern dient zur
thermischen und mechanischen Kopplung an die Experimentierplattform des Kryos-
taten. Der Kupferstab ist mit einer Gesamtho¨he von 55 mm und einem Durchmesser
von 8 mm sehr kompakt, die Bodenplatte besitzt einen Durchmesser von 18,7 mm
und ist 5 mm hoch.
Fu¨r die Eignung als Sensormaterial soll der Kupferstab einen temperaturun-
abha¨ngigen Widerstandswert aufweisen, sodass im Einklang mit Gleichung (3.4) das
detektierte Stromrauschen proportional zur Temperatur T ist. Der verwendete Kup-
ferstab wurde im Rahmen einer vorangegangenen Arbeit [Ran08] untersucht und
erfu¨llt diese Bedingung: Mit einen Restwiderstandsverha¨ltnis13 von RRR = 100 er-
gibt sich ein nahezu konstanter Widerstandswert bei Temperaturen unterhalb von
etwa 10 K. Gleichzeitig ist das Restwiderstandsverha¨ltnis nicht zu klein, sodass ein
signifikantes Stromrauschen, d.h. ein Rauschniveau deutlich u¨ber dem Eigenrauschen
der SQUID-basierten Ausleseapparatur, erreicht werden kann. Weitere mo¨gliche,
temperaturabha¨ngige Effekte wie z.B. der sogenannte Kondo-Effekt [Kon64], der die
Streuung von Elektronen an magnetischen Verunreinigungen in Metallen beschreibt
und einen Anstieg des elektrischen Widerstandes bei tiefen Temperaturen bewirkt,
wurden nicht beobachtet. Ein am Ende dieses Abschnitts gezeigter Vergleich der
mit diesem Thermometer ermittelten Temperaturen mit denen des Fixpunktther-
12Firma Von Roll USA, 200 Von Roll Drive, Schenectady, NY 12306, USA.
13Gema¨ß dem englischen Begriff Residual Resistance Ratio mit RRR abgeku¨rzt.
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mometers besta¨tigt die Annahme des temperaturunabha¨ngigen Widerstandes noch
einmal.
Als SQUID wurde ein sogenanntes Wagenrad-SQUID vom Typ C6WM genutzt, wel-
ches freundlicherweise von der PTB14 zur Verfu¨gung gestellt wurde. Die Betriebs-
parameter und charakteristischen Eigenschaften des SQUIDs sind in Tabelle 3.2
aufgelistet. Es zeichnet sich durch sein relativ geringes weißes Eigenrauschen von√
SΦ,w = 1,65 µΦ0/
√
Hz im relevanten Frequenzbereich von 0,1 – 10 kHz aus, wel-
ches hauptsa¨chlich durch das Johnson-Rauschen der Shunt-Widersta¨nde verursacht
wird. Sogenanntes 1/f -Rauschen der SQUIDs (siehe z.B. [Cla04]) konnte im Fre-
quenzbereich oberhalb von 100 Hz nicht beobachtet werden und ist somit fu¨r die wei-
tere Interpretation der gewonnenen Daten nicht von Belang. Die Besonderheit eines
Wagenrad-SQUIDs, welches fu¨r die Detektion kleinster Magnetfelder optimiert ist,
besteht darin, dass die supraleitende SQUID-Schleife, welche die beiden Josephson-
Kontakte verbindet, eine mo¨glichst große Fla¨che AS einschließt, um bei gegebener
Flussempfindlichkeit eine gro¨ßtmo¨gliche Empfindlichkeit auf die magnetische Fluss-
dichte B = Φ/AS zu ermo¨glichen (siehe Abbildung 3.4). Somit weist dieses SQUID
eine sehr hohe Sensitivita¨t BΦ gegenu¨ber externen magnetischen Flu¨ssen auf [Cla04].
Zudem erlaubt die Niob-Struktur mit einer Sprungtemperatur von etwa 9,2 K Tem-














Tabelle 3.2: Charakteristische Kenngro¨ßen und
gewa¨hlte Betriebsparameter des verwendeten
Wagenrad-SQUIDs.
Ausgehend von Gleichung (3.4) erzeugt ein Stromrauschen im Kupferstab magneti-
schen Fluss in der SQUID-Schleife LS und fu¨hrt somit zu einem Flussrauschen in
diesem. Gemeinsam mit dem unkorrelierten Eigenrauschen des SQUIDs ergibt sich
somit insgesamt die Leistungsdichte des Flussrauschens





im SQUID. Der Kopplungsparameter M(f) setzt sich dabei aus MS und einem Geo-
metriefaktor zusammen. Dieser ist nur mit Hilfe numerischer Simulationen zu ermit-
14Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Abbestr. 2, 10587 Berlin, Deutschland.
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teln [Net07, Rot13], worauf im Rahmen dieser Arbeit verzichtet wurde. Insbesondere
muss der Skin-Effekt beru¨cksichtigt werden: Flussfluktuationen im Innern des Kup-
ferstabs werden durch induzierte Wirbelstro¨me im Leiter geda¨mpft. Diese Da¨mpfung
kann mit Hilfe der Eindringtiefe δ = 1/
√
piµfσ charakterisiert werden, in der das
Ausgangssignal um 1/e reduziert ist [Gro12]. Dabei bezeichnet µ die magnetische
Permeabilita¨t des Metalls und σ dessen Leitfa¨higkeit. Das weiße Rauschen des Kup-
fersensors erha¨lt somit eine frequenzabha¨ngige Komponente, sodass der beobachtbare
Frequenzverlauf in erster Na¨herung einem Tiefpassverhalten a¨hnelt [Net07].
Das Flussrauschen SΦ wird gema¨ß der in Abbildung 3.4 diskutierten Ausleseelektro-
nik in ein Spannungssignal umgewandelt und mit Hilfe eines Versta¨rkers15 um das
hundertfache versta¨rkt sowie Bandpass-gefiltert. Die Abschneidekanten des Bandpas-
ses wurden dabei auf 1 Hz und 100 kHz eingestellt, sodass Aliasing-Effekte durch das
anschließende Fourier-Transformieren, wie sie das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
beschreibt, unterdru¨ckt werden. Das Eingangsrauschen des Versta¨rkers betra¨gt et-
wa 8 nV/
√
Hz im relevanten Frequenzbereich [DL 16] und ist somit im Vergleich
zum weißen Rauschen des SQUIDs, umzurechnen gema¨ß Gleichung (3.5), ver-
nachla¨ssigbar. Zur weiteren Verarbeitung wurde das Spannungssignal mit Hilfe eines
Analog-Digital-Wandlers16 digitalisiert. Das Spannungssignal wurde dabei mit einer
Frequenz von 250 kHz abgetastet und jeweils 262144 Datenpunkte (218) wurden zu
einem Datensatz zusammengefasst. Durch eine Fourier-Transformation und anschlie-
ßendes Mitteln mehrerer 100 solcher Datensa¨tze erha¨lt man die in Abbildung 3.6
dargestellten Rauschspektren. Das Referenzspektrum bei 98,9 mK wurde ha¨ufiger
gemittelt und ist entsprechend feiner.
































Abbildung 3.6: Gemessene Rausch-
spektren bei ausgewa¨hlten Sprungtem-
peraturen des Fixpunktthermometers im
Frequenzbereich von 10 Hz bis 10 kHz.
Das kontinuierliche Abfallen der Am-
plitude des Flussrauschens bei steigen-
der Frequenz kann auf den Skin-Effekt
zuru¨ckgefu¨hrt werden.
15Itacoh 1201 Low-Noise Preamplifier der Firma DL Instruments, 646 76 Rd, Brooktondale, New
York 14817, USA.
16Meilhaus ME-4610 der Firma Meilhaus Electronic GmbH, Am Sonnenlicht 2, 82239 Alling,
Deutschland.
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Es ist ersichtlich, dass das magnetische Flussrauschen SΦ mit steigender Tempera-
tur wie erwartet zunimmt. Die mit steigender Frequenz sinkende Rauschamplitude
ist auf den diskutierten Skin-Effekt zuru¨ckzufu¨hren. Der beobachtete tiefpassartige
Frequenzverlauf zeigt im Einklang mit numerischen Simulationen eine Abschneide-
kante von fc ≈ 26 Hz [Ran08]. In einigen Frequenzintervallen zeigen sich zeitwei-
se große Amplitudenspitzen, welche auf externe Rauschquellen in der Laborumge-
bung zuru¨ckzufu¨hren sind. Solche sto¨rbehafteten Frequenzabschnitte wurden fu¨r die
weitere Betrachtung entsprechend ignoriert. Davon abgesehen wurde das gesamte
Rauschspektrum im Frequenzintervall von 110 Hz - 10 kHz fu¨r die Ermittlung der





SΦ(Tref , f)− SΦ,w
〉
Tref (3.7)
ermittelt werden. Der Operator 〈·〉 kennzeichnet die Mittelung u¨ber das ent-
sprechende Frequenzintervall. Zur U¨berpru¨fung des Rauschthermometers lassen
sich die weiteren Sprungtemperaturen des Fixpunktthermometers heranziehen. Die
U¨bereinstimmung zwischen der Rauschtemperatur TR und der Temperatur des Fix-
punktthermometers TFP ist dabei, wie in Abbildung 3.7 zu sehen, beeindruckend
gut. Die relative Abweichung la¨sst keine Systematik erkennen und ist typischerweise
kleiner als 1 %. Es ist nicht auszuschließen, dass die beobachtete Abweichung auf
Ungenauigkeiten bei der Bestimmung der Temperatur des Fixpunktthermometers
zuru¨ckzufu¨hren ist. Im Rahmen einer Masterarbeit wurde ein weiteres Rauschther-
mometer aufgebaut, welches das Stromrauschen einer Silberprobe mit Hilfe einer
kreuzkorrelierten, zweistufigen SQUID-Auslese ermittelt [Mu¨c16]. Der dort beschrie-
bene Aufbau erlaubt die signifikante Unterdru¨ckung des SQUID-Rauschens ebenso
wie die nochmalige Reduktion von parasita¨ren Wa¨rme- und Flusseintra¨gen. Abge-
sehen von relativen Abweichungen kleiner 0,23 %, die auf statistische Fluktuationen
zuru¨ckzufu¨hren sind, konnte bei einem Vergleich der beiden Rauschthermometer kei-
nerlei systematische Abweichungen gefunden werden. Dies untermauert noch einmal
eindrucksvoll das Funktionsprinzip der Rauschthermometer und die Genauigkeit der
ermittelten Temperaturen.
In der Praxis liefert das Rauschthermometer sehr genaue Messwerte bei stabilisier-
ten konstanten Temperaturen. Zur Regelung der Temperatur auf der Experimen-








von der Messzeit t und dem genutzten Frequenzintervall ∆f abha¨ngt [Rot16, Mu¨c16].
Der vorgestellte Aufbau beno¨tigt somit etwa eine Sekunde fu¨r eine Messgenauigkeit
von 1 % und ist fu¨r eine Regelschleife zur Temperaturstabilisierung etwas zu langsam.








































Abbildung 3.7: Ermittelte Temperatur des Rauschthermometers im Vergleich zu den
mit Hilfe des Fixpunktthermometers ermittelten Werten. Die erwartete Relation ist
als gestrichelte Ursprungsgerade (links) bzw. Nulllinie (rechts) dargestellt. Typische
Abweichungen von weniger als 1 % u¨ber den gesamten Temperaturbereich besta¨tigen
die Linearita¨t SΦ ∝ T des Rauschthermometers.
wie sie beispielsweise nach dem Befu¨llen des Kryostaten mit Helium auftreten. Die
Nutzung eines Widerstandsthermometers, welches im folgenden Abschnitt diskutiert
wird, unterliegt diesen Einschra¨nkungen nicht.
3.1.3 Kohlethermometer
Im Regelbetrieb wird die Temperaturmessung auf der Experimentierplattform des
Kryostaten mit Hilfe eines Kohlethermometers vorgenommen, dessen Widerstand
RK mit der Temperatur variiert. Dieses wird mit einer Widerstandsmessbru¨cke
17
ausgelesen, welche zugleich auch eine Regelschleife fu¨r die Temperaturstabilisierung
bereitstellt. Das Kohlethermometer wurde mit Hilfe des vorgestellten Rauschther-
mometers kalibriert. Der Widerstandswert des Kohlewiderstandes la¨sst sich durch
die rein empirische Funktion
RK(T ) =
c+ a tanh (d/(T + b))√
(g T )h + 1
+ j T + k (3.9)
beschreiben, wobei die Anpassung fu¨r die zwei Temperaturbereiche T ≷ 755 mK
separat vorgenommen wurde. Die ermittelten Parameter sind in Abbildung 3.8 zu-
sammen mit den Messwerten und dem Ergebnis der Anpassung dargestellt. Die em-
prische Funktion beschreibt die Messwerte sehr gut und besitzt bei 755 mK einen
stetig differenzierbaren U¨bergang.
17LR-700 der Fa. Linear Research Inc., 5231 Cushman Place, Suite 21, San Diego, CA, USA.




































Abbildung 3.8: Kalibration des
Kohlethermometers mit Hilfe des
Rauschthermometers: Die temperatur-
abha¨ngigen Widerstandswerte wurden
bestimmt und eine Anpassung gema¨ß
Gleichung (3.9) vorgenommen. Die
ermittelten Parameter fu¨r die zwei Tem-
peraturbereiche, in denen die Anpassung
separat vorgenommen wurde, sind der
Darstellung (in gerundeter Form) zu
entnehmen.
Zusammenfassend la¨sst sich festhalten, dass das mehrstufige Vorgehen bei der Kali-
bration des verwendeten Thermometers auf der Mischkammer des Kryostaten mehre-
re Vorteile vereint: Zum einen konnte mit Hilfe des Fixpunktthermometers die PLTS-
2000-Temperaturskala implementiert werden. Die U¨bertragung auf das Rauschther-
mometer erlaubt eine kontinuierliche und sehr exakte Temperaturmessung, sodass
eine Interpolation zwischen den Fixpunkten obsolet wird. In der Praxis erlaubt die
no¨tige Integrationszeit von einigen 10 s des Rauschthermometers keine pra¨zise Tem-
peraturregelung auf Promille-Niveau. Durch die Nutzung des beschriebenen Koh-
lethermometers wird dieser Nachteil kompensiert und gleichzeitig die hervorragende
Linearita¨t des Rauschthermometers auf das Widerstandsthermometer u¨bertragen.
Die Temperaturkalibration des Widerstandsthermometers wird auch fu¨r die Ther-
mometrie des Versuchsaufbaus zur Messung der spezifischen Wa¨rme herangezogen
und spielt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle fu¨r die Genauigkeit
der ermittelten Messwerte der spezifischen Wa¨rme. Das Messverfahren wird hierfu¨r
zuna¨chst im folgenden Abschnitt vorgestellt.
3.2 Messung der spezifischen Wa¨rme






definiert. Fu¨r kleine Proben von typischerweise einigen 10 mg, wie sie im Rahmen
dieser Arbeit gemessen wurden, ist eine adiabatische Messung bei tiefsten Tempera-
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turen nur schwer realisierbar18. Die Messungen der Wa¨rmekapazita¨t wurden daher
mit Hilfe der sogenannten Relaxationsmethode durchgefu¨hrt, bei der ein definierter
thermischer Kontakt zwischen Probe und thermischem Bad besteht. Die im Rah-
men dieser Arbeit implementierte Realisierung der Relaxationsmethode geht auf eine
Vero¨ffentlichung von Hwang et al. zuru¨ck und wird im folgenden Abschnitt eingefu¨hrt
[Hwa97]. In den darauf folgenden Abschnitten wird die experimentelle Realisierung
diskutiert und erste Ergebnisse an einer Referenzprobe vorgestellt. Durchgefu¨hrte
numerische Simulationen erlauben es weiterhin, intrinsische Limitationen des Mess-
verfahrens zu identifizieren.
3.2.1 Thermische Relaxationsmethode
Grundlage der thermischen Relaxationsmethode zur Bestimmung der spezifischen
Wa¨rme einer Probe ist das in Abbildung 3.9 dargestellte thermische Modell fu¨r den
Versuchsaufbau. Kernstu¨ck ist eine Messplattform, auf der ein geeignetes Thermome-
ter sowie ein Heizwiderstand platziert sind. Mit Hilfe des Heizwiderstandes kann dem
System eine Leistung PH(t) zugefu¨hrt werden. Es wird angenommen, dass diese Kom-
ponenten gemeinsam die Wa¨rmekapazita¨t CAdd besitzen und thermisch beliebig gut
aneinander koppeln. Diese Annahme kann meist durch die experimentelle Realisie-
rung des Aufbaus gerechtfertigt werden. Im Einklang mit der Literatur wird je nach
Zusammenhang sowohl die Messplattform selbst als auch deren Wa¨rmekapazita¨t im
folgenden als Addenda bezeichnet. Die zu messende Probe wird auf die Messplatt-
form aufgebracht, wobei die thermische Ankopplung κ2 beru¨cksichtigt werden muss.
Die Plattform ist durch elektrische Zuleitungen sowie die mechanische Ankopplung
an ein thermisches Bad mit der Temperatur TBad gekoppelt, deren Sta¨rke durch die
Leitfa¨higkeit κ1 ausgedru¨ckt wird
19.
Durch die Eintragung von Wa¨rme mittels eines elektrischen Heizpulses und das
gleichzeitige Aufzeichnen des zeitlichen Temperaturverlaufs TAdd(t) wa¨hrend und
nach dem Heizpuls la¨sst sich die Wa¨rmekapazita¨t der Probe, welche die Tempera-
tur TP aufweist, ermitteln. Hierfu¨r bilanziert man den Wa¨rmefluss sowohl fu¨r die








+ κ2(TP − TAdd) (3.11b)
18Die Thermalisierung der Probe stellt im adiabatischen Grenzfall ein großes experimentelles
Hindernis dar.
19Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass aus Gru¨nden der sprachlichen Klarheit nicht
zwischen der (spezifischen) thermischen Leitfa¨higkeit und dem (absolute) Leitwert (entspricht dem
inversen Wa¨rmewiderstand) unterschieden wird.


















Abbildung 3.9: Thermisches Ersatzschaltbild: Die Messplattform ist u¨ber die
Leitfa¨higkeit κ2 mit der Probe gekoppelt, welche die Wa¨rmekapazita¨t CP und eine
(nicht gemessene) Temperatur TP(t) besitzt. Ein Probenheizer erlaubt die Eintragung
einer Heizleistung PH(t) zum Erwa¨rmen der Addenda und mittelbar auch der Pro-
be. U¨ber eine thermische Ankopplung κ1 zwischen Addenda und Wa¨rmebad kann das
System relaxieren. Nach [Hwa97].
ein System von zwei gekoppelten Differenzialgleichungen ergibt. Hierbei wird an-
genommen, dass sich die aufgefu¨hrten Wa¨rmekapazita¨ten durch die Temperatur-
erho¨hung auf Grund des Heizpulses nicht signifikant a¨ndern und als konstant be-
trachtet werden ko¨nnen. Dies ist fu¨r eine Temperaturerho¨hung der Plattform ∆Tmax
(im folgenden kurz Hub genannt) im Bereich weniger Prozent bezogen auf die Bad-
temperatur TBad im Allgemeinen gerechtfertigt; Einschra¨nkungen z.B. im Bereich
von Phasenu¨berga¨ngen sind jedoch mo¨glich.
Durch das Differenzieren von Gleichung (3.11a) und Einsetzten von Glei-
chung (3.11b) sowie weiteren Umformungen la¨sst sich die unbekannte Probentempe-
ratur TP eliminieren. Nimmt man weiterhin an, dass sich die Badtemperatur TBad
wa¨hrend der Messung nicht a¨ndert20 und die Plattform vor Beginn des Pulses zum
Zeitpunkt tstart vollsta¨ndig thermalisiert ist, d.h. dTAdd / dt = 0 fu¨r t < tstart, so




















Durch zeitliches Integrieren dieser Gleichung erha¨lt man mit
∆T (t) = hH(t) + q Q(t) + s S(t) (3.13)
ein Gleichungssystem mit den drei unbekannten Koeffizienten h, q und s.
20Tatsa¨chlich ko¨nnte der Messalgorithmus auch lineare Drifts korrigieren [Hwa97]. Diese
Mo¨glichkeit wurde in der vorliegenden Arbeit nicht implementiert, damit eine nicht hinreichend
groß gewa¨hlte Thermalisierungszeit oder unerwu¨nschte Temperaturfluktuationen auf der Misch-
kammer des Kryostaten in der Praxis einfacher bemerkt werden ko¨nnen.















∆T (t′)dt′ und (3.14c)
H(t) = P (t)− CAddV (t) (3.14d)
lassen sich aus den Messwerten ∆T (t) und PH(t) berechnen. Dabei wird die
Wa¨rmekapazita¨t CAdd als bekannt vorausgesetzt. Durch das Diskretisieren von Glei-
chung (3.13) - die Messwerte liegen messtechnisch bedingt nur zu diskreten Zeit-
punkten ti vor - ergibt sich ein numerisches Gleichungssystem. Aus diesem lassen
sich die Koeffizienten h, q und s extrahieren, welche gema¨ß
q =
1(


















mit den gesuchten Gro¨ßen CP, κ1, κ2 in Zusammenhang stehen. Die Wa¨rmekapazita¨t
der Addenda CAdd la¨sst sich durch eine Leermessung der Messplattform bestim-
men. In diesem Fall gilt CP = 0 und die Gleichungen (3.15 a-c) lassen sich entspre-
chend lo¨sen. Alternativ la¨sst sich auch eine Probe mit bekannter Wa¨rmekapazita¨t
zur U¨berpru¨fung einer bestehenden Kalibrationsmessung nutzen, wie im Rahmen

















Die dargestellte Methode zur Ermittlung der Wa¨rmekapazita¨t funktioniert un-
abha¨ngig von der gewa¨hlten Probengro¨ße und fu¨r eine große Spanne mo¨glicher Zeit-
konstanten τ1 bzw. τ2, solange durch eine geeignete Messapparatur Messwerte in
ausreichend kurzen Zeitabsta¨nden ermittelt werden ko¨nnen. Weiterhin ist es durch
die Wahl der Heizpulsla¨nge und des Wa¨rmeleitwerts κ1 prinzipiell mo¨glich, im quasi-
adiabatischen Limes oder weit entfernt davon zu messen. Dies erlaubt es, in einem
gewissen Rahmen zeitabha¨ngige spezifische Wa¨rmekapazita¨ten, wie sie beispielswei-
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se im Rahmen des Standardtunnelmodells beschrieben werden, zu untersuchen. Des
Weiteren sind nahezu beliebige Heizpulsformen mo¨glich, was fu¨r die Beru¨cksichtigung
eines temperaturabha¨ngigen Heizwiderstandes oder parasita¨rer Selbstheizungseffekte
unerla¨sslich ist. Die automatisierte Auswertung der ermittelten Messwerte ist unmit-
telbar nach Abschluss eines Heizpulses mo¨glich. Dies erlaubt es, Kenngro¨ßen wie die
Heizpulsdauer, die Pulsho¨he oder die no¨tige Relaxationszeit vor Beginn des na¨chsten
Pulses individuell anzupassen. Diese Mo¨glichkeiten wurden bei der Implementierung
der Messsoftware entsprechend genutzt, sodass eine vollsta¨ndig automatisierte Mes-
sung der Wa¨rmekapazita¨t erfolgt [Rei12, Sch12b].
Zur anschaulichen Darstellung des diskutierten thermischen Modells ist in Abbil-
dung 3.10 der simulierte Temperaturverlauf einer solchen Messapparatur dargestellt.
Durch das Applizieren eines rechteckig angenommenen Heizpulses ab dem Zeitpunkt
t = tstart steigt die Temperatur der Messplattform zuna¨chst fu¨r einige 10 ms steil an.
Dies wird als τ2-Effekt bezeichnet und ist der endlichen thermischen Kopplung κ2
zwischen Plattform und Probe geschuldet: Die zugefu¨hrte Wa¨rmemenge fu¨hrt auf
Grund der als klein angenommmenen Addenda CAdd ≈ CP/10 zuna¨chst zu einem
steilen Temperaturanstieg. Der daraus resultierende Temperaturgradient zwischen
Plattform und Probe fu¨hrt zu einem erho¨hten Wa¨rmefluss in die Probe und ein
Gleichgewicht stellt sich ein, bei dem sich Probe und Addenda in gleicher Weise
erwa¨rmen. Nach dem Ende des Heizpulses zum Zeitpunkt t = tend relaxiert die Ad-
denda zuna¨chst zu¨gig, bevor sich wieder ein (negativer) Temperaturgradient zwischen
Probe und Plattform ausbildet und die Relaxationszeit τ1 dominiert. Aus der Simu-
lation ergibt sich auch die Temperatur der Probe, hier in gru¨n dargestellt, welche
experimentell nicht zuga¨nglich ist.
































Abbildung 3.10: Simulierter Tempera-
turverlauf von Messplattform und Pro-
be bei einem rechteckig angenommenen
Heizpuls. Der Simulation liegt das in Ab-
bildung 3.9 diskutierte thermische Mo-
dell zu Grunde. Details sind im Text
erla¨utert.
Die numerische Implementierung des vorgestellten thermischen Modells erlaubt ne-
ben der Visualisierung der Probentemperatur TP und deren A¨nderung ∆TP =
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TP − TBad auch die U¨berpru¨fung der Software, welche zur Auswertung der ermittel-
ten Messwerte im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde. Des Weiteren lassen sich
Grenzfa¨lle des vorgestellten thermischen Modells simulieren (beispielsweise κ1 ≈ κ2,
CAdd ≈ CP usw.), anhand derer sich systematische Fehler abscha¨tzen lassen. Auf
die Ergebnisse dieser Simulationen wird bei der entsprechenden Charakterisierung
des verwendeten Messaufbaus Bezug genommen. Zuna¨chst soll dieser im folgenden
Abschnitt vorgestellt werden.
3.2.2 Messmethode fu¨r Temperaturen von 30 mK bis 3 K
Im Temperaturbereich zwischen 30 mK und 3 K wurden die Messungen mit Hilfe einer
kommerziell erha¨ltlichen Plattform realisiert. Deren Ansteuerung und die Auswer-
tung der ermittelten Daten wurde im Rahmen dieser Arbeit sowie vorangegangenen
Arbeiten [Rei12, Sch12b] entwickelt.
Abbildung 3.11: Darstellung des Pucks zur Messung der spezifischen Wa¨rme: Der
Puck ist mit einer Kupferplatte verschraubt, welche auf der Experimentierplattform
des Kryostaten angebracht werden kann. Mit Hilfe der acht hervorstehenden Pins las-
sen sich die RuOx-Widersta¨nde, die fu¨r Thermometrie und Heizung beno¨tigt werden,
kontaktiert. In der Mitte des Pucks befindet sich die an Kaptonro¨hrchen geklebte Mess-
plattform, welche schematisch im Bild rechts dargestellt ist. Thermometer (rot) und
Heizer (blau) sind farblich hervorgehoben. Diese sind mit Pt92W8-Dra¨hten kontaktiert,
welche aus Stabilita¨tsgru¨nden um die Kaptonro¨hrchen gefu¨hrt werden.
In Abbildung 3.11 a) ist eine Zeichnung des verwendeten Pucks QD-P107J der Fir-
ma Quantum Design21 dargestellt. Dieser wird mit Hilfe einer Kupferplatte auf der
Experimentierplattform des Kryostaten angebracht. Der Puck, dessen metallischer
Teil aus goldbeschichtetem Silber besteht, stellt je vier Pins mit einem Durchmesser
von 0,45 mm zur elektronischen Kontaktierung des Heizwiderstands und des Wider-
standsthermometers bereit. Zwei Kaptonro¨hrchen, welche sich in der Mitte des Pucks
kreuzen, dienen als mechanische Auflage fu¨r die eigentliche Messplattform, welche
21Quantum Design, Inc., 10307 Pacific Center Court, San Diego, CA 92121, USA.
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in Abbildung 3.11 b dargestellt ist. Auf eine 3 mm · 3 mm große und etwa 250 µm di-
cke Saphir-Plattform sind zwei Dickschicht-Widersta¨nde aus Rutheniumoxid (RuOx)
der Firma DuPont22 aufgebracht, welche als Heizer bzw. Widerstandsthermometer
dienen. Diese sind jeweils mit Hilfe von 25 µm dicken Dra¨hten aus Pt92W8 elek-
trisch kontaktiert, welche um die Kaptonro¨hrchen gewickelt zu den erwa¨hnten Pins
gefu¨hrt sind. Mit Hilfe dieser Materialwahl la¨sst sich eine relativ schwache thermi-
sche Kopplung κ1 im Bereich einiger nW/K (bei T = 100 mK) zwischen Plattform
und Wa¨rmebad realisieren (vgl. Abbildung A.2). Gleichzeitig ist die Wa¨rmekapazita¨t
dieser Dra¨hte im Vergleich zu mo¨glichen Alternativen wie Konstantan oder Manga-
nin unterhalb von etwa 0,5 K um Gro¨ßenordnungen geringer [Ho65]. Die genannten
Abmessungen wurden freundlicherweise seitens des Herstellers bereitgestellt [Bep11].
Thermometrie
Die Auslese des Widerstandsthermometers zur Bestimmung der Temperatur TAdd
wurde mit Hilfe eines digitalen Lock-In-Versta¨rkers23 realisiert. Die Schaltung ist in
Abbildung 3.12 dargestellt. Als Signalgeber dient der interne Signalgenerator des
Lock-In-Versta¨rkers, der mit einer definierten Amplitude Uin und einer festen Fre-
quenz f = 2537 Hz betrieben wird. Mit Hilfe eines rauscharmen, mit Mu-Metall ge-
schirmten Eingangsu¨bertragers24 wird eine galvanische Entkopplung des Generators
erreicht. Auf diese Weise ko¨nnen Massenringschlu¨sse verhindert werden, die beispiels-
weise in Kombination mit dem Seebeck-Effekt zu parasita¨ren Heizleistungen auf der
Plattform fu¨hren ko¨nnten. Das Umspannungsverha¨ltnis des U¨bertragers betra¨gt eins
zu eins. Dem U¨bertrager folgt ein Vorwiderstand R1 = 391 kΩ, sodass ein definier-
ter Strom I ≈ Uin/(R1 + Rth) durch den Widerstand Rth fließt. Es gilt R1  Rth,
wie der Abbildung A.1 zu entnehmen ist. Der resultierende Spannungsabfall Uout
u¨ber dem Thermowiderstand wird mit Hilfe des Lock-In-Versta¨rkers detektiert. Auf
Grund des temperaturabha¨ngigen Widerstandswertes Rth(T ) (vgl. Anhang A.1) er-
gibt sich ein temperaturabha¨ngiges Signalverha¨ltnis Uout/Uin. Dieses wurde gegen
das in Abschnitt 3.1.3 vorgestellte Kohlethermomter kalibriert, sodass eine pra¨zise
Temperaturinformation auf der Plattform gegeben ist. Die Betriebsparameter des
Lock-In-Versta¨rkers sind in Tabelle 3.3 zusammengefasst. Die treibende Spannung
Uin wird je nach Temperaturbereich angepasst, um parasita¨re Heizeffekte zu mini-
mieren und gleichzeitig fu¨r ho¨here Temperaturen das Signal-zu-Rauschen-Verha¨ltnis
zu optimieren. Die Sensitivita¨t des Lock-In-Versta¨rkers wurde entsprechend der zu
erwartenden Signalho¨he Uout angepasst.
22DuPont Microcircuit Materials, 14 T.W. Alexander Drive, Research Triangle Park, NC 27709,
USA.
23Signal Recovery 7265 DSP der Firma AMETEK GmbH, Signal Recovery Division, Rudolf-
Diesel-Straße 16, 40670 Meerbusch, Deutschland.
24E-1220 der Firma EXPERIENCE electronics, Kastanienweg 12, 86169 Augsburg, Deutschland.




















Abbildung 3.12: Schaltplan fu¨r die Auslese des Widerstandsthermometers Rth, wel-
ches sich auf der Plattform des Pucks befindet. Mittels eines Signalgenerators (G), der
durch einen U¨bertrager (U¨) galvanisch vom Rest der Schaltung getrennt ist, wird ei-
ne Wechselspannung mit der Amplitude Uin und der Frequenz f = 2537 Hz erzeugt.
Durch einen Vorwiderstand R1 = 391 kΩ erha¨lt man einen definierten Wechselstrom,
der durch den Thermowiderstand fließt. Der resultierende Spannungsabfall Uout wird
mit Hilfe eines Lock-In-Versta¨rkers ausgelesen. Die Baugruppen in den gru¨n gekenn-
zeichneten Boxen bestehen aus einem Widerstand RTP = 1 kΩ, einer Spule mit Induk-
tivita¨t LTP = 470 µH und einem gegen Masse geschalteten Kondensator mit Kapazita¨t
CTP = 1 nF. Sie dienen der (Tiefpass-)Filterung zur Unterdru¨ckung von Sto¨rsignalen.
Temperaturbereich < 50 mK 50 – 200 mK 200 – 800 mK 0,8 – 3 K
Amplitude Uin 0.9 mV 3 mV 10 mV 20 mV
Sensitivita¨t 50 µV 50µV 100 µV 100µV
Tabelle 3.3: Betriebsparameter des Lock-In-Versta¨rkers fu¨r die verschiedenen Tempe-
raturbereiche, in denen die Messungen durchgefu¨hrt wurden.
Um das Einkoppeln externer Sto¨rquellen zu unterdru¨cken, wurden alle relevan-
ten Bauteile wie U¨bertrager und Widersta¨nde in einem mehrere Millimeter dicken
Druckguss-Aluminium-Geha¨use platziert. Als Signalleitungen wurden die Innenleiter
von Koaxialkabeln genutzt, sodass deren geerdete Außenleiter eine weitere Schirmung
darstellen. Des Weiteren wurden die Zuleitungen des Kryostaten mit analogen Tief-
passfiltern ausgestattet, wie der Abbildung 3.12 zu entnehmen ist. Innerhalb des
Kryostaten wurden zur Signalfu¨hrung paarweise verdrillte Dra¨hte genutzt.
Das Resultat der durchgefu¨hrten Kalibrationsmessung ist in Abbildung 3.13 dar-
gestellt. Es ist zu erkennen, dass das Signalverha¨ltnis Uout/Uin u¨ber den gesamten
dargestellten Temperaturverlauf monoton abnimmt. Bei tiefen Temperaturen unter-
halb von etwa 25 mK flacht die Kurve ab, sodass die Auflo¨sung des Thermometers
merklich sinkt. Bereits an dieser Stelle sei erwa¨hnt, dass dies ein limitierender Fak-
tor des Messaufbaus fu¨r Messungen bei tiefsten Temperaturen darstellt. Mit Hilfe
des als Bandpassfilter fungierenden Lock-In-Versta¨rkers wird bei einer Temperatur
TBad = 50 mK, einer Integrationszeit tTC = 20 ms und einer Eingangsspannung Uin =
0,9 mV eine Auflo¨sung ∆TAdd von 3 · 10−5 K erreicht. Dies entspricht einer relativen
Auflo¨sung ∆TAdd/TBad von 0,07 %, sodass angestrebte Pulshu¨be ∆Tmax/TBad im nied-
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rigen Prozentbereich hinreichend genau aufgelo¨st werden ko¨nnen. Bei 20 mK betra¨gt
die Auflo¨sungsgrenze nur noch etwa 7,5 · 10−5 K (entspricht ∆TAdd/TBad ≈ 0,37 %).
Optimierungen, z.B. durch die Wahl einer la¨ngeren Integrationszeit bei geeigne-
ten Relaxationszeiten τ1 und τ2, sind hier fu¨r eine ada¨quate Temperaturauflo¨sung
wa¨hrend der Messung no¨tig, jedoch teils nicht mo¨glich. An dieser Stelle sei erwa¨hnt,
dass der durch die Auslese des Thermometers verursachte Wa¨rmeeintrag bei tiefs-
ten Temperaturen unter 0,15 pW liegt. Dies ist no¨tig, um Selbstheizungseffekte des
Thermometers zu vermeiden, wie an anderer Stelle gezeigt wurde [Rei12].
Um den Einfluss von Alterungsprozessen, welche insbesondere durch das wiederholte
Abku¨hlen von Raumtemperatur hervorgerufen werden [Goo98], sowie Einflu¨sse von
vera¨nderten Rahmenbedingungen, z.B. Labortemperatur, verwendete Kabelstra¨nge
und a¨hnliches, auf das Widerstandsthermometer auf der Plattform auszuschließen,
wurde die entsprechende Kalibration nach jedem Abku¨hlvorgang des Kryostaten
u¨berpru¨ft und aktualisiert. Die durchgefu¨hrte numerische Anpassung, welche in Ab-





















Abbildung 3.13: Ermittelter Tempe-
raturverlauf des Spannungsverha¨ltnisses
Uout/Uin. Details sind dem Text zu ent-
nehmen.
Ansteuerung des Heizers
Der auf der Plattform des Pucks befindliche Heizwiderstand wird mit Hilfe der in
Abbildung 3.14 dargestellten Schaltung angesteuert. Als Pulsgenerator dient ein
analoger Signalausgang eines Datenerfassungsgera¨tes25, welcher als Digital-Analog-
Wandler fungiert und mit einer Auflo¨sung von 16 Bit angesteuert wird. Mittels eines
25NI-USB 6251 der Firma National Instruments Germany GmbH, Ganghoferstraße 70b, 80339
Mu¨nchen, Deutschland.
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Instrumentenversta¨rkers26, der eine Gleichtaktunterdru¨ckung von 83 dB aufweist, so-
wie eines hohen Vorwiderstandes R1 werden Sto¨rsignale, welche in die Signalleitun-
gen einkoppeln, effizient unterdru¨ckt. Der Vorwiderstand betra¨gt R1 = 4,72 MΩ und
beru¨cksichtigt auch Leitungs- und Filterwidersta¨nde. Fu¨r Temperaturen oberhalb
von 800 mK wurde R1 = 123,53 kΩ gewa¨hlt, um einen ausreichend großen Heizstrom
bei Eingangsspannungen UH ≤ 3 V zu ermo¨glichen. Der sich ergebende Heizstrom
IH = UH / (R1 + RH) kann optional mit Hilfe eines rauscharmen Amperemeters
27

















Abbildung 3.14: Schaltplan fu¨r die Ansteuerung des Heizwiderstandes RH, welcher
sich auf der Plattform des Pucks befindet. Ein Spannungspuls wird mittels eines Digital-
Analog-Wandlers (gema¨ß der englische Abku¨rzung Digital-to-Analog-Converter mit
DAC bezeichnet) erzeugt. Der Instrumentenversta¨rker, der durch zwei handelsu¨bliche
9-V-Block-Batterien mit Spannung versorgt wird, erlaubt die galvanische Entkopplung
des Pulsgenerators von der restlichen Schaltung. U¨ber den Vorwiderstand R1 fließt so-
mit ein Strom IH = UH/(R1 +RH) durch den Heizwiderstand, sodass eine Heizleistung
PH = RH I
2
H auf der Plattform deponiert wird. Die Baugruppen in den gru¨n gekenn-
zeichneten Boxen zur zusa¨tzlichen Filterung von Sto¨rsignalen entsprechen denjenigen
aus Abbildung 3.12.
In einer weiteren unabha¨ngigen Messung wurde mit Hilfe einer Widerstands-
Messbru¨cke28 der Temperaturverlauf des Heizwiderstandes RH(T ) ermittelt. Das Er-
gebnis dieser Messung ist in Abbildung 3.15 dargestellt. Im Gegensatz zum Thermo-
widerstand ist im Falle des Heizwiderstandes ein Temperaturgradient nicht erforder-
lich. Vielmehr ist durch die gegebene Temperaturabha¨ngigkeit des Widerstandswer-
tes eine entsprechende Korrektur wa¨hrend der Heizpulse no¨tig: Bei einem rechtecki-
gen Spannungspuls UH(t) fa¨llt die Heizleistung PH = RH(T ) I
2
H mit der Dauer des
Pulses auf Grund des fallenden Widerstandswertes mit steigender Temperatur TAdd
26INA116 der Firma Burr-Brown Corp., jetzt Texas Instruments Inc., 12500 TI Boulevard, Dallas,
TX 75243, USA.
27DLPCA-200 der Firma FEMTO Messtechnik GmbH, Klosterstraße 64, 10179 Berlin, Deutsch-
land.
28LR-700 der Fa. Linear Research Inc., 5231 Cushman Place, Suite 21, San Diego, CA, USA.
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leicht ab. Die in Abschnitt 3.2.1 vorgestellte numerische Anpassung der Relaxations-
kurven zur Bestimmung der Wa¨rmekapazita¨t erlaubt prinzipiell eine beliebige Form
des Heizpulses (vgl. Gleichung (3.14)). Zur Berechnung der Heizleistung wurde des-
halb der ermittelte Temperaturverlauf des Heizwiderstandes durch die in Anhang A.1
angegebene empirische Anpassung beschrieben und Widerstandswerte wa¨hrend ei-
nes Pulses anhand der ermittelten Plattform-Temperatur TAdd entsprechend berech-
net. Abschließend sei an dieser Stelle angemerkt, dass die alternative Bestimmung
der Heizleistung mit Hilfe einer Vier-Draht-Messung, d.h. das simultane Messen des
Heizstroms IH sowie der u¨ber dem Widerstand RH abfallenden Spannung, auf Grund
von auftretenden Thermospannungen keine verla¨sslichen Ergebnisse lieferte [Rei12].
Bei der Entwicklung eines hochauflo¨senden Messaufbaus fu¨r tiefste Temperaturen,
welcher in Kapitel 5 diskutiert wird, wurde angesichts dieser Problematik auf einen

















Abbildung 3.15: Ermittelter Tempe-
raturverlauf des Heizwiderstandes RH,
welcher sich auf der Messplattform des
Pucks befindet. In Grau ist eine Anpas-
sung gema¨ß Gleichung (A.1) dargestellt.
Steuerungs- und Auswertesoftware
Die Ansteuerung der vorgestellten Hardware-Komponenten wurde mit Hilfe eines in
der grafischen Programmiersprache LabView der Firma National Instruments29 ent-
wickelten Programms realisiert. Die grundlegenden Entwicklungen dieser Steuerungs-
software sind in vorangestellten Arbeiten erla¨utert[Rei12, Sch12b]. Im Rahmen dieser
Arbeit wurde die Software konsequent weiterentwickelt, sodass eine intuitive, benut-
zerfreundliche und gleichzeitig vielseitige Benutzeroberfla¨che zur Verfu¨gung steht.
Durch die Modularisierung der einzelnen Programm-Komponenten lassen sich Er-
weiterungen der Steuerungssoftware sowie Hardwarea¨nderungen entsprechend leicht
abbilden.
29National Instruments Germany GmbH, Ganghoferstraße 70b, 80339 Mu¨nchen, Deutschland.
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Im Kern implementiert die Software den in Abschnitt 3.2.1 vorgestellten Messal-
gorithmus. Mit Hilfe von Benutzereingaben la¨sst sich eine Vielzahl von Parametern,
beispielsweise die angestrebte Pulsho¨he, die relative Pulsla¨nge tP /τ1 oder die Anzahl
durchzufu¨hrender Pulse je Temperaturschritt definieren. Desweiteren beru¨cksichtigt
die Software no¨tige Probenrelaxationszeiten zwischen den Heizpulsen anhand der
ermittelten Fitparameter, bekannte externe Sto¨rungen wie den Fu¨llvorgang des 1K-









ko¨nnen auch unvorhergesehene Sto¨rungen in gewissem Rahmen detektiert und
kompensiert werden. Die Fitqualita¨t setzt dabei die Abweichung zwischen Mess-
werten ∆T (ti) und angepassten Temperaturwerten ∆TFit(ti), welche sich gema¨ß
Gleichung (3.13) berechnen, in Relation zur hubbedingten Temperatura¨nderung
∆T (ti)−∆TAvg mit ∆TAvg =
∑
(∆T (ti)) /N . Summiert wird jeweils u¨ber alle N auf-
gezeichneten Messwerte. Ermittelte Fitparameter von Pulsen, deren Fitqualita¨t nicht
einen definierten Mindestwert, typischerweise etwa 95 %, erreicht, werden verworfen,
sodass die automatisierte Steuerung verla¨sslich arbeitet. Typischerweise wurden 15
Pulse bei jeder Temperatur TBad aufgezeichnet.
Fu¨r die Auswertung der Messdaten wurde eine entsprechende Software mit Hilfe
der Programmierumgebung Mathematica der Firma Wolfram30 entwickelt. Im Ver-
gleich zur
”
Live-Auswertung“ durch LabView erlaubt diese nachtra¨gliche Analyse von
Datensa¨tzen eine verfeinerte, optimierte Analyse. So ko¨nnen beispielsweise Software-
Filter zur Rauschunterdru¨ckung, Kalibrationskurven oder A¨hnliches nachtra¨glich op-
timiert werden und Schwellwerte fu¨r die Fitqualita¨t sinnvoller, d.h. im Allgemeinen
deutlich ho¨her als die angesprochenen 95% angesetzt werden. Diese Implementie-
rung erlaubt es weiterhin, die extrahierten Werte wie Wa¨rmekapazita¨t und thermi-
sche Leitfa¨hkeiten κ1 bzw. κ2 fu¨r jede Temperaturstufe zu mitteln, um statistische
Fluktuationen zu minimieren.
Kalibrationsmessung
Zur Charakterisierung und Kalibrierung des Aufbaus wurde eine Referenzmessung
an einer hochreinen Silberprobe durchgefu¨hrt. Die spezifische Wa¨rme von Silber ist
hinreichend bekannt und la¨sst sich unterhalb von 3 K im Einklang mit Vergleichs-
messungen gema¨ß
CAg(T ) = 640 µJ/(mol K
2) · T + 169 µJ/(mol K4) · T 3 +O(T 5) (3.18)
30Wolfram Research Europe Ltd., The Wolfram Centre, Lower Road, Long Hanborough, Ox-
fordshire OX29 8FD, UK.
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beschreiben [Phi71, Mar73]. Der kubische Term entspricht gema¨ß Gleichung (2.9)
einer Debye-Temperatur von Θ
D
= 226,6 K. Fu¨r nachfolgende Berechnungen wurden
auch die in [Mar73] angegebenen Terme ho¨herer Ordnung beru¨cksichtigt.
Silber eignet sich gut als Referenzmaterial, weil auf Grund der verfu¨gbaren Lei-
tungselektronen die intrinsische Probenrelaxationsrate (in der Literatur als τ3-Effekt
bezeichnet) im Vergleich zu τ1 und τ2 keine Rolle spielt. Des Weiteren besitzen die
beiden einzigen stabilen Silberisotope 107Ag und 109Ag den Kernspin I = 1/2 und
somit kein Kernquadrupolmoment. Ein Kernquadrupolmoment kann in Kombinati-
on mit Verunreinigungen oder Gitterdefekten im Material bei tiefsten Temperaturen
zu zusa¨tzlichen Schottky-artigen Beitra¨gen in der spezifischen Wa¨rme fu¨hren, sodass
beispielsweise Kupfer und Gold (jeweils I = 3/2) nur bedingt als Referenz geeignet
sind [Pob07].
Die Messung diente als Aktualisierung einer bereits bestehenden Kalibration und
wurde nach der in Abschnitt 3.1 beschriebenen Rekalibrierung der verwendeten Ther-
mometer durchgefu¨hrt. Das Ausgangsmaterial der Silberprobe besitzt eine Reinheit
von 99,9999 % (6N). Aus diesem wurde mittels einer Diamantdrahtsa¨ge ein qua-
derfo¨rmiges Probenstu¨ck mit den geometrischen Abmessungen von 2 mm · 2 mm ·
0,35 mm ausgesa¨gt, sodass relativ zum Probenvolumen eine sehr große Kontakt-
fla¨che gegeben ist. Die Probe mit einen Gewicht von mAg = 14,5 mg wurde mit
etwa mAp = 0,25 mg Apiezon N Vakuumfett
31 auf der Plattform aufgebracht.
Beispielhaft sind in Abbildung 3.16 zwei Pulse bei einer Badtemperatur von
50 mK (links) bzw. 500 mK (rechts) dargestellt. Es wurde jeweils ein nahezu recht-
eckfo¨rmiger Heizpuls appliziert, wobei sich die Absolutwerte der Heizleistung um
etwa zwei Gro¨ßenordnungen unterscheiden. Die relativen Pulsla¨ngen tP / τ1 betragen
jeweils etwa 140 % bei Relaxationszeiten von τ1(50 mK) = 9,3 s bzw. τ1(500 mK) =
2,2 s. Die schlechtere Temperaturauflo¨sung bei tiefen Temperaturen wurde durch eine
la¨ngere Integrationszeit des Lock-In-Versta¨rkers von tTC = 50 ms und einen ho¨heren
Temperaturhub ∆Tmax/TBad = 3,1 % im Vergleich zum Puls bei ho¨heren Tempe-
raturen (tTC = 20 ms, ∆Tmax/TBad = 2,1 %) weitestgehend kompensiert. Es ist zu
erkennen, dass die Anpassung gema¨ß des thermischen Modells (rot) die Messwer-
te jeweils sehr gut beschreibt. Dies a¨ußert sich auch in den hohen Werten fu¨r die
Fitqualita¨t Q˜ von u¨ber 99,5 %. Es mag zuna¨chst u¨berraschen, dass die Anpassung
fu¨r ∆TAdd selbst einem Rauschen unterliegt. Mit Blick auf Gleichung (3.13) ist dies
jedoch versta¨ndlich: Zwar werden die Parameter q, h und s angepasst, jedoch wird
∆TAdd als Produkt dieser Werte mit Q(t), H(t) und S(t) berechnet – und diese aus
Messdaten gewonnenen Kurven fluktuieren.
Im Zuge der Kalibrationsmessung wurden Pulse im Temperaturbereich zwischen
30 mK und 3 K gemessen. Auf jeder Temperaturstufe wurden 15 Pulse aufgezeichnet
und das Ergebnis der Anpassungen gemittelt. Anhand der Messung ergibt sich jeweils
31Firma Cryoandmore Budzylek GbR, Fuggerstraße 9a, 41468 Neuss, Deutschland.
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Abbildung 3.16: Zeitlicher Verlauf der Plattform-Temperatur TAdd bei Applikation
eines nahezu rechteckigen Heizpulses bei einer Bad-Temperatur TBad von 50 mK (links)
bzw. 500 mK (rechts). In rot ist eine Anpassung gema¨ß des thermischen Modells der
Relaxationsmethode dargestellt. Bei tiefen Temperaturen ist ein schwach ausgepra¨gter
τ2-Effekt zu beobachten.
die Gesamtwa¨rmekapazita¨t CGes. Hiervon ist die Wa¨rmekapazita¨t des Vakuumfetts
CAp zu subtrahieren, welche sich gema¨ß der empirischen Anpassung
CAp(T ) = mAp
(





mit a = 1,32 µJ/(g K2), b = 25,8 µJ/(g K4) und c = 4,4 nJ K2/g beschreiben la¨sst
[Sch81b]. Der lineare Term la¨sst sich auf die glasartige Struktur des Vakuumfetts
zuru¨ckfu¨hren, wa¨hrend der kubische Term den phononischen Beitrag beru¨cksichtigt.
Mit dem dritten Summanden wird ein Schottky-artiger Anstieg der spezifischen
Wa¨rme von Apiezon N beru¨cksichtigt, der unterhalb von etwa 250 mK und auf Zeits-
kalen oberhalb einiger Sekunden einen relevanten Beitrag liefert. Der relative Beitrag
des Vakuumfetts zur Gesamtwa¨rmekapazita¨t CGes = CAg + CAdd + CAp betra¨gt 5 %
bei 50 mK und sinkt fu¨r ho¨here Temperaturen.
Nach Abzug der Literaturwerte fu¨r die Wa¨rmekapazita¨t der Silberprobe gema¨ß Glei-
chung (3.18) ergibt sich somit die Wa¨rmekapazita¨t der Plattform (Addenda), welche
in Abbildung 3.17 dargestellt ist. Oberhalb von 100 mK steigt die Addenda mo-
noton an, bei 3 K betra¨gt sie etwa 370 nJ/K. Die Unterabbildung zeigt die Ergeb-
nisse unterhalb von 200 mK. Bei etwa 90 mK findet sich ein breites Minimum mit
CAdd ≈ 3,4 nJ/K. Bei noch tieferen Temperaturen erkennt man einen Anstieg der
Addenda, der vermutlich auf eine Schottky-Anomalie zuru¨ckzufu¨hren ist. Da die ver-
wendeten Materialien in den RuOx-Widersta¨nden nicht bekannt sind, ist die Ursache
hierfu¨r an dieser Stelle nicht abschließend aufkla¨rbar. Im Vergleich zu einer zuvor
durchgefu¨hrten Leermessung der Plattform in [Rei12] ergeben sich A¨nderungen der
Addenda von etwa 15 %. Diese sind zum einen auf die Rekalibrierung der Thermo-
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Abbildung 3.17: Wa¨rmekapazita¨t der
Messplattform CAdd(T ) unterhalb von
3 K. Neben den Messwerten ist auch die
ermittelte empirische Anpassung darge-
stellt. Die Unterabbildung stellt die sel-
ben Ergebnisse im Temperaturbereich
unterhalb von 200 mK dar.
meter und des Probenheizers zuru¨ckzufu¨hren. Desweiteren bedingt die Leermessung
sehr kleine Relaxationszeiten τ1 ≈ CGes/κ1, was auf Grund der endlichen Integrati-
onszeit tTC des Lock-In-Versta¨rkers eine weitere Fehlerquelle in der urspru¨nglichen
Leermessung darstellt. Auf diesen Umstand wird in der folgenden Fehlerdiskussion
na¨her eingegangen. Fu¨r eine kontinuierliche Kalibration der Addenda wurden die
ermittelten Messwerte durch eine empirische Anpassung beschrieben, die in Abbil-
dung 3.17 in rot dargestellt ist. Details hierzu finden sich in Anhang A.1.
Charakterisierung der Messapparatur
Neben der Kalibration der Addenda erlaubt die Messung der Silberprobe auch die
Charakterisierung der Messapparatur im Hinblick auf die Wahl verschiedener Pa-
rameter wie beispielsweise der Pulsla¨nge, Pulsho¨he oder der Integrationszeit. Aus
Gru¨nden der Vergleichbarkeit wird hierfu¨r die auf die Stoffmenge bezogene spezifi-
sche Wa¨rme von Silber CAg (vgl. Gleichung (2.3)) dargestellt.
Einfluss der Pulsho¨he Um den Einfluss der Pulsho¨he auf den ermittelten Wert
der spezifischen Wa¨rme zu charaktierisieren, wurde bei einer Badtemperatur TBad =
200 mK der relative mittlere Temperaturhub ∆Tmax/(2TBad) zwischen 0,25 % und
8 % variiert.
Man entnimmt Abbildung 3.18, dass die spezifische Wa¨rme in etwa linear mit dem
relativen mittleren Temperaturhub steigt. Das thermische Modell geht von einem
konstanten Wert fu¨r die spezifischen Wa¨rme wa¨hrend eines einzelnen Heizpulses aus,
sodass mit dem Anstieg der mittleren Temperatur der Probe TBad + ∆Tmax/2 auch
dessen mittlere Wa¨rmekapazita¨t gema¨ß CAg ≈ γel T linear steigt. Der Vergleich mit
den zitierten Literaturwerten fu¨r die spezifschen Wa¨rme zeigt, dass der beobachtete
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Abbildung 3.18: Gemessene spe-
zifische Wa¨rme der Silberprobe in
Abha¨ngigkeit des mittleren Temperatur-
hubs ∆Tmax/(2TBad). Die beobachtete
Steigung entspricht im wesentlichen
dem linearen Anstieg der spezifischen
Wa¨rme mit der mittleren Temperatur
T = TBad + ∆Tmax/2, wie der Vergleich
mit Literaturwerten aus [Mar73] zeigt.
Anstieg der Messwerte mit dieser Interpretation sehr gut in Einklang steht. Die bei-
den Abszissen wurden dabei a¨quivalent skaliert. Oberhalb eines relativen mittleren
Temperaturhubs von etwa 4 % erkennt man eine leichte Abweichung vom linearen
Verhalten. In diesem Bereich ist die Modell-Annahme eines nur kleinen Temperatur-
hubs nicht mehr hinreichend erfu¨llt. Alle in der Arbeit gezeigten Messwerte wurden,
wenn nicht anders gekennzeichnet, mit einem mittleren Temperaturhub von unter 3 %
(fu¨r T > 50 mK ho¨chstens 1,5 %) aufgezeichnet. Der ermittelte Wert der spezifischen
Wa¨rme ist in den nachfolgenden Darstellungen jeweils gegen die mittlere Probentem-
peratur aufgetragen. Zur Berechnung der mittleren Probentemperatur wird ∆Tmax
zum Zeitpunkt tend + 4 τ2 ermittelt. Dies kompensiert den Einflu¨sse des τ2-Effekts
auf die ermittelte Probentemperatur (vgl. auch Abbildung 3.10).
Einfluss der Pulsla¨nge Die gemessene Wa¨rmekapazita¨t von millimetergroßen Sil-
berproben (I = 1/2) sollte auf der Zeitskala von Sekunden unabha¨ngig von der Wahl
der relativen Pulsla¨nge tP / τ1 sein, weil die intrinsischen Relaxationsraten der Probe
um Gro¨ßenordnungen darunter liegt sollten. Um den Messaufbau dahingehend zu
untersuchen, wurde bei einer Badtemperatur TBad = 150 mK die relative Pulsla¨nge
zwischen 50 % und 400 % variiert. Die Ergebnisse sind in Abbildung 3.19 dargestellt.
Innerhalb des statistischen Messfehlers ist die spezifische Wa¨rme konstant. Ei-
ne lineare Anpassung la¨sst einen leicht negativen Gradienten erkennen, der einer
A¨nderung von etwa 0,5 % in CAg je 100 % tP/τ1 entspricht. Dieses Verhalten la¨sst sich
auf die endliche Integrationszeit tTC des Lock-In-Versta¨rkers zuru¨ckfu¨hren und wur-
de durch entsprechende numerische Simulationen besta¨tigt. Ursache hierfu¨r ist, dass
eine Temperatura¨nderung auf der Plattform erst zeitverzo¨gert durch den Lock-In-
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Abbildung 3.19: Gemessene spezifische
Wa¨rme der Silberprobe in Abha¨ngigkeit
der relativen Pulsla¨nge tP / τ1. Mit Hil-
fe einer linearen Anpassung la¨sst sich
eine nicht-signifikante negative Steigung
erkennen. Diese steht im Einklang mit
numerischen Simulationsrechnungen, wie
im Text na¨her erla¨utert wird.
Versta¨rker registriert wird, weil das entsprechende Signal zuna¨chst aufintegriert wird.
Als Folge berechnet sich ein etwas zu hoher Wert fu¨r die Wa¨rmekapazita¨t. Dieser
Effekt la¨sst sich zum Großteil durch das Verschieben des Temperatursignals relativ
zum Heizpulssignal um 1-3 tTC kompensieren [Rei12]. Ein praktisches Kriterium fu¨r
die Wahl der Zeitverschiebung ist die Fitqualita¨t, welche bei optimaler Verschiebung
ein Maximum aufweist, was vom implementierten Algorithmus zur Datenauswer-
tung entsprechend beru¨cksichtigt wird. Auf Grund von unterschiedlich stark ausge-
pra¨gten τ2-Effekten und der sich a¨ndernden relativen Zeitauflo¨sung tTC / tP kann die
optimale Verschiebung variieren. Mit steigender relativer Pulsla¨nge reduziert sich
tTC / tP und somit der Einfluss des beschriebenen Effekts, sodass sich die beobach-
tete Wa¨rmekapazita¨t entsprechend reduziert. Die in dieser Arbeit vorgestellten Er-
gebnisse wurden meist mit einer relativen Pulsla¨nge von 150 % durchgefu¨hrt. Der
systematische Fehler in den ermittelten Wa¨rmekapazita¨ten wird unter Zuhilfenahme
von numerischen Simulationen auf etwa 0,5 % gescha¨tzt, ha¨ngt aber wie betont von
verschiedenen Einflussfaktoren wie der Pulsla¨nge und der Wahl der Integrationszeit
tTC ab. Es sei abschließend noch erwa¨hnt, dass der Effekt einer leicht sinkenden
Wa¨rmekapazita¨t mit wachsender relativer Pulsla¨nge bei verschiedenen Temperatu-
ren reproduzierbar nachgewiesen werden konnte. Entsprechende Ergebnisse werden
im Zusammenhang mit der Zeitabha¨ngigkeit der spezifischen Wa¨rme von Tunnelsys-
temen in Abschnitt 4.4.1 diskutiert.
Einfluss der Heizleistung Die berechnete Heizleistung fließt linear in die ermit-
telte spezifische Wa¨rme ein. Auf Grundlage von Kalibrationsmessungen der Heizleis-
tung sowie deren U¨berpru¨fung auf Reproduzierbarkeit kann der hierdurch bedingte
Fehler auf 2 % abgescha¨tzt werden. Gleichwohl ist zu beachten, dass bei tiefsten Tem-
peraturen wiederholt Einflu¨sse durch Thermospannungen beobachtet wurden, deren
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Auftreten durch das Applizieren von sowohl negativen als auch positiven Heizspan-
nungen UP weitestgehend kompensiert wird. Dennoch ist dies einer der Gru¨nde, die
Messapparatur fu¨r Temperaturen unterhalb von 30 mK nicht einzusetzen.
Einfluss durch τ2-Effekt Anhand numerischer Simulationen sowie Messungen an
Proben mit relativ schlechter thermischer Ankopplung konnte weiterhin gezeigt wer-
den, dass auch ein zu großer τ2-Effekt den ermittelten Wert der spezifischen Wa¨rme
verfa¨lscht. Ursache hierfu¨r ist, dass sich die Leitwerte κ1 bzw. κ2 in Abha¨ngigkeit der
Temperatur a¨ndern und fu¨r einen Puls nicht mehr als konstant angenommen wer-
den ko¨nnen, wenn der durch den τ2-Effekt bedingte Temperaturhub zu groß wird.
Das angenommene thermische Modell beschreibt dann die tatsa¨chlichen Verha¨ltnisse
nicht mehr ada¨quat. Der Fehler betra¨gt weniger als 1 %, wenn fu¨r das Verha¨ltnis der
thermischen Leitfa¨higkeiten κ2 / κ1 > 3 gilt. Die ermittelten Werte fu¨r κ1 und κ2
sind exemplarisch fu¨r die gemessene Silberprobe im Anhang A.1 dargestellt.
Zusammenfassend la¨sst sagen, dass der entwickelte Aufbau die no¨tigen Kriterien
fu¨r eine pra¨zise Messung der spezifischen Wa¨rme im Temperaturbereich zwischen
25 mK und 3 K erfu¨llt. Mit Hilfe der implementierten Algorithmen zur Auswertung
der Rohdaten la¨sst sich eine Vielzahl von Pulsen in kurzer Zeit systematisch und
computergestu¨tzt auswerten. Die Wa¨rmekapazita¨t der Proben sollte dabei wenigs-
tens dem Doppelten der Wa¨rmekapazita¨t der Addenda entsprechen, sodass etwaige
Ungenauigkeiten in CAdd bzw. CAp vernachla¨ssigbar sind. Der systematische Gesamt-
fehler wird oberhalb von 50 mK auf 5 % abgescha¨tzt, wobei neben den diskutierten
Einflu¨ssen auch Fehler in der Thermometrie zu beru¨cksichtigen sind. Bei tieferen
Temperaturen ko¨nnen weitere Einflu¨sse wie die Wa¨rmekapazita¨t des Vakuumfetts
sowie die thermische Ankopplung der Probe limitierende Faktoren darstellen, sodass
der systematische Fehler in diesem Temperaturbereich stark von der Probe abha¨ngt.
3.2.3 Messmethode fu¨r Temperaturen von 2 K bis 300 K
Fu¨r Temperaturen im Bereich von 2 – 300 K steht mit dem PPMS System32 der
Firma QuantumDesign eine kommerzielle Messapparatur bereit33. Das System kann
mit einer Einheit zur Messung der Wa¨rmekapazita¨t34 ausgestattet werden und er-
laubt eine weitestgehend vollautomatisierte Messung im Temperaturbereich oberhalb
von 1,9 K. Der grundlegende Aufbau entspricht dabei dem in Abschnitt 3.2.2 vor-
gestellten Puck, wobei die einzelnen Komponenten wie das Thermometer oder der
Heizwiderstand dem Temperaturbereich angepasst sind. Der Algorithmus zur Da-
tenauswertung nutzt dabei die in Abschnitt 3.2.1 diskutierte Relaxationsmethode.
32Ein Akronym fu¨r die englische Bezeichnung
”
Physical Property Measurement System“.
33Ein Dank an dieser Stelle an Dr. Mahmoud Abdel-Hafiez fu¨r die Bereitstellung der Apparatur.
34Diese wird unter dem Namen
”
Heat Capacity Option“ vertrieben
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Zu Kalibrationszwecken wurde vor der Messung jeder Probe eine Leermessung der
Plattform sowie des Apiezon N Vakuumfettes durchgefu¨hrt.
3.3 Untersuchte Glasproben
Bei sehr tiefen Temperaturen liegen nur wenige Messreihen physikalischer Gro¨ßen
massiver metallischer Gla¨ser vor. Dem Autor sind insbesondere keinerlei Publikatio-
nen mit Messungen der spezifischen Wa¨rme unterhalb von 100 mK bekannt. Dieser
Temperaturbereich ist insbesondere fu¨r die U¨berpru¨fung des Standardtunnelmodells
von Relevanz.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden die drei Multikomponentengla¨ser
Zr52,5Ti5Cu17,9Al10Ni14,6 (Zr-BMG1), Zr55Cu30Al10Ni5 (Zr-BMG2) und
Au49Ag5,5Pd2,3Cu26,9Si16,3 (Au-BMG) untersucht. Fu¨r Ersteres sowie fu¨r das
Au-BMG liegen Messungen der thermischen Leitfa¨higkeit im Temperaturbereich
zwischen 10 mK und 300 K vor [Rot13]. Fu¨r das zweite Zr-basierte Glas liegen
unter anderem detaillierte Messwerte fu¨r die Schallgeschwindigkeitsa¨nderung im
selben Temperaturbereich vor [Hem15]. Dies motiviert die Wahl der untersuchten
Proben, weil es in Kombination mit der spezifischen Wa¨rme erstmals mo¨glich
ist, ein in sich konsistentes thermodynamisches Modell metallischer Gla¨ser u¨ber
einen Temperaturbereich von wenigstens 4 Gro¨ßenordnungen zu etablieren. Na¨here
Informationen zu der Herkunft der Proben finden sich in Anhang A.3.
Strukturuntersuchung
Um sicherzustellen, dass die untersuchten Proben vollsta¨ndig amorph vorliegen, wur-
de zuna¨chst die vorliegende Struktur mit Hilfe von Ro¨ntgenbeugungsexperimenten
(XRD) bestimmt. Die Proben wurden hierzu mit monochromatischer Cu-Kα-
Strahlung (Wellenla¨nge: 0,154 050 nm) bestrahlt und die winkelabha¨ngige Streuin-
tensita¨t aufgezeichnet [Ku¨h04]. Die Messungen hierzu wurden extern durchgefu¨hrt
und sind den Arbeiten von [Rot13, Hem15] entnommen, deren Proben aus dem selben
Ausgangsmaterial pra¨pariert wurden, welches auch im Rahmen dieser Arbeit genutzt
wurde (vgl. Anhang A.3). Das Ergebnis dieser Messungen ist in Abbildung 3.20 dar-
gestellt. Die Unterschiede in der Signalqualita¨t sind auf die gewa¨hlte Integrationszeit
zuru¨ckzufu¨hren. Alle Proben zeigen einen breiten diffusen Beugungsreflex, wie er fu¨r
amorphe Strukturen typisch ist. Es sind keinerlei diskrete Beugungsmaxima zu er-
kennen, sodass kristalline Teilbereiche ausgeschlossen werden ko¨nnen.
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Abbildung 3.20: Die Ro¨ntgen-
diffraktogramme der drei untersuchten
BMGs zeigen einen breiten diffusen
Reflex und keinerlei scharfe Beugungs-
maxima. Dies la¨sst auf die amorphe
Struktur der Proben schließen. Daten
aus [Rot13, Hem15].
Thermische und mechanische Eigenschaften
Fu¨r die untersuchten Gla¨ser sind Grundlegende physikalische Eigenschaften wie
Schallgeschwindigkeiten, die Dichte (jeweils bei Raumtemperatur) sowie charakte-
ristische Temperaturen in der Literatur vero¨ffentlicht. Einige der fu¨r diese Arbeit
relevanten Parameter sind in Tabelle 3.4 zusammengefasst.
Eigenschaft Zr-BMG1 Zr-BMG2 Au-BMG
Glasu¨bergangstemperatur Tg 675 K 683 K 401 K
Kristallisationstemperatur Tx 727 K 760 K 459 K
Sprungtemperatur T χC 1085 mK 900 mK 665 mK
Elastizita¨tsmodul E 88,6 GPa 87,5 GPa 74,4 GPa
Poissonzahl ν 0,37 0,362 0,406
long. Schallgeschwindigkeit vl 4833 m/s 4690 m/s 3506 m/s
trans. Schallgeschwindigkeit vt 2191 m/s 2200 m/s 1395 m/s
Debye-Geschwindigkeit vD 2470 m/s 2476 m/s 1580 m/s
Dichte ρ 6730 kg/m3 6785 kg/m3 13 670 kg/m3
Molmasse mmol 72,93 g/mol 74,87 g/mol 126,56 g/mol
spez. elektrischer Widerstand ρel 199µΩ m - 123 µΩ m
Tabelle 3.4: Ausgewa¨hlte mechanische und thermische Eigenschaften der drei unter-
suchten metallischen Gla¨ser. Werte fu¨r temperaturabha¨ngige Messgro¨ßen gelten bei
300 K. Die Glasu¨bergangstemperatur wurde mittels dynamischer Differenzkalorimetrie
bei unterschiedlichen Scanraten ermittelt, vgl. hierzu auch Abschnitt 2.1.1. Die Wer-
te sind verschiedenen Vero¨ffentlichungen entnommen [Gla00, Lin97, Mor08, Ino95b,
Tam07, Sch05b, Wan12, Rot13, Hem15].
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Die beiden Zr-basierten Gla¨ser unterscheiden sich nur geringfu¨gig in den aufgeza¨hlten
Eigenschaften. Das Au-basierte Glas weist demgegenu¨ber eine gro¨ßere Dichte auf
und verglast bei tieferen Temperaturen. Die Schallgeschwindigkeiten sind deutlich
niedriger, woraus sich auch eine niedrigere Debye-Geschwindigkeit ergibt, welche sich
gema¨ß Gleichung (2.6) berechnen la¨sst. Alle Proben weisen bei tiefen Temperaturen
einen supraleitenden Phasenu¨bergang auf. Die hierzu aufgefu¨hrten Messwerte fu¨r die
Sprungtemperatur T χC entstammen Messungen der magnetischen Suszeptibilita¨t χ.
Magnetische Eigenschaften und Supraleitung
Fu¨r alle Proben wurde die Magnetisierung M im Bereich zwischen 2 K und 300 K
bestimmt. Dabei zeigte sich ein nahezu konstantes Messsignal u¨ber den gesamten
Temperaturbereich. Das Au-BMG zeigt ein diamagnetisches Verhalten (M < 0),
wa¨hrend die beiden Zr-basierten Gla¨ser ein paramagnetisches Verhalten aufweisen
(M > 0) [Rot13]. Dies ist insbesondere mit Blick auf die Nickel-Konzentration von
Zr-BMG1 von Relevanz.
Des Weiteren wurde bei tieferen Temperaturen die magnetische Suszeptibilita¨t χ ge-
messen. Anhand dieser Messungen, welche detailliert in [Rot13, Hem15] dargestellt
sind, la¨sst sich fu¨r alle Proben ein supraleitender Phasenu¨bergang erkennen. Dieser
a¨ußert sich durch eine sprunghafte A¨nderung in χ, da Supraleiter fu¨r T < TC dia-
magnetisches Verhalten mit χ = −1 aufweisen. Die ermittelten Sprungtemperaturen
T χC sind Tabelle 3.4 zu entnehmen.
Die Sprungtemperatur la¨sst sich unabha¨ngig hiervon auch aus Messpulsen der spezifi-
schen Wa¨rme extrahieren. Die Pulse zeigen auf Grund der sich sprunghaft a¨ndernden
Wa¨rmekapazita¨t einen
”
Knick“ beim Durchlaufen von TC sowohl wa¨hrend der Heiz-
als auch der Relaxationsphase. Entsprechende Ergebnisse werden in Abschnitt 4.3.1
vorgestellt, die ermittelten Werte sind in Tabelle 4.5 zusammengefasst. Im Vorgriff
auf diese Ergebnisse sei bereits an dieser Stelle angemerkt, dass beide Messmetho-
den zu nahezu identischen Werten fu¨r TC fu¨hren. Die genaue Kenntnis von TC ist
von großer Relevanz bei der Interpretation des Temperaturverlaufs der spezifischen
Wa¨rme, insbesondere bei der U¨berpru¨fung von Vorhersagen der BCS-Theorie.
4. Experimentelle Ergebnisse und Diskussion
Im vorangegangenen Kapitel wurde detailliert auf die experimentelle Bestimmung
der spezifischen Wa¨rme sowie die untersuchten Proben eingegangen. Hiesiges Ka-
pitel stellt die Ergebnisse der Messungen an den drei untersuchten Gla¨sern vor.
Hierzu wird zuna¨chst der Verlauf der spezifischen Wa¨rme u¨ber den gesamten ge-
messenen Temperaturbereich betrachtet, um einen ersten U¨berblick zu gewinnen.
Der Verlauf la¨sst sich in verschiedene Temperaturregionen aufteilen: Bei hohen Tem-
peraturen dominiert die phononische spezifische Wa¨rme mit dem Boson-Peak, wel-
cher in Abschnitt 4.2.2 analysiert wird. In Kombination mit Messungen der ther-
mischen Leitfa¨higkeit la¨sst sich in diesem Temperaturbereich auch die phononische
freie Wegla¨nge bestimmen. Bei tieferen Temperaturen um etwa 1 K zeigen alle Pro-
ben einen supraleitenden Phasenu¨bergang, sodass unterhalb von TC Quasiteilchen die
spezifische Wa¨rme dominieren. Bei tiefsten Temperaturen werden diese auf Grund
der hierfu¨r no¨tigen Energie 2∆s  kBT nicht mehr thermisch angeregt und die Mess-
reihen ko¨nnen mit Bezug auf das Standardtunnelmodell interpretiert und analysiert
werden.
4.1 Gesamtverlauf der spezifischen Wa¨rme
In diesem Abschnitt soll zuna¨chst ein erster U¨berblick der ermittelten spezifischen
Wa¨rme ermo¨glicht werden, eine detaillierte Analyse folgt in den weiteren Abschnit-
ten. Die spezifische Wa¨rme der drei Proben Zr-BMG1 (Zr52,5Ti5Cu17,9Al10Ni14,6),
Zr-BMG2 (Zr55Cu30Al10Ni5) und Au-BMG (Au49Ag5,5Pd2,3Cu26,9Si16,3) ist in Abbil-
dung 4.1 in doppelt-logarithmischer Darstellung abgebildet. Die Werte fu¨r die beiden
Zr-basierten Gla¨ser sind als blaue Kreise bzw. gru¨ne Dreiecke dargestellt, das Au-
basierte Glas wird durch offene orangene Kreise repra¨sentiert.
An dieser Stelle soll zuna¨chst auf ein wichtiges Detail hingewiesen werden: U¨ber einen
Temperaturbereich von 4 Dekaden variiert die spezifische Wa¨rme der drei untersuch-
ten Gla¨ser um etwa 7 Gro¨ßenordnungen. Dies ist aus experimenteller Sicht eine große
Herausforderung, die im Rahmen dieser Arbeit durch die Nutzung zweier verschie-
dener Messaufbauten sowie Proben unterschiedlichen Gewichts gelo¨st wurde. Trotz
dieser großen Spanne des Messbereichs ließen sich die verschiedenen Datensa¨tze oh-
ne Skalierung oder andere Korrekturen zu einem Gesamtdatensatz zusammenfu¨gen.
Im Bereich zwischen 2 K und 3 K liegen Messdaten beider diskutierter Messappa-
raturen vor. Die Abweichung zwischen diesen Messungen betra¨gt weniger als 2 %,
was angesichts eines abgescha¨tzten systematischen Fehlers von 5 % bemerkenswert
ist. Unterhalb der Sprungtemperatur TC wurden typischerweise zwei Proben unter-
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Abbildung 4.1: Spezifische Wa¨rme der
gemessenen BMGs zwischen Raumtem-
peratur und einigen 10 mK. Die Wer-
te der beiden Zr-basierten BMGs liegen
oberhalb einiger Kelvin anna¨hernd de-
ckungsgleich.
schiedlicher Masse gemessen (siehe hierzu auch Anhang A.3). Dies erlaubt bei hohen
Temperaturen ada¨quate Messzeiten, weil mit einer kleineren Masse auch ku¨rzere Re-
laxationszeiten τ1 realisiert werden. Auf Grund des starken Abfalls der spezifischen
Wa¨rme zu tiefen Temperaturen hin wurden bei tiefsten Temperaturen schwerere
Proben gemessen, um den Einfluss von Messfehlern wie den Beitrag der Addenda zu
minimieren. Es konnten keinerlei Spru¨nge oder a¨hnliches festgestellt werden, welche
auf den Probenwechsel zuru¨ckzufu¨hren wa¨ren. Dies ist auch ein starker Hinweis auf
die exzellente Reproduzierbarkeit der Messungen mit Hilfe des entwickelten Aufbaus.
Im Bereich um etwa 1 K zeigen alle Proben einen Sprung in der spezifischen
Wa¨rme, der auf den supraleitenden Phasenu¨bergang zuru¨ckzufu¨hren ist. Oberhalb
der Sprungtemperatur zeigen die beiden Zr-BMGs einen linearen Anstieg, der mit
steigender Temperatur auf Grund des phononischen Beitrags noch zunimmt. In die-
sem Bereich liegen die Daten der beiden Zr-BMGs deckungsgleich. Das Au-BMG
zeigt einen a¨hnlichen Verlauf, der aber bereits unmittelbar oberhalb von TC deut-
lich steiler als linear steigt. Fu¨r alle Gla¨ser erkennt man im Bereich oberhalb von
etwa 100 K ein deutliches Abflachen der spezifischen Wa¨rme. Im Rahmen des Debye-
Modells wird ein solcher Verlauf – der Anna¨herung an das Dulong-Petit-Limit – er-
wartet. Unterhalb der Sprungtemperatur fa¨llt die spezifische Wa¨rme stark ab, ehe
sie bei etwa 150 mK fu¨r alle Proben gleichermaßen abflacht. Der steile Abfall ist fu¨r
supraleitende Proben auf Grund der sich ausbildenden Energielu¨cke fu¨r die Anregung
von Cooper-Paaren zu erwarten. Eine Interpretation im Rahmen der BCS-Theorie
wird in Abschnitt 4.3 vorgenommen. Das Abflachen bei tiefsten Temperaturen ist
zuna¨chst u¨berraschend, da im Rahmen des Standardtunnelmodells ein linearer Ver-
lauf fu¨r die spezifische Wa¨rme vorhergesagt wird. Der beobachtete Verlauf kann je-
doch durch einen Schottky-artigen Zusatzbeitrag erkla¨rt werden. Details hierzu sind
in Abschnitt 4.4 erarbeitet.
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Gema¨ß Gleichung (2.4) setzt sich die spezifische Wa¨rme bei einer definierten Tem-
peratur aus allen zuga¨nglichen Freiheitsgraden additiv zusammen. Fu¨r eine detail-
lierte Analyse ist es daher unabdingbar, mit Hilfe der unterschiedlichen Temperatu-
rabha¨ngigkeiten verschiedener Subensembles wie beispielsweise den Elektronen oder
Phononen, die entsprechenden Beitra¨ge zu separieren. Die dargestellte Analyse in
den folgenden Abschnitten wird diese (Einzel-)Beitra¨ge sukzessive herausarbeiten.
4.2 Analyse und Interpretation oberhalb der
Sprungtemperatur TC
4.2.1 Linearer Beitrag und Debye-Modell
Die Analyse der Messdaten beginnt bei Temperaturen oberhalb der Sprungtempe-
ratur TC. In diesem Temperaturbereich ist es mo¨glich, den linearen Anteil der spe-
zifischen Wa¨rme γ T von weiteren Betra¨gen zu separieren. Dieser setzt sich gema¨ß
den Gleichungen (2.10) und (2.52) aus dem elektronischen Anteil γel sowie einem
deutlich kleineren Beitrag der Tunnelsysteme γSTM = pi
2/6 k2BD0 zusammen, d.h.
γ = γel + γSTM. Tra¨gt man die spezifische Wa¨rme dividiert durch die Tempera-




= γ + β T 2 (4.1)
eine lineare Funktion, aus deren Schnittpunkt mit der Ordinate der Wert fu¨r γ
bestimmt werden kann. Eine solche Auftragung ist in Abbildung 4.2 dargestellt.
Messungen der Zr-basierten Gla¨ser sind dabei oberhalb einer Temperatur von 1,2 K
dargestellt, fu¨r das Au-BMG sind Messdaten oberhalb von 0,7 K zu sehen, sodass
sich die Materialien jeweils im normalleitenden Zustand befinden. Fu¨r die beiden Zr-
BMGs ergibt sich ein Wert γ ≈ 4 mJ/(mol K2), das Au-BMG liegt etwa einen Faktor
5 darunter. Die genauen Werte der Anpassungen sind Tabelle 4.1 zu entnehmen.
Die gewa¨hlte Repra¨sentation der Messwerte erlaubt es im Rahmen des Debye-Modells








die Debye-Temperatur zu extrahieren (vgl. Gleichung (2.9)). Der Abbildung 4.2 ent-
nimmt man, dass die Messwerte oberhalb von etwa T 2 = 10 K2 (Zr-BMGs) bzw.
T 2 = 4 K2 (Au-BMG) von dem linearen Anstieg abweichen, sodass die Anpassungen
nur in einem relativen kleinen Temperaturbereich (durchgezogene Linien) Gu¨ltigkeit
besitzen. Die Ursache fu¨r diese Abweichung liegt in den zusa¨tzlich vorhandenen wei-
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Abbildung 4.2: Verlauf der durch
die Temperatur dividierten spezifischen
Wa¨rme C/T aufgetragen gegen die qua-
drierte Temperatur T 2 oberhalb der
Sprungtemperatur TC. Aus den Anpas-
sungen (durchgezogene Linien) lassen
sich gema¨ß C/T = γ + β T 2 Werte fu¨r
γ und β extrahieren. Die gestrichelten
Linien stellen Extrapolationen der zu-
geho¨rigen Anpassung dar.
chen Moden, welche den sogenannten Boson-Peak hervorrufen und in Abschnitt 4.2.2
diskutiert werden.
Fu¨r das Au-basierte Glas wurde die Debye-Temperatur aus der dargestellten Anpas-
sung zu Θ
D
= 200 K ermittelt. Die Messwerte der Zr-basierten Gla¨ser fluktuieren im
relevanten Messbereich etwas, sodass der genaue Wert der Anpassung fu¨r Θ
D
mit
dem gewa¨hlten Temperaturbereich der Anpassung um etwa 5 % variiert. Fu¨r beide
Zr-BMGs wurde eine Debye-Temperatur von Θ
D
= 290 K ermittelt. Mit diesem Wert
la¨sst sich sowohl der Verlauf bei tiefen Temperaturen als auch nahe Raumtemperatur
gut beschreiben. Die ermittelten Werte fu¨r γ und Θ
D
sind fu¨r die drei untersuchten
Gla¨ser in Tabelle 4.1 zusammengefasst. Der dort angegebene Absolutfehler wurde
auf Grundlage von beobachteten Fluktuationen der ermittelten Parameter bedingt
durch die Wahl des zur Anpassung herangezogenen Temperaturbereichs abgescha¨tzt.
Fu¨r Zr-BMG2 liegen unabha¨ngige Messungen sowohl an kristallinen als auch amor-
phen Proben oberhalb von etwa 4 K vor [Mor08]. Die dort ermittelten Werte
γ = 3,55 mJ/(mol K2) und Θ
D
= 257 fu¨r die amorphe Probe liegen deutlich unter-
halb der im Rahmen dieser Arbeit ermittelten Werte. Die Ursache hierfu¨r ist, dass
in der zitierten Arbeit nur Messwerte oberhalb von 4 K vorliegen. Aus Abbildung 4.2
ist jedoch ersichtlich, dass in diesem Bereich die weichen Moden bereits einen signifi-
kanten Beitrag zur spezifischen Wa¨rme liefern, welcher in [Mor08] nicht mehr separat
abgescha¨tzt wurde. Dies macht noch einmal deutlich, dass die Separation einzelner
Beitra¨ge zur spezifischen Wa¨rme keineswegs trivial ist.
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Material γ [mJ/(mol K2)] Θ
D
[K]
Zr-BMG1 (Zr52,5Ti5Cu17,9Al10Ni14,6) 4,01 ± 0,15 290 ± 15
Zr-BMG2 (Zr55Cu30Al10Ni5) 3,78 ± 0,15 290 ± 15





a-Zr70Pd30 (Film) 4,66 180
Tabelle 4.1: Linearer Beitrag zur spezifischen Wa¨rme sowie Debye-Temperatur fu¨r die
untersuchten Gla¨ser inklusive abgescha¨tzter Absolutfehler. Der untere Teil der Tabelle
listet weitere publizierte Werte fu¨r amorphe (a) und kristalline (c) Proben auf. Daten
aus [Gra77, Bai01, Mor08].
Einordnung der Sommerfeld-Koeffizienten
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Beitrag der Tunnelsysteme
γSTM deutlich weniger als 10 % zu γ beitra¨gt, wie die entsprechende Analyse in Ab-
schnitt 4.4 zeigen wird, und deshalb in der folgenden Diskussion vernachla¨ssigt wird.
In Tabelle 4.1 sind die Sommerfeld-Koeffizienten der untersuchten Proben sowie wei-
terer Zr-basierter Gla¨ser aufgefu¨hrt. Sie weisen einen Wert von etwa 4 mJ/(mol K2)
auf. Die relativ hohen Werte fu¨r γ sind auf die Sommerfeld-Koeffizienten der Neben-
gruppenelemente Zirkonium, Titan und Nickel zuru¨ckzufu¨hren, deren Werte fu¨r γel
in Tabelle 4.2 aufgelistet sind. Diese Elemente weisen teilweise gefu¨llte d-Schalen auf,
sodass sich in deren Bandstruktur eine hohe Zustandsdichte Del(EF) der Elektronen
nahe der Fermi-Energie EF ergibt. Die Zustandsdichte ist gema¨ß Gleichung (2.10)
direkt proportional zum Sommerfeld-Koeffizienten. Diese Hybridisierungen tragen
offenbar auch im amorphen Material signifikant zur Zustandsdichte bei [Bai01]. Im
Gegensatz hierzu tragen im Fall des Au-basierten Glases hauptsa¨chlich Elektronen
aus der symmetrischen s-Schale (Gold, Silber, Kupfer) zur Besetzung des Leitungs-
bandes bei. Der Anteil an Elektronen aus der d-Schale (2,3 % Palladium) bzw. p-
Schale (10 % Aluminium) ist deutlich reduziert. Folglich ergibt sich fu¨r das Au-BMG
ein deutlich kleinerer Sommerfeld-Koeffizient.
Interessant ist, dass sich diese Beobachtung auch in Messungen der thermischen
Leitfa¨higkeit wiederfindet. Knapp oberhalb der Sprungtemperatur TC dominiert die
Phonon-Elektron-Streuung die phononische Leitfa¨higkeit κph. In diesem Temperatur-
regime la¨sst sich die Sta¨rke der Wechselwirkung zwischen Phononen und Elektronen
abscha¨tzen. Fu¨r das untersuchte Glas Zr-BMG1 ergibt sich ein um den Faktor 4
gro¨ßerer Wechselwirkungskoeffizient im Vergleich zum ebenfalls untersuchten Au-
BMG [Rot13]. Nur ein geringer Teil dieses Unterschieds la¨sst sich auf andere Ein-
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Cu 0,69 344 [Ar] 3d10 4s1
Ag 0,64 227 [Kr] 4d10 5s1
Au 0,69 162 [Xe] 4f14 5d10 6s1
Al 1,36 426 [Ne] 3s2 3p1
Zr 3,03 310 [Kr] 4d2 5s2
Ni 7,28 440 [Ar] 3d8 4s2
Ti 3,31 412 [Ar] 3d2 4s2
Pd 9,31 274 [Kr] 4d10
Si 0 636 [Ne] 3s2 3p2
Tabelle 4.2: Sommerfeld-Koeffizienten γel und Debye-Temperaturen ΘD ausgewa¨hlter
Elemente. Des Weiteren ist die Elektronenkonfiguration der verschiedenen Atome an-
gegeben. Daten aus [Mar73, Mor08, Dum68, Hoa57, Kee59].
flussgro¨ßen wie der auf Grund der niedrigeren Debye-Temperatur ho¨heren Phononen-
Zahl zuru¨ckfu¨hren. Die Hauptursache fu¨r diese stark u¨berho¨hte Phonon-Elektron-
Wechselwirkung in Zr-basierten Gla¨sern ist folglich in der großen elektronischen Zu-
standsdichte Del(EF) begru¨ndet.
Ein Vergleich der Sommerfeld-Koeffizienten amorpher und kristalliner Proben zeigt,
dass Erstere eine ho¨here Zustandsdichte aufweisen. Dies ist intrinsisch mit der amor-
phen Struktur des Glases verknu¨pft. Auf Grund der ungeordneten Struktur ist die
Stoßrate der Elektronen an Atomru¨mpfen erho¨ht, sodass den Elektronen eine ho¨here
effektiv Masse m∗ zugeschrieben werden kann. Diese tra¨gt im Modell des freien Elek-
tronengases linear zur Zustandsdichte an der Fermi-Kante Del(EF) ∝ m∗ bei [Gro12].
Einordnung der Debye-Temperatur
Die gema¨ß Gleichung (4.1) ermittelte Debye-Temperatur aus den kalorischen Messun-
gen sind, wie bereits erwa¨hnt, in Tabelle 4.1 wiedergegeben. Auf Grund der amorphen
Struktur ist die Debye-Temperatur fu¨r Gla¨ser im Allgemeinen gegenu¨ber ihrer kris-
tallinen Pendants erniedrigt. Die Unordnung fu¨hrt zu einer geringeren Materialdichte
und somit einem gro¨ßeren mittleren Abstand der Atome. Dies fu¨hrt zu einer Reduk-
tion der elastischen Kopplungskonstanten zwischen den Atomru¨mpfen und somit zu
einer geringeren Debye-Temperatur.
Es existieren nur wenige kalorische Messungen metallischer Gla¨ser bei hinreichend
tiefen Temperaturen, welche eine Bestimmung der Debye-Temperatur erlauben
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wu¨rden. Jedoch la¨sst sich die Debye-Temperatur auch anhand der Schallgeschwin-












wobei neben der Debye-Geschwindigkeit vD auch das mittlere Atomvolumen Ω0 =
mmol/(ρNA) Beru¨cksichtigung findet [Wan00]. Hierbei bezeichnet NA die Avogadro-
Konstante. Die zur Berechnung no¨tigen Werte, welche jeweils bei Raumtemperatur
ermittelt wurden, sind in Tabelle 3.4 angegeben. Daraus ergibt sich Θv
D
= 281 K (Zr-
BMG1), Θv
D
= 280 K (Zr-BMG2) und Θv
D
= 189 K (Au-BMG). Beachtet man, dass
die jeweiligen Schallgeschwindigkeiten im Bereich zwischen Raumtemperatur und 1 K
um etwa 2,5 % steigen und die Proben auch eine thermische Kontraktion durchfu¨hren
und somit bei tiefen Temperaturen dichter sind, sind die U¨bereinstimmungen mit den
in Tabelle 4.1 ermittelten Werten innerhalb des dort angegebenen Fehlers hervorra-
gend.
Im Rahmen des Debye-Modells la¨sst sich mit Hilfe der extrahierten Parameter γ
und Θ
D
die spezifische Wa¨rme bis hin zu ho¨heren Temperaturen berechnen. Der
Debyesche Anteil wurde gema¨ß Gleichung (2.8) numerisch berechnet. Das Modell
beru¨cksichtigt keine Korrekturen, welche auf Grund der Messung bei konstantem
Druck durchzufu¨hren wa¨ren. Mit Hilfe von Gleichung (2.2) scha¨tzt man den Un-
terschied Cp − CV bei T = 300 K fu¨r alle untersuchten Gla¨ser auf weniger als
0,1 J/(mol K) ab. Hierfu¨r wurde der Ausdehnungskoeffizient α = 15 · 10−6 K−1 an-
genommen [Kat08]. Die Kompressibilita¨t κ = (3− 6ν)/E berechnet sich aus den in
Tabelle 3.4 angegebenen Werten fu¨r das Elastizita¨tsmodul E sowie die Poissonzahl
ν. Der relative Fehler Cp − CV /Cp liegt somit deutlich unter 0,5 %.
Eine doppelt-logarithmische Darstellung der Messdaten gemeinsam mit Berechnun-
gen im Rahmen des Debye-Modells findet sich in Abbildung 4.3. In der linken Abbil-
dung sind Ergebnisse fu¨r Zr-BMG2 dargestellt, welche im Bereich zwischen 4 K und
Tg unabha¨ngig von dieser Arbeit auch durch [Mor08] gemessen wurden. Dieser Da-
tensatz, in der Abbildung durch hellgru¨ne offene Kreise dargestellt, erweitert den ge-
messenen Temperaturbereich fu¨r Zr-BMG2 bis hinauf zur Glasu¨bergangstemperatur
Tg. Auf eine Darstellung des Glases Zr-BMG1, dessen Verlauf nahezu identisch mit
dem von Zr-BMG2 ist, wird an dieser Stelle aus Gru¨nden der U¨bersichtlichkeit ver-
zichtet. Die rechte Abbildung zeigt Messwerte fu¨r das Au-BMG gemeinsam mit den
Vorhersagen des Modells. Es ist zu erkennen, dass das Modell den Verlauf der Mess-
daten oberhalb der Sprungtemperatur TC gut wiedergibt. Bei Temperaturen im zwei-
stelligen Kelvin-Bereich ist jedoch eine signifikante U¨berho¨hung der Messwerte im
Vergleich zum Debye-Modell erkennbar. Dieser Zusatzbeitrag weicher Moden ist ty-
pisch fu¨r amorphe Proben und wird im folgenden Abschnitt 4.2.2 na¨her betrachtet.
Bei Temperaturen oberhalb von 100 K beschreibt das Modell fu¨r das Zr-basierte
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Glas die Messwerte akkurat, obgleich bei genauerer Betrachtung ein kleiner linea-
rer Anstieg nicht vom Modell wiedergegeben wird. Das Au-basierte Glas zeigt in
diesem Temperaturregime einen noch deutlicheren linearen Anstieg. Dieser lineare
Anstieg ist im wesentlichen auf die thermische Ausdehnung sowie elektronische Bei-
tra¨ge zuru¨ckzufu¨hren und ist in dieser Gro¨ßenordnung auch in kristallinen Proben zu
beobachten [Uch09, Gla00, Fon13]. Auch zusa¨tzliche (Sekunda¨r-)Relaxationsprozesse
nahe Tg sind denkbar.


























































Abbildung 4.3: Spezifische Wa¨rme der beiden metallischen Gla¨ser Zr-BMG2 (links)
und Au-BMG (rechts) im normalleitenden Regime. Publizierte Messungen aus [Mor08]
bis hin zu Tg sind fu¨r das Zr-basierte Glas in hellgru¨n unterlegt. Des Weiteren ist in
beiden Abbildungen die spezifische Wa¨rme im Debyeschen Modell mit dem Parameter
ΘD = 290 K (Zr-BMG2) bzw. ΘD = 200 K (Au-BMG) als schwarze Kurve dargestellt.
4.2.2 Boson-Peak
Gla¨ser weisen im Bereich oberhalb einiger Kelvin eine deutliche U¨berho¨hung der pho-
nonischen spezifischen Wa¨rme auf. In Abschnitt 2.2.5 wurde die Beschreibung dieser
Moden in Form von Einstein-Oszillatoren motiviert. Tra¨gt man die phononische spe-
zifische Wa¨rme Cph = C−γT dividiert durch T 3 gegen die Temperatur auf, so erwar-
tet man im Rahmen des Debye-Modells fu¨r T  Θ
D
ein Plateau und ein Abflachen
fu¨r ho¨here Temperaturen. Diese Vorhersage ist gemeinsam mit den entsprechend auf-
bereiteten Messdaten in Abbildung 4.4 dargestellt. In der linken Abbildung sind die
beiden Gla¨ser Zr-BMG1 (blaue Kreise) und Zr-BMG2 (gru¨ne Dreiecke) sowie poly-
kristallines Zr55Cu30Al10Ni5 (lila offene Dreiecke) dargestellt, was der Sto¨chiometrie
von Zr-BMG2 entspricht. Die rechte Abbildung stellt die entsprechenden Daten des
Au-BMGs dar, wobei die unterschiedliche Skalierung der Ordinate zu beachten ist.
Abweichend vom Debye-Modell erkennt man ein deutliches Maximum bei etwa 13 K
(Zr-BMGs) bzw. 9 K (Au-BMG). Auch der untersuchte Kristall, dessen Debye-
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Temperatur Θ
D
= 316 K in der Auftragung beru¨cksichtigt wurde, zeigt eine erho¨hte
spezifische Wa¨rme. Das Maximum liegt jedoch bei etwas ho¨heren Temperaturen und
fa¨llt breiter aus. Diese U¨berho¨hung, welche in einer Vielzahl von Kristallen zu be-
obachten ist, la¨sst sich auf die Anregung niederfrequenter optischer Phononen sowie
Grenzfla¨chendefekte zuru¨ckfu¨hren [Mor08].












































Abbildung 4.4: Die durch T 3 dividierte phononische spezifische Wa¨rme Cph der
Zr-basierten Gla¨ser (links) bzw. des Au-basierten Glases (rechts). Fu¨r Temperaturen
T . ΘD/10 erwartet man im Rahmen des Debye-Modells in dieser Auftragung ein
Plateau. Davon abweichend zeigen die Messungen einen ausgepra¨gten Boson-Peak, der
durch zwei Einstein-Moden (rote Linie) modelliert werden kann. Auch Messungen an
kristallinem Zr55Cu30Al10Ni5 (lila) zeigt eine U¨berho¨hung, wenngleich etwas breiter
und bei ho¨heren Temperaturen.
Fu¨r die Erkla¨rung des Boson-Peaks gibt es eine Vielzahl theoretischer Ansa¨tze. Auf
diese wurde bereits in Abschnitt 2.2.5 hingewiesen. An dieser Stelle sollen die Mess-
daten mit Hilfe des Einstein-Modells gema¨ß Gleichung (2.55) beschrieben werden.
Diesem Modell liegt die Idee zu Grunde, dass sich einzelne Atomru¨mpfe oder auch
Atomcluster, wie sie bereits oberhalb der Glasu¨bergangstemperatur in der Schmel-
ze vorliegen, in losen bzw. schwach gebundenen Zusta¨nden befinden. In den vor-
handenen Freira¨umen des amorphen Systems ko¨nnen sie lokalisierte Schwingungen
ausfu¨hren und resonant angeregt werden. In Abbildung 4.5 ist ein solches System am
Beispiel von Zr-BMG2 in zweidimensionaler Darstellung angedeutet. Neben einzelnen
Atomen bzw. Clustern sind auch Vibrationen linearer Ketten und dergleichen denk-
bar, wie numerische Simulationen zeigen [Oli93, Nak02]. Tatsa¨chlich koppeln diese
Moden an delokalisierte Phononen, sodass effektiv mehr oder weniger stark lokalisier-
te Moden vorliegen. Diese Hybridisierung limitiert letztlich auch das Einstein-Modell
insbesondere bei ho¨heren Temperaturen, da dieses von lokalisierten Moden ausgeht.
Der Abbildung 4.4 entnimmt man, dass eine einfache Einstein-Mode (gepunkte-
te Linie) die Daten nur unzureichend beschreibt. Eine signifikante Verbesserung
la¨sst sich erreichen, wenn man zwei unabha¨ngige Einstein-Moden mit den Einstein-
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Abbildung 4.5: Zweidimensionale Dar-
stellung einer ungeordneten dichten Ku-
gelpackung am Beispiel von Zr-BMG2
(Zr55Cu30Al10Ni5). Mo¨gliche lokalisier-
te Schwingungsmoden sind exemplarisch
mit einem Pfeil angedeutet.
Temperaturen ΘE,1 und ΘE,2 und deren Stoffmengenanteilen nE,1 bzw. nE,2 annimmt.
Die entsprechenden Anpassungen sind als rote durchgezogene Linien in Abbildung 4.4
dargestellt. Fu¨r die spezifische Wa¨rme ergibt sich der Ausdruck
C(T ) = γT + CD(T ) + CE,1(T ) + CE,2(T ) , (4.4)
wobei sich die spezifische Wa¨rme der Einstein-Moden gema¨ß Gleichung (2.55) be-
rechnet. Der Debyesche Anteil CD ist in Gleichung (2.9) definiert. Die ermittelten
Werte fu¨r die Einstein-Temperatur und weitere Parameter sind Tabelle 4.3 zu ent-
nehmen. Fu¨r die beiden Zr-basierten Gla¨ser ergeben sich sehr a¨hnliche Werte mit
Einstein-Temperaturen im Bereich von 35 K bzw. 80 K. A¨hnliche Werte wurden fu¨r
Zr-BMG1 bereits publiziert [Hou15a]. Das Au-BMG weist dem gegenu¨ber deutlich
kleinere Anregungsenergien auf, was auf die schwa¨cheren elastischen Kopplungen der
Konstituenten zuru¨ckzufu¨hren ist. Diese und weitere Parameter sind in Tabelle 4.3
zusammengefasst.
Es fa¨llt auf, dass die Amplitude des Maximums Cph(Tmax)/T
3
max im Falle des Au-
BMGs deutlich u¨ber jener der Zr-basierten Gla¨ser liegt. Tatsa¨chlich liegt dieser Be-
obachtung eine generelle Korrelation zu Grunde: Je niedriger der Temperaturwert
Tmax bei maximaler Amplitude, desto ho¨her die Amplitude. Diese empirische Korrela-
tion beobachtet man fu¨r Einstein-Moden universell sowohl in amorphen Dielektrika
als auch Kristallen und weiteren metallischen Gla¨sern [Liu96]. Die hiesigen Werte
fu¨gen sich sehr gut in die in [Liu96] gegebene Gesamtu¨bersicht ein.
Die vorgenommene Beschreibung durch zwei Einstein-Moden ist zuna¨chst rein
pha¨nomenologischer Natur, kann jedoch durch experimentelle Befunde untermauert
werden: So konnten bereits mit Hilfe von Neutronenstreuexperimenten zwei breite
Resonanzen in den Spektren fu¨r amorphes Silizium nachgewiesen werden, welche
nicht auf rein phononische Anregungen zuru¨ckzufu¨hren sind [Wis98]. Auch in ei-
nem La0,9Fe3CoSb12-Kristall, bei dem die Lanthan-Atome lose gebunden vom Wirts-
Kristall umgeben sind, konnten dem Lanthan-Atom zwei diskrete Einstein-Moden
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Parameter Zr-BMG1 Zr-BMG2 Au-BMG
TE,1 35 K 37 K 23 K
TE,2 79 K 80 K 49 K
nE,1 1,22 · 10−2 1,30 · 10−2 1,15 · 10−2
nE,2 1,34 · 10−1 1,32 · 10−1 1,85 · 10−1
Tmax 13 K 13 K 9 K
Cph(Tmax)/T
3
max 147 µJ/(mol K
4) 145µJ/(mol K4) 595µJ/(mol K4)
Cph(Tmax)/CD(Tmax) 1,87 1,84 2,43
(Cph − CD) /T 3
∣∣
T=Tmax
69 µJ/(mol K4) 67µJ/(mol K4) 350 µJ/(mol K4)
Tabelle 4.3: Parameter zur Beschreibung der spezifischen Wa¨rme bei mittleren Tempe-
raturen mit Hilfe des Einstein-Modells. Neben den Einstein-Temperaturen TE,i und de-
ren Stoffmengenanteil nE,i sind auch verschiedene Parameter am Maximum des Boson-
Peaks angegeben.
zugeordnet werden [Kep98]. Diese Moden werden jeweils mit einer Vorzugsrichtung
der Vibration des La-Atoms relativ zum umgebenden Gitter assoziiert – die Bewe-
gungsachse kann in Richtung einer Schnittstelle zwischen Atomen oder zentrisch auf
ein Nachbaratom gerichtet sein. Auch computergestu¨tzte Simulationsrechnungen zei-
gen zwei Maxima in der phononischen Zustandsdichte Dph(ω) fu¨r ein Modell-Glas
[Gri03, Bri16].
Eine weitere interessante Feststellung ist, dass sich die Amplituden nE,1 und nE,2 um
etwa eine Gro¨ßenordnung unterscheiden. Ein a¨hnliches Verha¨ltnis beobachtet man
auch in einer Vielzahl weiterer metallischer Gla¨ser und auch kristalliner Proben mit
Einstein-Oszillatoren [Che72, Kep98]. U¨ber mo¨gliche Ursachen hierfu¨r finden sich in
den zitierten Vero¨ffentlichungen keine Hinweise. Eine mo¨gliche Erkla¨rung ko¨nnte in
der unterschiedlich starken Kopplung der beiden Moden an nicht-lokalisierte Phono-
nen und der damit einhergehenden Hybridisierung begru¨ndet sein [Shi08]. Weitere
Untersuchungen hierzu, insbesondere computergestu¨tzte Simulationen, sind fu¨r ei-
ne Kla¨rung dieser Fragestellung no¨tig, sodass die angefu¨hrte Erkla¨rung lediglich als
Vermutung interpretiert werden sollte.
Bei Temperaturen deutlich oberhalb von etwa 40 K (Zr-BMG) bzw. 30 K (Au-BMG)
weichen die vorgenommenen Anpassung im Vergleich zu den Messwerten systema-
tisch ab. Ursa¨chlich hierfu¨r ist, dass das Einstein-Modell von lokalisierten Moden aus-
geht. Insbesondere bei ho¨heren Temperaturen mu¨ssten jedoch auch Hybridzusta¨nde
als Kopplung aus lokalisierten Moden und langreichweitigen Phononen eine entspre-
chende Beru¨cksichtigung finden. Diese Kopplung limitiert letztlich die Gu¨ltigkeit des
Einstein-Modells bei ho¨heren Temperaturen. Insbesondere ist unklar, ob bei Tempe-
raturen oberhalb von 40 K die Gitterschwingungen noch als phononische Anregungen
beschrieben werden ko¨nnen, da deren freie Wegla¨nge durch die Wechselwirkung mit
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den lokalisierten Einstein-Moden um Gro¨ßenordnungen reduziert wird, wie in Ab-
schnitt 4.2.4 dargelegt wird. Des Weiteren ist es denkbar, dass die vorhandene Nah-
ordnung in den Proben zwar zwei bevorzugte Einstein-Moden generiert, die amorphe
Struktur des Glases jedoch auch zu einem gewisses
”
Ausschmieren“ der Anregungs-
energie fu¨hrt. Dies mu¨sste durch eine Verteilungsfunktion fu¨r die Einstein-Moden
beru¨cksichtigt werden. Eine auf theoretische Berechnungen oder Simulationen hin-
reichend gestu¨tzte Verteilungsfunktion liegt aktuell nicht vor.
4.2.3 Thermische Leitfa¨higkeit im Bereich des Boson-Peaks
Fu¨r die beiden metallischen Gla¨ser Zr-BMG1 und Au-BMG wurde die thermi-
sche Leitfa¨higkeit κ im Temperaturbereich zwischen 10 mK und Raumtempera-
tur gemessen [Rot13]. Der folgende Abschnitt soll dazu dienen, das Modell zweier
Einstein-Moden auf Ergebnisse der thermischen Leitfa¨higkeit in konsistenter Weise
zu u¨bertragen und dieses Modell somit weiter zu motivieren.
Der phononische Anteil κph der thermischen Leitfa¨higkeit ist nicht direkt messbar,
kann jedoch durch Subtraktion des elektronischen Anteils κel, d.h. κph = κ−κel, be-
stimmt werden. Der elektrische Anteil ist u¨ber das Wiedemann-Franz-Gesetz gema¨ß
Gleichung (2.53) mit dem spezifischen elektrischen Widerstand ρel verknu¨pft, wel-
cher fu¨r Raumtemperatur Tabelle 3.4 zu entnehmen ist. In guter Na¨herung la¨sst sich
dieser Wert fu¨r metallische Gla¨ser als temperaturunabha¨ngige Konstante na¨hern
[Zho06, Kuo06], sodass sich unter diesen Annahmen κph berechnen la¨sst. Das Ergeb-
nis einer solchen Auswertung ist in Abbildung 4.6 fu¨r die beiden metallischen Gla¨ser
Zr-BMG1 und Au-BMG im Bereich mittlerer Temperaturen dargestellt.
Unter der Annahme der Gu¨ltigkeit der mit den Gleichungen (2.56) und (2.58) be-
schriebenen Physik lassen sich diese Messungen wie folgt interpretieren: Bei tiefen
Temperaturen knapp oberhalb der Sprungtemperatur dominiert zuna¨chst die Wech-
selwirkung der Phononen mit Elektronen. Im Bereich oberhalb von etwa 10 K flacht
der Anstieg merklich ab, fu¨r Au-BMG findet sich sogar ein lokales Maximum bei
etwa 8 K mit anschließendem Plateau. A¨hnliches ist auch von amorphen Dielektrika
bekannt, wie aus Abbildung 2.8 hervorgeht. Beru¨cksichtigt man neben der Streu-
ung an Elektronen auch die Rayleigh-artige Streuung der Phononen an Punktde-
fekten, welche auf Grund ihrer starken Frequenzabha¨ngigkeit proportional zu ω4
bei ho¨heren Temperaturen dominiert, so ergibt sich die in der Abbildung gepunk-
tet dargestellte Kurve. Es ist evident, dass durch die Nicht-Beru¨cksichtigung von
Einstein-Moden die Messdaten nur unzureichend beschrieben werden ko¨nnen. An-
ders verha¨lt es sich, wenn man – analog zum Vorgehen in [Rot13] – eine einzelne
Einstein-Mode beru¨cksichtigt und die sich ergebende thermische Leitfa¨higkeit κph
gema¨ß Gleichung (2.58) modelliert. Die Ergebnisse dieser Rechnung werden durch
die gestrichelte Linie repra¨sentiert und beschreiben die Messungen sehr pra¨zise. Ins-
besondere kann die Beru¨cksichtigung einer Einstein-Mode im Falle des Au-BMGs
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Abbildung 4.6: Der phononische Anteil der thermischen Leitfa¨higkeit κph fu¨r das Zr-
BMG1 (links) und das Au-BMG (rechts) zeigt im Bereich mittlerer Temperaturen einen
Plateau-Bereich. Fu¨r das Au-BMG ist dieses Plateau besonders ausgepra¨gt erkennbar,
Zr-BMG1 zeigt in diesem Bereich noch einen leichten Anstieg mit der Temperatur. Eine
Anpassung im Rahmen des Einstein-Modells, welche eine bzw. zwei Einstein-Moden
beru¨cksichtigt, ist als gestrichelte bzw. durchgezogene Linie dargestellt. Des Weiteren
ist jeweils eine Anpassung ohne Beru¨cksichtigung von Einstein-Moden als gepunktete
Linie dargestellt. Daten aus [Rot13].
das lokale Maximum modellieren. Die verwendeten Parameter sind in Tabelle 4.4
aufgelistet und entsprechen jenen aus [Rot13].
Des Weiteren zeigt Abbildung 4.6 die berechneten phononischen thermischen
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gilt. Der Einfluss einer weiteren Einstein-Mode wird hierbei durch die Summation
einer entsprechenden Relaxationsrate (vgl. Gleichung (2.56)) beru¨cksichtigt. Die er-
mittelten Ergebnisse sind als rote durchgezogene Linie abgebildet. Die genutzten
Parameter der Anpassung finden sich in Tabelle 4.4. Es zeigt sich, dass die Model-
le mit einer bzw. zwei Einstein-Moden nahezu a¨quivalente Temperaturverla¨ufe fu¨r
κph liefern. Um dies wu¨rdigen zu ko¨nnen, mu¨ssen zuna¨chst die Randbedingungen
erla¨utert werden. Es ist keineswegs so, dass durch die Beru¨cksichtigung einer weite-
ren Einstein-Mode dem Modell neue Freiheitsgrade hinzugefu¨gt wurden. Vielmehr
wurden Parameter aus den Anpassungen an die Messungen der spezifischen Wa¨rme
u¨bertragen und konstant gehalten. Neben den Einstein-Temperaturen ΘE,i wurde
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a [s3] b [s] c1 [K
−2 s−3] c2 [K−2 s−3] ΘE,1 ΘE,2 Λ
Anpassung: Eine Einstein-Mode
Au-BMG 2,2 · 10−41 9,2 · 10−14 1,9 · 1034 - 42 - 2,5
Zr-BMG1 8,0 · 10−41 2,0 · 10−15 3,5 · 1034 - 51 - 4,2
Anpassung: Zwei Einstein-Moden
Au-BMG 2,2 · 10−41 9,2 · 10−14 9,2 · 1032 1,48 · 1034 23 49 1,5
Zr-BMG1 5,0 · 10−42 2,0 · 10−15 5,1 · 1033 5,54 · 1034 35 79 2,5
Tabelle 4.4: Parameter zur Beschreibung des phononischen Anteils der thermischen
Leitfa¨higkeit κph im Einstein-Modell. Die Parameter fu¨r eine Anpassung mit Hilfe einer
einzelnen Einstein-Mode sind [Rot13] entnommen, wobei ein Tippfehler im Zahlenwert
des Parameters a sowie in der Einheit fu¨r ci korrigiert wurde. Im Modell zweier Einstein-
Moden wurden die Parameter c2 und ΘE,i gema¨ß den Anpassungen an die Daten der
spezifischen Wa¨rme fixiert. Details hierzu sind im Text erla¨utert.
auch das Verha¨ltnis nE,1/nE,2 festgehalten. Dahinter verbirgt sich die Annahme, dass
der Streuquerschnitt der Phononen fu¨r beide Einstein-Moden gleich groß ist und so-
mit einzig die Anzahl der vorhandenen Einstein-Moden relevant ist. Die Einstein-
Frequenz ωE,i ist wie u¨blich mit der Einstein-Temperatur gema¨ß ~ωE,i = kBΘE,i
verknu¨pft. Wa¨hrend im urspru¨nglichen Modell einer Einstein-Mode fu¨nf freie Para-
meter fu¨r die Anpassung zur Verfu¨gung standen (a, b, c, ΘE sowie Λ), konnte im
Modell zweier Einstein-Moden diese Zahl auf vier reduziert werden (a, b, c1 und Λ).
Wie erwa¨hnt wurden sowohl die Einstein-Temperaturen als auch c2 = c1 nE,2/nE,1
nicht angepasst.
Somit la¨sst sich zusammenfassend festhalten, dass der Modellierung sowohl der spe-
zifischen Wa¨rme als auch der thermischen Leitfa¨higkeit ein gemeinsames Modell
zu Grunde gelegt werden kann: Die Messungen ko¨nnen ada¨quat im Modell zweier
Einstein-Moden beschrieben werden. Deren Existenz kann durch die clusterartige
Grundstruktur im amorphen Material und die daraus resultierenden Fluktuationen
der Materialdichte auf kurz- und mittelreichweitiger Skala motiviert werden. Es zeigt
sich weiterhin, dass die Leitfa¨higkeit κph die Anzahl der Einstein-Moden nicht diskri-
minieren kann: In beiden Modellen werden bei entsprechender Wahl der Parameter
nahezu identische Temperaturverla¨ufe fu¨r κph vorhergesagt, welche die Daten sehr
gut beschreiben.
Mit [Zho06, Tia09] finden sich in der Literatur zwei weitere Beispiele fu¨r die kombi-
nierte Analyse von Messungen der spezifischen Wa¨rme und thermischen Leitfa¨higkeit
an metallischen Gla¨sern. In diesen Arbeiten wurde der Analyse jedoch eine einzel-
ne Einstein-Mode zu Grunde gelegt und folgerichtig ko¨nnen die Messungen nicht in
a¨hnlich u¨berzeugender und konsistenter Weise wie in der vorliegenden Arbeit model-
liert werden. Insbesondere wird nicht auf den Umstand eingegangen, dass die Model-
lierung der thermischen Leitfa¨higkeit insensitiv auf die Anzahl der Einstein-Moden
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ist. Es sei des Weiteren noch einmal darauf hingewiesen, dass die Modellierung der
spezifischen Wa¨rme durch zwei Einstein-Moden auch Messungen an weiteren me-
tallischen Gla¨sern ada¨quat beschreibt [Hou15a, Hou15b]. Neueste Untersuchungen
an Zr-basierten metallischen Gla¨sern motivieren gar die Verwendung von bis zu
fu¨nf Einstein-Moden, wobei deren Energie-Eigenwerte kBΘi mit dem Abstand ri
zum i-ten Nachbar korreliert werden ko¨nnen [Ahm17]. Weitere experimentelle und
theoretische Anstrengungen auf diesem Gebiet sind daher no¨tig, um die Natur des
Boson-Peaks detaillierter zu ergru¨nden.
4.2.4 Phononische freie Wegla¨nge
Aus den Messungen der thermischen Leitfa¨higkeit sowie der spezifischen Wa¨rme la¨sst
sich mit der mittleren freien Wegla¨nge lph eines Phonons eine weitere interessante
Gro¨ße extrahieren. Analog zur kinetischen Gastheorie ergibt sich in der dominanten





Da die Messwerte fu¨r Cph und κph bei unterschiedlichen Temperaturpunkten vor-
liegen, wurde der Verlauf der spezifischen Wa¨rme interpoliert und fu¨r Temperatur-
werte, bei denen Messwerte fu¨r κph vorliegen, ausgewertet. Die so ermittelten Werte
fu¨r die mittlere freie Wegla¨nge lph sind in Abbildung 4.6 fu¨r die beiden Gla¨ser Zr-
BMG1 (blau) und Au-BMG (orange) dargestellt. Des Weiteren sind Ergebnisse fu¨r
das metallische Glas Ni59,5Nb33,6Sn6,9 (Ni-BMG) dargestellt, welche auf die selbe
Weise gewonnen wurden [Zho06].






















Abbildung 4.7: Phononische mittle-
re freie Wegla¨nge lph fu¨r die beiden
untersuchten Proben Zr-BMG1 (blau)
und Au-BMG (orange) im normalleiten-
den Temperaturregime. Weiterhin sind
vero¨ffentlichte Messungen an dem metal-
lischen Glas Ni59,5Nb33,6Sn6,9 (Ni-BMG)
aus [Zho06] in lila dargestellt.
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Von tiefen Temperaturen kommend reduziert sich die freie Wegla¨nge zuna¨chst um
mehrere Gro¨ßenordnungen, bis sie ab etwa 70 K verflacht und einen nahezu konstan-
ten Plateauwert von etwa 1 nm annimmt. A¨hnliche Verla¨ufe sind auch fu¨r dielek-
trische Gla¨ser ermittelt worden [Orb93]. Das Einsetzen einer starken Da¨mpfung der
phononischen freien Wegla¨nge ist anscheinend mit der Anregbarkeit weicher Moden
korreliert. Die relevante Energieskala vergleicht sich mit den ermittelten Einstein-
Temperaturen. Empirisch beobachtet man weiterhin, dass die Da¨mpfung zuna¨chst
fu¨r das Au-BMG einsetzt und fu¨r Zr-BMG1 bzw. Ni-BMG bei etwas ho¨heren Tem-
peraturen einsetzt - diese Reihenfolge ergibt sich auch bei einer Sortierung der drei
Materialien nach dem Auftreten des Maximums des Boson-Peaks Tmax bzw. den
Einstein-Temperaturen ΘE,i [Zho06]. Dies besta¨tigt, dass die Einstein-Moden in al-
len drei untersuchten Gla¨sern als hocheffiziente Streuzentren dienen.
Im Bereich oberhalb von 70 K nimmt die mittlere freie Wegla¨nge einen temperatur-
unabha¨ngigen Wert von etwa 1 nm an. Dies entspricht der Gro¨ßenordnung, in der eine
mittelreichweitige Ordnung (MRO) in den Materialien (siehe auch Abbildung 2.3)
beobachtet werden kann. Offenbar fungieren die lokalen Cluster, die ursa¨chlich fu¨r
die MRO sind, bei ho¨heren Temperaturen als a¨ußerst effiziente Streuzentren: Durch
diese Rayleigh-artige Streuung, welche bereits in Abschnitt 4.2.3 bei der Interpretati-
on von Messungen der thermischen Leitfa¨higkeit angesprochen wurde, reduziert sich
die freie Wegla¨nge bei ho¨heren Temperaturen auf etwa 1 nm. In diesem Limes ko¨nnen
sich gema¨ß dem Ioffe-Regel-Kriterium Phononen mit einer Wellenla¨nge λ . 2pi lph
nicht ausbreiten [Iof60]. Vielmehr fu¨hren Interferenz-Effekte zu einer Lokalisierung
der Phononen mit ho¨heren Energien, sodass sich eine sogenannte Mobilita¨tskante aus-
bildet [Ell92]. Fu¨r Temperaturen oberhalb der Einstein-Temperaturen ΘE,2 sind lang-
reichweitige phononische Anregungen1 offenbar ga¨nzlich unterdru¨ckt, sodass sich die
thermische Leitfa¨higkeit in diesem Regime nicht mehr mittels thermischer Phononen
modellieren la¨sst. Vielmehr kann die beobachtete lineare Temperaturabha¨ngigkeit
der thermischen Leitfa¨higkeit κph durch einen diffusen Hopping-Prozess stark lokali-
sierter Moden beschrieben werden [Orb93, Kuo06, Rot13].
4.3 Analyse und Interpretation unterhalb der
Sprungtemperatur TC
In diesem Abschnitt werden die Proben im Hinblick auf ihre Eigenschaften in der
supraleitenden Phase charakterisiert. Maßgeblich fu¨r den Vergleich sind die Vorher-
sagen der BCS-Theorie, welche in Abschnitt 2.2.3 detailliert eingefu¨hrt wurden. Des
Weiteren wird ein Vergleich mit weiteren BCS-artigen Supraleitern vorgenommen.
1Hiermit sind Phononen gemeint, welche eine definierte Dispersionsrelation besitzen und durch
den Festko¨rper propagieren ko¨nnen.
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4.3.1 Sprungtemperatur
Die kritische Temperatur TC eines Materials la¨sst sich aus Messungen der spe-
zifischen Wa¨rme im Rahmen der Relaxationsmethode extrahieren. Exemplarisch
ist hierfu¨r in Abbildung 4.8 der Temperaturverlauf wa¨hrend der Applikation ei-
nes Heizpulses fu¨r eine Probe aus Zr-BMG1 dargestellt. Bei einer Temperatur
T = TBad + ∆T ≈ 1090 mK ist bei konstanter Heizleistung ein Knick im zeitlichen
Temperaturverlauf sowohl in der Heizphase als auch wa¨hrend der anschließenden
Relaxation zu erkennen und durch Pfeile in der Abbildung entsprechend hervorgeho-
ben. Diese abrupte A¨nderung der Temperaturanstiegsrate wa¨hrend der Erwa¨rmung
der Probe wird durch den U¨bertritt aus der supraleitenden in die normalleitenden
Phase hervorgerufen. Oberhalb der Sprungtemperatur TC verringert sich gema¨ß der
BCS-Theorie die elektronische spezifische Wa¨rme sprunghaft. Dies fu¨hrt bei gleich-
bleibender Heizleistung zu einem steileren Verlauf des Temperaturanstiegs. Umge-
kehrt gelten diese Argumente a¨quivalent in der Relaxationsphase beim U¨bertritt in
die supraleitende Phase.































Abbildung 4.8: Temperaturverlauf bei
Applikation eines Heizpuls fu¨r eine Probe
aus Zr-BMG1. Das Durchlaufen des su-
praleitenden Phasenu¨bergangs bei TC ist
durch einen Knick in der Steigung des
Temperaturverlaufs sowohl in der Heiz-
als auch der Relaxationsphase ersicht-
lich.
Fu¨r Zr-BMG1 stimmt die Sprungtemperatur TC = 1090 mK sehr gut mit einer un-
abha¨ngigen Bestimmung der kritischen Temperatur T χC = 1085 mK aus Messun-
gen der magnetischen Suszeptibilita¨t u¨berein (vgl. Tabelle 3.4). Ein analoges Vor-
gehen bei der Auswertung von Pulsen fu¨r die weiteren untersuchten Proben ergibt
TC = 899 mK fu¨r Zr-BMG2 und TC = 663 mK fu¨r Au-BMG. Auch hier ist die
U¨bereinstimmung mit T χC = 900 mK (Zr-BMG2) bzw. T
χ
C = 663 mK (Au-BMG)
hervorragend. Die Werte sind in Tabelle 4.5 zusammengefasst. Fu¨r Zr-BMG2 lie-
gen Messungen der Schallgeschwindigkeitsa¨nderung ∆v vor, welche ebenfalls bei ei-
ner kritischen Temperatur von T∆vC = 900 mK eine Anomalie aufweisen [Hem15].
Fu¨r Zr-BMG1 und Au-BMG ergibt sich im Rahmen von Messungen der thermi-
schen Leitfa¨higkeit ein Wert von T κC = 990 mK (Zr-BMG1) bzw. T
κ
C = 620 mK
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(Au-BMG) [Rot13]. Die deutliche Diskrepanz von 9 % (Zr-BMG1) bzw. 7 % (Au-
BMG) ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Abweichungen in der Temperaturka-
libration zuru¨ckzufu¨hren - Messungen der thermischen Leitfa¨higkeit wurden in ei-
nem anderen Kryostaten durchgefu¨hrt. In [Rot13] wird des Weiteren die Mo¨glichkeit
der Oberfla¨chensupraleitung als Ursache fu¨r die unterschiedlichen Werte von T κC
und T χC diskutiert. In diesem Fall wa¨re nur eine du¨nne Schicht an der Probenober-
fla¨che supraleitend, wa¨hrend das Probeninnere erst bei etwas tieferen Temperaturen
den Phasenu¨bergang durchla¨uft [Gin64]. Entsprechende Beobachtungen in verschie-
denen Metallen sind in der Literatur beschrieben [Hop74, McE67]. Die sehr gute
U¨bereinstimmung von T χc als oberfla¨chensensitive Messgro¨ße mit TC ermittelt an
Hand von Messungen der spezifischen Wa¨rme (Volumen-sensitiv) schließt ein solches
Szenario fu¨r die hiesigen Proben jedoch aus.
4.3.2 Spezifische Wa¨rme in der supraleitenden Phase
Unterhalb der Sprungtemperatur TC weisen die untersuchten Proben einen
na¨herungsweise exponentiellen Verlauf der spezifischen Wa¨rme auf. Um dies na¨her
zu beleuchten ist in Abbildung 4.9 der Verlauf der reduzierten spezifischen Wa¨rme
Cel/(γel TC) gegen die inverse Temperatur TC/T in halblogarithmischer Darstellung
aufgetragen. Es wurde dabei angenommen, dass der phononische Beitrag der spezifi-
schen Wa¨rme unterhalb von TC durch einen kubischen Term gema¨ß dem Debye-
Modell beschreibbar ist und entsprechend subtrahiert. Die verwendeten Debye-
Temperaturen sind in Tabelle 4.1 aufgefu¨hrt. Weiterhin wurde ein linearer Bei-
trag γSTM T , welcher sich aus dem Standardtunnelmodell ergibt, subtrahiert. Dies
geschieht im Vorgriff auf Abschnitt 4.4. Aus Abbildung 4.9 ergibt sich in der
gewa¨hlten Darstellung ein universelles Verhalten fu¨r die drei untersuchten Gla¨ser,
wie es im Rahmen der BCS-Theorie vorhergesagt wird: Zuna¨chst ist ein deutlicher
Sprung ∆CBCS in der spezifischen Wa¨rme fu¨r TC/T = 1 von Cel,n/(γel TC) = 1 auf
Cel,s/(γel TC) ≈ 2,43 erkennbar, wie es im Rahmen der BCS-Theorie vorhergesagt
wird. Dieser Sprung ist, soweit dies aus dem zeitlichem Verlauf der aufgezeichneten
Pulse hervorgeht, diskret. Die Breite des Sprungs, welche aus dem Temperaturver-
lauf der spezifischen Wa¨rme scheinbar hervorgeht, ist messtechnisch bedingt: Durch
den endlichen Temperaturhub ∆T ergibt sich im Rahmen der durchgefu¨hrten An-
passungen im Bereich des Phasenu¨bergangs eine gemittelte spezifische Wa¨rme. Der
angepasste Temperaturverlauf, welcher in Abbildung 4.8 in rot dargestellt ist, mittelt
den zeitlichen Temperaturverlauf sowohl im supraleitenden als auch normalleitenden
Regime, sodass sich eine u¨ber die beiden Phasen gemittelte spezifische Wa¨rme ergibt.
Eine Analyse der Messdaten im Bereich um TC ergibt Sprungho¨hen ∆CBCS/(γel TC)
von 1,49 (Zr-BMG1), 1,36 (Zr-BMG2) und 1,35 (Au-BMG). Die Abweichung zur
BCS-Theorie betra¨gt weniger als 6 %. Typische experimentell ermittelte Werte fu¨r
einfache Metalle liegen im Bereich zwischen 1,3 und 2 [Ens00b]. Fu¨r amorphes
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Abbildung 4.9: Reduzierte spezifische
Wa¨rme Cel/(γel TC) aufgetragen gegen
die reduzierte inverse Temperatur TC/T
fu¨r die drei untersuchten Gla¨ser Zr-
BMG1 (blau), Zr-BMG2 (gru¨n) und
Au-BMG (orange). Im supraleitenden
Regime (TC/T > 1) sind Anpassun-
gen gema¨ß der BCS-Theorie (rot) und
GLAG-Theorie (schwarz) dargestellt.
Die Unterabbildung stellt die selben Er-
gebnisse im Bereich 0.9 < TC/T < 2.1
dar.
Zr70Pd30 wurde ein Wert von 1,61 ermittelt [Gra77]. Die absoluten Sprungho¨hen
∆CBCS(TC) sind gemeinsam mit weiteren Parametern in Tabelle 4.5 aufgefu¨hrt.
Im folgenden soll der Verlauf der spezifischen Wa¨rme fu¨r TC/T > 1 ero¨rtert werden.
Alle untersuchten Gla¨ser weisen in der halb-logarithmischen Darstellung zuna¨chst
einen anna¨hernd linearen Abfall in Cel/(γel TC) auf, welcher auf ein exponentielles
Abfallen der spezifischen Wa¨rme schließen la¨sst. Tatsa¨chlich lassen sich im Bereich
um TC/T & 1 minimale Abweichungen von diesem Verlauf feststellen. Diese ko¨nnen
auf die temperaturabha¨ngige A¨nderung der Energielu¨cke zuru¨ckgefu¨hrt werden, wel-
che in Abbildung 2.9 dargestellt ist. Gemeinsam mit der ho¨heren thermischen Ener-
gie, die zur Verfu¨gung steht, ko¨nnen in diesem Regime viele Quasiteilchen angeregt
werden. Eine Anpassung im Rahmen der vorgestellten GLAG-Theorie gema¨ß Glei-
chung (2.24) mit a = 0,53 und b = 2,13 ergibt eine sehr gute U¨bereinstimmung
mit den experimentellen Werten in diesem Temperaturregime. Die Anpassung ist in
Abbildung 4.9 durch eine schwarze Linie dargestellt.
Parameter Zr-BMG1 Zr-BMG2 Au-BMG BCS-Theorie
TC [mK] 1090 899 663 -
∆CBCS [mJ/(mol K)] 6,50 4,51 0,72 -
∆CBCS/(γel TC) 1,49 1,36 1,36 1,43
∆s,0/(kB TC) 1,857 1,857 1,857 1,764
Tabelle 4.5: Aus den Messungen der spezifische Wa¨rme ergeben sich die in der Tabelle
aufgefu¨hrten Werte fu¨r die Sprungtemperatur TC und die Sprungho¨he ∆CBCS beim
durchlaufen des supraleitenden Phasenu¨bergangs. Fu¨r die Gro¨ßen ∆CBCS/(γel TC) und
∆s,0/(kB TC) ermo¨glicht die vorgenommene Bestimmung der spezifischen Wa¨rme im
supraleitenden Regime einen Vergleich mit Vorhersagen im Rahmen der BCS-Theorie.
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Fu¨r TC/T > 2 la¨sst sich der Temperaturverlauf der elektronischen spezifischen
Wa¨rme im Rahmen der BCS-Theorie gema¨ß Gleichung (2.18) beschreiben. Die ent-
sprechende Kurve ist in Abbildung 4.9 in rot dargestellt und beschreibt die Messdaten
im exponentiellen Bereich ada¨quat. Aus dieser Anpassung la¨sst sich die Energielu¨cke
∆s,0 = 1,857 kBTC bestimmen. Auch dieser Wert stimmt gut mit Vorhersagen der
BCS-Theorie (1,764 kBTC) u¨berein.
Ha¨ufig finden sich in der Literatur, abweichend von der hier genutzten Glei-
chung (2.18), Anpassungen gema¨ß der vereinfachten Form
Cel,s
(γel TC)
= a exp (−b TC/T ) , (4.7)
welche der Vero¨ffentlichung von Bardeen et al. zu entnehmen ist [Bar57b]. Eine An-
passung gema¨ß dieser Funktion ergibt fu¨r die hier untersuchten Materialien a = 8,641
(Zr-BMG1), 8,54 (Zr-BMG2) bzw. 9,417 (Au-BMG) und b = 1,45. Diese Werte sollen
an dieser Stelle aus Gru¨nden der Vergleichbarkeit nicht unerwa¨hnt bleiben. Es sei
jedoch darauf hingewiesen, dass aus dieser Anpassung im Allgemeinen ein Wert fu¨r
b ermittelt wird, der mit einem niedrigeren Verha¨ltnis ∆s,0/(kB TC) assoziiert wird.
Aus diesem Grund wurde die hiesige Auswertung mit Hilfe von Gleichung (2.18)
durchgefu¨hrt. Diese fu¨hrt zwar zu Abweichungen im Bereich TC/T < 2 von experi-
mentellen Daten, ergibt aber ada¨quate Zahlenwerte fu¨r ∆s,0/(kB TC).
Alle drei untersuchten Gla¨ser zeigen im Bereich unterhalb von etwa 200 mK ein
Abweichen vom exponentiellen Verlauf der spezifischen Wa¨rme. In der gewa¨hlten
Darstellung wird dies auf Grund der unterschiedlichen Sprungtemperaturen fu¨r Au-
BMG besonders fru¨h deutlich, wa¨hrend Zr-BMG1 bis hin zu TC/T ≈ 6 mit der
Vorhersage des BCS-Modells im Einklang steht. Ursa¨chlich fu¨r diese Abweichung
ist ein zusa¨tzlicher, bisher nicht beru¨cksichtigter Beitrag zur spezifischen Wa¨rme in
Form einer Schottky-Anomalie, welcher im folgenden Abschnitt 4.4 na¨her behandelt
wird.
Es la¨sst sich zusammenfassend sagen, dass die gemessene spezifische Wa¨rme der un-
tersuchten Gla¨ser hervorragend mit Vorhersagen der BCS-Theorie u¨bereinstimmen.
Sowohl der Sprung in der spezifischen Wa¨rme fu¨r T = TC als auch der folgende
exponentielle Abfall ko¨nnen im Einklang mit dem Modell ada¨quat beschrieben wer-
den. Der extrahierte Wert ∆s,0 = 1,857 kBTC entspricht dabei dem eines sogenannten
schwach-koppelnden Supraleiters. Im Einklang mit der amorphen Struktur darf so-
mit in allen untersuchten Proben von Cooper-Paaren mit einer s-Wellensymmetrie
ausgegangen werden, welche durch eine schwache phononische Kopplung wechsel-
wirken. Eine schwache Kopplung wurde auf Grundlage von magnetfeldabha¨ngigen
Messungen auch in weiteren Zr-basierten Gla¨sern nachgewiesen [Li05].
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4.4 Spezifische Wa¨rme im Tunnelsystem-dominierten
Temperaturregime
Wie schon zu Beginn des Kapitels beschrieben reduziert sich der Beitrag von BCS-
artigen Quasiteilchen unterhalb von TC signifikant, sodass ab etwa 150 mK der Bei-
trag der Tunnelsysteme die spezifische Wa¨rme dominiert. Obgleich gema¨ß dem Stan-
dardtunnelmodell ein linearer Beitrag in der spezifischen Wa¨rme erwartbar ist, be-
obachtet man in den untersuchten Proben bei tiefen Temperaturen einen etwa kon-
stanten bzw. mit fallender Temperatur ansteigenden Verlauf der spezifische Wa¨rme.
Dies la¨sst sich mit der Existenz einer Schottky-Anomalie erkla¨ren, welche im hiesigen
Kapitel gemeinsam mit Vorhersagen des Standardtunnelmodells fu¨r die spezifische
Wa¨rme diskutiert werden soll. Mit Blick auf den Beitrag der Tunnelsysteme wird
in Abschnitt 4.4.1 auch die Zeitabha¨ngigkeit der gemessenen spezifischen Wa¨rme
betrachtet, fu¨r die das Standardtunnelmodell einen logarithmischen Anstieg vorher-
sagt.
Dieser Absatz soll dem Leser zuna¨chst einen U¨berblick verschaffen. Anschließend
folgt eine detaillierte Diskussion der einzelnen Aspekte. Der Verlauf der spezifischen
Wa¨rme unterhalb von 300 mK ist in Abbildung 4.10 fu¨r die drei untersuchten Gla¨ser
dargestellt. Von hohen Temperaturen kommend fa¨llt die spezifische Wa¨rme zuna¨chst
steil ab, was dem Aussterben von Quasiteilchen geschuldet ist. Die entsprechende An-
passung gema¨ß Gleichung (2.18) wurde im vorherigen Abschnitt diskutiert und ist je-
weils als strich-punktierte Linie dargestellt. Der weitere Temperaturverlauf verflacht
ab etwa 150 mK, was durch den linearen Beitrag der Tunnelsysteme erkla¨rbar ist. Der
entsprechende Beitrag CSTM(T ) = γSTM T ist durch die gestrichelte Linie dargestellt.
Fu¨r Zr-BMG2 und Au-BMG sind diese Beitra¨ge zur Beschreibung der beobachteten
Messwerte nicht ausreichend. Vielmehr beobachtet man einen nahezu konstanten
Verlauf (Zr-BMG2) bzw. sogar einen Anstieg in der spezifischen Wa¨rme (Au-BMG)
unterhalb von etwa 100 mK. Die Messungen ko¨nnen durch eine Schottky-Anomalie
plausibel erkla¨rt werden, deren Beitrag als gepunktete Linie in Abbildung 4.10 dar-
gestellt ist. Eine Summation aller genannten Beitra¨ge sowie die Beru¨cksichtigung
eines (vernachla¨ssigbar kleinen) kubischen Terms Cph ∝ (T/ΘD)3 durch phononi-
sche Beitra¨ge ergibt den als durchgezogene schwarze Linie gekennzeichneten Verlauf.
Dieser beschreibt die Messwerte hervorragend. In den folgenden Abschnitten werden
relevante Aspekte na¨her erla¨utert und insbesondere die Existenz einer zusa¨tzlichen
Schottky-Anomalie motiviert.
Zuna¨chst soll an dieser Stelle jedoch noch auf den Umstand eingegangen werden,
dass die Messkurven fu¨r die drei untersuchten Proben bei unterschiedlichen Tempe-
raturen enden. Ursa¨chlich hierfu¨r ist die sehr kleine zu messende Wa¨rmekapazita¨t C
der Proben im Vergleich zur Addenda. So betra¨gt das Verha¨ltnis C (T )/CAdd(T ) bei
T = 100 mK fu¨r Zr-BMG1 nur 0,7 – ein a¨hnlich niedriger Wert ergibt sich auch fu¨r
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Abbildung 4.10: Spezifische Wa¨rme der beiden Zr-BMGs (links) bzw. des Au-BMGs
(rechts) bei Temperaturen unterhalb von 300 mK: Neben dem Beitrag von Quasiteil-
chen (strich-punktierte Linie) sind auch Beitra¨ge gema¨ß des Standardtunnelmodells
(gestrichelte Linie) sowie eine zusa¨tzliche Schottky-Anomalie (gepunktete Linie) dar-
gestellt. Die durchgezogene schwarze Linie entspricht der Summation aller genannten
Beitra¨ge inklusive eines (vernachla¨ssigbar kleinen) phononischen Beitrags.
Au-BMG (1,0). Dahingegen weist Zr-BMG2 ein Verha¨ltnis von 7,0 auf. Die Werte er-
geben sich als Kombination aus der tatsa¨chlichen spezifischen Wa¨rme des Materials
sowie den Gewichten der verwendeten Proben, welche im Anhang A.3 dokumentiert
sind. Aus diesem Grund ko¨nnten die Ergebnisse fu¨r Zr-BMG1 und Au-BMG mit
einem relativ großen systematischen Fehler behaftet sein, der auf bis zu 20 % bei
tiefsten Temperaturen abgescha¨tzt wird. Abweichungen in der Addenda oder der
Wa¨rmekapazita¨t des Vakuumfetts tragen in diesem Temperaturbereich signifikant
zur Unsicherheit bei. Diese Limitierung ist ein generelles Problem fu¨r Messungen
einer kleinen spezifischen Wa¨rme bei tiefen Temperaturen, welche im Rahmen dieser
Arbeit mit der Entwicklung eines neuartigen Aufbaus zur Messung der spezifischen
Wa¨rme gelo¨st werden soll. Messungen an den untersuchten Proben mit diesem Auf-
bau, der in Kapitel 5 vorgestellt wird, stehen derzeit noch aus, sollen aber in naher
Zukunft zur Verifikation der hier vorgestellten Ergebnisse durchgefu¨hrt werden.
4.4.1 Tunnelsysteme
Der Beitrag der Tunnelsysteme zur spezifischen Wa¨rme variiert innerhalb der unter-
suchten Materialien um etwa eine Gro¨ßenordnung. Fu¨r Zr-BMG1 ergibt sich aus den
in Abbildung 4.10 dargestellten Anpassungen ein Wert von γSTM = 12 µJ/(mol K2),
die Werte fu¨r Au-BMG (31µJ/(mol K2)) und Zr-BMG2 (92µJ/(mol K2)) liegend
einen Faktor 2,5 bzw. 7,6 daru¨ber. Folglich ergibt sich gema¨ß Gleichung (2.52) eine
ho¨here Tunnelsystemdichte D0 = 6γSTM/(pi
2k2B). Die Tunnelsystemdichte kann in
metallischen Gla¨sern durch diverse Faktoren beeinflusst werden. Ein großer Einfluss
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geht beispielsweise von der Abku¨hlrate bei der Glasproduktion aus. Genaue Werte
fu¨r die Ku¨hlraten der untersuchten Gla¨ser, welche aus unterschiedlichen Bezugsquel-
len stammen, liegen nicht vor. Des Weiteren beeinflusst auch die Komposition des
Glases bzw. kleinere A¨nderungen der selbigen die Struktur des Glases maßgeblich
[Vog92, Ino95a, Ino00]. Im direkten Vergleich der beiden Zr-basierten Gla¨ser fa¨llt
insbesondere die Beimischung von Titan in Zr-BMG1 auf. Es ist bekannt, dass Ti-Zr-
Systeme zur Bildung einer kristallinen kubisch raumzentrierten Mikrophase neigen,
was die Glasbildungsfa¨higkeit und somit den Grad der Verglasung beeinflussen kann
[Hay00, Hof08].
Die Tunnelsystemdichte der in dieser Arbeit untersuchten Gla¨ser ist in Tabelle 4.6
aufgelistet. Ein Vergleich mit Werten fu¨r amorphes Zr70Pd30 und Zr70Cu30, welche
ebenfalls gelistet sind, zeigt, dass die beobachtete Tunnelsystemdichte einen typi-
schen Wert annimmt. Des Weiteren fu¨hrt die Tabelle Werte fu¨r Suprasil I sowie
PMMA als typische Vertreter dielektrischer Gla¨ser auf. Auch hier zeigt sich, dass die
Tunnelsystemdichte unabha¨ngig von der Materialklasse in der selben Gro¨ßenordnung
liegt.
Material γSTM [µJ/(mol K2)] D0 [J
−1 mol−1] Quelle
Zr-BMG1 12 3,83 · 1040
Zr-BMG2 92 2,94 · 1041
Au-BMG 31 9,90 · 1040
a-Zr70Cu30 61 1,95 · 1041 [Sch81a]
a-Zr70Pd30 102 3,24 · 1041 [Gra77]
Suprasil I (a-SiO2) 28,7 9,16 · 1040 [Str99]
PMMA (a-C5H8O2) 20,0 6,39 · 1040 [Nit95]
Tabelle 4.6: Linearer Beitrag γSTM und Tunnelsystemdichte D0 fu¨r die drei im Rah-
men dieser Arbeit untersuchten Gla¨ser sowie weiterer ausgewa¨hlter Modellgla¨ser. Aus
Gru¨nden der Vergleichbarkeit ist D0 jeweils auf die atomare Molmasse bezogen.
Zeitabha¨ngige spezifische Wa¨rme
Neben dem linearen Beitrag in der Temperaturabha¨ngigkeit der spezifischen Wa¨rme
zeigt sich der Einfluss der Tunnelsysteme auch in der zeitabha¨ngigen spezifischen
Wa¨rme. Die Grundlagen hierfu¨r wurden in Abschnitt 2.2.4 diskutiert. Der im Rah-
men dieser Arbeit genutzte Aufbau ist nicht fu¨r die Messung der zeitabha¨ngigen
spezifischen Wa¨rme optimiert, sodass eine Messung nur in einem relativ schmalen
Zeitfenster mo¨glich ist. Hierfu¨r variiert man die relative Pulsla¨nge tP/τ1 zwischen
50 – 400 % bei konstanter Temperatur, was mit einer entsprechenden A¨nderung der
Beobachtungszeit texp gleichzusetzen ist. Aus der Steigung der ermittelten Messwerte
C(T, t) la¨sst sich die zeitabha¨ngige Komponente der spezifischen Wa¨rme extrahieren.
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Dieses Verfahren wurde bereits an anderer Stelle (vgl. Abbildung 3.19) am Beispiel
von Silber dargestellt. Wiederholt man dieses Vorgehen fu¨r verschiedene Temperatu-
ren, ergibt sich der in Abbildung 4.11 dargestellte Verlauf, der den aus der Steigung
extrahierten Wert C(2 τ1)/C(τ1)− 1 fu¨r verschiedene Temperaturen abbildet.




















Silber Abbildung 4.11: Relative A¨nderung in
der spezifische Wa¨rme C(2τ1)/C(τ1)− 1
bei verschiedenen Temperaturen. Neben
Daten fu¨r die beiden metallischen Gla¨ser
Zr-BMG1 (blaue Punkte) und Au-BMG
(orangene offene Kreise) sind auch Re-
ferenzwerte fu¨r eine kristalline Silber-
probe (lila Dreiecke) dargestellt. Der
Einfluss von Tunnelsystemen und deren
zeitabha¨ngige Komponente macht sich
bei tiefen Temperaturen bemerkbar.
Es ist ersichtlich, dass die Silberprobe, welche als anna¨hernd tunnelsystemfreie Re-
ferenz zu betrachteten ist, einen leicht negativen Gradienten aufweist, dessen Ur-
sache bereits in Abschnitt 3.2.2 diskutiert wurde. Oberhalb von etwa 200 mK er-
gibt sich ein a¨hnliches Bild fu¨r Zr-BMG1 und Au-BMG. In diesem Temperatur-
regime ist – wie aus Abbildung 4.10 ersichtlich – der Beitrag der Tunnelsysteme
vernachla¨ssigbar klein und somit wird im Einklang mit den beobachteten Resultaten
eine zeitunabha¨ngige spezifische Wa¨rme erwartet. Es sei an dieser Stelle angemerkt,
dass die u¨brigen Beitra¨ge zur spezifischen Wa¨rme auf der beobachteten Zeitskala in
der Gro¨ßenordnung von texp ≈ 10 s keine zeitabha¨ngige Komponente in der spezifi-
schen Wa¨rme erwarten lassen. Unterhalb von 200 mK tragen Tunnelsysteme relativ
betrachtet mehr und mehr zur gesamten spezifischen Wa¨rme bei, sodass sich deren
zeitabha¨ngige Komponente in den beobachteten Werten manifestiert. Bei 100 mK
liegt der Einfluss im Bereich von 5 %. Aus den in Abbildung 2.18 dargestellten Mo-
dellrechnungen der zeitabha¨ngigen spezifischen Wa¨rme von Tunnelsystemen ergeben
sich Werte im Bereich von 4 % fu¨r den Anstieg der spezifischen Wa¨rme CSTM bei
einer Verdoppelung der Beobachtungszeit von 10 s auf 20 s. Der Temperaturverlauf
der zeitabha¨ngigen Komponente der spezifischen Wa¨rme steht somit im mit dem
Messaufbau zuga¨nglichen Messbereich in qualitativen und quantitativem Einklang
mit dem Standardtunnelmodell.
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4.4.2 Schottky-Anomalie
Wie aus Abbildung 4.10 ersichtlich wird, la¨sst sich die beobachtete spezifische
Wa¨rme fu¨r Zr-BMG2 und Au-BMG bei tiefsten Temperaturen sehr gut durch
die Beru¨cksichtigung einer Schottky-Anomalie beschreiben. Fu¨r Zr-BMG1 liegen
fu¨r Temperaturen unterhalb von 100 mK keine Messwerte vor, sodass dieses Glas










angenommen. Dabei bezeichnet NS den auf die Stoffmenge bezogenen Anteil an Ato-
men, die zur beobachteten Amplitude der Schottky-Anomalie beitragen, und TS die
Schottky-Temperatur, welche gema¨ß E = kBTS mit der Energieaufspaltung des Sys-
tems verknu¨pft ist. Mangels na¨herer Informationen u¨ber das der Schottky-Anomalie
zu Grunde liegende Energieniveauschema sowie deren Entartungsgrade wird der Ein-
fachheit halber von einem entartungsfreien Zwei-Niveau-System ausgegangen. Aus
der Anpassung an die Messdaten ermittelt man TS = 90 mK und NS = 2,9 ppm. Der
Beitrag der Schottky-Anomalie ist in Abbildung 4.10 als punktierte Linie dargestellt.
Hiermit ergibt sich eine hervorragende U¨bereinstimmung der Gesamtanpassung mit
den Daten. Ein a¨hnliches Bild ergibt sich fu¨r Au-BMG. Hier zeigt die spezifische
Wa¨rme im Bereich unterhalb von 100 mK einen Anstieg der spezifischen Wa¨rme.
Da das Schottky-bedingte Maximum nicht bestimmt werden konnte, sind die Para-
meter NS und TS stark korreliert. Daher wurde der Wert TS = 90 mK festgehalten
und nur NS variiert. Eine U¨bersicht der ermittelten Parameter der Anpassung ist in
Tabelle 4.7 dargestellt.
Material TS NS
Zr-BMG2 90 mK 2,9 ppm
Au-BMG 90 mK 4,0 ppm
Tabelle 4.7: Parameter der angepassten Schottky-
Anomalie: Schottky-Temperatur TS sowie der auf
die Atomzahl bezogene Anteil NS von Schottky-
Systemen.
Bei den vorgestellten Messungen handelt es sich nach Wissen des Autors um die
ersten publizierten Messdaten der spezifischen Wa¨rme eines metallischen Glases un-
terhalb von 100 mK u¨berhaupt. Die vorgefundene Schottky-Anomalie soll daher ent-
sprechend ausfu¨hrlich motiviert und mit weiteren Messgro¨ßen verglichen werden.
Ursprung der Schottky-Anomalie Die vergleichsweise geringe Schottky-
Temperatur TS la¨sst auf eine Beteiligung von Energieniveaus der Atomkerne schließen
– elektronische Anregungen liegen in der Regel bei deutlich ho¨heren Temperaturen
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[Dem16]. Diese Hypothese soll im folgenden anhand weiterer bekannter Messungen
untermauert werden.
Die Hyperfeinaufspaltung der Atomkerne kann durch die Wechselwirkung von Bahn-
bzw. Leitungselektronen mit dem magnetischen Dipolmoment des Kerns oder aber
durch einen elektrischen Feldgradienten am Ort des Kerns hervorgerufen werden
[Ens00b]. Fu¨r letzteres ist ein elektrisches Quadrupolmoment des Kerns notwendig.
Die magnetische Wechselwirkung ist auf Grund der sehr kleinen magnetischen Kern-
momente im Allgemeinen nur fu¨r Elemente mit hohen Magnetfeldern am Ort des
Kerns relevant, welche beispielsweise durch die Bewegung von 4f-Elektronen gene-
riert werden. Die Bestandteile der untersuchten BMGs lassen einen solchen Beitrag
nicht erwarten (vgl. Tabelle 4.2), sodass an dieser Stelle nur die Wechselwirkung
des elektrischen Quadrupolmoments mit einem Feldgradienten beru¨cksichtigt wird.
In Anhang A.2 sind die Quadrupolmomente verschiedener stabiler Isotope, insbe-
sondere die der Komponenten der untersuchten Gla¨ser, aufgefu¨hrt. Es zeigt sich,
dass relevante Isotope in allen untersuchten Glasproben vorhanden sind. Beispiel-
haft seien die beiden Kupfer-Isotope 63Cu und 65Cu mit Quadrupolmomenten von
etwa Q = 0,2 b oder 197Au mit Q = 0,55 b erwa¨hnt. Diese Isotope repra¨sentieren
jeweils 100 % der natu¨rlichen Ha¨ufigkeit des Elements.
Die Existenz eines Feldgradienten fu¨hrt in diesen Fa¨llen zu einer Aufspaltung der
Energieniveaus der Atomkerne. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die
ermittelte Dichte von Schottky-Systemen im Bereich einiger ppm keineswegs alle
vorhandenen Atome mit Kernquadrupolmoment repra¨sentiert. Gleichzeitig liegt die
Anzahl der Tunnelsysteme NSTM unterhalb von 1 K auch in dieser Gro¨ßenordnung.
Sie la¨sst sich aus der Tunnelsystemdichte D0 gema¨ß
NSTM = D0 (1 K kB)/NA (4.9)
berechnen, wobei NA die Avogadro-Konstante symbolisiert. Es ergibt sich NSTM =
6,7 ppm (Zr-BMG2) bzw. 2,3 ppm (Au-BMG). Es la¨sst sich daher vermuten, dass nur
Kern-Energieniveaus in der Umgebung von Tunnelsystemen angeregt werden. Ob nur
diese eine entsprechende Energieaufspaltung aufweisen oder die u¨brigen Kerne auf
den experimentellen Zeitskalen nicht anregbar sind, la¨sst sich anhand der Messun-
gen nicht diskriminieren. Es ist jedoch ein interessanter Aspekt, dass die Wechsel-
wirkung mit Tunnelsystemen anscheinend eine Voraussetzung fu¨r die Anregbarkeit
der Hyperfeinaufspaltung darstellt. Dieses Zusammenspiel ko¨nnte durch die Existenz
hoher Feldgradienten in der Umgebung von Tunnelsystemen verursacht werden. Die-
se werden beno¨tigt, um eine entsprechend hohe Energieaufspaltung E = TS/kB bei
vergleichsweise kleinen Quadrupolmomenten Q < 1 b der involvierten Elemente zu
erkla¨ren2. In theoretischen Berechnungen konnte des weiteren gezeigt werden, dass
2Fu¨r eine quantitative Analyse mu¨sste auch die Anzahl der Niveaus, welche vom Spin I abha¨ngt,
beru¨cksichtigt werden.
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die Schottky-Aufspaltung deutlich erho¨ht ist, wenn mehrere Quadrupolmomente an
ein Tunnelsystem koppeln [Bur06]. Es sei an dieser Stelle jedoch auch darauf hinge-
wiesen, dass die gleiche Gro¨ßenordnung der Dichte von Schottky-Systemen NS sowie
der Tunnelsystemdichte NSTM auch rein zufa¨lliger Natur sein ko¨nnte.
Einfluss der Schottky-Anomalie auf die thermische Leitfa¨higkeit Um die
Pra¨senz der Schottky-Systeme zu untermauern, soll an dieser Stelle auch der Verlauf
der thermischen Leitfa¨higkeit κph betrachtet werden, welcher fu¨r Zr-BMG1 und Au-
BMG vorliegt. Entsprechende Messdaten sind in Abbildung 4.12 dargestellt und der




























keit der thermischen Leitfa¨higkeit von
Zr-BMG1 und Au-BMG im Bereich
tiefer Temperaturen. Der U¨bergang in
die supraleitende Phase ist durch ein lo-
kales Minimum gekennzeichnet. Unter-
halb von T < TC/2 dominiert die phono-
nische Streuung an Tunnelsystemen den
anna¨hernd quadratischen Verlauf κph ∝
T 2+δ. Nach [Rot13].
Von hohen Temperaturen kommend ist zuna¨chst ein lokales Minimum verursacht
durch den supraleitenden Phasenu¨bergang zu erkennen. Unterhalb von TC/2 la¨sst
sich die thermische Leitfa¨higkeit fu¨r beide Gla¨ser anna¨hernd mit einem quadrati-
schen Verlauf beschreiben, wie er im Rahmen des Standardtunnelmodells erwartet
wird. Fu¨r Zr-BMG1 beobachtet man im Temperaturbereich zwischen 45 mK und
150 mK eine deutliche Absenkung der thermischen Leitfa¨higkeit im Vergleich zum
quadratischen Verlauf κ ∝ T 2, welche ebenfalls mit der Schottky-Anomalie assoziiert
werden kann: Die resonante Streuung von Phononen der Energie E = kBTS fu¨hrt zu
einer Absenkung der freien Wegla¨nge dieser Phononen und somit zu einer Reduktion
der beobachteten thermischen Leitfa¨higkeit. Au-BMG zeigt eine solche Absenkung
nicht, bei Temperaturen von etwa 120 mK ist jedoch eine Schulter in der thermischen
Leitfa¨higkeit zu beobachten. Unterhalb von etwa 60 mK sind die Messungen zuneh-
mend verrauscht. Es ist nicht auszuschließen, dass eine entsprechende Absenkung
in der Wa¨rmeleitfa¨higkeit in einem der genannten Temperaturbereiche bei einer de-
taillierteren Datenlage zum Vorschein treten ko¨nnte. Eine abschließende Beurteilung
bedingt jedoch zuna¨chst die Erhebung weiterer Messdaten, um beispielsweise den
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Wert der Schottky-Temperatur TS genauer zu bestimmen. Eine pra¨zise Bestimmung
der spezifischen Wa¨rme aller untersuchten Proben bei tiefsten Temperaturen mit
Hilfe eines neu entwickelten Messaufbaus ist daher in Planung.
Vergleich mit KCl:7Li Die vorangegangene Interpretation la¨sst sich durch einen
Vergleich mit dem Modellsystem KCl:7Li motivieren. Es liegen Messungen sowohl der
spezifischen Wa¨rme als auch der thermischen Leitfa¨higkeit eines KCl-Kristalls vor,
welcher optional mit 7Li dotiert wurde. Entsprechende Ergebnisse sind den Arbeiten














































Abbildung 4.13: Spezifische Wa¨rme (links) eines 7Li-dotierten KCl-Kristalls nach
Subtraktion des phononischen Anteils Cph. Die durchgezogene Linie entspricht der
Vorhersage gema¨ß einer Schottky-Anomalie. Durch die resonante Wechselwirkung des
tunnelnden Li-Ions mit Phononen ergibt sich im Bereich der Schottky-Anomalie eine
im Vergleich zu reinem KCl reduzierte thermische Leitfa¨higkeit κ (rechts). Eine Be-
rechnung der thermische Leitfa¨higkeit unter Beru¨cksichtigung der Tunnelsysteme als
zusa¨tzliche Streuzentren ergibt den als durchgezogene Linie dargestellten Verlauf. Aus
[Har68, Per69].
Die Li+-Ionen werden anstelle von K+-Ionen im Kristall eingebettet. Der deutlich
kleinere Atomradius des Substituenten rLi = 0,6A im Vergleich zu rK = 1,3A fu¨hrt
zu acht mo¨glichen
”
off-center“-Lagen des Li+-Ions, welche durch eine entsprechend
hohe Potentialbarriere von etwa 100 K separiert sind. Somit la¨sst sich das Li-Ion
als Tunnelsystem beschreiben, wobei sich die Lage der vier entarteten Energieni-
veaus analytisch berechnen la¨sst [Ens00b]. Die kristalline Struktur des Wirtsmateri-
als erlaubt es, die spezifische Wa¨rme der Gesamtheit aller Tunnelsysteme als einzige
Schottky-Anomalie (unter Beru¨cksichtigung der bekannten Energieniveaus und Ent-
artungsgrade) zu beschreiben, wie die Anpassung in Abbildung 4.13 zeigt. Weiterhin
zeigt ein Vergleich der thermischen Leitfa¨higkeit des dotierten mit dem undotierten
Kristall eine Absenkung verursacht durch die resonante Wechselwirkung der Phono-
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nen mit den Tunnelsystemen. Der Temperaturbereich, bei der die Absenkung beob-
achtet wird, entspricht jenem der Schottky-Anomalie.
Dieser Vergleich von Messungen sowohl der spezifischen Wa¨rme als auch der ther-
mischen Leitfa¨higkeit an KCl:7Li als Modell-System fu¨r Tunnelsysteme in Kristal-
len zeigt deutlich, dass das Auftreten einer Schottky-Anomalie zu einer Reduktion
der thermischen Leitfa¨higkeit im relevanten Temperaturbereich fu¨hrt. Wa¨hrend die
Existenz einer Schottky-Anomalie in metallischen Gla¨ser bei tiefsten Temperaturen
in der Literatur nach Wissen des Autors bisher keinerlei Erwa¨hnung findet, ist dessen
Auftreten keineswegs u¨berraschend und manifestiert sich mutmaßlich sowohl in Mes-
sungen der spezifischen Wa¨rme als auch der thermischen Leitfa¨higkeit. Eine Messung
sowohl der spezifischen Wa¨rme als auch der thermischen Leitfa¨higkeit an einem qua-
drupolfreien metallischen Glas (d.h. die Atomkerne der beteiligten Elemente besitzen
keine elektrischen Quadrupolmomente) bei tiefsten Temperaturen ko¨nnte die hiesige
Interpretation untermauern. Dies wu¨rde auch eine genauere Bestimmung des Bei-
trags von Tunnelsystemen bei tiefsten Temperaturen ermo¨glichen. Trotz intensiver
Recherche und regem Austausch mit Produzenten metallischer Gla¨ser ist es jedoch
bisher nicht gelungen, ein solches metallisches Glas zu entwickeln.
Es sei abschließend noch erwa¨hnt, dass der Einfluss von Kernen auf Tunnelsysteme
bereits in einigen anderen Untersuchungen in amorphen Dielektrika beobachtet wur-
de. So konnte durch die frequenzabha¨ngige Messung der dielektrischen Konstante
ein Einfluss von großen Quadrupolmomenten (Q > 3 b) auf die Wechselwirkung von
Tunnelsystemen mit dem applizierten elektrischen Wechselfeld nachgewiesen wer-
den [Luc16]. Untersucht wurden die Gla¨ser HY-1, welches das Element Holmium
(165Ho mit Q = 3,5 b) entha¨lt, sowie N-KZFS11 mit Tantal als Komponente (181Ta
mit Q = 3,3 b). In dieser Arbeit berichtet die Autorin weiterhin u¨ber eine nahezu
temperaturunabha¨ngige spezifische Wa¨rme der untersuchten dielektrischen Gla¨ser
HY-1 und N-KZFS11 unterhalb von etwa 50 mK – im Einklang mit den hiesigen
Messergebnissen von Zr-BMG2. Dies konnte auf die große spezifische Wa¨rme in
durch Holmium (HY-1) und Tantal (N-KZFS11) verursachte Schottky-Anomalien
zuru¨ckgefu¨hrt werden. In diesen Experimenten, welche auf Zeitskalen von Stunden
sensitiv auf die thermische Relaxation der nuklearen Anregungen waren, entsprach
die Amplitude der Schottky-Anomalie dem Atomanteil von Holmium bzw. Tantal
im jeweiligen Glas.
4.4.3 Ergebnisse in der U¨bersicht
Die im Verlauf dieses Kapitels entwickelten Ergebnisse sollen hier noch einmal ab-
schließend in einer U¨bersicht zusammengefasst werden. Abbildung 4.14 stellt die er-
mittelten Messwerte fu¨r Zr-BMG2 (links) und Au-BMG (rechts) sowie die Beitra¨ge
der verschiedenen Freiheitsgrade separat da.
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Abbildung 4.14: U¨berblick u¨ber die spezifische Wa¨rme im gesamten untersuchten
Temperaturbereich zwischen 25 mK und 300 K. Die Beitra¨ge zur spezifischen Wa¨rme
der verschiedenen untersuchten Subsysteme sind in rot dargestellt. Von tiefen Tempe-
raturen kommend sind dies die Schottky-Anomalie (punktierte Linie), Tunnelsysteme
(gestrichelte Linie) sowie BCS-artige Quasiteilchen in der supraleitenden Phase (strich-
punktierte Linie). Im normalleitenden Temperaturregime ist der Beitrag der Einstein-
Moden separat als Strich-Zweipunktlinie dargestellt, die Einzelbeitra¨ge der Debyeschen
Moden und von Elektronen sind in diesem Temperaturregime nicht separat dargestellt.
Die Summation aller Beitra¨ge ergibt die als schwarze durchgezogene Linie dargestellte
Gesamtanpassung.
Von tiefen Temperaturen kommend ist zuna¨chst der soeben diskutierte Beitrag der
Schottky-Anomalie von Relevanz (punktierte Linie), ehe der lineare Beitrag von Tun-
nelsystemen (gestrichelte Linie) signifikant zur spezifischen Wa¨rme beitra¨gt. Es sei
in diesem Zusammenhang erwa¨hnt, dass keine Abweichung von einem linearen Ver-
lauf CSTM ∝ T erkennbar ist. Eine kleinere Abweichung in der Steigung, wie sie
beispielsweise in SiO2 ermittelt wurde (vgl. Abbildung 2.7), ko¨nnte auf Grund der
u¨berlagerten Schottky-Anomalie wohl nicht detektiert werden – wenngleich der Ver-
such, eine Anpassung der Form CSTM ∝ T 1,3 an die hier vorgestellten Messwerte vor-
zunehmen, zu Abweichungen zwischen der Anpassung und den Messwerten fu¨hrte.
Oberhalb von etwa 200 mK wird der Verlauf durch den Beitrag BCS-artiger Qua-
siteilchen bestimmt. Dieser la¨sst sich fu¨r T < TC/2 sehr gut durch die im Rah-
men der BCS-Theorie vorhergesagte Kurve gema¨ß Gleichung (2.18) beschreiben. Fu¨r
T . TC beschreibt die in diesem Temperaturregime gu¨ltige GLAG-Theorie gema¨ß
Gleichung (2.24) die Messwerte sehr gut. In der hier dargestellten Gesamtu¨bersicht
wurde der U¨bergang zwischen den Gleichungen (2.18) und (2.24) entsprechend
gegla¨ttet dargestellt. Die Proben zeigen einen Sprung in der spezifischen Wa¨rme
fu¨r T = TC und lassen sich oberhalb dieser Temperatur durch den linearen Beitrag
C(T ) = (γel + γSTM)T von Elektronen und Tunnelsystemen, der hier nicht separat
dargestellt ist, sowie den phononischen Anteil beschreiben. Im Temperaturbereich
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zwischen 2 K und 80 K konnte gezeigt werden, dass der Beitrag weicher Moden, wie
er in Gla¨sern typischerweise zu finden ist, beru¨cksichtigt werden muss. Dieser la¨sst
sich durch zwei Einstein-Moden beschreiben, sodass sowohl die spezifische Wa¨rme
als auch Messungen der thermischen Leitfa¨higkeit im Einklang mit dem vorgestellten
Modell interpretiert werden ko¨nnen.
Die als schwarze durchgezogenen Linie dargestellte Gesamtanpassung, welche sich
als Summation der genannten Beitra¨ge ergibt, beschreibt die Messwerte u¨ber den
gesamten untersuchten Temperaturbereich, welcher sich u¨ber 4,5 Gro¨ßenordnungen
erstreckt, fu¨r beide Zr-basierte Gla¨ser sowie das Au-basierte Glas hervorragend.
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5. Entwicklung eines hochauflo¨senden
Kalorimeters fu¨r ultratiefe Temperaturen
Messungen der spezifischen Wa¨rme kleiner Proben bei Temperaturen unterhalb von
50 mK sind trotz aller technischer und experimenteller Fortschritte nach wie vor ei-
ne Herausforderung. Im Rahmen dieser Arbeit wurde daher ein neues Konzept zum
Aufbau eines Kalorimeters entwickelt und realisiert, welches fu¨r Proben mit einem
Gewicht von nur wenigen Milligramm geeignet ist. Dabei flossen auch die Erfahrun-
gen aus dem zur Messung der spezifischen Wa¨rme der metallischen Gla¨ser genutz-
ten Aufbau in die Entwicklung mit ein – letztlich ist es das Ziel mit Hilfe dieses
Aufbaus die Wa¨rmekapazita¨t solcher Proben auch noch bei wenigen Millikelvin zu
bestimmen. Die Diskussion dieser Neuentwicklung darf gerne auch losgelo¨st von den
Messungen an metallischen Gla¨sern betrachtet werden, da selbstversta¨ndlich auch
Proben weiterer Materialklassen damit gemessen werden ko¨nnen. In Abschnitt 5.1
werden zuna¨chst die ambitionierten Anforderungen angesprochen, die ein solcher
Messaufbau erfu¨llen muss. Der entwickelte Aufbau wird detailliert in Abschnitt 5.2
vorgestellt, ehe in Abschnitt 5.3 erste Messergebnisse der zur Charakterisierung ge-
nutzten Silber-Probe diskutiert werden.
5.1 Anforderungen an die Messapparatur
Die Bestimmung der Wa¨rmekapazita¨t einer Probe mittels der Relaxationsme-
thode ist seit deren Entwicklung durch Bachmann et al. im Jahr 1972 etabliert
[Bac72]. Trotz Fortschritten in den zu Grunde liegenden thermodynamischen Mo-
dellen, beispielsweise die Beru¨cksichtigung des τ2-Effekts, und der Messmethodik
[Reg86, Den94, Hwa97, Zin02, Rio97, DZ01] ist eine akkurate Messung im Be-
reich unterhalb von etwa 50 mK nach wie vor eine experimentelle Herausforderung.
Dies ist im Wesentlichen den zur Verfu¨gung stehenden Thermometern sowie der
Wa¨rmekapazita¨t der Messplattform selbst, als auch der thermischen Ankopplung
der Proben an diese geschuldet. In diesem Abschnitt sollen daher zuna¨chst Limitie-
rungen bestehender Aufbauten angesprochen werden. Diese werden im Hinblick auf
das in Abschnitt 3.2.1 vorgestellte thermische Modell diskutiert, bevor im folgenden
Abschnitt Lo¨sungen pra¨sentiert werden, um diese zu u¨berwinden.
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5.1.1 Thermometrie
Aktuelle Aufbauten nutzen Widerstandsthermometer zur Bestimmung der Tempe-
ratur der Plattformen [PE07, Coo08, Bra09, Sin14]. Hierzu za¨hlt auch der fu¨r die
Messungen an metallischen Gla¨sern bisher genutzte Aufbau. Diese Thermometer
weisen bei Temperaturen unterhalb von 50 mK mehrere Eigenschaften auf, welche
die Nutzung fu¨r kalorische Messungen bei tiefen Temperaturen erschweren bzw. zu
systematischen Fehlern fu¨hren:
 Das Auslesen des Thermometers bedingt nach Abschnitt 3.2.2 einen
Wa¨rmeeintrag P = I2Rth auf der Plattform, welcher bei tiefsten Temperaturen
auf Grund der abnehmenden thermischen Leitfa¨higkeit κ1 zu einem signifikan-
ten Temperaturhub fu¨hrt. Dieser Wa¨rmeeintrag la¨sst sich nicht beliebig redu-
zieren, da dies die Messgenauigkeit reduziert. Im Rahmen dieser Arbeit konnte
das verwendete Thermometer bei einem Wa¨rmeeintrag von unter 0,15 pW mit
einer Auflo¨sung von etwa 0,1 mK bei TBad = 20 mK ausgelesen werden. Dies
entspricht einer relativen Auflo¨sung ∆T/TBad von etwa 0,5 % und genu¨gt nicht
mehr zur sauberen Detektion von Temperaturhu¨ben. Des Weiteren wurde in
[Ven98, Wat01] gezeigt, dass Widerstandsthermometer selbst bei diesen Leis-
tungseintra¨gen bereits thermisch von ihrer Umgebung abkoppeln ko¨nnen.
 Ein ebenso wichtiger Punkt betrifft die intrinsische Thermalisierung von Wider-
standsthermometern. Die verwendeten RuOx-Widersta¨nde auf der Messplatt-
form enthalten Atomkerne mit elektrischen Quadrupolmomenten. Beispielhaft
sei an dieser Stelle das Element 101Ru mit einer natu¨rlichen Ha¨ufigkeit von
17 % und einem Quadrupolmoment von 0,46 b genannt (vgl. Anhang A.2).
Die tatsa¨chliche atomare Zusammensetzung kommerzieller Widerstandsther-
mometer ist ha¨ufig ein gut gehu¨tetes Firmengeheimnis, Zusammensetzungen
aus Elementen, die kein Kernquadrupolmoment tragen, du¨rften aber die Aus-
nahme sein. Diese Kerne sowie magnetische Verunreinigungen ko¨nnen in Form
einer Schottky-Anomalie signifikant zur Wa¨rmekapazita¨t des Thermometers
bei tiefen Temperaturen beitragen [Pas69, Vol94].
Durch die schwache Ankopplung dieser Energiereservoirs an die anderen Frei-
heitsgrade der Messplattform liegt deren Relaxationsrate in der Gro¨ßenordnung
von Minuten, wie aus Abbildung 5.1 hervorgeht: Trotz der zu¨gigen Auslese des
RuOx-Widerstandsthermometers auf der Zeitskala weniger Sekunden relaxiert
das exemplarisch untersuchte Thermometer nach einer A¨nderung der Badtem-
peratur von 50 mK auf 10 mK deutlich langsamer als ein Rauschthermometer.
Dessen Sensor aus Silber, welches kein Kernmoment tra¨gt, folgt der Temperatur
der sich abku¨hlenden Experimentierplattform entsprechend schneller [Mu¨c16].
Der Effekt ist insbesondere bei Temperaturen unterhalb von 30 mK deutlich
ausgepra¨gt und kann bei Heizpuls-bedingten Temperaturanstiegen entspre-
chende systematische Fehler nach sich ziehen.
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Abbildung 5.1: Zeitlicher Verlauf der
Temperatur der Mischkammer nach ei-
ner Temperaturabsenkung von 50 mK
auf 10 mK: Der gemessene Tempe-
raturverlauf mit Hilfe eines RuOx-
Widerstandsthermometers (gru¨n) folgt
dem durch ein Rauschthermometer er-
mittelten Verlauf nur zeitverzo¨gert. Da-
ten bereitgestellt von [Hem17].
Insbesondere die Tatsache, dass neben der Temperatur selbst auch die relative Tem-
peratura¨nderung in die Berechnung der Wa¨rmekapazita¨t einfließt, bedingt den Ein-
satz eines hoch-pra¨zisen Thermometers, welches auf Zeitskalen vergleichbar oder klei-
ner τ2 ausgelesen werden kann. Gleichzeitig muss das Thermometer thermisch sehr
gut an die Addenda gekoppelt sein, wa¨hrend die Kopplung der zur Auslese no¨tigen
elektrischen Zuleitungen vernachla¨ssigbar klein sein muss [Pob07]. Im Rahmen die-
ser Arbeit wurde daher ein metallischer paramagnetischer Temperatursensor genutzt,
welcher diese Bedingungen erfu¨llt.
5.1.2 Thermische Kontaktierung von Probe und Messplattform
Die thermische Kontaktierung der Probe wird u¨blicherweise mittels einer du¨nnen
Schicht Vakuumfett zwischen Probe und Addenda realisiert. Auf Grund von ther-
mischen Grenzfla¨chenwidersta¨nden, die bei tiefsten Temperaturen kubisch mit der
Temperatur wachsen und somit einen dominierenden Einfluss auf die thermische
Leitfa¨higkeit nehmen, ist diese Kontaktierung unvorteilhaft. Zusa¨tzlich fu¨hrt die glas-
artige Struktur des Vakuumfetts bei tiefen Temperaturen zu einer reduzierten ther-
mischen Leitfa¨higkeit innerhalb dieser Schicht. Eine bessere Alternative erscheint –
zumindest fu¨r elektrisch leitfa¨hige Proben – eine elektronische Kontaktierung zu sein.
Die thermische Leitfa¨higkeit κel der Elektronen in normalleitenden Materialien fa¨llt
im relevanten Temperaturbereich in etwa linear mit fallender Temperatur und kann
somit zu deutlichen Verbesserungen bei der thermischen Kontaktierung der Probe
fu¨hren.
Bei der Kontaktierung der Plattform insgesamt muss darauf geachtet werden, dass die
Relaxationszeit τ1 ≈ CGes/κ1  τ2 eine detaillierte zeitliche Rekonstruktion des dem
Heizpuls folgenden Temperaturprofils erlaubt. Typischerweise werden fu¨r τ1 Zeit-
skalen im Bereich einiger 10 s angestrebt, eine Entkopplung der Messplattform von
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der Experimentierplattform ist somit zwingend erforderlich. Kaptonro¨hrchen, wie
sie fu¨r den in Abschnitt 3.2.2 diskutierten Aufbau verwendet werden, oder a¨hnliche
Konstruktionen sorgen fu¨r eine mechanische Aufha¨ngung der Plattform. Dies kann
jedoch zu Wa¨rmeeintra¨gen auf Grund von Schwingungen – angeregt durch a¨ußere Vi-
brationen – oder mechanischer Relaxationsprozesse der Aufha¨ngungen selbst fu¨hren
[Ros04], was sich insbesondere bei sehr tiefen Temperaturen bemerkbar macht. Der
neu entwickelte Aufbau setzt daher auf eine mechanisch stabile Stelzen-Konstruktion,
welche Schwingungen unterbindet.
5.1.3 Wa¨rmekapazita¨t der Addenda
Eine weitere Anforderung besteht darin, die Wa¨rmekapazita¨t der Addenda selbst
gering zu halten. Letztlich bedingen die Art und Gro¨ße der untersuchten Probe
sowie deren Wa¨rmekapazita¨t den Temperaturbereich, in dem die Gro¨ße der Adden-
da limitierend wirkt. Die im Rahmen dieser Arbeit genutzte Messplattform weist,
wie in Abbildung 3.17 dargestellt, eine Addenda von einigen nJ/K bei 50 mK auf.
Schottky-artige Beitrage bei noch tieferen Temperaturen, die vermutlich auf den Ein-
satz der RuOx-Widersta¨nde zuru¨ckzufu¨hren sind, sorgen fu¨r eine steigende Addenda
mit fallender Temperatur. Bei der Untersuchung metallischer Gla¨ser im supralei-
tenden Zustand war dies letztlich der limitierende Faktor bei der Bestimmung der
Wa¨rmekapazita¨t von Zr-BMG1 und Au-BMG: Eine zu große Addenda fu¨hrt gema¨ß
CP = CGes−CAdd−CAp zu hohen Unsicherheiten in der berechneten Wa¨rmekapazita¨t
der untersuchten Proben.
Um die Addenda des neu entwickelten Aufbaus gering zu halten, wurde daher kon-
sequent auf ein Design Wert gelegt, welches eine mikrostrukturierte Realisierung
des Wa¨rmekapazita¨ts-Chips erlaubt. Dies erlaubt es, Beitra¨ge normalleitender me-
tallischer Schichten durch den Einsatz minimaler Stoffmengen gering zu halten. Der
Einsatz supraleitender Materialien zur elektronischen Auslese des Thermometers und
des Heizwiderstandes reduziert die Wa¨rmekapazita¨t der Addenda zusa¨tzlich. Laut
Berechnungen, die in den folgenden Abschnitten gemeinsam mit dem entwickelten
Aufbau diskutiert werden, sollte dies die Addenda unterhalb von 300 mK auf Werte
CAdd < 300 pJ/K reduzieren.
Schließlich muss im Hinblick auf die Reduktion der Addenda auch der Versuch unter-
nommen werden, Vakuumfett zur thermischen Kontaktierung der Probe zu ersetzen.
In Abschnitt 5.1.2 wurden die fu¨r eine gute thermische Kontaktierung der Probe
unvorteilhaften Eigenschaften des Vakuumfetts geschildert. Mit dafu¨r verantwortlich
ist insbesondere dessen glasartige Struktur bei tiefen Temperaturen. Auch im Hin-
blick auf eine geringe Addenda ist Vakummfett (Apiezon N) unvorteilhaft, da es bei
tiefsten Temperaturen und Zeitskalen im Bereich einiger Sekunden einen Schottky-
artigen Anstieg der Wa¨rmekapazita¨t aufweist und somit zu signifikanten Beitra¨gen
CAp bei tiefsten Temperaturen fu¨hrt [Sch81b, Vol94].
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5.2 Entwurf eines hochauflo¨senden Kalorimeters
Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Aufbau zur Messung der Wa¨rmekapazita¨t
soll nun vorgestellt werden. Ein besonderes Augenmerk wird auf das metal-
lische magnetische Thermometer gelegt, dessen hohe Temperaturauflo¨sung eine
Schlu¨sselkomponente fu¨r die Leistungsfa¨higkeit des Aufbaus darstellt. Die Funkti-
onsweise wird im folgenden Unterabschnitt zuna¨chst einfu¨hrend erla¨utert, bevor der
Messaufbau in seiner Gesamtheit diskutiert wird.
5.2.1 Metallische magnetische Thermometrie
Die Bestimmung der Temperatur mittels magnetischer metallischer Materialien ist
ein seit Jahrzehnten etabliertes Konzept, welches insbesondere fu¨r Tieftemperatur-
Teilchendetektoren Anwendung findet. Erste Teilchendetektoren dieser Art (mit
dielektrischen magnetischen Materialien) wurden bereits 1988 vorgestellt [Bu¨h88].
In zahlreichen Arbeiten konnte die exzellente Temperaturauflo¨sung bei Auslesege-
schwindigkeiten auf der Zeitskala von 100 ns fu¨r metallische magnetische Tempera-
tursensoren bewiesen werden [Ens00a, Sch00, Fle03, Fle05].
Im Rahmen dieser Arbeit diente Erbium-dotiertes Silber (Ag:Er) als paramagneti-
sches metallisches Sensormaterial, dessen Tieftemperatureigenschaften im folgenden
Abschnitt na¨her diskutiert werden. In einem geeignet gewa¨hlten a¨ußeren Magnetfeld
B und einer Erbium-Dotierung im Bereich einiger 100 ppm weist die Magnetisierung
M(T,B) dieses Materials eine sehr große Temperaturabha¨ngigkeit unterhalb eini-
ger 100 mK auf. Eine Temperaturerho¨hung ∆T der Messplattform auf Grund eines





des Sensors, welcher sich auf der Messplattform befindet. Mittels einer geeigneten
Detektionsspule, die in unmittelbarer Nachbarschaft zum Sensor platziert wird, ist
die in der Spule hervorgerufene Flussa¨nderung ∆Φp ∝ ∆M pra¨zise messbar.
Der folgende Abschnitt wird die wichtigsten Eigenschaften des Sensormaterials Ag:Er
zusammenfassen, soweit sie fu¨r das Versta¨ndnis dieser Arbeit von Relevanz sind. De-
taillierte Diskussionen finden sich beispielsweise in [Ens00a, Sch00, Fle03, Fle05,
Bur08, Ran08, Pie12, Hen17], sodass hier nur auf wesentliche Aspekte eingegangen
wird. Es sei insbesondere darauf hingewiesen, dass ha¨ufig auch Au:Er als Sensor-
material verwendet wird, dessen thermodynamische Eigenschaften im Wesentlichen
denen von Ag:Er gleichen. Auf relevante Unterschiede wird im Rahmen der Diskus-
sion hingewiesen, die Erkenntnisse aus den zitierten Arbeiten, welche sich mit Au:Er
befassen, lassen sich aber im Wesentlichen u¨bertragen.
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Des Weiteren wird die SQUID-basierte Schaltung zur Detektion von Magnetisie-
rungsa¨nderungen erla¨utert. Es wird gezeigt, dass hiermit eine hochpra¨zise Bestim-
mung von Temperatura¨nderungen (< 1 µK) auf sehr kurzen Zeitskalen (< 1 µs)
mo¨glich ist, wa¨hrend der Beitrag zur Wa¨rmekapazita¨t der Addenda (< 100 pJ/K)
a¨ußerst gering gehalten werden kann.
Eigenschaften des Sensormaterials Ag:Er
Wie erwa¨hnt wurde Silber, dotiert mit einigen 100 ppm Erbium, als paramagnetisches
Sensormaterial fu¨r den entwickelten Aufbau genutzt. Reines Silber ist diamagnetisch
[Foi76], die Dotierung mit Erbium bewirkt das gewu¨nschte temperaturabha¨ngige pa-
ramagnetische Verhalten. Atomares Erbium liegt in der Konfiguration [Xe] 4f126s2
vor. Eingebettet im kubisch fla¨chenzentrierten Kristallgitter von Silber, welches als
Wirtsmetall dient, nimmt es einen regula¨ren Gitterplatz ein und gibt drei Valen-
zelektronen an das Leitungsband ab. Die beschriebene Konfiguration ist in Abbil-
dung 5.2 schematisch dargestellt. Das resultierende Er3+-Ion liegt in der Konfigura-
tion [Xe] 4f11 vor und besitzt somit eine nicht vollsta¨ndig gefu¨llte 4f-Schale, welche
ursa¨chlich fu¨r das paramagnetische Verhalten ist. Das 4f-Orbital liegt mit einem Ra-
dius von r4f ≈ 0,3A im Innern des Ions, wa¨hrend die a¨ußeren 5s- und 5p-Orbitale
(rIon ≈ 1A) das a¨ußere Kristallfeld effizient abschirmen.
Abbildung 5.2: Schematische Darstel-
lung eines Erbium3+-Ions eingebettet im
kubisch fla¨chenzentrierten Gitter von Sil-
ber, welches als Wirtsmetall fungiert.
Nach [Fle03].
Oberhalb von etwa 100 K kann das Kristallfeld in guter Na¨herung vernachla¨ssigt
werden und das magnetische Moment ~µ = gB gJ ~J la¨sst sich gema¨ß den Hundschen
Regeln ermitteln [Abr70]. Dabei bezeichnet gB das Bohrsche Magneton. Mit einem
Bahndrehpuls von L = 6 und einem Spin von S = 3/2 ergibt sich der Gesamtdreh-
impuls J = 15/2. Hieraus berechnet sich der Lande´-Faktor zu
gJ = 1 +
J(J + 1) + S(S + 1)− L(L+ 1)
2J(J + 1)
= 6/5 . (5.2)
in guter U¨bereinstimmung mit experimentellen Daten [Wil69].
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Unterhalb von 100 K muss der Einfluss des Kristallfelds beru¨cksichtigt werden. Dies
fu¨hrt zu einer Aufhebung der Entartung des Grundzustandes und die 2J + 1 = 16
Zusta¨nde spalten auf in eine Reihe verschiedener Multipletts. Das niedrigste Ni-
veau, ein Γ7-Kramers-Doublett, weist im Nullfeld einen Abstand von etwa 25 K kB
zum na¨chstho¨heren Energieniveau auf [Hah92]. Folglich la¨sst sich das System un-
terhalb von 1 K und fu¨r kleine externe Magnetfelder durch ein Zwei-Niveau-System
mit Quasi-Spin S˜ = 1/2 und einem effektivem, isotropen Lande´-Faktor g˜ = 34/5
beschreiben [Abr70].
In einem kleinen, a¨ußeren Magnetfeld la¨sst sich die Magnetisierung na¨herungsweise
durch eine Ansammlung wechselwirkungsfreier Spins beschreiben, sodass das Curie-
Gesetz M ∝ 1/T Gu¨ltigkeit besitzt. Unterhalb von etwa 100 mK muss daru¨ber
hinaus auch die Dipol-Dipol-Wechselwirkung sowie die RKKY-Wechselwirkung1
beru¨cksichtigt werden [Fle03]. Mittels numerischer Simulationen lassen sich diese
Einflu¨sse zuverla¨ssig berechnen [Sch00, Fle03, Bur08, Hen17] und der Sensor un-
ter Beru¨cksichtigung der geplanten Betriebstemperatur bezu¨glich dem Beitrag zur
Addenda sowie der Temperaturauflo¨sung optimieren. Im hiesigen Fall kam ein Sen-
sor mit einer Erbium-Konzentration von etwa xEr ≈ 350 ppm zum Einsatz. Fu¨r
tiefere Temperaturen und nicht zu große magnetische Felder B la¨sst sich die Magne-
tisierung des Sensormaterials, wie in [Fle05] diskutiert, u¨ber ein Curie-Weiß-Gesetz
M ∝ 1/(T + ΘCW) beschreiben.
Die RKKY-Wechselwirkung, welche zu einer reduzierten Temperaturabha¨ngigkeit
der Magnetisierung bei tiefsten Temperaturen fu¨hrt, ist in Ag:Er im Vergleich zu
Au:Er etwa 2-3 mal sta¨rker [Bur08]. Dieser Vorteil von Au:Er wird jedoch dadurch
wieder aufgehoben, dass Gold-Atome in unmittelbarer Na¨he der Erbium-Ionen eine
Kern-Quadrupolaufspaltung aufweisen, welche zu einem Schottky-artigen Beitrag in
der spezifischen Wa¨rme fu¨hrt [Fle03, Fle05]. Bei Temperaturen unterhalb von 25 mK
ist dieser Zusatzbeitrag besonders ausgepra¨gt. Aus diesem Grund wurde Ag:Er der
Vorzug als Sensormaterial gegeben.
Zum Abschluss dieser einfu¨hrenden Erla¨uterungen u¨ber das Sensormaterial sei noch
erwa¨hnt, dass in der natu¨rlichen Zusammensetzung von Erbium das Isotop 167Er mit
einer natu¨rlichen Ha¨ufigkeit von 23 % auf Grund seines Kernspins I = 7/2 eine Son-
derrolle einnimmt (siehe auch Anhang A.2). Die zusa¨tzlichen Freiheitsgrade dieser
Kerne sorgen fu¨r eine Hyperfeinaufspaltung des Γ7-Kramers-Doubletts [Sjo¨75]. Dies
wu¨rde unterhalb von 100 mK sowohl den Verlauf der Magnetisierung als auch den der
spezifischen Wa¨rme des Sensormaterials Ag:Er signifikant beeinflussen und insgesamt
zu einer reduzierten Temperaturauflo¨sung sowie einer erho¨hten Wa¨rmekapazita¨t der
Addenda fu¨hren [Fle03]. Aus diesem Grund wurde fu¨r die Herstellung des Sensor-
materials angereichertes Erbium mit einem 167Er-Anteil von unter 3 % genutzt.
1Eine indirekt u¨ber die Spineinstellung der Leitungselektronen vermittelte Wechselwirkung, de-
ren Sta¨rke folglich vom Wirtsmetall abha¨ngt.
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Detektorgeometrie und Magnetometer
Eine A¨nderung der Magnetisierung des Sensors, hervorgerufen durch eine Tempera-
tura¨nderung, kann experimentell mittels der in Abbildung 5.3 dargestellten Schal-
tung detektiert werden. Zur Generierung des externen Magnetfeldes, in dem sich
der Sensor befindet, wird eine planare, ma¨anderfo¨rmige Spule aus Niob verwendet,
welche sich unmittelbar unter diesem befindet. Niob wird unterhalb von 9,2 K su-
praleitend, sodass ein in die Spule eingepra¨gter Dauerstrom I0 ein inhomogenes Ma-
gnetfeld B ∝ I0 in dem daru¨ber befindlichen Sensorvolumen generiert. Dies geschieht
dissipationsfrei. Eine du¨nne isolierende Schicht aus SiO2, in der Querschnittansicht












SQUID Abbildung 5.3: Schematische Dar-
stellung der zur Auslese des Tempe-
ratursignals genutzten Schaltung: Ein
in zwei gradiometrisch verschalteten
ma¨anderfo¨rmigen Spulen mit Indukti-
vita¨t L pra¨parierter Dauerstrom I0 ge-
neriert ein inhomogenes Magnetfeld B ∝
I0 im Sensorvolumen, welches durch ei-
ne du¨nne Isolationsschicht (gru¨n) gal-
vanisch entkoppelt ist. Gleichzeitig er-
laubt ein parallel geschaltetes SQUID die
Detektion eines Kompensationsstroms
δI ′, der durch eine Temperatura¨nderung
des Sensors hervorgerufen wird. Nach
[Fle05].
Die unter dem Sensor befindliche Spule dient neben der Generierung des Ma-
gnetfeldes gleichzeitig der Detektion einer Temperatura¨nderung des Sensormate-
rials. Gema¨ß Gleichung (5.1) fu¨hrt eine A¨nderung der Sensortemperatur zu ei-
ner A¨nderung der Magnetisierung, welche in einer normalleitenden Detektionsspule
zu einer Flussa¨nderung ∆Φp (Index gema¨ß der englischen Bezeichnung ”
pick-up“)
fu¨hren wu¨rde. Da der magnetische Fluss, der die geschlossene supraleitende Spu-
le durchdringt, erhalten bleibt und einen Wert nΦ0 (n ∈ N) annimmt, fu¨hrt die-
se A¨nderung der Magnetisierung zu einem Kompensationsstrom δI ′ ∝ ∆Φp in der
Detektionsspule. Ein Teil dieses Kompensationsstroms fließt durch die parallel ge-
schaltete Einkoppelspule Lin eines SQUIDs und kann sehr pra¨zise detektiert werden.
Unter Beru¨cksichtigung der Kirchhoffschen Regeln sowie der Flusserhaltung in den






L+ 2(Lin + Lw)
, (5.3)
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wobei neben der Induktivita¨t Lin der Einkoppelspule des SQUIDs auch Streuin-
duktivita¨ten Lw der Verbindungsleitungen (Index gema¨ß der englischen Bezeichnung
”
wire“) Beru¨cksichtigung finden mu¨ssen. Der Parameter 1/Min bezeichnet die Gegen-
induktivita¨t zwischen Einkoppelspule und SQUID. Die Verwendung eines einzelnen
Ma¨anders (statt des Doppelma¨anders) wu¨rde die detektierbare Flussa¨nderung im
SQUID deutlich vergro¨ßern und erscheint somit zuna¨chst vorteilhaft. Der gradio-
metrisch verschaltete Doppelma¨ander bewirkt hingegen, dass der Aufbau insensitiv
gegenu¨ber externen magnetischen Sto¨rfeldern ist, da sich die hierdurch erzeugten
Kompensationsstro¨me in den beiden Ma¨andern gerade kompensieren. Dies erlaubt
eine deutlich pra¨zisere und rauscha¨rmere Temperaturbestimmung unter realen La-
borbedingungen.
Fu¨r die Auslese des Messsignals wurde ein zweistufiges dc-SQUID mit
Flussru¨ckkopplung genutzt, welches sich durch eine hohe Bandbreite (> 1 MHz), ein
niedriges Flussrauschen (< 5 µΦ0/
√
Hz) sowie eine a¨ußerst geringe Leistungsdissipa-
tion (< 50 pW) des Detektor-SQUIDs auszeichnet [Cla04]. Die Funktionsweise eines
einzelnen dc-SQUIDs wurde bereits in Abschnitt 3.1.2 erla¨utert, sodass darauf auf-
bauend die in Abbildung 5.4 dargestellte Anordnung eines zweistufigen dc-SQUIDs
erla¨utert werden kann.
Das Detektor-SQUID befindet sich, um Streuinduktivita¨ten und parasita¨re Fluss-
einkopplungen zu minimieren, in direkter Nachbarschaft zur Messplattform, ist von
dieser jedoch thermisch entkoppelt. Ein zweites dc-SQUID – hier angedeutet durch
eine Serienschaltung mehrerer SQUID-Schleifen, wie es fu¨r ein Versta¨rker-SQUID
u¨blich ist – befindet sich ebenfalls auf der Experimentierplattform des Kryostaten.
Beide SQUIDs werden jeweils mit einem konstanten Strom Ib1 bzw. Ib2 betrieben. Im
Gegensatz zum einstufigen dc-SQUID wird das Detektor-SQUID in diesem Fall im
sogenannten Spannungs-Bias betrieben, da die u¨ber dem SQUID abfallende Span-
nung US an dessen Arbeitspunkt gema¨ß
US = (Ib1 − IS)Rb (5.4)
fu¨r den Fall ∂US/∂IS  Rb na¨herungsweise konstant ist. Dabei bezeichnet IS den
durch das Detektor-SQUID fließende Strom.
Eine Flussa¨nderung ∆Φ im Detektor-SQUID fu¨hrt zu einer A¨nderung des Span-
nungsabfalls ∆US und bedingt somit eine A¨nderung des Stroms Ivs = Ib1 − IS,
welcher den Widerstand Rb sowie die Einkoppelspule Lvs des Versta¨rker-SQUIDs
durchfließt. Dieser Strom bewirkt eine mittels der Gegeninduktivita¨t 1/Mvs defi-
nierte Flussa¨nderung ∆Φvs im Versta¨rker-SQUID, welches im Strom-Bias betrieben
wird und somit als Fluss-Spannungs-Wandler fungiert. Diese A¨nderung wird mit
Hilfe einer Elektronik, welche sich außerhalb des Kryostaten befindet, durch eine
A¨nderung des Spannungsabfalls ∆Uout detektiert. Proportional zu diesem Span-
nungsabfall wird auch ein Ru¨ckkoppelstrom If = Uout/Rf generiert, der die ur-
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Abbildung 5.4: Aufbau einer zweistufigen SQUID-Auslese zur Detektion des Span-
nungssignals ∆Uout, welches durch eine A¨nderung der Sensortemperatur hervorgerufen
wird. Erla¨uterungen siehe Text.
spru¨ngliche Flussa¨nderung ∆Φ kompensiert und somit das zuna¨chst periodische
SQUID-Signal linearisiert. Details zur Raumtemperatur-Elektronik sowie zur Linea-
risierung des Signals wurden bereits in Abschnitt 3.1.2 erla¨utert und gelten entspre-
chend.
Die Nutzung eines zweistufigen SQUID-Aufbaus mit Ru¨ckkopplung hat im Vergleich
zu einer einstufigen Auslese drei entscheidende Vorteile:
 Die zweistufige Anordnung fu¨hrt zu einer Fluss-zu-Fluss-Versta¨rkung zwischen
dem Detektor- und dem Versta¨rker-SQUID und bewirkt somit eine effiziente










Typischerweise ist Gvs auf einen Wert von etwa 3 beschra¨nkt, um mit Hilfe der
Ru¨ckkoppelelektronik einen stabilen und eindeutigen Arbeitspunkt zu definie-
ren [Fle03]. Diese SQUID-basierte Versta¨rkung des Messsignals reduziert den
relativen Einfluss des Rauschens der Raumtemperatur-Elektronik signifikant.
 Als Versta¨rker-SQUID wurde ein SQUID-Serien-Array bestehend aus N = 16
in Serienschaltung angeordneten SQUID-Zellen genutzt (HDSQ5w1 2A22). Be-
finden sich diese SQUID-Zellen identischen Typs am selben Arbeitspunkt, so
ergibt sich insgesamt ein um den Faktor N vergro¨ßerter Fluss-zu-Spannungs-
Koeffizient ∂U/∂Φvs am Arbeitspunkt. Gleichzeitig addieren sich die unkor-
relierten Rauschbeitra¨ge der einzelnen SQUID-Zellen inkoha¨rent, sodass das
Flussrauschen des SQUID-Arrays nur proportional zu
√
N anwa¨chst. Somit
kann der relative Einfluss der Rauschbeitra¨ge der Ausleseelektronik, welche
sich bei Raumtemperatur befindet, zum Gesamtsignal noch einmal signifikant
reduziert werden.
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im Rahmen dieser Arbeit
genutzt wurde. Weiterhin sind
mo¨gliche Arbeitspunkte im
ein- bzw. zweistufigen Betrieb
entsprechend markiert.
 Die Leistungsdissipation im Detektor-SQUID wird signifikant reduziert. In Ab-
bildung 5.5 sind fu¨r das Detektor-SQUID HDSQ1 w3 L15, welches im Rahmen
dieser Arbeit genutzt wurde, mo¨gliche Arbeitspunkte im ein- bzw. zweistufigen
Betrieb dargestellt. Im einstufigen Betrieb (Detektor-SQUID im Strom-Bias)
ist die Lage des Arbeitspunktes gema¨ß den Erla¨uterungen zu Abbildung 3.3
durch die Wahl des Betriebsstroms Ib = IS definiert. Im zweistufigen Betrieb
(Detektor-SQUID im Spannungs-Bias) ist die Lage des Arbeitspunktes durch
die in Gleichung (5.4) gegebene Lastgerade definiert, welche in Abbildung 5.5
fu¨r den Fall Rb = 0,6 Ω und Ib1 = 20 µA eingezeichnet ist. Dies entspricht den
Werten der hier verwendeten SQUIDs. Es ist ersichtlich, dass die im Detektor-
SQUID dissipierte Leistung P = IS US im Falle des zweistufigen Aufbaus si-
gnifikant reduziert werden kann. Im dargestellten Beispiel ergibt sich eine Re-
duktion von 200 pW auf 50 pW. Wa¨hlt man einen noch geringeren Widerstand
Rb und minimiert den Strom Ib1 zusa¨tzlich, la¨sst sich die dissipierte Leistung
bei Bedarf noch sta¨rker reduzieren. Experimentell konnte im Rahmen dieser
Arbeit gezeigt werden, dass eine zweistufige Auslese fu¨r die Thermalisierung
des Aufbaus bei Temperaturen unterhalb von 50 mK essentiell ist, wobei auf
die entsprechenden Ergebnisse hier nicht na¨her eingegangen wird.
Nachdem die Funktionsweise des genutzten Temperatursensors in diesem Abschnitt
einfu¨hrend erla¨utert wurde, folgt im na¨chsten Abschnitt die detaillierte Beschreibung
des experimentellen Aufbaus.
116 5. Entwicklung eines hochauflo¨senden Kalorimeters fu¨r ultratiefe Temperaturen
5.2.2 Experimentelle Realisierung des Kalorimeters
Wie bereits erwa¨hnt wurde zur Messung der spezifischen Wa¨rme ein mikrostruk-
turierter Chip entwickelt, der in Abbildung 5.6 schematisch dargestellt ist und eine
Fla¨che von 5 mm · 5 mm besitzt. Es sei vorangestellt, dass die einzelnen Prozessschrit-
te zur Herstellung des Chips, welche im institutseigenen Reinraum durchgefu¨hrt wur-
den, an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden sollen. Eine detaillierte Beschreibung
der standardisierten Prozessierung findet sich beispielsweise in [Kem12].
Der Chip wurde auf einem etwa 0,3 mm dicken Substrat aus Saphir bzw. hochreinem
Silizium hergestellt. Saphir zeichnet sich durch seine hohe mechanische Belastbar-
keit und seinen geringen phononischen Beitrag zur Wa¨rmekapazita¨t der Addenda
aus. Um Beitra¨ge zur Addenda durch etwaige Verunreinigungen im Saphir-Kristall
auszuschließen, wurden auch Chips auf einem hochreinem Silizium-Substrat prozes-
siert, wobei keine signifikanten Unterschiede der Addenda ermittelt werden konnten.
Details hierzu werden in Abschnitt 5.3 diskutiert.
In der rechten Ha¨lfte des in Abbildung 5.6 schematisch dargestellten Chips befin-
det sich der aus Ag:Er bestehende Temperatursensor AO, welcher eine Fla¨che von
1,95 mm · 0,37 mm und eine Ho¨he von etwa 1,8 µm besitzt. Diese Dimensionen ver-
sprechen ein hinreichend großes Messsignal und gleichzeitig einen nicht all zu großen
Beitrag des Materials zur Wa¨rmekapazita¨t der Addenda. Abscha¨tzungen hierzu sind
gemeinsam mit experimentellen Ergebnissen im weiteren Verlauf des Kapitels zu fin-
den. Die ma¨anderfo¨rmige Detektionsspule befindet sich unmittelbar unter dem Sen-
sor und formt mit einer weiteren Spule BO eine geschlossene supraleitende Schleife.
Die n = 75 Einzelbahnen der Ma¨ander sind jeweils l = 1,95 mm lang und w = 2,5 µm
breit, sodass der Sensor die Spule gerade vollsta¨ndig u¨berdeckt. Der Mitte-zu-Mitte-
Abstand der Einzelbahnen betra¨gt p = 5 µm. Die zu erwartende Induktivita¨t L la¨sst
sich an Hand der Na¨herungsformel




abscha¨tzen [Rei12, Fle05], wobei die Spulenfla¨che A = n l p beru¨cksichtigt werden
muss. Mit µ0 wird die magnetische Feldkonstante bezeichnet und f ist ein empiri-
scher Vorfaktor, der fu¨r das gewa¨hlte Verha¨ltnis p/w = 2 einen Wert von etwa 0,25
annimmt [Fle05]. Hieraus ergibt sich ein Designwert von L ≈ 60 nH. Beide Spulen
sind – aus Gru¨nden der U¨bersicht hier nicht dargestellt – durch eine etwa 300 nm
dicke Isolationsschicht aus SiO2 galvanisch von den daru¨ber liegenden Schichten ge-
trennt.
Die Spuleninduktivita¨t wurde im Hinblick auf die zur Verfu¨gung stehenden Detektor-
SQUIDs optimiert. Die Flusskopplung ∆Φ/∆Φp, welche in Gleichung (5.3) definiert
wurde, wird fu¨r Lin = L/2 − Lw maximal, wenn man Min ∝
√
Lin annimmt [Fle05,


















ten Chips zur Messung der
Wa¨rmekapazita¨t. Die unter-
schiedlichen mikrostrukturierten
Lagen sind jeweils farbig gekenn-
zeichnet. Details werden im Text
erla¨utert.
Kem12]. Die parasita¨re Induktivita¨t Lw betra¨gt im hiesigen Aufbau etwa 12 nH und
wird maßgeblich durch einen Tiefpassfilter (vgl. Abbildung 5.7 bO) definiert, welcher
zwischen dem Wa¨rmekapazita¨ts-Chip und dem Detektor-SQUID integriert wurde.
Das im Rahmen dieser Arbeit verwendete Detektor-SQUID mit der Bezeichnung
HDSQ1 w3 L15 verfu¨gt u¨ber eine Eingangsinduktivita¨t von Lin ≈ 1,6 nH [Kem15].
Von den beiden Ma¨andern fu¨hren zwei Leitungen zu entsprechenden Bondpads CO
am Rand des Chips. Diese erlauben die elektrische Verbindung zum Detektor-SQUID
mittels 25 µm dicken, ultraschall-verschweißten Aluminium-Dra¨hten, sodass fu¨r T <
1,2 K eine supraleitende Verbindung gewa¨hrleistet ist. In Anlehnung an die englische
Bezeichnung werden diese auch als Bond-Dra¨hte bezeichnet.
Um ein schwaches Magnetfeld B im Sensor zu erzeugen, muss ein Dauerstrom I0 im
Doppelma¨ander pra¨pariert werden. Zur Anbringung der hierfu¨r no¨tigen Zuleitungen
stehen die Bondpads DO und EO zur Verfu¨gung, sodass ein Teil der geschlossenen Spu-
le am Ort FO mittels eines lokalen Wa¨rmeeintrages in den normalleitenden Zustand
u¨berfu¨hrt werden kann. Das genaue Vorgehen zur Pra¨paration eines Dauerstroms ist
in Anhang A.4.2 erla¨utert.
Im oberen Teil des Chips erkennt man in Abbildung 5.6 einen Probenheizer GO,
welcher ebenfalls mittels zweier Bondpads HO sowie supraleitender Zuleitungen aus
Niob kontaktiert wird. Dieser Heizwiderstand besteht ebenso wie der zur Pra¨paration
des Dauerstroms genutzte Heizwiderstand aus einem AuPd-Film, welcher mittels ei-
nes Kathodenzersta¨ubungsverfahrens (Sputtern) aufgetragen wird. Der Probenhei-
zer ist 1,5 mm lang und 10 µm breit. Seine Dicke betra¨gt etwa 80 nm. Der AuPd-
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Film weist ein sehr niedriges Restwiderstandsverha¨ltnis von R300 K/R4 K ≈ 1, 35 auf,
sodass der Film fu¨r tiefe Temperaturen einen nahezu konstanten Widerstandswert
von RH ≈ 500 Ω aufweist2. Dies erlaubt die genaue Berechnung der dem System
zugefu¨hrten Wa¨rmemenge PH = RHI
2
H auch dann, wenn der Heizfilm selbst lokal
u¨berheizen sollte. Ein solcher Effekt konnte fu¨r den zuvor eingesetzten Messaufbau
nicht ausgeschlossen werden und wu¨rde gerade bei tiefen Temperaturen zum Tra-
gen kommen [Rei12]. Der Probenheizer wurde mittels der bereits in Abschnitt 3.2.2
beschriebenen Schaltung angesteuert.
Im linken Bereich des Chips ist eine 3 mm ·4,4 mm große Fla¨che aus galvanisch abge-
schiedenem Gold IO zu erkennen, welche eine Dicke von etwa 700 nm besitzt3. Diese
Struktur dient als Probenauflagefla¨che und soll die rasche Thermalisierung zwischen
den einzelnen Komponenten des Chips unterstu¨tzen. Eine darauf befindliche Probe
kann wahlweise mittels Vakuumfett oder durch Diffusionsschweißen kontaktiert wer-
den. Letzteres erlaubt einen elektronischen Wa¨rmetransport, der bei tiefen Tempe-
raturen eine deutliche Verbesserung der thermischen Leitfa¨higkeit κ2 verspricht und
somit zu einer Reduktion des τ2-Effekts fu¨hren sollte. Eine dahingehende Analyse des
Aufbaus findet sich in Abschnitt 5.3.2. Die Goldfla¨che wurde auch genutzt, um ein
Filament aus gesputtertem Gold als definierte thermische Ankopplung κ1 zwischen
Plattform und Wa¨rmebad anzubringen. Details hierzu gehen aus den Erla¨uterungen
zu Abbildung 5.7 hervor.
In Abbildung 5.7 ist der Chip selbst sowie sein gesamtes Umfeld dargestellt. In Teil a)
ist das gesamte Experiment in einer isometrischen Perspektive dargestellt, wa¨hrend
in b) und c) das selbe Experiment in einer seitliche Ansicht sowie einer Draufsicht
abgebildet ist. In den folgenden Absa¨tzen sollen die einzelnen Komponenten na¨her
erla¨utert werden.
Die Hauptkomponenten befinden sich auf der Stirnseite eines 55 mm hohen, zylin-
derfo¨rmigen Kupferko¨rpers. Zwischen dem Chip aO und dem Detektor-SQUID cO
befindet sich, wie bereits angedeutet, ein Tiefpassfilter bO. Dieser besteht aus zwei
parallel verlaufenden, 32µm breiten Niob-Leitungen, welche an drei Stellen durch
AuPd-Widerstandsfilme (R ≈ 36 Ω) miteinander verbunden sind. Gemeinsam mit
der Induktivita¨t L/2 des Doppelma¨ander bilden diese Widersta¨nde einen Tiefpassfil-
ter mit einer Abschneidefrequenz von etwa 70 MHz. Hochfrequente Signale im GHz-
Bereich, welche im Detektor-SQUID auf Grund des Wechselstrom-Josephson-Effekts
auftreten [Jos62, Jos65, Cla04], ko¨nnen somit effizient geda¨mpft werden. Andern-
falls ko¨nnten diese hochfrequenten Signale zu einer unerwu¨nschten Wa¨rmelast des
Wa¨rmekapazita¨ts-Chips fu¨hren. Gleichzeitig erlaubt die hohe Abschneidefrequenz
2Der genaue Widerstandswert variiert produktionsbedingt von Chip zu Chip und wurde jeweils
mit Hilfe einer Widerstandsmessbru¨cke bestimmt. Der Temperaturverlauf einer solchen Messung
ist in Anhang A.4.1 exemplarisch fu¨r einen Chip wiedergegeben.
3Es wurden zuna¨chst eine 200 nm dicke Goldschicht gesputtert, anschließend wurde eine weitere,
500 nm dicke Schicht aufgalvanisiert.




























Abbildung 5.7: Experimentelle Anordnung des hochauflo¨senden Kalorimeters: Neben
der isometrischen Perspektive (a) ist eine Seitenansicht (b) und eine Draufsicht (c)
dargestellt. Details sind im Text erla¨utert.
eine zu¨gige Detektion etwaiger Flussa¨nderungen. In der Abbildung sind neben den
drei Chips auch die Aluminium-Bond-Dra¨hte in gru¨n dargestellt, welche zur elektro-
nischen Kontaktierung genutzt wurden. In drei senkrecht verlaufenden Nuten wur-
den die no¨tigen Zuleitungen in tieftemperaturgeeignetem Epoxykleber4 dO jeweils
paarweise verdrillt vergossen. Die Leitungen, welche jeweils 200 µm dick sind, be-
stehen aus NbTi-Multifilament, welches sich in einer CuNi-Matrix befindet. Dieses
Material ist unterhalb von 9 K supraleitend und weist gleichzeitig eine schlechte elek-
tronische und phononische Wa¨rmeleitfa¨higkeit auf, sodass dessen Einbettung in den
Epoxykleber eine effiziente thermische Ankopplung der Zuleitungen an den Expe-
rimentierhalter darstellt. Die jeweiligen Drahtenden wurden auf der Stirnseite des
Experimentierhalters freigelegt und konnten als Schweißpunkte fu¨r die Anbringung
der Aluminium-Bonddra¨hte genutzt werden. Auf diese Weise ko¨nnen Kontakte fu¨r
das Detektor-SQUID eO, die fu¨r die Pra¨paration des Dauerstroms I0 no¨tigen Zulei-
tungen fu¨r IF und IH fO sowie den Probenheizer gO realisiert werden. Am unteren
Ende der Experimentierplattform mu¨nden die Leitungen in standardisierte Pfosten-
stecker hO. 20 mm oberhalb des unteren Endes der Experimentierplattform befindet
4Stycast 2850 FT der Firma Henkel, Henkel-Teroson-Straße 57, 69123 Heidelberg, Deutschland.
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sich ein Sockel iO, sodass eine Niob-Hu¨lle (hier nicht dargestellt) u¨ber den gesamten
Aufbau gestu¨lpt werden kann. Diese Hu¨lle sorgt fu¨r eine Schirmung a¨ußerer magne-
tischer Felder.
In der Seitenansicht in Abbildung 5.7 b) erkennt man, dass der Wa¨rmekapazita¨ts-
Chip selbst auf 3 Stelzen aus Fotolack jO aufliegt, welche wiederum auf einen 4 mm ·
4 mm großen Chip kO aus Saphir strukturiert wurden. Diese wenigen 10 µm hohen
und breiten Stelzen erlauben es, den Wa¨rmekapazita¨ts-Chip mechanisch stabil zu
lagern und gleichzeitig thermisch von seiner Umgebung zu entkoppeln. Ursa¨chlich
hierfu¨r ist der hohe Grenzfla¨chenwiderstand (Kapitza-Widerstand) zwischen Chip-
Substrat und Stelzen. Fu¨r die von Phononen getragene Wa¨rmeleitung zwischen zwei











auf, welcher auf große Unterschiede der akustischen Impedanzen Z = ρ v zwi-
schen den Materialien sowie der Brechung von Phononen an der Grenzfla¨che
zuru¨ckzufu¨hren ist [Pol69, Ens00b]. Dabei bezeichnet A die Kontaktfla¨che der bei-
den Materialien. Fu¨r Fotolack-Saphir-Grenzfla¨chen liegen keinerlei Messungen des
Kapitza-Widerstands vor. Ein Vergleich mit a¨hnlichen Materialkombinationen5 la¨sst
bei tiefen Temperaturen eine große Dominanz des Kapitza-Widerstands fu¨r den
Wa¨rmefluss durch die Stelzen mit A ≈ 10−9 m2 erwarten: Fu¨r 100 mK ergibt sich
beispielsweise κK = A/RKT
3 ≈ 5 nW/K. Die Wa¨rmeleitfa¨higkeit zwischen dem
Wa¨rmekapazita¨ts-Chip und dem Wa¨rmebad wird vielmehr durch die Aluminium-
Zuleitungen sowie den Gold-Bond dominiert, wie auch Ergebnisse in Abschnitt 5.3.2
zeigen.
Tatsa¨chlich dominiert unterhalb von 1 K der Wa¨rmefluss der insgesamt 10
Aluminium-Dra¨hte lO, welche am Wa¨rmekapazita¨ts-Chip angebracht sind, die ther-
mische Ankopplung κ1. Wa¨hrend dieser Beitrag beispielsweise bei T = 400 mK auf
einige 100 nW/K abgescha¨tzt werden kann und somit dominiert, nimmt er im supra-
leitenden Zustand zu tiefen Temperaturen hin exponentiell ab [Woo05]. Ein Filament
aus gesputtertem Gold mO mit einer Dicke von etwa 225 nm und einer Breite von et-
wa 0,5 mm definiert in diesem Temperaturregime die thermische Leitfa¨higkeit κ1 zwi-
schen Chip und Wa¨rmebad. Das wenige Millimeter lange Filament besitzt bei Raum-
temperatur einen Widerstandswert von etwa 1 Ω, sodass sich nach dem Wiedemann-
Franz-Gesetz aus Gleichung (2.53) ein Wert von etwa κAu(T = 0,1 K) ≈ 20 nW/K
ergibt. Hierbei wurde ein Restwiderstandsverha¨ltnis von 2 beru¨cksichtigt.
5Auswahl bekannter Grenzfla¨chenwidersta¨nde: Vakuumfett-Cu: RKT
3 ≈ 6,7 cm2 K4/W [And70];
Epoxy-Cu: RKT
3 ≈ 11 cm2 K4/W [Mat77]; Au-Saphir: RKT 3 = 18,9 cm2 K4/W [Swa89].
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Abschließend sei noch auf eine Besonderheit in der mechanischen Realisierung des
Aufbaus hingewiesen. Wa¨hrend der Prozedur des Ultraschallschweißens des Gold-
Filaments und der Aluminium-Bonddra¨hte mit dem Chip unter hohem Anpress-
druck darf der Chip nicht durch die drei Stelzen aus Fotolack gestu¨tzt werden. Diese
wu¨rden unter dem Druck nachgeben. Um dieses Problem zu umgehen, wurde das
Saphir-Substrat kO, auf welchem die drei Stelzen mikrostrukturiert wurden, auf die
Stirnseite eines beweglichen Kupferquaders nO geklebt. Dieser Quader ist mittels
einer Madenschraube, welche sich von der Unterseite des Kupferzylinders dem Kup-
ferquader na¨hert, ho¨henverstellbar. Wa¨hrend des Ultraschallschweißens werden die
Stelzen abgesenkt und der Wa¨rmekapazita¨ts-Chip liegt auf einem in den Kupferzylin-
der gefra¨sten Sockel. Nach dem Anbringen der Bond-Dra¨hte werden die Stelzen wie-
der angehoben, sodass der Wa¨rmekapazita¨ts-Chip auf diesen ruht und thermisch vom
Kupferzylinder isoliert ist. Die damit einhergehende Verspannung der Aluminium-
Dra¨hte sorgt fu¨r eine zusa¨tzliche Anpresskraft, sodass der Wa¨rmekapazita¨ts-Chip
sicher auf den 3 Stelzen ruht und nicht verkippen, rasseln oder vibrieren kann.
5.3 Charakterisierung der Messapparatur
Der im letzten Abschnitt vorgestellte Aufbau soll in diesem Kapitel charakterisiert
werden. Hierfu¨r wird zuna¨chst die Temperaturauflo¨sung des magnetischen metalli-
schen Temperatursensors analysiert. Mit Hilfe zweier Messungen an Silber-Proben
bekannter Masse und einer Reinheit von 99,9999 % (6N) wurde der Aufbau auch hin-
sichtlich seiner Wa¨rmeleitfa¨higkeiten κ1 bzw. κ2 charakterisiert: Die Proben wurden
wahlweise mittels Vakuumfett oder durch Diffusionsschweißen thermisch kontaktiert.
Des Weiteren werden Einflu¨sse der Pulsla¨nge und Pulsho¨he betrachtet. Zum Ab-
schluss wird die ermittelte Wa¨rmekapazita¨t der Addenda diskutiert, welche a¨ußerst
gering ausfa¨llt und nur leicht u¨ber den theoretischen Erwartungen liegt.
Insgesamt wurden die hier vorgestellten Messungen an vier verschiedenen
Wa¨rmekapazita¨ts-Chips vorgenommen. Die Chips v3w2D5 und v3w2E7 wurden ge-
meinsam auf dem selben Saphir-Substrat gefertigt6. Weiterhin wurden die Chips
v4w1K9 und v5w2M4, gefertigt auf Wafern aus hochreinem Silizium-Substrat, ent-
sprechend analysiert. Fu¨r Letzteren wurde die isolierende SiO2-Schicht, welche die
Ma¨ander bedeckt, in einer anderen Sputteranlage aufgetragen7. Alle dargestellten
Messungen wurden mit Hilfe des Detektor-SQUIDs HDSQ1 w3 L15 durchgefu¨hrt.
Dessen Strom-Spannungs-Kennlinie ist in Abbildung 5.5 dargestellt. Das genutzte
Versta¨rker-SQUID HDSQ2d w1 3A15 wurde separat vom hier vorgestellten Aufbau
auf der Experimentierplattform des Kryostaten betrieben und befand sich zur Ab-
schirmung ebenfalls in einer Niob-Hu¨lle.
6Insgesamt ko¨nnen auf einem Wafer mit einer typischen Gro¨ße von 3 Zoll etwa 100
Wa¨rmekapazita¨ts-Chips platziert und hergestellt werden.
7Dieses Vorgehen wird im Laufe des Abschnitts motiviert.
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5.3.1 Thermometer
Rauschspektren bei 4,2 K
Um die Wa¨rmekapazita¨ts-Chips zu charakterisieren, wurden diese vor ihrem Einsatz
zuna¨chst bei einer Temperatur von T = 4,2 K untersucht. Neben der Bestimmung
der Widerstandswerte des Probenheizers erlaubt die Aufzeichnung eines Rauschspek-
trums Ru¨ckschlu¨sse auf die Induktivita¨t der Doppelma¨ander zu ziehen. Diese wurden
u¨ber die hierfu¨r vorgesehenen Kontaktfla¨chen mittels Aluminium-Bonddra¨hten mit
einem dc-SQUID8 verbunden und deren Rauschspektren gemessen. Das Ergebnis
einer solchen Messung ist in Abbildung 5.8 dargestellt.






























eines Detektor-SQUIDs bei 4,2 K,
an dessen Einkoppelspule die bei-
den ma¨anderfo¨rmigen Spulen des
Wa¨rmekapazita¨ts-Chips angeschlossen
sind. Das Rauschspektrum wird maß-
geblich durch das Stromrauschen der
normalleitenden Aluminium-Bonddra¨hte
sowie die vorhandenen Induktivita¨ten
definiert.
Wa¨hrend die Ma¨anderstrukturen aus Niob bei 4,2 K bereits supraleitend sind, wei-
sen die Aluminium-Bonddra¨hte einen Widerstandswert RAl von einigen mΩ auf.
Das resultierende thermisches Rauschen la¨sst sich analog zu Gleichung (3.6) in Ab-









)2 + SΦ,w (5.8)
fu¨r einen tiefpassartigen Verlauf des detektierten Rauschspektrums. Dabei bezeichnet
fg = RAl/(2piLges) die Grenzfrequenz, bei der sich die Leistungsdichte des magneti-
schen Flussrauschens SΦ im Vergleich zum Plateau-Wert bei niedrigen Frequenzen
halbiert hat.
8Die dargestellte Messung wurde mit Hilfe des SQUIDs PTB C633 I03 C6X1NM aufgezeichnet.
Fu¨r dieses SQUID gilt Lin ≈ 1,6 nH und 1/Min = 5,5 µA/Φ0.
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Eine Anpassung gema¨ß obiger Gleichung, in Abbildung 5.8 als rote Kurve dargestellt,
erlaubt es, die Werte fu¨r RAl und Lges = Lw +Lin +L/2 zu extrahieren. Subtrahiert
man die Induktivita¨t der Einkoppelspule Lin des SQUIDs sowie die abgescha¨tzte
Streuinduktivita¨t Lw = 0,1 nH/mΩ · RAl ≈ 3 nH [Pie12], so ergibt sich L = 65 nH.
Dies stimmt gut mit dem aus Gleichung (5.6) berechneten Wert von 60 nH u¨berein.
Daru¨ber hinaus wurde die Messung mit dem zuvor diskutierten Tiefpassfilter zwi-
schen dem SQUID und dem Wa¨rmekapazita¨ts-Chip wiederholt, sodass die Induk-
tivita¨t der auf dem Tiefpassfilter befindlichen Niob-Bahnen auf Llp = (10± 2) nH
(Index gema¨ß der englischen Bezeichnung Low-Pass-Filter) bestimmt werden konn-
te. Es sei noch angemerkt, dass das Abflachen des Rauschspektrums bei etwa 1 MHz
durch das Rauschen
√
SΦ,w ≈ 2,2 µΦ0/
√
Hz des SQUIDs selbst verursacht wird.
Noch ho¨here Frequenzen liegen außerhalb der zur Verfu¨gung stehenden Bandbreite
des einstufigen Messaufbaus und das detektierte Flussrauschen fa¨llt stark ab.
Magnetisierung des Ag:Er-Sensors
Um mit Hilfe des vorgestellten Aufbaus die Wa¨rmekapazita¨t einer Probe bestim-
men zu ko¨nnen, muss die Temperaturabha¨ngigkeit der Magnetisierung M(T,B) des
Ag:Er-Sensors bekannt sein. Fu¨r den hiesigen Zweck ist es hinreichend, die A¨nderung
des magnetischen Flusses ∆Φ im Detektor-SQUID in Abha¨ngigkeit der Tempera-
tur bei konstantem Dauerstrom I0 zu bestimmen
9. In der Abbildung 5.9 ist links
die A¨nderung des magnetischen Flusses in Abha¨ngigkeit der inversen Temperatur10
fu¨r verschiedene Dauerstro¨me I0 dargestellt. Die durchgezogenen Kurven entspre-
chen einer kontinuierlichen Aufzeichnung des magnetischen Flusses Φ im Detektor-
SQUID bei fallender Temperatur TBad. Um die hinreichend zu¨gige Thermalisie-
rung des Wa¨rmekapazita¨ts-Chips wa¨hrend dieser Messung zu u¨berpru¨fen, wurden
Einzelmessungen bei stabilisierter Temperatur fu¨r I0 = 60 mA durchgefu¨hrt und
sind als schwarze Kreise zusa¨tzlich dargestellt. Bei hinreichend hohen Temperaturen
(T > 50 mK) verha¨lt sich die A¨nderung des magnetischen Flusses entsprechend dem
Curie-Gesetz, d.h. ∆Φ ∝ B/T . Sie nimmt wegen B ∝ I0 proportional zum Feld-
strom I0 und zur inversen Temperatur 1/T zu. Tra¨gt man die auf den Dauerstrom I0
skalierte A¨nderung der Magnetisierung gegen die Temperatur auf, so fallen die ver-
schiedenen Kurven fu¨r hohe Temperaturen folglich zusammen, wie im rechten Teil
von Abbildung 5.9 deutlich wird.
Fu¨r tiefere Temperaturen und hohe Magnetfelder muss, wie bereits erwa¨hnt,
die Sa¨ttigung beru¨cksichtigt werden. Mehr und mehr Spins befinden sich im
9Mittels der Na¨herungsformel ∆Φp = µ0GVs/p∆M (mit dem Sensorvolumen Vs und einem
Geometriefaktor G) sowie unter Ausnutzung von Gleichung (5.3) ergibt sich Na¨herungsweise ∆M =
8,8 A/(Φ0 m) ·∆Φ.
10Die Temperatur wurde mit Hilfe des in Abschnitt 3.1.3 diskutierten Kohlethermometers be-
stimmt.
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Abbildung 5.9: Detektierte Flussa¨nderung ∆Φ im Detektor-SQUID, hervorgerufen
durch eine Magnetisierungsa¨nderung des Ag:Er-Sensors, in Abha¨ngigkeit des einge-
pra¨gten Dauerstroms I0. Links: Absolute Auftragung der Flussa¨nderung in Einheiten
des Flussquants Φ0. Rechts: Kurven mit dem Wert des Dauerstroms I0 skaliert. Des
Weiteren ist fu¨r I0 = 20 mA eine Anpassung gema¨ß des Curie-Weiß-Gesetzes als strich-
punktierte Linie dargestellt.
Grundzustand des Zwei-Niveau-Systems, sodass sich ein Abflachen der relativen
Flussa¨nderung ∆Φ/I0 im Vergleich zum Verlauf des Curie-Gesetzes ergibt. Mit
gro¨ßerem Dauerstrom I0 ist dieser Effekt immer ausgepra¨gter zu erkennen. Das Abfla-
chen bei tiefen Temperaturen und kleinen Feldern (I0 = 20 mA) wird durch die Wech-
selwirkung zwischen den magnetischen Momenten verursacht und la¨sst sich im Limes
kleiner Felder gut durch ein Curie-Weiß-Gesetz ∆Φ ∝ 1/(T + ΘCW) beschreiben11.
A¨hnliche Ergebnisse sind bereits fu¨r Au:Er-Sensoren publiziert und lassen sich an
Hand von computergestu¨tzten Simulationsrechnungen auch quantitativ voraussagen
[Fle03, Pie12]. Analoge Simulationen fu¨r Ag:Er, welche unter anderem die sta¨rkere
RKKY-Wechselwirkung im Vergleich zu Au:Er beru¨cksichtigen, werden derzeit vor-
bereitet [Hen17]. Ein Vergleich zwischen dieser Anpassung und den Messwerten zeigt,
dass der Wa¨rmekapazita¨ts-Chip bis hin zu tiefsten Temperaturen thermalisiert ist
– eine wichtige Voraussetzung fu¨r die korrekte Bestimmung der Wa¨rmekapazita¨t.
Da der Dauerstrom dissipationsfrei fließt, la¨sst sich diese Erkenntnis auf beliebige
Dauerstro¨me I0 u¨bertragen.
Fu¨r T = 50 mK und I0 = 50 mA ergibt sich eine Temperaturabha¨ngigkeit der ma-
gnetischen Flussa¨nderung von ∂Φ/∂T = −225 Φ0/K. Das Detektor-SQUID besitzt
11Aus der Anpassung extrahiert man ΘCW ≈ (3,3± 0,5) mK. Mit ΘCW = αxEr 1,1 K (entnom-
men aus [Fle05]) und einer Erbium-Konzentration von xEr ≈ (350± 50) ppm ergibt sich hieraus im
Einklang mit Literaturwerten fu¨r Erbium-dotiertes Silber ein Wert von α = 8,5± 3 als Maß fu¨r die
Sta¨rke der RKKY-Wechselwirkrung (vgl. [Bur08, Hen17]).
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die Gegeninduktivita¨ten 1/Mf = 36,4 µA/Φ0 und 1/Min = 12,6 µA/Φ0. Unter der
konservativen Abscha¨tzung, dass sich das von der Raumtemperatur-Elektronik be-
reitgestellte Spannungssignal ∆Uout (vgl. Abbildung 5.4) mit einer Genauigkeit von
∆U = 1 mV auslesen la¨sst und u¨ber einem Ru¨ckkoppelwiderstand Rf = 100 kΩ











∆U ≈ 1 µK . (5.9)
Hierfu¨r wurde die Identita¨t ∂U/∂Φ = Rf/Mf genutzt.
Die beeindruckende Temperaturauflo¨sung wird durch die Gegenu¨berstellung zweier
Pulse ersichtlich, welche in Abbildung 5.10 dargestellt sind. In der rechten Abbildung
ist ein Puls mit dem neu entwickelten Aufbau dargestellt, wa¨hrend im Bild links
ein Puls dargestellt ist, der mit dem zuvor genutzten Aufbau aufgezeichnet wurde.
Fu¨r beide Pulse betra¨gt der zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Messpunk-
ten jeweils 20 ms. Aus dem konstanten Verlauf des Temperatursignals vor Beginn
des Heizpulses la¨sst sich fu¨r die Streuung der einzelnen Temperaturpunkte ein Wert
von ∆T = 0,3 µK fu¨r die Neuentwicklung bestimmen. Dieser Wert u¨bertrifft die
konservative Abscha¨tzung gema¨ß Gleichung (5.9) noch einmal, insgesamt ergibt sich
hieraus eine hervorragende Temperaturauflo¨sung von 30 nK/
√
Hz. Man beachte des
Weiteren die unterschiedliche Skalierung der Ordinate bei der Auftragung der gemes-
senen Pulse. Im Vergleich hierzu extrahiert man aus dem links dargestellten Puls eine
Streuung von ∆T ≈ 3 µK. Der paramagnetische metallische Temperatursensor zeigt
somit im Vergleich zum Widerstandsthermometer eine um eine Gro¨ßenordnung ver-
besserte Auflo¨sung. Desweiteren wurde bereits in Abschnitt 3.2.2 dargelegt, dass sich
die relative Auflo¨sung des dissipativen Widerstandsthermometers zu tieferen Tempe-
raturen hin verschlechtert. Dahingegen steigt die relative Temperaturauflo¨sung des
neu entwickelten Wa¨rmekapazita¨ts-Chips zu tiefen Temperaturen hin kontinuierlich
an, da sich aus dem in guter Na¨herung gu¨ltigen Curie-Weiß-Gesetzt ∂M/∂T ∝ 1/T 2
ergibt.
Auch die statistische Schwankung der ermittelten Wa¨rmekapazita¨t bei der Aufzeich-
nung mehrerer Pulse bei selber Badtemperatur TBad konnte auf Grund der verbes-
serten Temperaturauflo¨sung um etwa zwei Gro¨ßenordnungen gesteigert werden. Bei
50 mK wurde fu¨r die Silberprobe eine relative Schwankung von ∆C/C = 0,02 %
ermittelt. Im zuvor genutzten Aufbau wurden statistische Schwankungen im Pro-
zentbereich beobachtet.
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Abbildung 5.10: Zeitlicher Verlauf der Plattform-Temperatur TAdd (blau) bei Appli-
kation eines nahezu rechteckigen Heizpulses (gru¨n) bei TBad = 50 mK. Die Anpassungen
gema¨ß des thermischen Modells sind in rot dargestellt. Die Darstellung erlaubt den di-
rekten Vergleich zweier Pulse, welche mit dem neu entwickelten Wa¨rmekapazita¨ts-Chip
(rechts) bzw. dem in Abschnitt 3.2.2 diskutierten Aufbau (links) aufgezeichnet wurden.
Die Neuentwicklung zeigt – man beachte neben dem Signal-zu-Rauschen-Verha¨ltnis der
Messkurven auch die Skalierung der Ordinate – eine um eine Gro¨ßenordnung verbes-
serte Temperaturauflo¨sung.
5.3.2 Thermische Leitfa¨higkeit
Eine wichtige charakteristische Kenngro¨ße des entwickelten Aufbaus stellen die ther-
mischen Leitfa¨higkeiten12 κ1 und κ2 dar. Wie bereits erwa¨hnt wurde eine hochreine
Silberprobe bei einer Messserie durch Vakuumfett sowie bei einer anderen Messserie
durch Diffusionsschweißen kontaktiert. Fu¨r letzteren Fall wurde die 16 mg schwere,
hochreine Silberprobe einseitig mit einer etwa 25 nm dicken Goldschicht versehen.
Unter hohem Druck13 wurde die Probe bei einer Temperatur von 200 ◦C mit der
goldenen Probenauflagefla¨che des Wa¨rmekapazita¨ts-Chips verschweißt.
Die aus den Pulsen extrahierten thermischen Leitfa¨higkeiten κ1 und κ2 sind in Ab-
bildung 5.11 dargestellt. Zuna¨chst sollen die unterschiedlichen Temperaturverla¨ufe
von κ2 diskutiert werden. Eine Ankopplung mittels Vakuumfett bedingt einen pho-
nonischen Wa¨rmetransport zwischen Chip und Probe. Der entsprechende Verlauf
ist in der Abbildung durch gelbe offene Kreise dargestellt und zeigt unterhalb von
0,5 K eine na¨herungsweise kubische Temperaturabha¨ngigkeit κ2 ∝ T 3. Die Kontak-
tierung der Probe mittels Vakuumfett la¨sst sich als Serienschaltung zweier Grenz-
12Es sei an dieser Stelle noch einmal daran erinnert, dass aus Gru¨nden der sprachlichen Klarheit
nicht zwischen der (spezifischen) thermischen Leitfa¨higkeit und dem (absolute) Leitwert (entspricht
dem inversen Wa¨rmewiderstand) unterschieden wird.
13Die Probe wurde mit einem Gewicht von etwa 2 kg beschwert. Zusa¨tzlich wurde die Goldschicht
der Probe angekratzt, um die Kontaktfla¨che zu minimieren.
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fla¨chenwidersta¨nde14 RK modellieren, deren Widerstand durch Gleichung (5.7) defi-
niert ist. Zusa¨tzlich muss der intrinsische Wa¨rmewiderstand RAp des bei tiefen Tem-
peraturen glasartigen Vakuumfetts gema¨ß Gleichung (2.54) beru¨cksichtigt werden.














ein Temperaturverlauf fu¨r κ2, der in Abbildung 5.11 als punkt-gestrichelte Kur-
ve dargestellt ist und gut mit den ermittelten Messwerten u¨bereinstimmt. Fu¨r
die Anpassung wurde die Kontaktfla¨che A = 4 (mm)2 festgehalten und die Di-
cke des Apiezon N-Films auf l = 0,1 mm abgescha¨tzt. Es ergibt sich in gu-
ter U¨bereinstimmung mit publizierten Daten RAp ≈ 635 K3 m/W und RK ≈


































Wa¨rmebad (κ1) sowie zwischen Chip
und Probe (κ2). Letztere wurde einmal
mittels Vakuumfett (phononisch) und
einmal mittels Diffusionsschweißens
(elektronsich) kontaktiert.
In Abbildung 5.11 ist des Weiteren die thermische Leitfa¨higkeit κ2 fu¨r die Messung
an jener Probe aufgetragen, welche durch Diffusionsschweißen aufgebracht wurde.
Diese Kontaktierung wurde realisiert, da die elektronische Leitfa¨higkeit gema¨ß dem
Wiedemann-Franz-Gesetz einen dominanten linearen Term κ2 ∝ T verspricht. Die
Ergebnisse zeigen jedoch mit κ2 ∝ T 5 eine bei tiefen Temperaturen drastisch re-
duzierte thermische Kopplung. Bei hohen Temperaturen konnte der τ2-Effekt nicht
aufgelo¨st werden, weshalb die ermittelten Werte fu¨r κ2 fu¨r T > 150 mK stark streuen.
Das beobachtete Verhalten ist zuna¨chst u¨berraschend und die Ursache hierfu¨r
konnte bisher nicht abschließend gekla¨rt werden, weshalb an dieser Stelle zwei
mo¨gliche Erkla¨rungsansa¨tze diskutiert werden sollen. Beiden Ansa¨tzen gemein
ist, dass sie als limitierenden Wa¨rmetransportmechanismus die Elektron-Phonon-
14Der Einfachheit halber wird fu¨r die Grenzfla¨chen Gold-Vakuumfett sowie Vakuumfett-
Silberprobe der selbe Grenzfla¨chenwiderstand angenommen.
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Kopplung bemu¨hen. Fu¨r diese Kopplung wurde bereits in fru¨heren Publikationen
eine Temperaturabha¨ngigkeit κel−ph ∝ T 5 ermittelt [And72a, Kar04]. Gleichwohl
berichten viele Publikationen auch von einer Abha¨ngigkeit der Form κel−ph ∝ T 4














welche als gestrichelte Kurve in Abbildung 5.11 dargestellt ist, beschreibt die Daten
sehr gut. Mit V wird das Volumen des Materials bezeichnet, welches die Limitierung
in κ2 bewirkt, und 1/Rel−ph ist ein Maß fu¨r die Sta¨rke der diskutierten Elektron-
Phonon-Kopplung. Konkrete Zahlenwerte fu¨r Rel−ph werden im Rahmen der beiden
vorgeschlagenen Erkla¨rungen diskutiert. Des Weiteren beru¨cksichtigt obige Formel
noch den Grenzfla¨chenwiderstand RK = 1,89 · 10−3 m2 K4/W zwischen dem Saphir-
Substrat und der Goldfla¨che [Swa89], welcher bei ho¨heren Temperaturen zu einem
leichten Abflachen der dargestellten Kurve fu¨hrt. Ausgehend von diesen Annahmen
lassen sich folgende Erkla¨rungsansa¨tze darlegen:
 Innerhalb des Substrats wird die durch einen Heizpuls erzeugte Wa¨rme mit-
tels Phononen transportiert. Die effektive Kontaktfla¨che zwischen der gol-
denen Probenauflagefla¨che des Chips (vgl. Abbildung 5.6 IO) und der Pro-
be ist durch das Anrauen15 der Kontaktfla¨che drastisch reduziert, sodass
die phononische Wa¨rmeleitung im Vergleich zu einer Kontaktierung mittels
Vakuumfett sehr gering ausfa¨llt. Fu¨r den Wa¨rmefluss in die Probe ko¨nnte
somit die Elektron-Phonon-Kopplung in der Goldschicht den limitierenden
Faktor darstellen, bevor die Wa¨rme via Elektronen in die Probe trans-
portiert werden kann. Aus der Anpassung gema¨ß Gleichung (5.11) ergibt
sich unter Beru¨cksichtigung des Volumens der Goldfla¨che somit Rel−ph =
4,5 · 10−10 m3 K6/W. Im Vergleich zu publizierten Messwerten entspricht dies
einer um mehrere Gro¨ßenordnungen schwa¨cheren Elektron-Phonon-Kopplung
[And72a, Kim04, Kar04]. Auch mu¨sste in diesem Szenario die elektronische
Kopplung κ3 zwischen dem Sensormaterial Ag:Er und der Goldfla¨che geringer
als der beobachte Werte fu¨r κ2 ausfallen, da sonst der beobachtete τ2-Effekt,
dem schnellen Anstieg der Temperatur im Sensormaterial, nicht erkla¨rt werden
ko¨nnte. Dies ist jedoch nicht zu erwarten, fu¨r 100 mK ergibt eine konservati-
ve Abscha¨tzung κ3 & 10−6 W/K, da der elektrische Widerstand von Ag:Er
(gesputtert) und Goldkontaktfla¨che (gesputtert und galvanisiert) wenige mΩ
betragen sollte. Auch ist nach dem Wiedemann-Franz-Gesetz ein nur linea-
rer Abfall hin zu tieferen Temperaturen zu erwarten, ein im Vergleich zum
beobachteten κ2 niedrigeres κ3 wird also zunehmend unrealistisch.
15Ohne dieses Schritt, die Oberfla¨che durch Einkerbungen und Kratzer mittels eines Skalpells
anzurauen, war es nicht mo¨glich, die Probe durch Diffusionsschweißen mit dem Chip dauerhaft zu
kontaktieren.
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 Eine weitere mo¨gliche Erkla¨rung wa¨re, dass sich zwischen dem 25 nm dicken
Goldfilm, welcher vor dem Diffusionsschweißen auf die Silberprobe gesputtert
wurde, und der Silberprobe eine du¨nne, elektrisch isolierende Schicht befin-
det. Dies ko¨nnte beispielsweise eine wenige Nanometer dicke Silberoxidschicht
sein, wie sie Silber in Luft ausbildet [Roo89]. Nimmt man analog zum zuvor
geschilderten Szenario an, dass die Wa¨rme zwischen den beiden diffusions-
verschweißten Goldfla¨chen maßgeblich durch Elektronen transportiert wird,
so muss diese Energie in der probenseitig nur 25 nm du¨nnen Goldschicht in
das phononische Wa¨rmereservoir transferiert werden16. Hieraus ergibt sich
auf Grund des kleinen Volumens V ≈ 1,5 · 10−13 m3 eine Kopplungssta¨rke
Rel−ph = 7,4 · 10−12 m3 K6/W fu¨r eine Anpassung gema¨ß Gleichung (5.11) –
publizierte Werte sind nur etwa drei mal kleiner17 [Kar04]. Es sei jedoch dar-
auf hingewiesen, dass im Prozess eigentlich versucht wurde eine etwaige Oxid-
schicht auf der Oberfla¨che der Silberprobe unmittelbar vor der Auftragung des
Goldfilms durch Plasmaa¨tzen mittels Argonionen abzutragen. Auch wu¨rden die
vor dem Diffusionsschweißen erzeugten Einkerbungen (fu¨r das zuvor beschrie-
bene Anrauen) und das folgende Anpressen wa¨hrend dieses Prozessschrittes
eine etwaige Oxidschicht wohl durchtrennen. Aus diesen Gru¨nden erscheint die
zentrale Annahme in diesem Szenario – die Existenz einer solchen Oxidschicht
– zuna¨chst zweifelhaft. Gleichwohl ergibt sich in diesem Erkla¨rungsansatz eine
sinnvoll erscheinende Sta¨rke der Elektron-Phonon-Kopplung.
Aus den genannten Gru¨nden kann letztlich nicht ausgeschlossen werden, dass andere
Ursachen fu¨r die Limitierung von κ2 verantwortlich sind. Denkbar wa¨re beispielswei-
se auch, dass das thermische Modell zur Beschreibung der beobachteten Pulse nicht
korrekt ist. Im Vorgriff auf die Diskussion der beobachteten Wa¨rmekapazita¨t der
Addenda in Abschnitt 5.3.4 sei erwa¨hnt, dass durch Verunreinigungen in der die bei-
den Ma¨ander bedeckenden SiO2-Schicht ein weiteres Wa¨rmereservoir zur Verfu¨gung
steht, u¨ber dessen Kopplungssta¨rke mit seiner Umgebung keine Details bekannt sind.
Diese Verunreinigungen konnten jedoch mittlerweile beseitigt werden, sodass ein et-
waiger Einfluss dieser Freiheitsgrade in zuku¨nftigen Messungen ausgeschlossen wer-
den kann. Auch in Versuchen, diesen zusa¨tzlichen Einfluss in einem erweiterten ther-
mischen Modell zu modellieren und gleichzeitig die experimentell beobachteten Puls-
formen zu generieren, konnte keine Wa¨rmeleitfa¨higkeit κ2 ∝ T 5 ermittelt werden.
Eine U¨berwindung dieser Limitierung wu¨rde eine entsprechend gute thermische Kon-
taktierung metallischer Proben erlauben. Deshalb sind weitere Materialtests sowie
eine Optimierung des Diffusionsschweißens hinsichtlich einer Maximierung der effek-
16Diese Goldschicht hat eine Fla¨che von etwa 6 · 10−6 m2.
17In [Kar04] wird (in der dort gewa¨hlten Notation) ein Wert Σ = 7,5 · 1010 W K−6 m−3 fu¨r die
Elektron-Phonon-Kopplung in Gold angegeben. Dies la¨sst sich gema¨ß Rel−ph = 1/(6Σ) auf die
hiesige Notation umrechnen.
130 5. Entwicklung eines hochauflo¨senden Kalorimeters fu¨r ultratiefe Temperaturen
tiven Kontaktfla¨che fu¨r eine Eingrenzung des Problems wu¨nschenswert und zuku¨nftig
geplant.
Zuletzt soll an dieser Stelle noch die thermische Leitfa¨higkeit κ1 diskutiert werden,
welche die Ankopplung des Wa¨rmekapazita¨ts-Chips an das Wa¨rmebad definiert. Die-
se Messergebnisse sind ebenfalls in Abbildung 5.11 dargestellt. Von hohen Tempe-
raturen kommend fa¨llt κ1 zuna¨chst steil ab, ehe es fu¨r Temperaturen T < 200 mK
linear abflacht. Wie zuvor diskutiert definiert die Wa¨rmeleitung der supraleiten-
den Aluminium-Bonddra¨hte bei hohen Temperaturen die thermische Ankopplung.
Mit dem exponentiellen Aussterben von Quasiteilchen sinkt auch die thermische
Leitfa¨higkeit, sodass diese bei tieferen Temperaturen durch jene des Gold-Filaments
definiert wird. Sie la¨sst sich unter Beru¨cksichtigung des niedrigen Restwiderstands-
verha¨ltnisses von etwa 2 durch das Wiedemann-Franz-Gesetz beschreiben, welches




T + κAl,0 e
b (1−TC/T ) , (5.12)
wobei sich der zweite Summand (mit TC = 1,2 K) in einer Vielzahl von Experimenten
als gute Beschreibung der thermischen Leitfa¨higkeit von supraleitendem Aluminium
erwiesen hat [Woo05]. Aus der Anpassung, welche die Messwerte sehr gut beschreibt,
ergibt sich R = 0,48 Ω. Dieser Wert ist konsistent mit Messungen des Widerstands-
wertes des Gold-Filaments. Auch die Parameter κAl,0 = 3,7 µW/K und b = 1,5 decken
sich mit Beobachtungen anderer Experimente (siehe Referenzen in [Woo05]), wenn
man fu¨r die zehn Aluminium-Bonddra¨hte einen Radius von 25 µm sowie eine durch-
schnittliche La¨nge von etwa 5 mm beru¨cksichtigt. Zuletzt sei noch angemerkt, dass
sich unter Beru¨cksichtigung eines weiteren Summanden proportional zu T 3 keine si-
gnifikante Verbesserung in der Anpassung ergibt. Dies besta¨tigt, dass die thermische
Ankopplung durch die Stelzen, auf welchen der Wa¨rmekapazita¨ts-Chip aufliegt, wie
erwartet zu vernachla¨ssigen ist.
5.3.3 Einfluss der Pulsla¨nge und Pulsho¨he
Die Messapparatur wurde analog zum in Abschnitt 3.2.2 beschriebenen Vorge-
hen auch bezu¨glich des Einflusses der Pulsho¨he und Pulsla¨nge auf die ermittelte
Wa¨rmekapazita¨t untersucht. Im referenzierten Abschnitt wird bereits ausfu¨hrlich
auf die Methodik der Datenerhebung eingegangen, sodass an dieser Stelle nur die
entsprechenden Resultate diskutiert werden sollen. Diese sind in den Abbildungen
5.12 und 5.13 dargestellt.
Die spezifische Wa¨rme steigt linear mit der mittleren Pulsho¨he ∆Tmax/(2TBad) an.
Ursa¨chlich hierfu¨r ist die mit der Pulsho¨he steigende durchschnittliche Probentem-
peratur wa¨hrend des Pulses, welche auf der oberen Abszisse aufgetragen ist. Daraus
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resultiert fu¨r die Silberprobe gema¨ß Gleichung (3.18) ein linearer Anstieg CAg = γelT
in der spezifischen Wa¨rme. Die in Abbildung 5.12 als gestrichelte Linie dargestell-
ten Literaturwerte fu¨r Silber aus [Mar73] stimmen hervorragend mit den Resultaten
u¨berein.
Wie der Abbildung 5.13 zu entnehmen ist, konnte keine Abha¨ngigkeit der spezifischen
Wa¨rme von der relativen Pulsla¨nge beobachtet werden. Neben den Messwerten, die
mit dem neu entwickelten Wa¨rmekapazita¨ts-Chip erhoben wurden, sind als Refe-
renz die Resultate des zuvor genutzten klassischen Aufbaus dargestellt. Die leicht
negativen Werte fu¨r CAg(2τ1)/CAg(τ1) − 1 bei ho¨heren Temperaturen wurden im
Zusammenhang mit der endlichen Integrationszeit des zur Auslese genutzten Lock-
In-Versta¨rkers diskutiert (siehe Erla¨uterungen zu Abbildung 3.19.). Die SQUID-
basierte Auslese der Temperatur des Wa¨rmekapazita¨ts-Chips weist eine deutlich
ho¨here Bandbreite auf, sodass dieser Effekt innerhalb des Messfehlers nicht mehr
beobachtet wird.
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Abbildung 5.12: Spezifische Wa¨rme ei-
ner Silberprobe in Abha¨ngigkeit des mitt-
leren Temperaturhubs ∆Tmax/(2TBad).
Der Vergleich mit Literaturdaten zeigt,
dass die beobachtete Steigung aus ei-
nem Anstieg der mittleren Temperatur




















Abbildung 5.13: Relative A¨nderung der
spezifischen Wa¨rme CAg(2τ1)/CAg(τ1)− 1
in Abha¨ngigkeit der Temperatur. Es ist
keinerlei Einfluss der relativen Pulsla¨nge
texp/τ1 auf die ermittelte spezifische
Wa¨rme erkennbar.
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5.3.4 Wa¨rmekapazita¨t der Addenda
In diesem Abschnitt soll abschließend die Wa¨rmekapazita¨t des Chips selbst disku-
tiert werden. Diese muss fu¨r die Messung von Proben mit geringer Wa¨rmekapazita¨t
im Bereich weniger nJ/K selbst sehr klein ausfallen oder zumindest einen gut re-
produzierbaren Wert aufweisen. In Abschnitt 5.1 wurde bereits angeku¨ndigt, dass
eine Wa¨rmekapazita¨t von unter 300 pJ/K fu¨r Temperaturen unterhalb von 0,3 K er-
wartet wird. Dies la¨sst sich im wesentlichen auf den geringen Materialeinsatz des
mikrostrukturierten Aufbaus sowie die geschickte Wahl supraleitender Materialien
zur elektrischen Kontaktierung entsprechender Komponenten zuru¨ckfu¨hren. In Ta-
belle 5.1 sind die zur Herstellung des Wa¨rmekapazita¨ts-Chips genutzten Materialien
gemeinsam mit deren Masse (je Chip) aufgelistet. Des Weiteren ist auch Aluminium
aufgefu¨hrt, welches fu¨r die elektrische Kontaktierung des Chips verwendet wird18. Fu¨r
einen ersten U¨berblick bezu¨glich der jeweiligen Beitra¨ge zur Addenda ist zusa¨tzlich
die gemessene Wa¨rmekapazita¨t bei 100 mK aufgelistet. Fu¨r diese Berechnung wur-
de die spezifische Wa¨rme der jeweiligen Materialien aus den aufgefu¨hrten Quellen
herangezogen. Es zeigt sich, dass einzig die Wa¨rmekapazita¨t des Goldes und des
Sensormaterials Ag:Er signifikant zur Wa¨rmekapazita¨t der Addenda beitra¨gt, die
u¨brigen Materialien spielen eine untergeordnete Rolle und werden im Folgenden ver-
nachla¨ssigt. Insbesondere ist die Wa¨rmekapazita¨t des Substrats, wahlweise Saphir
(c-Al2O3) oder Silizium (c-Si), trotz dessen großen Masseanteils auf Grund des rein
phononischen Beitrags bei tiefen Temperaturen nominell vernachla¨ssigbar.
Material m [µg] C (0,1 K) [pJ/K] Quelle
Nb 5,5 3 [Sel74]
AuPd 0,02 < 0,1 [Mar73, Hoa57]
Ag:Er 14,2 40 [Fle03]
Au 190 79 [Mar73, Fle09]
Al 8,9 3 [Phi59]
a-SiO2 5,7 < 1 [Zel71]
c-Al2O3 30000 < 3 [Fug69]
c-Si 17500 5 [Kee59]
Tabelle 5.1: Auflistung der fu¨r den Wa¨rmekapazita¨ts-Chip verwendeten Materialien:
Neben der verwendeten Materialmenge ist auch deren Wa¨rmekapazita¨t exemplarisch
fu¨r T = 100 mK angegeben. Diese wurde anhand publizierter Daten, auf welche je-
weils verwiesen wird, berechnet. Aluminium ist gelistet, da auch die Bonddra¨hte zur
Wa¨rmekapazita¨t beitragen.
18Eine Zuleitung tra¨gt mit etwa 1/3 seiner Gesamtwa¨rmekapazita¨t zur Addenda bei [Bac72]. Die
entsprechende Massenangabe in Tabelle 5.1 beru¨cksichtigt diesen Umstand bereits.
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689 µJ/(mol K2) · T + 464 µJ/(mol K4) · T 3) (5.13)
beschreiben [Mar73]. Die Stoffmenge von Gold mmol,Au betra¨gt 197 g/mol und die
Masse mAu = 190 µg ist Tabelle 5.1 zu entnehmen. Bei der Herstellung der Chips
wurde typischerweise eine 200 nm dicke Goldschicht gesputtert und anschließend wei-
tere 500 nm aufgalvanisiert. Fu¨r die gesputterten Schichten, welche eine Vielzahl von
Defekten im Kristallgitter aufweisen, wurde als Korrektur ein zusa¨tzlicher, konstan-
ter Beitrag in Ho¨he von 5 J/(m3 K) beru¨cksichtigt – dies entspricht Beobachtungen
aus fru¨heren Arbeiten [Fle09, Heu11]. Der Verlauf der Kurve ist in Abbildung 5.14
als gepunktete Linie dargestellt.
Im Falle von Ag:Er tragen neben den Leitungselektronen insbesondere Schottky-
artige Zusatzterme zur Wa¨rmekapazita¨t bei. Deren Ursprung liegt in den in Ab-
schnitt 5.2.1 diskutierten Zwei-Niveau-Systemen begru¨ndet, welche sich auch fu¨r die
Magnetisierung verantwortlich zeigen. Berechnungen der spezifischen Wa¨rme dieses
Materials sind derzeit in Vorbereitung [Hen17], sodass an dieser Stelle auf die be-
kannte Wa¨rmekapazita¨t von Au:Er zuru¨ckgegriffen wird. Da die Wa¨rmekapazita¨t des
Sensors durch die Erbium-Spins dominiert wird, la¨sst sich fu¨r Ag:Er und Au:Er trotz
des unterschiedlichen Wirtsmetalls ein sehr a¨hnlicher Verlauf, sowohl qualitativ als
auch quantitativ, in der spezifischen Wa¨rme erwarten.
Die Wa¨rmekapazita¨t des Sensors19 ist abha¨ngig vom Magnetfeld B ∝ I0, in welchem
sich dieser befindet. Im linken Teil von Abbildung 5.14 sind exemplarisch entspre-
chende Resultate fu¨r I0 = 50 mA und I0 = 100 mA dargestellt. Fu¨r letzteren Fall
erkennt man ein Maximum in der spezifischen Wa¨rme bei etwa 20 mK. Typischerwei-
se wurde der Temperatursensor mit einem Dauerstrom von I0 = 50 mA betrieben.
Bei diesem Strom ist die Schottky-Anomalie zu tieferen Temperaturen verschoben,
da die Zeeman-Aufspaltung der Spin-Systeme entsprechend kleiner ist. Summiert
man diese Beitra¨ge zur Wa¨rmekapazita¨t auf, ergibt sich der als gru¨ne durchgezogene
Linie dargestellte Temperaturverlauf der berechneten Addenda. Wa¨hrend bei tiefen
Temperaturen die Schottky-Anomalie den Verlauf definiert, dominiert oberhalb von
etwa 60 mK die elektronische Wa¨rmekapazita¨t. Insgesamt erwartet man eine sehr
kleine Addenda unter 300 pJ/K fu¨r Temperaturen unterhalb von 300 mK.
Zur Bestimmung der Addenda wurde eine 16,2 mg schwere, hochreine Silberprobe ge-
messen, deren spezifische Wa¨rme bekannt ist [Mar73]. Dieses Vorgehen sowie die Pro-
benwahl wurde bereits in Abschnitt 3.2.2 motiviert. Die Ergebnisse dieser Messung
sind im rechten Teil von Abbildung 5.14 dargestellt. Zusa¨tzlich sind die zuvor disku-
19Fu¨r T < 100 mK wurden die Werte unter Zuhilfenahme der in [Fle03] vorgestellten Methodik
berechnet, wobei eine Erbium-Konzentration von 350 ppm angenommen wurde. Fu¨r ho¨here Tem-
peraturen wurde der lineare Anteil, welcher durch die Leitungselektronen im Sensor hervorgerufen
wird, entsprechend extrapoliert.
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tierten Berechnungen, zur besseren Erkennbarkeit um den Faktor 25 skaliert, aufge-
tragen. Von hohen Temperaturen kommend fa¨llt die gemessene Addenda zuna¨chst in
etwa linear ab, ehe sie im Bereich um 100 mK ein Minimum durchla¨uft und zu tiefe-
ren Temperaturen hin wieder ansteigt. Die ermittelte Wa¨rmekapazita¨t der Addenda
liegt jedoch im Bereich einiger nJ/K und somit etwa 1,5 Gro¨ßenordnungen u¨ber der
Erwartung. Diese große Diskrepanz war zuna¨chst u¨berraschend und wird daher im
folgenden na¨her ero¨rtert. Es sei jedoch vorangestellt, dass dieses Problem mittler-
weile behoben ist und in den ju¨ngst hergestellten Wa¨rmekapazita¨ts-Chips deutlich
kleinere Wa¨rmekapazita¨ten beobachtet werden konnten.
Die durchgefu¨hrten Berechnungen zur Bestimmung der Wa¨rmekapazita¨t des Sen-
sormaterials sowie der Goldfla¨che, welche bei einer Vielzahl weiterer Detektoren ge-
nutzt werden, liefern im Allgemeinen verla¨ssliche Ergebnisse [Fle03, Fle05, Sch12a,
Pie12, Kem12]. Experimentelle Abweichungen im Bereich von etwa 25 % sind doku-
mentiert [Kem12], wobei dies nicht die große Diskrepanz erkla¨ren kann. Aus diesen
Gru¨nden muss die große gemessene Wa¨rmekapazita¨t durch zusa¨tzliche, bisher nicht
beru¨cksichtigte Freiheitsgrade in Form von Verunreinigungen oder dergleichen ver-
ursacht werden.
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Abbildung 5.14: Wa¨rmekapazita¨t der Addenda: In der Abbildung links ist der be-
rechnete Verlauf als durchgezogene Linie dargestellt. Zusa¨tzlich sind die dominierenden
Einzelbeitra¨ge der Probenauflagenfla¨che aus Gold (gepunktete Linie) sowie des Sen-
sormaterials Ag:Er (fu¨r zwei verschiedene Dauerstro¨me I0) dargestellt. Rechts sind die
berechneten Werte, um den Faktor 25 vergro¨ßert, gemeinsam mit den gemessenen Wer-
ten fu¨r CAdd aufgetragen. Man beachte die unterschiedliche Skalierung der Ordinate.
Als Ursache kommen somit (magnetische) Verunreinigungen der Silberprobe sowie
der fu¨r den Wa¨rmekapazita¨ts-Chip verwendeten Materialien in Betracht. Durch das
Messen einer weiteren Silberprobe mit einer Masse von m = 34,2 mg konnte ei-
ne Verunreinigung der Probe ausgeschlossen werden. Wa¨re dies die Ursache, so
mu¨sste die
”
u¨berschu¨ssige“ Wa¨rmekapazita¨t mit der Masse der Silberprobe skalie-
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ren. Tatsa¨chlich wurde eine unvera¨nderte U¨berho¨hung nach Abzug der erwarteten
Beitra¨ge beobachtet.
In mehreren Vero¨ffentlichungen wird auch die Mo¨glichkeit einer deutlich erho¨hten
Wa¨rmekapazita¨t von Saphir (c-Al2O3) im Vergleich zum Debye-Modell diskutiert
[Sei90, Rot94, Bas96, Cha07]. Verunreinigungen des Materials sowie Schottky-
Beitra¨ge des Aluminium-Kerns, welcher einen Kernspin von I = 5/2 besitzt und
in einer rhomboedrischen Kristallmatrix angeordnet ist, konnten jedoch im hiesigen
Fall ausgeschlossen werden: Es wurde ein a¨quivalent aufgebauter Wa¨rmekapazita¨ts-
Chip (v4w1K9) auf einem Substrat aus hochreinem Silizium gemessen. Die ermittelte
Wa¨rmekapazita¨t CAdd entsprach, mit einer Abweichung von etwa 25 %, jener eines
Chips auf Basis des Saphir-Substrats.
Da des Weiteren Verunreinigungen in der Goldstruktur sowie des Sensormaterials
ausgeschlossen wurden20, wurde im Anschluss an diese Untersuchungen der Fokus
auf mo¨gliche Verunreinigungen in der die Niob-Strukturen u¨berdeckende Isolations-
schicht gelegt. Tatsa¨chlich zeigte sich bei Messungen des Chips v4w1K9 eine schein-
bar negative Temperatura¨nderung als Folge der Heizpulse, was wie folgt interpre-
tiert werden kann: Magnetische Verunreinigungen in der a-SiO2-Schicht, welche sich
oberhalb des Doppelma¨anders befindet, koppeln mit diesem analog zum Sensorma-
terial. Diese Kopplung bedingt eine Flussa¨nderung, welche auf Grund des gradiome-
trischen Aufbaus im Allgemeinen kompensiert wird und nicht durch das Detektor-
SQUID beobachtet werden kann: Eine positive Flussa¨nderung ∆Φp in Ma¨ander AO
(vgl. Abbildung 5.6) wird durch eine ebenso große, negative Flussa¨nderung −∆Φp
in Ma¨ander BO kompensiert. Beim vorliegenden Chip war diese symmetrische Kopp-
lung auf Grund eines Kurzschlusses in einer der Ma¨anderspulen aufgehoben, sodass
die Induktivita¨ten L der beiden Ma¨ander verschieden waren. Ein Temperaturan-
stieg des Wa¨rmekapazita¨ts-Chips auf Grund der Heizpulse fu¨hrte zu einer A¨nderung
der Magnetisierung der verunreinigten a-SiO2-Struktur. Die sta¨rkere Kopplung mit
Ma¨ander BO fu¨hrte in der Folge zu einem negativen Signal im Detektor-SQUID, was
als
”
Temperatursenkung“ wahrgenommen wird. Als Zeitkonstante fu¨r diese Spin-
Gitter-Kopplung innerhalb des SiO2-Films wurde bei T = 33 mK ein Wert von
τSG = 0,6 s ermittelt. Diese Beobachtung erlaubt es, den eigentlichen τ2-Effekt und
den hierdurch hervorgerufenen Temperaturanstieg mit einer Zeitkonstanten von et-
wa 60 ms separat von dem Beitrag der Verunreinigungen zu betrachten. Scha¨tzt
man hieraus die Addenda im adiabatischen Limes fu¨r den diskutierten Puls mit
CAdd(33 mK) = PH τ2/∆T (3τ2) ≈ 0,5 nJ/K grob ab, so ergibt sich ein Wert, welcher
nur leicht u¨ber den Erwartungen liegt. Mit ∆T (3τ2) ist der Temperaturhub zur Zeit
tstart + 3τ2  τSG bezeichnet (vgl. Abbildung 3.10).
20Wie erwa¨hnt werden diese Materialien fu¨r eine Vielzahl von Teilchendetektoren, welche im
selben Reinraum gefertigt werden, verwendet. Entsprechende Experimente mit diesen Teilchende-
tektoren zeigten keine Indizien fu¨r eine solch massive Verunreinigung.
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Die Ursache fu¨r die Verunreinigungen konnte mittlerweile innerhalb der genutz-
ten Kathodenzersta¨ubungsanlage21, welche zur Auftragung der entsprechenden mi-
krostrukturierten Schichten genutzt wird, lokalisiert und behoben werden: Im Nach-
gang an die beschriebenen Beobachtungen konnte anhand von Messungen der Ma-
gnetisierung gezeigt werden, dass die hergestellten a-SiO2-Schichten tatsa¨chlich ein
ausgepra¨gtes paramagnetisches Curie-Verhalten aufweisen, obwohl dieses Materi-
al nominell diamagnetisch sein sollte. Offenbar sorgen magnetische Verunreinigun-
gen (Edelstahlabtragungen in der Kathodenzersta¨ubungsanlage sowie Fehler des
SiO2-Netzwerks, sogenannte Dangling Bonds) zu einer massiven U¨berho¨hung der
Wa¨rmekapazita¨t von SiO2. Abscha¨tzungen legen nahe, dass eine Konzentration sol-
cher Verunreinigungen in der Gro¨ßenordnung von etwa 1 % ausreicht, um die beob-
achtete Zunahme in der Wa¨rmekapazita¨t der Addenda erkla¨ren ko¨nnen.
Kurz vor der Fertigstellung dieser Arbeit konnten erste Messungen an einem weiteren
Chip (v5w2M4) durchgefu¨hrt werden22. Fu¨r diesen Chip wurde bei der Auftragung
der isolierenden a-SiO2-Schicht auf den Wafer aus hochreinem Silizium eine andere
Kathodenzersta¨ubungsanlage23 genutzt. Diese besitzt ein gro¨ßeres Sputtertarget und
eine andere Halterung fu¨r selbiges, sodass von der metallenen Umgebung des Tar-
gets wa¨hrend des Prozesses weniger Material abgetragen wird. Somit werden deutlich
weniger Verunreinigungen in der SiO2-Schicht erwartet, sodass eine signifikant redu-
zierte Addenda (im Vergleich zu den in Abbildung 5.14 dargestellten Ergebnissen)
erwartet wird. Um auch die zuvor angesprochenen Spin-Gitter-Relaxationen detail-
liert untersuchen zu ko¨nnen, wurde der Chip ohne Probe abgeku¨hlt. Um dennoch
ausreichend lange Relaxationsraten τ1 zu gewa¨hrleisten, wurde kein Gold-Bond zur
thermischen Kontaktierung genutzt, sodass einzig die Aluminium-Bonddra¨hte die
thermische Leitfa¨higkeit κ1 definieren. In dieser Konstellation waren Messungen zwi-
schen 400 mK und 50 mK mo¨glich.
Die aufgezeichneten Pulse zeigen im Bereich unterhalb von 200 mK zwei klar unter-
scheidbare Relaxationszeiten. Um diesen Effekt zu beru¨cksichtigen, wurde der Chip
mit Hilfe des in Abbildung 3.9 dargestellte thermische Modells durch zwei u¨ber den
thermischen Link κ2 gekoppelte Wa¨rmereservoirs beschrieben. Unter der Annahme,
dass die Wa¨rmekapazita¨t des ersten Wa¨rmereservoir durch die berechnete Addenda
– in Abbildung 5.14 als gru¨n dargestellte Linie aufgetragen – beschreibbar ist, erge-
ben sich Anpassungen, welche die gemessenen Pulse sehr gut beschreiben. In diesem
Zusammenhang wurde auch ersichtlich, dass fu¨r kurze Pulszeiten tP ≤ 100 ms kaum
Wa¨rme in das zweite Wa¨rmereservoir abfließt, wohingegen dies bei la¨ngeren Pulszei-
ten zunehmend der Fall ist. Fu¨r tP & 2 s wurde ein Sa¨ttigungsverhalten beobachtet.
Alle genannten Aspekte sind stimmig erkla¨rbar, wenn man annimmt, dass ein Teil
21UHV-Sputteranlage der Firma DCA Instruments Oy, Vajossuonkatu 8, 20360 Turku, Finnland.
22Abweichend von den vorherigen Messungen wurde fu¨r dieses Experiment das Detektor-SQUID
HDSQ5 w1 4A3 (mit Lin ≈ 1,0 nH [Ric17]) und das SQUID-Array HDSQ5 w1 2A22 genutzt.
23HV-Sputteranlage SCM 601 der Firma Alcatel.
5.3. Charakterisierung der Messapparatur 137
der Wa¨rme auf einer Zeitskala von tSG ≈ 600 ms in ein weiteres Wa¨rmereservoir –
z.B. noch verbliebene magnetische Verunreinigungen und Dangling Bonds im SiO2
– abfließt.
Neben dieser qualitativen Analyse wurden die Pulse auch genutzt, um die
Wa¨rmekapazita¨t CAdd(T ) zu bestimmen, entsprechende Ergebnisse sind in Abbil-
dung 5.15 dargestellt. Die gemessene Addenda zeigt im untersuchten Temperatur-
bereich einen monoton ansteigenden Verlauf, wobei der Absolutwert in etwa um
den Faktor 2 ho¨her liegt als dies die berechneten Werte erwarten lassen wu¨rden.
Nichts desto trotz liegt die Wa¨rmekapazita¨t dieses Chips um den Faktor 20 niedri-
ger als dies bei zuvor untersuchten Chips der Fall war. Dies zeigt deutlich, dass der
Einfluss von Defekten und Fremdatomen in der a-SiO2-Schicht durch den Wech-
sel der Kathodenzersta¨ubungsanlage um mehr als eine Gro¨ßenordnung reduziert
werden konnte. Die verbleibende Diskrepanz zwischen berechneten und ermittelten
Werten fu¨r die Addenda la¨sst sich durch die vermutlich noch vorhandenen Verun-
reinigungen (in einer signifikant reduzierten Anzahl) sowie Dangling Bonds in der
gesputterten a-SiO2-Schicht begru¨nden. Mit einer Addenda im Bereich von unter
500 pJ/K fu¨r Temperaturen unterhalb von 300 mK konnte somit das Designziel, die
Wa¨rmekapazita¨t des Messaufbaus selbst auf Werte deutlich unterhalb von 1 nJ/K zu
reduzieren, erfu¨llt werden. Dies ero¨ffnet zuku¨nftig erstmalig die Mo¨glichkeit, a¨ußerst
geringe Wa¨rmekapazita¨ten im Bereich weniger nJ/K von massiven Proben mit Mas-
sen im Bereich einiger 10 mg zu messen. Messungen an den in den vorherigen Kapiteln
vorgestellten metallischen Gla¨sern sind derzeit in Planung.























Wa¨rmekapazita¨t der Addenda sowie
der theoretisch erwartete Beitrag. Die
U¨berho¨hung kann durch Defekte und
Fremdatome in der SiO2-Schicht erkla¨rt
werden.
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Der Vollsta¨ndigkeit halber sei an dieser Stelle noch erwa¨hnt, dass sich mit Hilfe dieses
Aufbaus die Wa¨rmekapazita¨t bis hinauf zu Temperaturen in der Na¨he der Sprung-
temperatur TC der Aluminium-Bonddra¨hte beziehungsweise etwas darunter messen
la¨sst. Fu¨r T & TC/2 steigt die Londonsche Eindringtiefe der Bonddra¨hte drastisch.
Mit dem Eindringen magnetischer Felder in diese a¨ndert sich auch die Kopplung
zwischen den beiden Ma¨ander und dem Detektor-SQUID, sodass die Flussa¨nderung
∆Φ nicht mehr sinnvoll als Temperatursignal genutzt werden kann. Mo¨chte man den
Aufbau bei ho¨heren Temperaturen nutzen, kann man die Aluminium-Bonddra¨hte
beispielsweise durch Niob-Bonddra¨hte ersetzen, welche eine deutlich ho¨here Sprung-
temperatur aufweisen. Eine weitere Mo¨glichkeit besteht darin, parallel zum beste-
henden Temperatursensor ein mikrostrukturiertes Widerstandsthermometer auf dem
Wa¨rmekapazita¨ts-Chip zu platzieren, welches fu¨r den entsprechenden Temperatur-
bereich optimiert werden kann.
Zum Abschluss dieses Kapitels sollen die wichtigsten Ergebnisse noch einmal zu-
sammengefasst werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein neuartiger Aufbau zur
Messung der Wa¨rmekapazita¨t mit Hilfe der Relaxationsmethode bei tiefsten Tempe-
raturen entwickelt. Auf dem Wa¨rmekapazita¨ts-Chip befindet sich ein mikrostruktu-
rierter, metallischer paramagnetischer Temperatursensor (Ag:Er). Dieser wird mittels
einer supraleitenden Spule mit einem Detektor-SQUID gekoppelt, sodass eine hervor-
ragende Temperaturauflo¨sung von 30 nK/
√
Hz bei 50 mK erreicht wurde. Bei einer
mit 20 ms aufgelo¨sten Pulsaufzeichnung entspricht dies einer Temperaturauflo¨sung
von 0,3 µK. Eine zweistufige SQUID-Auslese erlaubt es, parasita¨re Wa¨rmeeintra¨ge
auf ein Minimum zu reduzieren. Des Weiteren befindet sich eine 3 mm · 4,4 mm
große Goldfla¨che auf dem Chip, welche die thermische Kontaktierung der Probe ver-
bessert. Sowohl phononische als auch elektronische Kopplungen konnten realisiert
werden. Deren Temperaturabha¨ngigkeit wurde ebenso wie die thermische Ankopp-
lung an das Wa¨rmebad diskutiert. Es konnte gezeigt werden, dass die mechanisch
stabile Lagerung des Wa¨rmekapazita¨ts-Chips auf drei Stelzen keinen messbaren Ein-
fluss auf die thermische Ankopplung hat. Des Weiteren zeigt der mikrostrukturierte
Wa¨rmekapazita¨ts-Chip eine sehr kleine Addenda CAdd von unter 500 pJ/W fu¨r Tem-
peraturen unterhalb von 300 mK. Der Aufbau erfu¨llt somit alle Voraussetzungen,
um Proben mit Wa¨rmekapazita¨ten im Bereich weniger nJ/K sehr pra¨zise bis hin zu
wenigen mK messen zu ko¨nnen.
6. Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit wurde erstmals die spezifische Wa¨rme dreier massiver
metallischer Gla¨ser im Temperaturbereich zwischen 25 mK und 300 K bestimmt. Ge-
meinsam mit der thermischen Leitfa¨higkeit [Rot13] liegen somit zentrale Messgro¨ßen
zum Versta¨ndnis dieser Festko¨rper vor, sodass sowohl die Zustandsdichten relevan-
ter Freiheitsgrade als auch der Wa¨rmetransport erforscht werden konnten. Fu¨r die
untersuchten Gla¨ser konnte ein thermisches Modell entwickelt werden, welches eine
in sich schlu¨ssige Modellierung beider Messgro¨ßen u¨ber den gesamten Temperatur-
bereich erlaubt. Des Weiteren wurde im Rahmen dieser Arbeit ein hochauflo¨sendes
Kalorimeter entwickelt, welches eine pra¨zise Bestimmung der spezifischen Wa¨rme von
Proben mit Wa¨rmekapazita¨ten von nur wenigen nJ/K auch noch bei Temperaturen
von wenigen mK erlaubt.
Die spezifische Wa¨rme wurde durch die etablierte Relaxationsmethode nach [Hwa97]
ermittelt. Hierfu¨r werden die Proben thermisch an eine Plattform gekoppelt, welche
einen Heizer sowie ein Thermometer beherbergt. Der Temperaturverlauf dieser Platt-
form, die schwach an ein thermisches Bad gekoppelt ist, wird wa¨hrend und nach der
Applikation eines Heizpulses mit bekannter Heizleistung aufgezeichnet. Hieraus la¨sst
sich bei bekannter Wa¨rmekapazita¨t der Plattform (Addenda) und Masse der Probe
die spezifische Wa¨rme extrahieren. Die automatisierte Steuerung der Messprozedur
sowie eine computergestu¨tzte numerische Anpassung des ermittelten Temperatur-
verlaufs erlauben die Implementation Software-gestu¨tzter Filter, sodass statistische
Schwankungen minimiert und die Reproduzierbarkeit optimiert werden konnten.
Im Temperaturbereich zwischen 300 K und 30 mK variiert die spezifische Wa¨rme der
drei massiven metallischen Gla¨ser Zr-BMG1 (Zr52,5Ti5Cu17,9Al10Ni14,6), Zr-BMG2
(Zr55Cu30Al10Ni5) und Au-BMG (Au49Ag5,5Pd2,3Cu26,9Si16,3), welche in dieser Arbeit
untersucht wurden, um etwa 7 Gro¨ßenordnungen. Fu¨r eine pra¨zise Datenerhebung
wurde daher auf zwei verschiedene Messapparaturen sowie Proben unterschiedlicher
Masse zuru¨ckgegriffen. Eine besondere Herausforderung war zudem die pra¨zise Ka-
librierung der verwendeten Thermometer, da sich etwaige Abweichungen δT unmit-
telbar in der ermittelten Wa¨rmekapazita¨t δC ∝ δT widerspiegeln. Um mo¨gliche sys-
tematische Fehler zu minimieren, wurde daher das auf der Mischkammer befindliche
Kohlethermometer sowie das RuOx-Widerstandsthermometer auf der Messplattform
mit Hilfe eines induktiv ausgelesenen Rauschthermometers kalibriert. Der Vergleich
dieses Thermometers mit einem gema¨ß der PLTS-2000-Temperaturskala kalibrierten
Fixpunkt-Thermometer zeigt unterhalb von 1 K eine sehr gute U¨bereinstimmung mit
Abweichungen von unter 2 % und beweist die hervorragende Linearita¨t des Rausch-
thermometers bis hin zur Basistemperatur des Kryostaten.
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Die Analyse der Messdaten wurde fu¨r verschiedene Temperaturbereiche separat vor-
genommen, da in diesen jeweils unterschiedliche Effekte den Verlauf sowohl der spezi-
fischen Wa¨rme als auch der thermischen Leitfa¨higkeit dominieren. Alle untersuchten
metallischen Gla¨ser weisen bei niedrigen Temperaturen einen supraleitenden Pha-
senu¨bergang auf. Im Einklang mit Messungen der magnetischen Suszeptibilita¨t wur-
den aus Messungen der spezifischen Wa¨rme die Sprungtemperaturen TC = 1089 mK
(Zr-BMG1), 899 mK (Zr-BMG2) sowie 663 mK (Au-BMG) ermittelt.
Oberhalb der Sprungtemperatur la¨sst sich fu¨r T & TC ein im Wesentlichen durch
die Leitungselektronen hervorgerufener linearer Beitrag in der spezifischen Wa¨rme
Cel = γT extrahieren. In den Zr-basierten Gla¨sern konnte mit γ ≈ 4 mJ/(mol K2)
ein im Vergleich zum Au-basierten Glas (0,8 mJ/(mol K2)) deutlich ho¨herer elektro-
nischer Beitrag ermittelt werden. Dies la¨sst sich auf den Beitrag der Nebengrup-
penelemente Zirkonium, Titan und Nickel zuru¨ckfu¨hren, welche bedingt durch ih-
re teilweise gefu¨llten d-Schalen eine große elektronische Zustandsdichte Del(EF) an
der Fermi-Kante aufweisen. Durch die große Streurate der Phononen an involvier-
ten Leitungselektronen beeinflusst dieser Effekt auch die phononische thermische
Leitfa¨higkeit κph fu¨r Temperaturen leicht oberhalb der Sprungtemperatur merklich.
Im Bereich oberhalb von 2 K zeigt sich der Einfluss sogenannter weicher Moden, so-
dass die hierdurch hervorgerufenen Freiheitsgrade neben den phononischen Beitra¨gen
im Rahmen des Debye-Modells beru¨cksichtigt werden mu¨ssen. Dieser fu¨r Gla¨ser ty-
pische Boson-Peak konnte fu¨r die untersuchten Gla¨ser durch zwei diskrete Einstein-
Moden beschrieben werden, deren Existenz auf mikroskopischer Skala durch die Os-
zillation kleinerer clusterartiger Gruppen von Atomen motiviert sein ko¨nnte. Die
ermittelten Einstein-Temperaturen dieser Moden lagen fu¨r die beiden Zr-basierten
Gla¨ser bei etwa TE,1 = 35 K und TE,2 = 80 K, wa¨hrend die ermittelten Tempera-
turen des weicheren Au-BMGs mit TE,1 = 23 K und TE,2 = 49 K niedriger liegen.
Das entwickelte Modell liefert auch in diesem Temperaturbereich eine akkurate Be-
schreibung der spezifischen Wa¨rme und erkla¨rt den in der thermischen Leitfa¨higkeit
beobachteten Plateau-Bereich bis hinauf zu einigen 10 K. In diesem Temperaturbe-
reich beobachtet man auch eine drastische Reduktion der mittleren freien Wegla¨nge
von Phononen um mehrere Gro¨ßenordnungen, da diese an den atomaren Clustern
effizient streuen. Fu¨r Temperaturen oberhalb von etwa 70 K beobachtet man daher
gema¨ß dem Ioffe-Regel-Kriterium keine langreichweitigen phononischen Anregungen
mehr.
Unterhalb der Sprungtemperatur TC zeigen alle drei untersuchten Gla¨ser zuna¨chst
einen deutlichen Abfall der spezifischen Wa¨rme, welcher im Einklang mit Erwartun-
gen der GLAG-Theorie (fu¨r Temperaturen T > TC/2) bzw. der BCS-Theorie (fu¨r
T < TC/2) steht. Sowohl die Gro¨ße der ermittelten Diskontinuita¨t ∆CBCS/(γelTC) =
1,49 (Zr-BMG1) bzw. 1,36 (Zr-BMG2, Au-BMG) in der spezifischen Wa¨rme als auch
die Energielu¨cke ∆s,0 = 1,857 kB TC, welche den exponentiellen Abfall fu¨r T < TC/2
141
definiert, lassen im Einklang mit der amorphen Struktur der Materialien jeweils auf
einen schwach-koppelnden, BCS-artigen Supraleiter schließen.
Durch das anna¨hernd exponentielle Aussterben von BCS-Quasiteilchen wird sowohl
die spezifische Wa¨rme als auch die thermische Leitfa¨higkeit bei tiefsten Tempera-
turen durch Zwei-Niveau-Systeme definiert, welche im Rahmen des Standardtunnel-
modells diskutiert werden. Hierbei zeigt sich, dass neben dem erwarteten, linearen
Beitrag CSTM = γSTMT , welcher fu¨r alle Proben einen typischen Wert fu¨r γSTM ≈
5 – 100µJ/(mol K2) ergab, auch eine Schottky-artige U¨berho¨hung in der spezifi-
schen Wa¨rme beobachtet wird. Deren Lage und Ho¨he la¨sst darauf schließen, dass
Wechselwirkungen der Tunnelsysteme mit Atomkernen, welche ein Quadrupolmo-
ment tragen und sich in unmittelbarer Nachbarschaft dieser Tunnelsysteme befinden,
ursa¨chlich fu¨r diese Beobachtung sind. Diese Wechselwirkung ko¨nnte auch beobach-
tete Abweichung vom quadratischen Verhalten der Wa¨rmeleitfa¨higkeit κph ∝ T 2
im Tunnelsystem-dominierten Temperaturregime erkla¨ren, was insbesondere durch
einen Vergleich mit dem vollsta¨ndig beschreibbaren Modell-System KCl:7Li moti-
viert werden konnte. Weitere Messungen mit einem neu-entwickelten Aufbau zur
hochpra¨zisen Bestimmung der spezifischen Wa¨rme in diesem Bereich werden derzeit
vorbereitet, um den Messbereich hin zu geringeren Temperaturen zu erweitern.
Bei der Entwicklung dieses hochauflo¨senden Kalorimeters fu¨r Temperaturen im Be-
reich unter 300 mK wurden diverse Anforderungen beru¨cksichtigt, welche in allen
bisher verfu¨gbaren Aufbauten letztlich limitierende Faktoren darstellen. Der neu ent-
wickelte Wa¨rmekapazita¨ts-Chip wird auf einem dielektrischen Substrat, wahlweise
auf Saphir oder auf hochreinem Silizium, mikrostrukturiert, sodass durch den sehr
geringen Materialeinsatz sowie supraleitende Zuleitungen eine a¨ußerst geringe Ad-
denda von unter 500 pJ/K fu¨r Temperaturen unterhalb von 300 mK erreicht werden
konnte. Herzstu¨ck der Plattform ist ein Erbium-dotierter Silberfilm (Ag:Er), dessen
Magnetisierung na¨herungsweise durch einen paramagnetischen Verlauf beschreib-
bar ist. Mit Hilfe einer supraleitenden geschlossenen Schleife in gradiometrischer
Ausfu¨hrung wird dieses Signal in ein dc-SQUID gekoppelt, welches im Spannungs-
Bias betrieben wird. Dies erlaubt eine breitbandige (> 1 MHz), dissipationsarme
(< 50 pW im SQUID) und a¨ußerst rauscharme (< 2,2 µΦ0/
√
Hz) Signalauslese, so-
dass das Thermometer insgesamt mit einer a¨ußerst hohen Auflo¨sung von 30 nK/
√
Hz
bei T = 50 mK ausgelesen werden kann. Es konnte gezeigt werden, dass der Chip,
welcher auf drei mikrostrukturierten Stelzen aus Fotolack gelagert ist, bis hin zu
Temperaturen unterhalb von 10 mK thermalisiert. Eine Probenauflagefla¨che aus gal-
vanisch abgeschiedenem Gold erlaubt wahlweise sowohl eine elektronische als auch
phononische Kontaktierung der Probe, sodass der τ2-Effekt entsprechend reduziert
werden kann. Ein gesputtertes Gold-Filament sowie Aluminium-Bonddra¨hte definie-
ren die thermische Ankopplung an das Wa¨rmebad. Erste Kalibrations-Messungen an
hochreinem Silber zeigen das Potential dieses Ansatzes eindrucksvoll.
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Mit der Verfu¨gbarkeit dieses neuartigen Wa¨rmekapazita¨ts-Chips ko¨nnen zuku¨nftig ei-
ne Vielzahl interessanter Fragestellungen im Temperaturbereich unterhalb von 50 mK
erforscht werden. Beispielsweise sind Untersuchungen an Schwerfermionensystemen,
unkonventionellen Supraleitern wie den Eisenpniktiden oder an Systemen, welche
einen Quantenphasenu¨bergang aufweisen, denkbare Einsatzfelder fu¨r das Messin-
strument. Auch im Hinblick auf die Eigenschaften du¨nner gesputterter Metallfilme,
wie sie im vorliegenden Design ebenso wie beispielsweise in SQUIDs und Qubits Ver-
wendung finden, ko¨nnen durch die Bestimmung der spezifischen Wa¨rme massiver
metallischer Gla¨ser bei ultratiefen Temperaturen weitere grundlegende Erkenntnis-
gewinne erwartet werden.
A. Appendix
A.1 Details zur Messapparatur der Fa. Quantum Design
Dargestellt sind die Temperaturverla¨ufe der Widerstandswerte der beiden RuOx-
Widersta¨nde, welche sich auf der Messplattform des Pucks der Firma Quantum De-
sign befinden. Diese werden zum Heizen bzw. fu¨r die Thermometrie beno¨tigt. Details
in Abschnitt 3.2.2



















Abbildung A.1: Ermittelter Tempera-
turverlauf des Thermowiderstandes Rth
bzw. des Heizwiderstandes RH, welcher
sich auf der verwendeten Messplattform
des Pucks befindet.
Der Heizwiderstand la¨sst sich durch die empirische Anpassung
RH(T ) =

a0 + a1T + a2T
2 + a3T
3 + a4 tanh [a5/(a6 + T )] fu¨r T > 0,9175 K
(b0 + b1 tanh [b2/(b3 + T )]) /
√
1 + b4 T b5 fu¨r 0,1912 K < T < 0,9175 K
(c0 + c1 tanh [c2/(c3 + T )]) /
√
1 + c4 T c5 fu¨r T < 0,1912 K
(A.1)
beschreiben (siehe auch Abbildung 3.15). Temperaturen sind in Kelvin einzusetzen,




i ai bi ci
0 7625,462 774 640 3541,898 188 066 3760,850 487 462
1 −1530,439 458 881 9505,447 250 791 6972,799 670 467
2 182,524 069 930 0,033 133 615 0,040 990 638
3 −8,702 226 880 −4,091 693 580 · 10−9 −0,001 027 474
4 −4659,385 057 676 3,044 834 537 2,336 240 607
5 2,841 204 601 0,718 804 906 0,526 308 271
6 0,697 104 688 - -
Tabelle A.1: Anpassungsparameter fu¨r Gleichung (A.1) in gerundeter Form.
Die in Abschnitt 3.2.2 ermittelte Wa¨rmekapazita¨t der Messplattform (Addenda) la¨sst
sich durch die empirische Anpassung
CAdd(T ) =

a0 + a1 T + a2 T
2 + a3 T
3 + a4 T
−1 fu¨r 0,03 K < T < 0,097 489 K
b0 + b1 T + b2 T
2 + b3 T
3 fu¨r 0,097 489 K < T < 0,8 K
c0 + c1 T + c2 T
2 + c3 T
3 fu¨r 0,8 K < T < 1,556 946 6 K
d0 + d1 T + d2 T
2 + d4 T
4 fu¨r 1,556 946 6 K < T < 3,2 K
(A.2)
abschnittsweise beschreiben. Temperaturen sind in Kelvin einzusetzen, es ergibt sich
CAdd in Einheiten von J/K. Die Parameter der Anpassung sind Tabelle A.2 zu ent-
nehmen.
i ai bi ci di
0 2,306 386 · 10−8 3,494 172 · 10−9 1,561 681 · 10−8 1,332 043 · 10−7
1 4,960 879 · 10−7 −3,975 129 · 10−9 −1,510 469 · 10−8 −2,489 331 · 10−7
2 4,914 495 · 10−6 3,108 184 · 10−8 0 1,334 118 · 10−7
3 1,714 693 · 10−5 −1,636 645 · 10−8 1,619 876 · 10−8 -
4 −2,080 733 · 10−10 - - −2,687 732 · 10−9
Tabelle A.2: Anpassungsparameter fu¨r Gleichung (A.2) in gerundeter Form.
Die thermische Leitfa¨higkeiten κ1 zwischen Plattform und Bad sowie κ2 zwischen
Plattform und Probe sind in Abbildung A.1 fu¨r die Messung der als Referenz genutz-
ten Silberprobe dargestellt. Fu¨r die Kopplung zwischen Plattform und Bad κ1 do-
minieren die verwendeten Zuleitungsdra¨hte aus Pt92W8 die thermische Leitfa¨higkeit,
welche sich fu¨r Legierungen u¨blicherweise aus einem linearen und einem quadrati-
schen Term zusammen setzen la¨sst. Zu ho¨heren Temperaturen flacht die Kurve etwas
ab. Die thermische Ankopplung der Probe wird durch den Kapitzawiderstand zwi-
schen Saphir und Vakuumfett limitiert. Bei ho¨heren Temperaturen ist der τ2-Effekt
mit der Apparatur nicht mehr auflo¨sbar, weshalb die Werte fu¨r κ2 stark streuen.
Unterhalb von etwa 50 mK (probenabha¨ngig) dominieren systematische Fehler den
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Wa¨rmeleitfa¨higkeiten κ1 und κ2 der
Messplattform bei Messung der in der
Arbeit diskutierten Silberprobe.
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A.2 Eigenschaften ausgewa¨hlter Elemente und Isotope
Die folgende Tabelle A.3 listet den Atomradius in kovalenter Bindung, die natu¨rliche
Isotopenzusammensetzung sowie Kernspin und nukleares elektrisches Quadrupolmo-
ment ausgewa¨hlter Elemente bzw. stabiler Isotope auf. Die aufgelisten Elemente sind
Bestandteil der untersuchten Multikomponentengla¨ser Zr-BMG1, Zr-BMG2 bzw.
Au-BMG oder sind von sonstigem Interesse fu¨r diese Arbeit.
Isotop Atomradius nat. Ha¨ufigkeit Kernspin el. Quadrupolmom.
16O 0,66 A˚ 99,8 % 0 + -
17O 0,66 A˚ < 0,1 % 5/2 + -0, 03 b
18O 0,66 A˚ 0,2 % 0 + -
27Al 1,21 A˚ 100,0 % 5/2 + +0, 15 b
28Si 1,11 A˚ 92,2 % 0 + -
29Si 1,11 A˚ 4,7 % 1/2 + -
30Si 1,11 A˚ 3,1 % 0 + -
46Ti 1,60 A˚ 8,3 % 0 + -
47Ti 1,60 A˚ 7,4 % 5/2− +0, 30 b
48Ti 1,60 A˚ 73,7 % 0 + -
49Ti 1,60 A˚ 5,4 % 7/2− +0, 24 b
50Ti 1,60 A˚ 5,2 % 0 + -
58Ni 1,24 A˚ 68,1 % 0 + -
60Ni 1,24 A˚ 26,2 % 0 + -
61Ni 1,24 A˚ 1,1 % 3/2− +0, 16 b
62Ni 1,24 A˚ 3,6 % 0 + +0, 16 b
64Ni 1,24 A˚ 0,9 % 0 + +0, 16 b
63Cu 1,32 A˚ 69,2 % 3/2− -0, 211 b
65Cu 1,32 A˚ 30,8 % 3/2− -0, 195 b
90Zr 1,75 A˚ 51,5 % 0 + -
91Zr 1,75 A˚ 11,2 % 5/2 + -0, 21 b
92Zr 1,75 A˚ 17,2 % 0 + -
94Zr 1,75 A˚ 17,4 % 0 + -
96Zr 1,75 A˚ 2,8 % 0 + -
93Nb 1,64 A˚ 100,0 % 9/2 + -0, 32 b
Fortsetzung: na¨chste Seite
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Isotop Atomradius nat. Ha¨ufigkeit Kernspin el. Quadrupolmom.
Fortsetzung:
98Ru 1,46 A˚ 1,9 % 0+ -
99Ru 1,46 A˚ 12,8 % 5/2+ +0, 079 b
100Ru 1,46 A˚ 12,6 % 0+ -
101Ru 1,46 A˚ 17,1 % 5/2+ +0, 46 b
102Ru 1,46 A˚ 31,6 % 0+ -
104Ru 1,46 A˚ 18,6 % 0+ -
102Pd 1,39 A˚ 1,0 % 0 + -
104Pd 1,39 A˚ 11,1 % 0 + -
105Pd 1,39 A˚ 22,3 % 5/2 + +0, 66 b
106Pd 1,39 A˚ 27,3 % 0 + -
108Pd 1,39 A˚ 26,5 % 0 + -
110Pd 1,39 A˚ 11,7 % 0 + -
107Ag 1,45 A˚ 51,8 % 1/2− -
109Ag 1,45 A˚ 48,2 % 1/2− -
162Er 1,89 A˚ 0,1 % 0 + -
164Er 1,89 A˚ 1,6 % 0 + -
166Er 1,89 A˚ 33,6 % 0 + -
167Er 1,89 A˚ 23,0 % 7/2 + +3, 57 b
168Er 1,89 A˚ 26,8 % 0 + -
170Er 1,89 A˚ 14,9 % 0 + -
197Au 1,36 A˚ 100,0 % 3/2 + +0, 55 b
Tabelle A.3: Auflistung physikalischer Eigenschaften ausgewa¨hlter Element bzw. Iso-
tope: Neben dem kovalenten Atomradius ist auch die natu¨rliche Ha¨ufigkeit stabiler
Isotope sowie deren Kernspin und, falls vorhanden, deren nukleares elektrisches Qua-
drupolmoment (el. Quadrupolmom.) aufgefu¨hrt. Fu¨r die Einheit Barn gilt die Umrech-
nung 1 b = 10−28 m2. Angaben aus [Lid05, Cor08].
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A.3 Details zu den untersuchten Proben
Fu¨r die Messung der spezifischen Wa¨rme wurden verschiedene Proben pra¨pariert
und in unterschiedlichen Temperaturbereichen gemessen. Informationen zur Char-
gennummer und weitere Informationen sind Tabelle A.4 zu entnehmen. Mit Hilfe
dieser Informationen lassen sich die einzelnen Proben identifizieren sowie die Ver-
knu¨pfung zu anderen Messreihen wie der Messung der thermischen Leitfa¨higkeit,
der Magnetisierung usw. herstellen, fu¨r die solche Angaben in den entsprechenden
Arbeiten ebenfalls vorliegen.
Die ersten beiden Spalten geben die Chargen- und Stu¨ckbezeichnungen der verwen-
dendeten Proben an. Die Charge
”
Sep2008“bezeichnet die vom Unternehmen YKK
(YKK Corp., Yoshida Kurobe City, Toyama, Japan) im September 2008 bereitge-
stellte Charge.
Zylindersegmente (ZS) wurden aus einem Zylinder (Z) mit Durchmesser  und
Ho¨he h geschnitten, sodass sich eine Sekante mit La¨nge l ergibt. Die Abku¨rzung
Q bezeichnet eine quaderfo¨rmige Geometrie.
Charge Stu¨ck Gewicht Messbereich Geometrie (Zahlen in [mm])
Zr-BMG1: Zr52,5Ti5Cu17,9Al10Ni14,6
L1056-2 3a 15.05 mg > 3 K ZS (ca.  = 3, l = 2,7, h = 1,25)
L1056-2 3b 15.76 mg 200 mK - 3 K ZS (ca.  = 3, l = 2,6, h = 1,4)
L1056-2 6a 124.5 mg < 200 mK Z (ca.  = 2,93, h = 2,8)
Zr-BMG2: Zr55Cu30Al10Ni5
Sep2008 3x 11,87 mg > 2.8 K Q
Sep2008 5b 20.35 mg 700 mK - 3 K Q (ca. 3,02 · 2,63 · 0,3)
Sep2008 5a 121,3 mg < 700 mK Q (ca. 2,95 · 2,95 · 2,05)
Au-BMG: Au49Ag5,5Pd2,3Cu26,9Si16,3
SG-511 - 17,57 mg > 2 K Q (ca. 1,9 · 2,03 · 0,3)
K-345 3 48,06 mg < 3 K Z (ca.  = 3, h = 0,45)
Tabelle A.4: Herkunftsangaben der verwendeten Proben (Chargen- und
Stu¨ckbezeichnung) sowie Informationen bezu¨glich Gewicht, verwendetem Messbe-
reich und Probengeometrie. Die in der Spalte Geometrie genutzten Abku¨rzungen stehen
fu¨r Zylindersegment (ZS), Zylinder (Z) bzw. Quader (Q).
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A.4 Details zum entwickelten Wa¨rmekapazita¨ts-Chip
A.4.1 Probenheizer
Fu¨r den AuPd-Widerstand, welcher sich auf dem Wa¨rmekapazita¨ts-Chip befindet
und als Probenheizer fungiert, wurde der Widerstandswert im Bereich zwischen 300 K
und 10 mK gemessen. Entsprechende Messergebnisse sind exemplarisch fu¨r den Chip
v4w1K9 in Abbildung A.3 dargestellt. Es konnte ein Restwiderstandsverha¨ltnis von
RRR = 1,4 ermittelt werden. Bei 9 K zeigen die Messwerte einen Sprung, da fu¨r
tiefere Temperaturen die Niob-Struktur, welche fu¨r die Kontaktierung des Heizers auf
dem Chip genutzt wurde, supraleitend wird. Darunter ist der Widerstandswert des
AuPd-Films auf Grund des kleinen Restwiderstandsverha¨ltnisses konstant. Weitere
Details sind in Abschnitt 5.2.2 beschrieben.



















Abbildung A.3: Temperaturverlauf des
AuPd-Widerstands, welcher als Proben-
heizer auf dem Wa¨rmekapazita¨ts-Chip
fungiert.
A.4.2 Pra¨paration eines Dauerstroms in den Ma¨andern
Das Vorgehen zur Pra¨paration des Dauerstroms I0, der ein schwaches Magnet-
feld B ∝ I0 im daru¨ber befindlichen Sensor erzeugt, ist in Abbildung A.4 veran-
schaulicht. Zuna¨chst wird u¨ber zwei Feldleitungen (Abbildung 5.6 DO) ein Strom
IF durch einen kleinen Teil des geschlossenen supraleitenden Spulenpaars getrie-
ben (Abbildung A.4 a), welcher eine im Vergleich zu den Ma¨andern geringe Induk-
tivita¨t LDS  L aufweist. U¨ber zwei weitere Zuleitungen (Abbildung 5.6 EO) treibt
man nun kurzzeitig einen Heizstrom IH u¨ber einen unmittelbar daru¨ber befindlichen
Heizwiderstand (Abbildung 5.6 FO), sodass die darunter befindliche Niob-Struktur
bei T > 9,25 K auf Grund der lokalen Wa¨rmeentwicklung in den normalleitenden
Zustand u¨bergeht. Parallel hierzu erwa¨rmt sich der gesamte Chip auf u¨ber 1,2 K
und die Aluminium-Verbindungen zum SQUID werden ebenfalls normalleitend. Auf
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Grund dessen durchfließt der angelegte Feldstrom IF nun den Doppelma¨ander, wel-
cher den letzten verfu¨gbaren supraleitenden Pfad darstellt. Dieser Sachverhalt wird in
Abbildung A.4 b) durch den hellblauen Strompfad angedeutet. Der Doppelma¨ander
wird von einem magnetischen Fluss Φ = 2LIF durchdrungen. Nach dem Ende des
Heizpulses ku¨hlt der normalleitende Teilpfad wieder ab und ein geschlossener supra-





IF ≈ IF (A.3)
den Doppelma¨ander durchfließt [Pie12]. Typischerweise wird der Dauerstrom nach
dem Abku¨hlen des Experiments pra¨pariert und fu¨r die gesamte Dauer des Experi-




Abbildung A.4: Schematische Darstellung der Vorgehensweise zur Pra¨paration eines
Dauerstroms I0 im Doppelma¨ander. Details werden im Text erla¨utert. Darstellung aus
[Pie12].
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